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Anwenderkarte

Sealer  
applizieren
Nach Trocknung 
der Kanäle, Sealer 
(z. B. 2Seal® oder
2Seal easymiX®) 
mit einer sterilen 
Papierspitze dünn 
und gleichmäßig 
im Wurzelkanal 
applizieren. Über-
schüssigen Sealer 
mit einer weiteren 
Papierspitze ent-
fernen.

Träger und Griff  
abtrennen
Den Obturatorgriff 
durch seitliches 
Biegen nach links 
und rechts am 
Kanaleingang oder 
z. B. mittels Rosen-
bohrer abtrennen.

Obturator 
wählen 
Nach Aufbereitung 
mit RECIPROC®: 
Größe des GUTTA-
FUSION® Obturators 
analog zur finalen  
RECIPROC® Aufbe-
reitungsgröße wäh-
len. Anschließend  
die ermittelte Ar-
beitslänge (AL) mit 
Hilfe des Stoppers 
am Obturator ein-
stellen. Bsp.: R25 = 
GUTTAFUSION® 
for RECIPROC® 
Obturator R25

R25 R25

Gutta  Fusion ®  
for Reciproc ®

Obturator  
erwärmen
Obturator in die 
Halterung des 
Ofens einhängen.
Alle Größen der 
GUTTAFUSION® 
Obturatoren auf 
Stufe 1 erwärmen.  

Bitte beachten: 
Der Stopper muss  
sich unterhalb der 
Halterung befinden.

Wurzelkanal 
füllen 
Der Griff des  
GUTTAFUSION® 

Obturators kann  
sowohl mit Fingern 
als auch mit Pinzette 
verwendet werden. 
Obturator mit gleich- 
mäßigem, apikal 
gerichtetem Druck 
langsam auf AL ein- 
führen und einige 
Sekunden mit 
leichtem Druck 
verweilen.

deutsch

Mit wenigen, einfachen Schritten zur erfolgreichen 3D-Füllung

Bei Präparation 
eines Stiftbetts
Guttapercha koro- 
nal entfernen und 
Stiftbett mit Wurzel-
stiftvorbohrer (z. B. 
DT Universal Drill) 
präparieren.

Guttaperchaüber-
schüsse entfernen
Löffelexkavator,  
Sonde etc. verwen-
den, um Überschüs-
se im koronalen Be-
reich zu entfernen. 
Bei mehrwurzeligen 
Zähnen restliche 
Kanaleingänge mit 
Wattepellets oder 
Papierspitzen vor 
eindringender Gut-
tapercha schützen.





Anwenderkarte
Gutta  Fusion ®

Obturator 
wählen 
Ermittelte Arbeits-
länge (AL) mit Hilfe 
des Stoppers am 
GUTTAFUSION® 

Size Verifier (SV)  
einstellen. Der SV, 
der ohne Wider-
stand (= passiv)  
auf volle AL geht, 
gibt die Größe des 
Obturators vor. 
Bsp.: SV 25 geht 
passiv auf AL = 
Obturator 25

Sealer  
applizieren
Nach Trocknung 
der Kanäle, Sealer 
(z. B. 2Seal® oder
2Seal easymiX®) 
mit einer sterilen 
Papierspitze dünn 
und gleichmäßig 
im Wurzelkanal 
applizieren. Über-
schüssigen Sealer 
mit einer weiteren 
Papierspitze ent-
fernen.

Mit wenigen, einfachen Schritten zur erfolgreichen 3D-Füllung

Obturator  
erwärmen
Obturator in die 
Halterung des 
Ofens einhängen.
Alle Größen der 
GUTTAFUSION® 
Obturatoren auf 
Stufe 1 erwärmen.  

Bitte beachten: 
Der Stopper muss  
sich unterhalb der 
Halterung befinden.
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Wurzelkanal 
füllen 
Der Griff des  
GUTTAFUSION® 

Obturators kann  
sowohl mit Fingern 
als auch mit Pinzette 
verwendet werden. 
Obturator mit gleich- 
mäßigem, apikal 
gerichtetem Druck 
langsam auf AL ein- 
führen und einige 
Sekunden mit 
leichtem Druck 
verweilen.

Träger und Griff  
abtrennen
Den Obturatorgriff 
durch seitliches 
Biegen nach links 
und rechts am 
Kanaleingang oder 
z. B. mittels Rosen-
bohrer abtrennen.

Bei Präparation 
eines Stiftbetts
Guttapercha koro- 
nal entfernen und 
Stiftbett mit Wurzel-
stiftvorbohrer (z. B. 
DT Universal Drill) 
präparieren.

deutsch

Guttaperchaüber-
schüsse entfernen
Löffelexkavator,  
Sonde etc. verwen-
den, um Überschüs-
se im koronalen Be-
reich zu entfernen. 
Bei mehrwurzeligen 
Zähnen restliche 
Kanaleingänge mit 
Wattepellets oder 
Papierspitzen vor 
eindringender Gut-
tapercha schützen.
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