
Kurzanleitung DE

VistaPano S / VistaPano S Ceph
Die folgenden Informationen sind eine Ergänzung zur Montage- und Gebrauchsanweisung
des Gerätes.
Grundsätzlich ist zusätzlich die Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes zu
beachten, in der wichtige Informationen wie z.B. Sicherheitshinweise, Aufstellung, elektri-
scher Anschluss, Desinfektion, Reinigung, etc. beschrieben sind.

Hersteller/Manufacturer:
VATECH Co. Ltd.
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Vertreiber/Distributor:

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
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Aufnahme speichern
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Ceph
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