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7 Hilfsmittel



1 Benutzerhinweise

Sehr geehrter Anwender,

KaVo wiinscht Ihnen mit lnrem neuen Qualitatsprodukt viel Freude. Damit
Sie storungsfrei, wirtschaftlich und sicher arbeiten kdnnen, beachten Sie
bitte nachstehende Hinweise.

© Copyright by KaVo Dental GmbH
Symbole
ﬁ Siehe Kapitel Sicherheit/Warnsymbol

B Wichtige Information fiir Bediener und Techniker




Handlungsaufforderung

c E CE-Zeichen (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem
Zeichen entspricht den Anforderungen der anwendbaren EG-
Richtlinie.

135°c | Dampfsterilisierbar bis 135 °C (275 °F)

(s )| Thermodesinfizierbar

Zielgruppe

Dieses Dokument wendet sich an den/die Zahnarzt/Zahnarztin sowie an
den/die Zahnarzthelfer/Zahnarzthelferin. Das Kapitel Inbetriebnahme
wendet sich zudem an den Servicetechniker.



1.1 Garantiebestimmungen

Fir dieses KaVo Medizinprodukt gelten die nachfolgenden
Garantiebedingungen:

KaVo ibernimmt dem Endkunden gegenlber die Garantieleistung fir ein-
wandfreie Funktion, Fehlerfreiheit im Material oder der Verarbeitung fir die
Dauer von 12 Monaten ab Rechnungsdatum zu folgenden Bedingungen:
Bei begriindeten Beanstandungen leistet KaVo Garantie durch kostenlose
Instandsetzung oder Ersatzlieferung. Andere Anspriiche, gleich welcher
Art, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Im Falle des
Verzuges, des groben Verschuldens oder des Vorsatzes gilt dies nur, so-
weit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

KaVo haftet nicht fiir Defekte und deren Folgen, die entstanden sind oder
entstanden sein kdnnen durch natirliche Abnutzung, unsachgemafie Be-
handlung, unsachgemafe Reinigung, Wartung oder Pflege, Nichtbeach-
tung der Bedienungs- oder Anschlussvorschriften, Verkalkung oder



Korrosion, Verunreinigung in der Luft- und Wasserversorgung sowie che-
mische oder elektrische Einflisse, die ungewdhnlich oder nach der KaVo
Gebrauchs- und nach sonstigen Herstelleranweisungen nicht zuldssig
sind. Die Garantieleistung erstreckt sich generell nicht auf Lampen, Licht-
leiter aus Glas und Glasfasern, Glaswaren, Gummiteile und auf die Farb-
bestandigkeit von Kunststoffteilen.

Jegliche Haftung ist ausgeschlossen, wenn Defekte oder ihre Folgen
darauf beruhen, dass der Kunde oder nicht von KaVo autorisierte Dritte
Eingriffe oder Veranderungen am Produkt vornehmen.
Garantieleistungsanspriiche kénnen nur geltend gemacht werden, wenn
mit dem Produkt ein Verkaufsnachweis in Form einer Rechnungs- oder
Lieferscheinkopie vorgelegt wird. Aus dieser muss der Handler, das Kauf-
datum, die Type und die Seriennummer eindeutig ersichtlich sein.



Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Beschreibung der Sicherheitshinweise

Q Warnsymbol

Struktur

A GEFAHR

Die Einflihrung beschreibt Art und Quelle der Gefahr.
Dieser Abschnitt beschreibt mégliche Folgen einer Missachtung.

» Der optionale Schritt enthalt notwendige MaRnahmen zur Vermei-
dung von Gefahren.




Beschreibung der Gefahrenstufen

Die hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise mit den drei Gefahrenstufen
helfen, Sachschaden und Verletzungen zu vermeiden.

/\ VORSICHT

VORSICHT

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu Sachschaden oder leichten
bis mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

>\ B>

/A WARNUNG

WARNUNG

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu schweren oder tddlichen
Verletzungen fihren kann.




Sicherheit 10

GEFAHR
bezeichnet eine maximale Geféahrdung durch eine Situation, die unmittel-

bar zu schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren kann.




2.2 Zweckbestimmung - Bestimmungsgemafie Verwendung

Dieses Medizinprodukt ist

= nur fur die zahnarztliche Behandlung im Bereich der Zahnheilkunde
bestimmt. Jede Art der Zweckentfremdung oder Anderung am Produkt
ist nicht erlaubt und kann zu einer Gefahrdung fihren. Das
Medizinprodukt ist mit den entsprechenden Kopfen fiir folgende
Anwendungen bestimmt: Anwendungsgebiete Chirurgie, z. B. Setzen
eines Implantats, Knochenaugmentation, Sinuslift, Zahnextraktionen,
Implantologie sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

= ein Medizinprodukt nach den zutreffenden, nationalen gesetzlichen
Bestimmungen.



Nach diesen Bestimmungen ist dieses Medizinprodukt nur fur die beschrie-
bene Anwendung vom fachkundigen Anwender zu benutzen. Hierbei mus-
sen beachtet werden:

= die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen

= die geltenden UnfallverhitungsmaRnahmen

= diese Gebrauchsanweisung

Nach diesen Bestimmungen ist es die Pflicht des Anwenders:
= nur fehlerfreie Arbeitsmittel zu benutzen
= auf den richtigen Verwendungszweck zu achten
= sich, den Patienten und Dritte vor Gefahren zu schiitzen
= eine Kontamination durch das Produkt zu vermeiden



2.3 Sicherheitshinweise

/A WARNUNG

Gefahrdung fiir Behandler und Patienten.
Bei Beschadigungen, unregelméaRigen Laufgerauschen, zu starken Vib-
rationen, untypischer Erwarmung.

» Nicht weiterarbeiten und Service benachrichtigen.




/A VORSICHT

Vorzeitige Abnutzung und Funktionsstérung durch unsachgeméafe Lage-
rung vor langeren Nutzungspausen.
Verkirzte Produktlebenszeit.

> Vor ldngeren Nutzungspausen das Medizinprodukt nach Anweisung

reinigen, pflegen und trocken lagern.

Zur Reparatur und Wartung von KaVo Produkten sind befugt:
= Techniker der KaVo Niederlassungen in aller Welt
= speziell von KaVo geschulte Techniker

Um eine einwandfreie Funktion zu gewahrleisten, ist es notwendig, das
Medizinprodukt gemaR den in der KaVo Gebrauchsanweisung beschrie-
benen Aufbereitungsmethoden zu behandeln und die darin enthaltenen
Pflegemittel und Pflegesysteme anzuwenden. KaVo empfiehlt die Festle-




gung eines praxisinternen Wartungsintervalls, bei dem das Medizinprodukt
hinsichtlich Reinigung, Wartung und Funktion durch einen Fachbetrieb be-
wertet wird. Dieser Wartungsintervall ist von der Gebrauchshaufigkeit ab-
héngig und daran anzupassen.

Der Service darf nur in von KaVo geschulten Reparaturwerkstatten durch-
gefiihrt werden, die original KaVo Ersatzteile verwenden.



Produktbeschreibung
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3 Produktbeschreibung

INTRA Unterteil C 09 (Mat.-Nr. 1.001.2278)



3.1 Technische Daten

Antriebsdrehzahl max. 40.000 min-'
Kennzeichnung 1 griiner Ring
Reduzierung 9:1
Hochstdrehzahl max. 4.400 min'

Das INTRA Unterteil C 09 ist zerlegbar.

Siehe auch: 6.2 Medizinprodukt zerlegen, Seite 29

Einsetzbar sind INTRA Képfe.

Das Unterteil ist auf alle INTRAmatic Motoren und Motoren mit Anschluss
nach 1ISO 3964 / DIN 13940 aufsetzbar.



3.2 Transport- und Lagerbedingungen

/A\ VORSICHT

Gefahrdung bei Inbetriebnahme des Medizinprodukts nach stark gekiihl-
ter Lagerung.
Hierbei kann es zu einem Funktionsausfall am Medizinprodukt kommen.

» Stark gekuhlte Produkte vor Inbetriebnahme auf eine Temperatur
von 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) bringen.

ch Temperatur: -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F)

Relative Luftfeuchte: 5 % bis 95 % nicht kondensierend




Produktbeschreibung
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" | Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa (10 psi bis 15 psi)

*NQ,

Vor Nasse schitzen




4 Inbetriebnahme

/A WARNUNG

Gefahr durch nicht sterile Produkte.
Infektionsgefahr fur Behandler und Patient.

» Vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Anwendung Medizin-
produkt sterilisieren.




4.1 Kihimedienversorgung

/A\ VORSICHT

Gefahr der Luftembolie und Hautemphysembildung.
Durch die Insufflation von Spray in offene Wunden im OP-Bereich besteht

die Gefahr von Luftembolien und von Hautemphysembildung.

» Keine Insufflation von Spray in offene Wunden im OP-Bereich!

»  Sprayluft- und Spraywasserversorgung am Behandlungsgerat ab-
schalten.

»  Fraser oder Schleifer Giber die externe Zufiihrung kihlen.




Bei chirurgischen Eingriffen erforderliche Vorschriften betreffend Kih-
lung beachten.

Physiologische, sterile Kiihlflissigkeit verwenden.

Auf luftfreie Kiihimittelzuflihrung achten.

Keine anderen Kuhimittel verwenden.



5 Bedienung

5.1 Medizinprodukt aufstecken

/A WARNUNG

Loslésen des Medizinprodukts wéhrend der Behandlung.
Ein nicht richtig eingerastetes Medizinprodukt kann sich von der Motor-
kupplung I6sen und herunterfallen.

» Durch vorsichtiges Ziehen vor jeder Behandlung prifen, ob das Me-

dizinprodukt sicher auf der Motorkupplung eingerastet ist.




/A VORSICHT

Abziehen und Aufsetzen des Handstiicks bei Rotation des Antriebsmo-
tors.
Beschadigung des Mitnehmers.

» Unterteil nie bei Rotation des Antriebsmotors aufsetzen oder abneh-
men!




»  Medizinprodukt auf (LUX) Motorkupplung aufstecken und verdrehen,
bis die Fixiernase horbar einrastet.

»  Durch Ziehen sicheren Sitz des Medizinprodukts auf der Kupplung
prifen.



5.2 Medizinprodukt abziehen

»  Medizinprodukt von (LUX) Motorkupplung leicht drehend ausrasten
und in Achsrichtung abziehen.

5.3 INTRA Kopf einsetzen

/A VORSICHT

Losldsen des Medizinprodukts wahrend der Behandlung.
Ein nicht richtig eingerasteter Kopf kann sich wahrend der Behandlung
|6sen.

» Kopf nicht bei Rotation aufsetzen bzw. abnehmen. Vor jeder Be-
handlung prifen, ob der Kopf fest sitzt und der Spannring fest ange-

zogen ist.




54

Spannring in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen und festhalten.

Kopf bis Anschlag einfuhren. Auf richtigen Eingriff der Fixiernasen
achten.

Spannring entgegen der Pfeilrichtung drehend schlielen und fest an-
ziehen.

INTRA Kopf abziehen

Spannring in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen, festhalten und
Medizinprodukt leicht drehend abziehen.



6 Aufbereitungsmethoden nach ISO 17664

6.1 Vorbereitung am Gebrauchsort

/A WARNUNG

Gefahr durch nicht sterile Produkte.
Durch kontaminierte Medizinprodukte besteht die Gefahr der Infektion.

> Geeignete PersonenschutzmaRnahmen ergreifen.

Hinweis
Medizinprodukt nach jedem chirurgischen Eingriff sofort zerlegen und
griindlich reinigen, da sonst Funktionsstérungen auftreten kénnen!

» Rickstande von Zement, Komposit oder Blut noch am Gebrauchsort
entfernen.




> Das Medizinprodukt trocken zur Aufbereitung transportieren.

» Nicht in L6sungen oder Ahnlichem einlegen.

» Das Medizinprodukt méglichst zeitnah nach der Behandlung aufberei-
ten.

n Hinweis
‘ Zur Aufbereitung Kopf von Unterteil abnehmen.

6.2 Medizinprodukt zerlegen

»  INTRA Kopf aus dem Medizinprodukt entfernen.



» Kegelhilse @ linksdrehend aufschrauben und Griffhllse @O abziehen.

6.3 Medizinprodukt zusammenbauen

»  Griffhulse @ auf Kegelhllse @ aufsetzen und fest verschrauben.



6.4 Reinigung

/A\ VORSICHT

Funktionsstérungen durch Reinigung im Ultraschallgerat.
Defekte am Produkt.

» Nur im Thermodesinfektor oder manuell reinigen!

6.4.1 Reinigung: Manuelle AufRenreinigung

Notwendiges Zubehdr:
= Trinkwasser 30 °C £ 5 °C (86 °F = 10 °F)
= Bdurste, z. B. mittelharte Zahnbiirste




» Unter flieBendem Trinkwasser abbirsten.

Hinweis
Verwenden Sie keine alkalischen oder chlorhaltigen Desinfektionsmittel.
6.4.2 Reinigung: Maschinelle Auf3enreinigung

KaVo empfiehlt Thermodesinfektoren nach ISO 15883-1,
z. B. Miele G 7781 / G 7881.



(Validierung wurde mit Programm "VARIO-TD", Reinigungsmittel "neodis-
her® mediclean", Neutralisationsmittel "neodisher® Z" und Klarspler "ne-
odisher® mielclear" durchgefiihrt und bezieht sich nur auf die
Materialvertraglichkeit mit KaVo Produkten.)

» Programmeinstellungen und zu verwendende Reinigungs- und Des-
infektionsmittel der Gebrauchsanweisung des Thermodesinfektors
entnehmen.

»  Unmittelbar nach der maschinellen Reinigung Medizinprodukt mit den
von KaVo angebotenen Pflegemitteln und Pflegesystemen behandeln.

6.4.3 Reinigung: Manuelle Innenreinigung

Nur mit KaVo CLEANspray und KaVo DRYspray mdglich.



» Medizinprodukt mit der KaVo Cleanpac-Tute abdecken und auf den
entsprechenden Pflegeadapter aufstecken. Spriihtaste dreimal fur je
2 Sekunden betatigen. Medizinprodukt vom Spriihansatz abnehmen
und Reinigungsmittel eine Minute einwirken lassen.

» Danach 3 bis 5 Sekunden mit KaVo DRYspray durchspriihen.

Siehe auch: Gebrauchsanweisung KaVo CLEANspray / KaVo DRYspray
Hinweis

KaVo CLEANspray und KaVo DRYspray fiir die manuelle Innenreinigung
sind nur in folgenden Léndern lieferbar:

Deutschland, Osterreich, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich,

Luxemburg, Belgien, Niederlande, GroRbritannien, Danemark, Schwe-
den, Finnland und Norwegen.

In anderen Landern ist nur eine maschinelle Innenreinigung mit Thermo-
desinfektoren nach ISO 15883-1 durchfihrbar.



6.4.4 Reinigung: Maschinelle Innenreinigung

KaVo empfiehlt Thermodesinfektoren nach ISO 15883-1,
z. B. Miele G 7781 / G 7881.

(Validierung wurde mit Programm "VARIO-TD", Reinigungsmittel "neodis-
her® mediclean", Neutralisationsmittel "neodisher® Z" und Klarspdler "ne-
odisher® mielclear" durchgefiihrt und bezieht sich nur auf die
Materialvertraglichkeit mit KaVo Produkten.)

»  Programmeinstellungen und zu verwendende Reinigungs- und Des-
infektionsmittel der Gebrauchsanweisung des Thermodesinfektors
entnehmen.

»  Unmittelbar nach der maschinellen Reinigung Medizinprodukt mit den
von KaVo angebotenen Pflegemitteln und Pflegesystemen behandeln.



6.5 Desinfektion

/A\ VORSICHT

Funktionsstérungen durch Benutzen des Desinfektionsbades oder chlor-
haltiger Desinfektionsmittel.
Defekte am Produkt.

» Nur im Thermodesinfektor oder manuell desinfizieren!




6.5.1 Desinfektion: Manuelle AuBendesinfektion

KaVo empfiehlt auf Basis der Materialvertraglichkeit die nachfolgenden
Produkte. Die mikrobiologische Wirksamkeit muss durch den Hersteller
des Desinfektionsmittels sichergestellt werden.

= Mikrozid AF von Fa. Schilke&Mayr (Liquid oder Tlicher)
= FD 322 von Fa. Durr

Bendtigte Hilfsmittel:
= Tucher zum Abwischen des Medizinprodukts.



» Das Desinfektionsmittel auf ein Tuch spriihen, anschlieend das Me-
dizinprodukt damit abwischen und gemaR Angaben des
Desinfektionsmittelherstellers einwirken lassen.

Hinweis
Die Gebrauchsanweisung des Desinfektionsmittels beachten.
6.5.2 Desinfektion: Manuelle Innendesinfektion

Zur wirksamen Wiederaufbereitung ist eine maschinelle Innenreinigung mit
einem Reinigungs- und Desinfektionsgerat nach ISO 15883-1 erforderlich.
(Fur dieses Produkt ist keine manuelle Innendesinfektion vorgesehen.)

6.5.3 Desinfektion: Maschinelle Au3en- und Innendesinfektion

KaVo empfiehlt Thermodesinfektoren nach ISO 15883-1,



z. B. Miele G 7781/ G 7881.

(Validierung wurde mit Programm "VARIO-TD", Reinigungsmittel "neodis-
her® mediclean", Neutralisationsmittel "neodisher® Z" und Klarspdler "ne-
odisher® mielclear" durchgefiihrt und bezieht sich nur auf die
Materialvertraglichkeit mit KaVo Produkten.)

»  Programmeinstellungen und zu verwendende Reinigungs- und Des-
infektionsmittel der Gebrauchsanweisung des Thermodesinfektors
entnehmen.

»  Unmittelbar nach der maschinellen Desinfektion Medizinprodukt mit
den von KaVo angebotenen Pflegemitteln und Pflegesystemen be-
handeln.



6.6 Trocknen
Manuelles Trocknen

»  Mit Druckluft auRen abblasen und innen ausblasen, bis keine Was-
sertropfen mehr sichtbar sind.

Maschinelles Trocknen

Im Regelfall ist der Trocknungsvorgang Bestandteil des Reinigungspro-
gramms des Thermodesinfektors.

Hinweis

Bitte die Gebrauchsanweisung des Thermodesinfektors beachten.



6.7 Pflegemittel und Pflegesysteme - Wartung

/A\ VORSICHT

Vorzeitige Abnutzungen und Funktionsstérungen durch unsachgematie
Wartung und Pflege.
Verkurzte Produktlebenszeit.

» RegelmaRig sachgemalie Pflege durchfiihren!

Hinweis

Zur Pflege Kopf von Unterteil abnehmen.




Hinweis
KaVo ibernimmt nur Garantie flr eine einwandfreie Funktion der KaVo
Produkte bei Verwendung der von KaVo in den Hilfsmitteln aufgefiihrten

Pflegemittel, da diese in Abstimmung mit unseren Produkten und fir den
bestimmungsgemaRen Gebrauch geprift wurden.

6.7.1 Pflegemittel und Pflegesysteme - Wartung: Pflege mit KaVo Spray

KaVo empfiehlt, das Produkt nach jeder Anwendung, d. h. nach jeder ma-
schinellen Reinigung sowie vor jeder Sterilisation, zu pflegen.



»  Produkt mit der Cleanpac-Tiite abdecken.

»  Produkt auf die Kaniile stecken und Spriihtaste eine Sekunde lang
betatigen.



6.7.2 Pflegemittel und Pflegesysteme - Wartung: Pflege mit KaVo
SPRAYrotor

KaVo empfiehlt, das Produkt nach jeder Anwendung, d. h. nach jeder ma-
schinellen Reinigung sowie vor jeder Sterilisation, zu pflegen.

»  Produkt auf die passende Kupplung am KaVo SPRAYTotor aufsetzen
und mit der Cleanpac-Tite abdecken.

»  Produkt pflegen.

Siehe auch: Gebrauchsanweisung KaVo SPRAYrotor



6.7.3 Pflegemittel und Pflegesysteme - Wartung: Pflege mit KaVo
QUATTROcare

Reinigungs- und Pflegegerat mit Expansionsdruck fir eine hohe Reini-
gungs- und Pflegewirkung.

KaVo empfiehlt, das Produkt nach jeder Anwendung, d. h. nach jeder ma-
schinellen Reinigung sowie vor jeder Sterilisation, zu pflegen.

»  Produkt pflegen.

Siehe auch: Gebrauchsanweisung KaVo QUATTROcare



6.8 Verpackung

Hinweis

Die Sterilisationstiite muss grof3 genug fir das Instrument sein, so dass
die Verpackung nicht unter Spannung steht.

Die Sterilisiergutverpackung muss hinsichtlich Qualitat und Anwendung

die geltenden Normen erfiillen und fir das Sterilisationsverfahren geeig-
net sein!

» Medizinprodukt einzeln in eine Sterilisiergutverpackung
(z. B. KaVo STERIclav-Titen Mat.-Nr. 0.411.9912) einschweilRen!



6.9 Sterilisation

Sterilisation in einem Dampfsterilisator (Autoklave) EN 13060 / ISO
17665-1

/\ VORSICHT

Vorzeitige Abnutzungen und Funktionsstérungen durch unsachgemafe
Wartung und Pflege.

Verkirzte Produktlebenszeit.

» Das Medizinprodukt vor jedem Sterilisationszyklus mit KaVo Pflege-
mitteln pflegen.




/A VORSICHT

Kontaktkorrosion durch Feuchtigkeit.
Beschadigungen am Produkt.

» Das Produkt nach dem Sterilisationszyklus sofort aus dem
Dampfsterilisator nehmen!

135°C
30!

Das Medizinprodukt hat eine Temperaturbestandigkeit bis max. 138 °C
(280.4 °F).

KaVo empfiehlt z. B.
- STERIclave B 2200 / 2200P von Firma KaVo
- Citomat / K-Serie von Firma Getinge




Aus den nachfolgenden Sterilisationsverfahren kann ein geeignetes Ver-
fahren (abhangig vom vorhandenen Gerat) ausgewahlt werden.

Autoklave mit dreifachem Vorvakuum, mind. 4 Minuten bei 134 °C £ 1 °C
(273 °F £ 1.8 °F)
Autoklave mit Gravitationsverfahren, mind. 10 Minuten bei 134 °C £ 1 °C
(273 °F £ 1.8 °F)
Autoklave mit Gravitationsverfahren, mind. 60 Minuten bei 121 °C £ 1 °C
(250 °F + 1.8 °F)
Anwendungsbereich entsprechend der Hersteller-Gebrauchsanweisung.

6.10 Lagerung

Aufbereitete Produkte missen staubgeschutzt in einem trockenen, dunk-
len und kiihlen Raum maéglichst keimarm gelagert werden.
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7 Hilfsmittel

Lieferbar Uber den dentalmed. Fachhandel

Materialkurztext Mat.-Nr.
Instrumentensténder 2151 0.411.9501
Cleanpac 10 Stiick 0.411.9691
Zellstoffauflage 100 Stiick 0.411.9862
Sprayschlauch sterilisierbar 0.065.5188
(Meterware)

Materialkurztext Mat.-Nr.
KaVo CLEANspray 1.007.0579
KaVo DRYspray 1.007.0580

KaVo Spray 2112 A

0.411.9640
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Materialkurztext Mat.-Nr.
ROTAspray 2142 A 0.411.7520
QUATTROcare plus Spray 2108 P | 1.005.4525







KaVo. Dental Excellence.

9P -¢0-51€00L0C - 9 - 6SEL'L00" L



	Inhaltsverzeichnis
	Benutzerhinweise
	Garantiebestimmungen

	Sicherheit
	Beschreibung der Sicherheitshinweise
	Zweckbestimmung - Bestimmungsgemäße Verwendung
	Sicherheitshinweise

	Produktbeschreibung
	Technische Daten
	Transport- und Lagerbedingungen

	Inbetriebnahme
	Kühlmedienversorgung

	Bedienung
	Medizinprodukt aufstecken
	Medizinprodukt abziehen
	INTRA Kopf einsetzen
	INTRA Kopf abziehen

	Aufbereitungsmethoden nach ISO 17664
	Vorbereitung am Gebrauchsort
	Medizinprodukt zerlegen
	Medizinprodukt zusammenbauen 
	Reinigung
	Manuelle Außenreinigung
	Maschinelle Außenreinigung
	Manuelle Innenreinigung
	Maschinelle Innenreinigung

	Desinfektion
	Manuelle Außendesinfektion
	Manuelle Innendesinfektion
	Maschinelle Außen- und Innendesinfektion

	Trocknen
	Pflegemittel und Pflegesysteme - Wartung
	Pflege mit KaVo Spray
	Pflege mit KaVo SPRAYrotor
	Pflege mit KaVo QUATTROcare

	Verpackung
	Sterilisation
	Lagerung

	Hilfsmittel

