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l. Alilgemeine Informationen

Nur fiir den zahnarztlichen Gebrauch

Produktbeschreibung

GUTTAFUSION® Obturatoren sind bestimmt fiir
die Flillung von Wurzelkanalsystemen.

Anwendungsbereich

GUTTAFUSION® Obturatoren sind bestimmt fiir
die Fiillung gereinigter, aufbereiteter und gespiil-
ter Wurzelkanéle.

Kontraindikationen
Keine bekannt.

Warnungen und Nebenwirkungen

Dieses Produkt kann trockenen Naturkautschuk
enthalten. Bei Patienten mit einer Latexallergie
kann es zu allergischen Reaktionen auf Gutta-
percha kommen, da in Guttapercha trockener
Naturkautschuk enthalten sein kann.

VorsichtsmaBnahmen

1.Lesen Sie sich stets die Anweisungen des
Herstellers sorgféltig durch, bevor Sie ein neues
Produkt verwenden. Stellen Sie sicher, dass

Sie sich vor der klinischen Anwendung mit dem
Produkt und der Technik vertraut gemacht haben.

2.Vergewissern Sie sich, dass Sie vor der
Anwendung von GUTTAFUSION® Obturatoren den
Wurzelkanal aufbereitet, geséubert und griindlich
gespiilt haben. Ein guter geradliniger Zugang zu
den Kanélen ist empfehlenswert.

3.Den GUTTAFUSION® Obturator entsprechend
dem GUTTAFUSION® Size Verifier auswahlen,
der sich passiv in den aufbereiteten Wurzelkanal
einfiihren lasst (weitere Informationen unter 4.1.).
4.Wenn der Kanal ausschlieBlich mit RECIPROC®
Instrumenten aufbereitet wird, verwenden Sie
GUTTAFUSION® for RECIPROC® (weitere Informa-
tionen unter 4.2.).

5.Der Tréger des GUTTAFUSION® Obturators
kann nicht als Size Verifier verwendet werden.

6.Vermeiden Sie nach dem Erwarmen des
GUTTAFUSION® Obturators im GUTTAFUSION®
Ofen den Kontakt zu Haut und Mundschleimhaut,
da der Obturator heiB ist.

7.Entfernen Sie vor dem Fiillen des Wurzelkanals
keine Guttapercha vom GUTTAFUSION® Obturator.
Das Entfernen der Guttapercha beschadigt den
Obturator.

Hinweis zur Entsorgung

Bitte beachten Sie alle bundesweiten, landerspe-
zifischen und kommunalen Umweltbestimmun-
gen.

II. Schritt-flir-Schritt-Anleitung

Die folgende Anleitung erldutert die Technik und
die sichere Anwendung des Produkts. Es wird
unbedingt empfohlen, vor der klinischen An-
wendung an Kunststoffhldcken und extrahierten
Zéhnen zu (iben.

Vor der Anwendung von GUTTAFUSION® muss
der Wurzelkanal aufbereitet, gesdubert und
getrocknet werden.

1. Vernetzung

Die Vernetzung ist ein gangiges chemisches
Verfahren zur Querverbindung von Polymer-
ketten. Durch Vernetzung werden die Wider-
standsfahigkeit und die Starke erzeugt, die im
Kern eines zentral verdichtenden Obturators
erforderlich sind. GUTTAFUSION® Obturatoren
erzeugen die erforderliche Hydraulik und haben
den zusétzlichen Vorteil, dass sie iiber einen
Guttapercha-Kern verfiigen. Allerdings handelt es
sich dabei um vernetzte Guttapercha, die nicht
klebt, schmilzt oder sich in den in der Zahnmedi-
zin verwendeten Lésungsmitteln auflost




2. Hydraulik

GUTTAFUSION® Obturatoren hewegen erwarmte
Guttapercha dreidimensional in das Wurzel-
kanalsystem. Bei vielen Obturationstechniken
wird lateral oder vertikal kondensiert, aber die
hydraulische Kraft bewegt die Guttapercha meist
ungleichméBig in eine oder zwei Richtungen
(lateral oder apikal). Bei GUTTAFUSION® wird

die thermoplastische Guttapercha dagegen
durch den Kern aus vernetzter Guttapercha im
Kanal zentral kondensiert. Die hydraulische Kraft
verdichtet die flissige Guttapercha gleichmaBig
und dreidimensional. Fachgerechte Reinigung,
Aufbereitung und Spiilung sowie zentrale Kon-
densation durch die hydraulische Kraft sorgen fiir
ein besseres FlieBverhalten der Guttapercha im
Wurzelkanalsystem.

3. Aufbereitung

Bei der Wurzelkanalaufbereitung werden
Pulpagewebe und Dentinablagerungen so weit
entfernt, dass sich der GUTTAFUSION® Obturator
passiv einfiihren lasst.

Aufbereitung:

i) Geradliniger Zugang fiir ein gerades Einfiihren,
damit keine Guttapercha vom Trédger gestreift
wird.

ii) Sicherstellen, dass der GUTTAFUSION® Obtu-
rator geniigend Platz hat, um entlang des gerad-
linigen Eingangs in den Wurzelkanal eingefiihrt
zu werden. Falls erforderlich, den Kanal koronal
trichterformig erweitern.

iii) Im apikalen Teil eine groBere konische Form
aufbereiten (mindestens .04), dabei aber die
apikale Konstriktion beibehalten.

4. Auswabhlprozess fiir den korrekten
GUTTAFUSION® Obturator oder
GUTTAFUSION® for RECIPROC®
Obturator

Um GUTTAFUSION® Obturatoren erfolgreich
einzusetzen, ist es unabdingbar, den Wurzel-
kanal korrekt aufzubereiten, zu reinigen und zu
trocknen.

4.1 Bei Verwenden von NiTi-Systemen mit
mehreren unterschiedlichen Feilen, wie z. B.
Mtwo® oder einer Hybridtechnik

4.1.1. Kontrolle der Kanalform bei Arbeitslan-
ge und passiver Sitz

Nach der korrekten Aufbereitung und Reinigung
die gemessene endgiiltige Arbeitslange mit
einem Size Verifier aus Nickel-Titan kontrollieren,
der die apikale Konstriktion passiv und ohne
gréBeren Widerstand oder Verdrehung erreicht.
Der passive Sitz des GUTTAFUSION® Size
Verifiers muss unbedingt auf Arbeitslange (ber-
priift werden, damit der Kanalverlauf bestétigt
und die korrekte Wahl des GUTTAFUSION®
Obturators vorgenommen werden kann. Nur

so wird sichergestellt, dass der verwendete
GUTTAFUSION® Obturator im Apikalbereich den
passenden Durchmesser hat.

@ HINWEIS

Wenn der Wurzelkanal mit Taper.05 oder groBer
aufbereitet wurde, wird der GUTTAFUSION® Size
Verifier der gleichen I1SO-GriBe wie die letzte bis
zur Arbeitslédnge gebrachte Feile in den meisten
Féllen passiv passen. Wenn die letzte bis zur
Arbeitsldnge gebrachte Feile Taper.04 hat, passt
wahrscheinlich ein GUTTAFUSION® Size Verifier,
der eine GroBe kleiner ist.
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Uberpriifen des passiven Sitzes: Einen
GUTTAFUSION® Size Verifier der gleichen
ISO-GroBe wie die letzte bis zur Arbeitslange
gebrachte Feile nehmen, und den passiven Sitz
auf Arbeitslange bestétigen. Den Silikonstop-
per auf die erforderliche Arbeitsldnge mit der
Kalibriermarkierung des Size Verifiers einstel-
len. Uberpriifen, ob der Size Verifier passiv auf
Arbeitslénge geht (kein Drehen, kein wesentlicher
Widerstand), und durch eine 180°-Drehung im
Wurzelkanal bestatigen:

a. Wenn der Sitz passiv ist, den Wurzelkanal
spiilen (weitere Informationen unter 4.1.2 ,Spiilen
des Kanals“) und anschlieBend mit 4.1.3 ,Wahlen
des richtigen Obturators” fortfahren.

b. Wenn der Sitz nicht passiv ist, einen kleineren
Verifier wéhlen, der passiv zum Apex geht. Wenn
der Kleinere Verifier passiv sitzt, den Wurzelkanal
griindlich spiilen (weitere Informationen unter
4.1.2 ,Spiilen des Kanals*).

4.1.2. Spiilen des Kanals

Gereinigt wird das aufbereitete Wurzelkanalsys-
tem hauptséchlich durch griindliches Spiilen mit
NaOCL. Die Spiillésungen konnen durch Kavita-
tion und akustische Strémung oder mittels einer
Ultraschall-Spiilnadel aktiviert werden. Aktivierte
Spiillosungen fordern die Wundausschneidung
und das Entfernen von Schmierschicht und
Biofilm aus dem Kanal und sorgen flir eine
tiefgehende Reinigung und Desinfektion bis in
Seiten- und akzessorische Kanéle, Vernetzungen,
Isthmen, Anastomosen und Dentintubuli. Den
Kanal sorgféltig mit saugféhigen Papierspitzen
trocknen.

4.1.3. Wahlen des richtigen Obturators

Der Sitz des verwendeten Size Verifiers muss
passiv sein. Wenn der Sitz des verwendeten Size
Verifiers passiv ist, einen GUTTAFUSION® Ob-
turator der gleichen GroBe wéhlen. (Weitere Infor-
mationen unter 4.3 ,Tabelle der entsprechenden
AufbereitungsgréBen und GUTTAFUSION®
Obturatoren®.)

Den Silikonstopper am GUTTAFUSION® Qbturator
auf die festgesetzte Arbeitsldnge einstellen. Den
unteren Teil des Stoppers an das obere Ende des
Kalibrierrings platzieren. Kalibrierringe sind auf
folgende Arbeitslangen eingestellt (in Millime-
tern): 18, 19, 20, 22, 24.

Mit Schritt 5 fortfahren.

4.2. Bei Verwenden von RECIPROC®
Instrumenten: GUTTAFUSION® for RECIPROG®

@ HINWEIS

Wenn das RECIPROC® System mit einer anderen
Feile bzw. mit anderen Feilen kombiniert wird

(z. B. bei einer Hybridtechnik), muss die unter
Schritt 4.1 beschriebene Anleitung dieser Ge-
brauchsanweisung befolgt werden.

Im Gegensatz zu NiTi-Systemen, bei denen eine
Reihe unterschiedlicher Feilen zum Einsatz
kommt, wird beim RECIPROC® nur ein einziges
Instrument zur Aufbereitung des Wurzelkanals
auf vollstandige Arbeitslénge verwendet, weshalb
das RECIPROG® Instrument selbst als Verifier
dient. Nach dem Aufbereiten und dem griindlichen
Spiilen des Wurzelkanals den GUTTAFUSION®

for RECIPROC® Obturator entsprechend dem
verwendeten RECIPROC® Instrument wéhlen
(weitere Informationen unter 4.3. "Tabelle der
entsprechenden AufbereitungsgroBen und
GUTTAFUSION® Obturatoren").

@ HINWEIS

Wéhrend der Standardaufbereitung des Wurzel-
kanals mit RECIPROC® Instrumenten kénnen mit
biirstenden Bewegungen der mittlere und der
koronale Teil des Wurzelkanals bei Bedarf
erweitert werden, was besonders im Fall von
ovalen oder hantelférmigen anatomischen
Gegebenheiten erforderlich sein kann. Die Wah!
des Obturators fiir den Wurzelkanal wird hierdurch
jedoch nicht beeinflusst. (Weitere Informationen
unter Schritt 10)



4.2.1. Spiilen des Kanals

Gereinigt wird das aufbereitete Wurzelkanalsys-
tem hauptséchlich durch griindliches Spiilen mit
NaOCL. Die Spiilldsungen konnen durch Kavita-
tion und akustische Stromung oder mittels einer
Ultraschall-Spiilnadel aktiviert werden. Aktivierte
Spiillésungen fordern die Wundausschneidung
und das Entfernen von Schmierschicht und
Biofilm aus dem Kanal und sorgen flir eine
tiefgehende Reinigung und Desinfektion bis in
Seiten- und akzessorische Kanéle, Vernetzungen,
Isthmen, Anastomosen und Dentintubuli. Den
Kanal sorgféltig mit saugfahigen Papierspitzen
trocknen.

4.2.2. Wahlen des richtigen Obturators

Bei Wurzelkanilen, die mit RECIPROC® Instru-
menten geformt wurden, sind spezielle
GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturatoren nur
dann zum Fiillen dieser Wurzelkanéle verfiigbar,
wenn die gemessene apikale GroBe 1SO 25, 40
oder 50 entspricht.

Den Silikonstopper am GUTTAFUSION® Obturator
auf die festgesetzte Arbeitsldnge einstellen. Den
unteren Teil des Stoppers an das obere Ende

des Kalibrierrings platzieren. Kalibrierringe sind
auf folgende Arbeitslangen eingestellt (in Milli-
metern): 18, 19, 20, 22, 24.

4.3. Tabelle der entsprechenden Aufberei-
tungsgroBen und GUTTAFUSION® Obturatoren

@ HINWEIS

Bei Wurzelkanélen, die mit mehreren unterschied-
lichen Feilen aufbereitet wurden, miissen auf
Jjeden Fall die GUTTAFUSION® Size Verifier zur
Uberpriifung der erforderlichen Obturatorgrofe
verwendet werden. Weitere Informationen

unter 4.1.

RECIPROC®
RECIPROC® Instru- GUTTAFUSION® for
ment mit dem die RECIPROC® Obturator
Behandlung abge-
schlossen wurde
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
Mtwo®

GUTTAFUSION®
Size Verifier

Mtwo® Instrument
mit dem die Behand-

lung abgeschlossen

wurde

Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55

Endo Easy Efficient®
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Rotierende Systeme 5. Desinfektion

Vor dem Erwérmen muss der Obturator mindes-
tens eine Minute lang in einer Natriumhypochlo-
ritlbsung desinfiziert werden. Die Guttapercha
auf dem GUTTAFUSION® Obturator vorsichtig mit

Instrument mit dem GUTTAFUSION®
die Behandlung abge- | Size Verifier

schlossen wurde

04 Taper 70 %igem Alkohol abwischen.
20/.04 -
25/.04 20
30/.04 25 6. Trocknen des Kanals und Applikation
35/04 30 des Sealers
40/.04 35 Eine sterile Papierspitze von der GréBe und

: Konizitét der letzten bis zur Arbeitslénge einge-
45/.04 40 fiihrten Feile wéhlen. Im Wurzelkanal eine sehr
50/.04 45 diinne Schicht 2Seal®easymiX® Sealer mit einer

neuen sterilen Papierspitze aufstreichen.Damit

55/.04 30 der Obturator die Arbeitslange sicher erreicht,
60/.04 55 mit einer weiteren saugféhigen Spitze Uber-

schiisse des Sealers, die sich eventuell an den
Kanalwénden oder am Apex angesammelt haben,
entfernen.

Instrument mit dem GUTTAFUSION®
die Behandlung abge- | Size Verifier

schlossen wurde Wenn bei einem Zahn mehrere Kanéle obturiert
.06 Taper werden, den Sealer gleichzeitig in alle Kanéle
geben. Dies erleichtert das Entfernen von (iber-
20/.06 20 schiissiger Guttapercha, sollte dies notwendig
25/.06 25 sein, und verhindert so, dass Guttapercha andere
30/.06 30 Kanaleingénge oder Dentin verklebt.
35/.06 35
LS o 7. Erwarmen der GUTTAFUSION®
45/.06 45 Obturatoren im GUTTAFUSION® Ofen
50/.06 50 Weitere Informationen zum Erwérmen von
55/.06 55 GUTTAFUSION® Obturatoren oder dem

GUTTAFUSION® for RECIPROC® QObturator stehen
in der Bedienungsanleitung fiir den GUTTAFUSION®
Ofen.

Wenn ein GuttaMaster® Ofen verwendet wird,
miissen alle GUTTAFUSION® Obturatoren bei der
niedrigsten Einstellung erwérmt werden (25 und
niedriger). Die anderen Einstellungen diirfen nicht
verwendet werden.




8. Einfithren des Obturators in den
Kanal

Nach dem ersten Signalton des GUTTAFUSION
Ofens ist der Obturator gebrauchsfertig. Auf den
Obturatorhalter driicken und ihn mit dem Finger
flihren. Den Obturator vorsichtig aus dem Halter
nehmen. Zuerst ein wenig anheben, dann in
waagerechter Richtung entnehmen. Der Obtura-
torgriff kann entweder mit den Fingern oder mit
einer herkémmlichen Pinzette gegriffen werden.

Die Anwendung bei Molaren wird durch die
Verwendung einer Pinzette erleichtert. Den
GUTTAFUSION® Obturator direkt in den Kanal-
eingang einfiinren und den Obturator dann mit
einer langsamen, stetigen, apikal gerichteten
Bewegung auf Arbeitsldnge fiihren. Es ist wichtig,
dass die Bewegungsrichtung immer entlang der
Langsachse des Tréagers verlauft, damit sich
dieser nicht verbiegt. Beim Einfiihren flieBt die
Guttapercha apikal vor dem Tréager. Dadurch
konnen der Wurzelkanal bis zum Apex gefiillt und
Nebenkanéle und Isthmen versiegelt werden.

Nach Erreichen der Arbeitslange sollte der Druck
fiir einige Sekunden aufrechterhalten werden,
damit die Guttapercha unter leichtem Druck
abkiihlt.

@ HINWEIS

Bei korrekter Aufbereitung des Kanals und
Erwérmung der Guttapercha sollte sich der
GUTTAFUSION® Obturator ohne Verdrehen oder
Forcieren einsetzen lassen. Zur Vermeidung einer
Uberfiillung den Obturator nicht iiber die Arbeits-
ldnge hinaus pressen. Sealer und Guttapercha
werden zurtickflieBen und sich am Kanaleingang
ansammeln. Dies ist normal, besonders bei
mehrwurzeligen Zahnen, da der Obturator mit
ausreichend Guttapercha versehen ist, um auch
sehr stark erweiterte oder anatomisch unregel-
mébBige Kanéile sicher zu fiillen.
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9. Abtrennen von Schaft und Griff des
GUTTAFUSION® Obturators

Schaft und Griff am Kanaleingang durch Biegen
von einer Seite der Kanalwand zur anderen ab-
trennen. Alternativ den GUTTAFUSION® Obturator
mit dem Zeigefinger stiitzen und zum Abtrennen
ein rundes oder umgekehrt kegelférmiges Inst-
rument im hochtourigen Handstiick oder einen
scharfen Loffelexkavator benutzen.

@ HINWEIS

Der Guttapercha-Trédger kann nicht abgeschmol-
zen werden, weil das Material hitzebesténdig ist.

10. Kondensation der Guttapercha in
sehr weiten, ovalen oder unregel-
maBigen Kanélen

Ein kleines, etwa 4-6 mm langes Stiick konven-
tionelle Guttapercha entlang dem Schaft des
GUTTAFUSION® Obturators mit einem ge-
schmierten Plugger einfiihren und kondensieren.
Das Guttapercha-Stiick verdichtet die thermo-
plastische Guttapercha und wird zu einem Teil der
Fiillung. Da die plastifizierte Guttapercha klebrig
ist, kann ein Gleitmittel wie der Wurzelkanal-
zement 2Seal®easymiX® oder ein Oberfldchen-
andsthetikum usw. auf dem Plugger verwen-
det werden. Dies verhindert das ungewollte
Entfernen von Guttapercha vom Kanaleingang
mit einem ungeniigend geschmierten Plugger
und kompensiert den Mangel an Guttapercha in
ungewdhnlich weiten Kanélen oder solchen mit
internen Resorptionsdefekten. Da die plastifizier-
te Guttapercha klebrig ist, kann ein Gleitmittel
wie der Wurzelkanalzement 2Seal®easymiX®
oder ein Oberfldchenanésthetikum usw. auf dem
Plugger verwendet werden.

Endo Easy Efficient®
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11. Entfernen von {iberschiissiger
Guttapercha

Mit einem Loffelexkavator, einer Sonde etc. tiber-
schiissige Guttapercha entfernen, die sonst den
Eingang zur Kammer und zu anderen Kanilen
versperren konnte. Im Fall mehrwurzeliger Zahne
die obigen Schritte bei jedem Kanal durchfiih-
ren. Wenn notig, benachbarte Kanaleingénge

bis zur Obturation mit kleinen Wattepellets oder
einer Papierspitze vor Ablagerungen und dem
Eindringen von Guttapercha schiitzen. Nach dem
Entfernen der (iberschiissigen Guttapercha ist die
Obturation abgeschlossen.

12. Entfernen von GUTTAFUSION®
Obturationsmaterialien

Fiir die Praparation eines Stiftbetts oder bei einer
endodontische Revision, das Obturationsmaterial
auf konventionelle Weise entfernen. Um Platz fiir
den Stift zu schaffen, den GUTTAFUSION® Obtu-
rator entfernen, indem ein entsprechend groBer
Wurzelstiftbohrer fiir den zu verwendenden
Wurzelstift gewahlt wird, z. B. ein DT Universal
Drill, Gates Glidden oder Peeso Reamer. Zum
Entfernen des Obturationsmaterials bei Revisio-
nen, entweder das Mtwo® Revisionsinstrument
R25/.05 oder das RECIPROC® Instrument R25
verwenden. AbschlieBend muss eine Rontgen-
aufnahme gemacht werden, um sicherzustellen,
dass das gesamte Obturationsmaterial entfernt
wurde.

Falls das apikale Kanaldrittel bei der Revision
eine komplizierte Anatomie aufweist, die
Guttapercha am GUTTAFUSION® Obturator
mittels Handfeile mit Losungsmittel erweichen.
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ll. Symbole auf Verpackung, Gerat und Zubehor

Bei GUTTAFUSION® Obturatoren
verwendete Symbole

Bei GUTTAFUSION® Size Verifiers
verwendete Symbole

1

Siehe Benutzerhandbuch

i

Siehe Benutzerhandbuch

®

Nicht wiederverwenden

®

Nicht wiederverwenden

LOT-Nummer LOT-Nummer
“ Hersteller “ Hersteller

m Lénge <Len_gth> Lénge
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I. General information
FOR DENTAL USE ONLY!

Description

GUTTAFUSION® Obturators are used for filling
root canal systems.

Indication for use

GUTTAFUSION® Obturators are used to fill the
shaped, cleaned and irrigated root canal space.

Contraindications
None known.

Warnings and adverse reactions

This product may contain dry natural rubber.
Patients with latex sensitivity may experience
allergic reactions to gutta-percha, which may
contain dry natural rubber.

Precautions

1. Prior to using any new product, read all of
the manufacturer’s instructions. Make sure that
you are competent when using the product and
technique prior to clinical use.

2. Please make sure that you have prepared and
cleaned your root canal of debris and carefully
irrigated before working with GUTTAFUSION®
Obturators. A good straight line access to the
canals is recommended.

3. Select the GUTTAFUSION® Obturator according
to the GUTTAFUSION® Size Verifier that fits the
shaped canal passively (see 4.1. for details).

4. When shaping the canal with RECIPROC®
instruments only, use GUTTAFUSION® for
RECIPROC® (see 4.2. for details).

5. GUTTAFUSION® Obturator cores cannot be
used as size verifiers.

6. After heating the GUTTAFUSION® Obturator in
the GUTTAFUSION® Oven avoid contact with skin,
mucosa etc., because the obturator will be hot.
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7. Do not remove gutta-percha from the
GUTTAFUSION® Obturator prior to filling the root
canal space. Removing the gutta-percha damages
the obturator.

Disposal consideration

Observe all federal, state and local environmental
regulations.

II. Step-by-step instructions

These instructions are designed to help gain an
understanding of the technique and safe applica-
tion of the product. Practice on plastic blocks and
extracted teeth is strongly recommended prior to
clinical use.

Prior to the application of GUTTAFUSION® pre-
pare, clean and dry the root canal.

1. Crosslinking

Crosslinking is a well-known chemical process

of linking polymer chains together. Crosslinking
creates the subtle strength needed in the core of
a centrally compacting obturator. GUTTAFUSION®
Obturators create the hydraulics needed with the
added benefit of having a gutta-percha core. It is
important to note that crosslinked gutta-percha
is not sticky, does not melt and will not dissolve
with solvents.




2. Hydraulics

GUTTAFUSION® Obturators move warm gutta-
percha 3-dimensionally into the root canal
system. Many obturation techniques use lateral
or vertical compaction, however the hydraulic
force from these techniques generally moves
gutta-percha in one or two unequal directions
(laterally or apically). GUTTAFUSION® uses a
crosslinked gutta-percha core for centrally com-
pacting the flowing gutta-percha in the canal.
The hydraulic force compacts warm gutta-percha
flowing equally in 3-dimensions. Proper cleaning,
shaping and irrigation, along with the central
compacting hydraulic force facilitates the flow of
gutta-percha in the root canal system.

3. Shaping

Proper shaping removes pulpal tissue and dental
debris permitting the GUTTAFUSION® Obturator
to move passively through the canal.

Required shape:

i) Straight-line access for straight insertion
without striping gutta-percha off the carrier.

ii) Ensure the GUTTAFUSION® QObturator has
sufficient space to enter the root canal along the
straight line access and if necessary flare the
canal coronally.

iii) Prepare greater tapered shape in the api-
cal part (at least .04) and preserve the apical
constriction.

4. Selection process

of the correct GUTTAFUSION®
Obturator or GUTTAFUSION® for
RECIPROC® Obturator

Proper shaping, cleaning and drying of the root
canal is an important key to success when using
GUTTAFUSION® Obturators.

4.1 When using NiTi Systems with a sequence
of several files, such as Mtwo® or a hybrid
technique

4.1.1. Verify the shape at working length and
passive fit

Following proper shaping and cleaning, confirm
the final working length measurement using a
GUTTAFUSION® Size Verifier made of nickel-
titanium, that reaches the apical constriction
passively, with no significant resistance or twis-
ting. It is necessary to check passive fit of the
GUTTAFUSION® Size Verifier at working length in
order to confirm the shape of the canal and the
correct choice of GUTTAFUSION® Obturator. Veri-
fying the shape at working length and passive fit
ensures that the GUTTAFUSION® Obturator being
used matches the correct apical canal diameter.

@ NOTE

If the root canal was prepared with a taper.05 or
higher, in most cases the GUTTAFUSION® Size
Verifier of the same IS0 size as the last file taken
to working length will fit passively. If the last file
taken to working length has a taper.04 it is more
likely that a GUTTAFUSION® Size Verifier one size
smaller will fit passively.

Endo Easy Efficient®




Verifying the passive fit: Take a GUTTAFUSION®
Size Verifier of the same IS0 size as the last file
taken to working length and confirm a passive fit
at working length; set the silicone stopper at your
working length using the size verifier’s calibration
mark. Check that the size verifier goes passively
to working length (no twisting; no significant
resistance) and confirm by rotating in the canal
180°:

a.If the fit is passive, please irrigate your canal
(see 4.1.2 “Irrigate the canal”) before proceeding
to 4.1.3 “Selecting the right obturator”.

b.If the fit is not passive, select a smaller size
verifier which fits the apex passively. If the

smaller size verifier fits passively, irrigate your
canal carefully (see 4.1.2 “Irrigate the canal”).

4.1.2. Irrigate the canal

The cleaning of the shaped root canal system

is accomplished primarily through the use of
copious irrigation with NaOClI. Irrigants can

be activated using a cavitation and acoustic
streaming device or ultrasonic irrigation needle.
The activated irrigants improve debridement and
disrupt the smear layer and biofilm inside the
canal, promoting deep cleaning and disinfec-
tion of lateral canals, fins, webs, isthmuses,
anastomoses, and dentinal tubules. Dry the canal
thoroughly using absorbent paper points.

4.1.3. Selecting the right obturator

Make sure that the fit of the size verifier used

is passive. If the fit of the size verifier used is
passive, take a GUTTAFUSION® Obturator of the
same size. (See also 4.3 “Table of corresponding
preparation sizes and GUTTAFUSION® QObtura-
tors”))

Set the silicone stopper on the GUTTAFUSION®
Obturator to the working length established.
Place the bottom of the stopper at the top of the
calibration ring. Calibration rings are set at the
following working lengths (in millimeters): 18, 19,
20, 22, 24.

Please proceed to step 5.

4.2. When using RECIPROC® instruments:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ NOTE

If you combine the RECIPROC® system with an-
other file or files (i.e. a hybrid technique), please
follow the instructions described in step 4.1 of
this DFU.

Contrary to NiTi Systems with a sequence

of several files, with RECIPROC® just one instru-
ment is used to prepare the root canal to full
working length, so the RECIPROC® instrument
itself acts as a Verifier. After preparation and
thorough irrigation of the root canal, select the
GUTTAFUSION® for RECIPROC® obturator
according to the RECIPROC® instrument used
(see 4.3. Table of corresponding preparation
sizes and GUTTAFUSION® Qbturators).

@ NOTE

During the standard preparation of the root canal
with RECIPROC® instruments, brushing motions
can enlarge the middle and coronal part of the
root canal if necessary, particularly in case of oval
or dumbbell shaped anatomies. This does not
affect the selection of the obturator for the root
canal. (For more information see step 10.)



4.2.1. Irrigate the canal

The cleaning of the shaped root canal system

is accomplished primarily through the use of
copious irrigation with NaOCI. Irrigants can

be activated using a cavitation and acoustic
streaming device or ultrasonic irrigation needle.
The activated irrigants improve debridement and
disrupt the smear layer and biofilm inside the
canal, promoting deep cleaning and disinfec-
tion of lateral canals, fins, webs, isthmuses,
anastomoses, and dentinal tubules. Dry the canal
thoroughly using absorbent paper points.

4.2.2. Selecting the right obturator

For root canals shaped with RECIPROC® instru-
ments only where the apical size gauged is an
IS0 25, 40 or 50, special GUTTAFUSION® for
RECIPROC® Obturators are available for filling
these root canals.

Set the silicone stopper on the GUTTAFUSION®
Obturator to the working length established.
Place the bottom of the stopper at the top of the
calibration ring. Calibration rings are set at the
following working lengths (in millimeters): 18, 19,
20, 22, 24.
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4.3. Table of corresponding preparation sizes
and GUTTAFUSION® Obturators

@ NOTE

For root canals prepared with a sequence of
several files, always use GUTTAFUSION® Size
Verifiers to check obturator size required, see
step 4.1.

RECIPROC®
Instrument RECIPROC® Obturator
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
M@
Instrument Size Verifier
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Rotary systems

.04 Taper Size Verifier
20/.04

25/.04 20

30/.04 25

35/.04 30

40/.04 35

45/.04 40

50/.04 45

55/.04 50

60/.04 55

.06 Taper Size Verifier
20/.06 20

25/.06 25

30/.06 30

35/.06 35

40/.06 40

45/.06 45

50/.06 50

55/.06 55

5. Asepsis

Before heating, disinfect the obturator in a sodium
hypochlorite solution for one minute. Gently

wipe the gutta-percha on the GUTTAFUSION®
Obturator with 70 % alcohol.

6. Drying the canal and applying sealer

Use a sterile paper point corresponding to the
size of the (final) file taken to working length.
Brush a very light coating of 2Seal®easymiX®
sealer in the root canal with a new sterile paper
point. To help ensure the obturator reaches
working length, use an additional absorbent point
to remove any excess sealer that may have accu-
mulated on the canal walls or pooled in the apex.

If obturating more than one canal in a single
tooth, place sealer in all the canals at the same
time. This facilitates removal of excess gutta-
percha, should this be necessary, by preventing
the gutta-percha from sticking to other orifices
or dentin.

7. Heating GUTTAFUSION® Obturators
in the GUTTAFUSION® Oven

Details on heating the GUTTAFUSION® Obturators
or the GUTTAFUSION® for RECIPROC® Obturator
are given in the GUTTAFUSION® Oven Directions
for Use.

If you use a GuttaMaster® Oven, please heat all
GUTTAFUSION® Obturators on the lowest setting
(25 and lower). Do not use the other settings.




8. Placing obturator in the canal

After the first signal “beep” of the GUTTAFUSION®
Oven, the obturator is ready for use. Push the ob-
turator holder and guide the holder with your fin-
ger. Take the obturator carefully out of the holder
by first lifting it up a little and then pulling it to-
ward you. The obturator handle can be touched
either with fingers or with standard tweezers.

The use of tweezers better facilitates the ap-
plication in molars. Insert the GUTTAFUSION®
Obturator directly into the orifice of the canal and
guide the obturator to working length with a slow,
steady, apically directed movement. To prevent
the carrier from bending, it is important that the
movement is always directed along the longitudi-
nal axis of the carrier. On insertion, the gutta-
percha flows apically in front of the carrier. This
allows filling up to the apex, as well as sealing of
side canals and isthmi.

After having reached the working length, the
pressure should be maintained for a few seconds,
for the gutta-percha to cool off under light
pressure.

@ NOTE

If the canal has been properly shaped and the
gutta-percha properly heated, the obturator
should seat to place without twisting or forcing.
To avoid overextension, do not force the
GUTTAFUSION® Obturator beyond the working
length. You will note a backflow of sealer and
gutta-percha resulting in an accumulation at the
orifice. This is to be expected, especially in multi-
rooted teeth, because the obturator is designed
with excess gutta-percha to accommodate even
the most widely flared or anatomically irregular
canals.
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9. Removing the GUTTAFUSION®
Obturator shaft and handle

Remove the shaft and handle at the orifice by
bending to either side of the canal wall. Alterna-
tively, while stabilizing the GUTTAFUSION®
Obturator with your index finger, use a round bur,
or an inverted cone bur in a high-speed hand-
piece, or use a sharp spoon excavator.

@ NOTE

The gutta-percha carrier cannot be melted off
because the material is resistant to heat.

10. Compacting gutta-percha in large,
oval or irregular shaped canals

Insert a small segment of conventional gutta-
percha, 4-6 mm long, alongside the shaft of

the GUTTAFUSION® Obturator with a lubricated
plugger and compact. The gutta-percha segment
compacts the heat softened gutta-percha and
becomes an integral part of the filling. Due to
the tacky nature of the plasticised gutta-percha,
a lubricant such as 2Seal®easymiX® root canal
sealer, topical anesthetic, etc., can be used

on the plugger. This will prevent inadvertent
removal of gutta-percha from the orifice with an
inadequately lubricated plugger, as well as
compensate for the lack of gutta-percha in
uncommonly large canals or those with internal
resorption defects.
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11. Removing excess gutta-percha

Using a spoon excavator, explorer, etc., remove
any excess gutta-percha that may block access
to the chamber and other canals. Repeat all of
the above steps on each canal of a multi-rooted
tooth. If necessary, protect adjacent canal
orifices from debris and gutta-percha with tiny
cotton pellets or a paper point until time for
obturation. Obturation is complete once excess
gutta-percha is removed.

12. Removing GUTTAFUSION®
obturation materials

Creating post space and retreatment are accom-
plished using traditional methods for removing
obturation material. For creating post space,
remove the GUTTAFUSION® Obturator by selec-
ting either an appropriately sized post drill of the
root post to be used, e.g. DT Universal drill, Gates
Glidden or Peeso Reamer. When removing the
obturation material for retreatment purposes, use
either an Mtwo® retreatment instrument R25/.05
or RECIPROC® instrument R25. Take a radiograph
to confirm the removal of all obturation material.

If retreating and encountering intricate anatomy
in the apical 1/3 of the canal, use a hand file with
solvent to soften the gutta-percha on the
GUTTAFUSION® Obturator.




ll. Symbols used on packaging, device and parts

Symbols used for
GUTTAFUSION® Obturators

Symbols used for
GUTTAFUSION® Size Verifiers

1

Consult instructions for use

i

Consult instructions for use

®

Do not re-use

®

Do not re-use

LOT Number LOT Number

“ Manufacturer “ Manufacturer
m Length <Len_gth> Length

(gg CE marking CE CE marking

g Use by date Date of manufacture

o>

Opened packages will not be
replaced

Opened packages will not be
replaced

Non sterile

Non sterile

Packaging unit

Packaging unit

g W e

Catalogue number (re-order number)

W Rk YE

Catalogue number (re-order number)

/,
el
\

[ }\
>

Keep away from sunlight and heat

-
——
——

3

Autoclavable
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l. Généralités

RESERVE A LUSAGE
PROFESSIONNEL DENTAIRE!

Description

Les obturateurs GUTTAFUSION® sont destinés a
I'obturation du systéme canalaire.

Champ d'application

Les obturateurs GUTTAFUSION® sont destinés a
I'obturation de I'espace canalaire aprés mise en
forme, nettoyage et irrigation.

Contre-indications
Aucune connue.

Avertissements et effets indésirables

Ce produit peut contenir du caoutchouc naturel
sec. Les patients présentant une sensibilité au
latex peuvent faire |'objet de réactions allergiques
a la gutta-percha car elle peut contenir du caout-
chouc naturel sec.

Précautions d'emploi

1. Avant d'utiliser tout nouveau produit, veuillez
lire attentivement toutes les instructions fournies
par le fabricant. Vérifiez que vous avez les com-
pétences requises pour utiliser le produit et que
vous maitrisez la technique requise avant tout
usage clinique.

2. Veuillez vous assurer que vous avez correcte-
ment préparé et nettoyé les canaux radiculaires,
qu'ils sont exempts de débris et ont été soigneu-
sement irrigués avant d'utiliser les obturateurs
GUTTAFUSION®. Un accés direct au systéme
canalaire est recommandé.

3. Sélectionner I'obturateur GUTTAFUSION®
correspondant au tuteur de vérification
GUTTAFUSION® s'ajustant de maniére passive
au canal mis en forme.
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4. Lors de la mise en forme du canal avec des
instruments RECIPROC® utilisés seuls, utilisez
GUTTAFUSION® for RECIPROC® (voir la section
4.2. pour obtenir des détails).

5. Ne pas utiliser le cceur des obturateurs
GUTTAFUSION® pour vérifier la taille du canal.

6. Apres le chauffage de I'obturateur
GUTTAFUSION® dans le four GUTTAFUSION®,
évitez tout contact avec la peau, les muqueuses,
etc. car celui-ci est chaud.

7.Ne pas retirer la gutta-percha de la section
apicale d'un obturateur GUTTAFUSION® avant
I'obturation de I'espace canalaire. Le retrait de la
gutta-percha peut endommager I'obturateur.

Conditions de mise au rebut

Se conformer aux réglementations fédérales,
nationales et locales en vigueur en la matiére.

Il. Instructions pas a pas

Le but de ces instructions est de vous aider a
mieux comprendre la technique a employer et
vous permettre une utilisation du produit en
toute sécurité. Il est fortement recommandé de
s'exercer sur des blocs en plastique et des dents
extraites avant tout usage clinique.

Avant I'application de GUTTAFUSION® préparez,
nettoyez et séchez le canal radiculaire.

1. Réticulation

La réticulation est un procédé chimique bien
connu de liaison des chaines polyméres les unes
aux autres. La réticulation crée la résistance
nécessaire dans un obturateur a compac-

tage central. Les obturateurs GUTTAFUSION®
génerent I'effet hydraulique attendu, et offrent
en outre |'avantage d'obtenir une obturation
uniquement en gutta-percha. Il est important de
noter que la gutta-percha réticulée ne colle pas,
ne fond pas et ne se dissout pas sous I'action de
solvants & usage dentaire.



2. Hydraulique

Les obturateurs GUTTAFUSION® déplacent la
gutta-percha chaude dans le systéme canalaire
dans toutes les dimensions de I'espace. De
nombreuses techniques d'obturation nécessitent
un compactage latéral ou vertical, mais la force
hydraulique ainsi générée déplace généralement
la gutta-percha dans une ou deux directions iné-
gales (dans le sens latéral ou apical). Le systeme
GUTTAFUSION® utilise un cceur de gutta-percha
réticulée qui permet de compacter le flux de
gutta-percha dans le canal du centre vers les
parois latérales. La force hydraulique compacte
la gutta-percha chaude qui s'écoule de maniére
égale sur un plan tridimensionnel. L'écoulement
du matériau dans le systéme endodontique est
facilité par une mise en forme et un nettoyage
canalaire adéquats associés a la force hydrau-
ligue de compactage central.

3. Mise en forme

Une mise en forme appropriée permet d’éliminer
les débris dentinaire et de tissus pulpaires pour
permettre I'insertion passive de I'obturateur
GUTTAFUSION® dans le canal.

Forme requise :

i) Création d'un acces rectiligne au canal pour
permettre une insertion droite de I'obturateur
sans endommager la gutta-percha présente
autour du cceur.

ii) Vérifiez que I'obturateur GUTTAFUSION® ait
assez d'espace pour étre introduit dans le canal
radiculaire par I'acces rectiligne. Si besoin,
élargissez le canal dans la partie coronaire.

iii) Réalisez une mise en forme apicale la plus
conique possible (au moins .04) tout en préser-
vant la constriction apicale.
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4. Procédure de sélection de
I'obturateur GUTTAFUSION® ou
GUTTAFUSION® for RECIPROG®
approprié

Une mise en forme, un nettoyage et un séchage
du canal radiculaire adéquats sont des facteurs

clé de succes lors de I'utilisation des obturateurs
GUTTAFUSION®.

4.1 Lors de I'utilisation de systémes NiTi avec
une séquence de plusieurs limes, tel que
Mtwo® ou d'une technique hybride

4.1.1. Vérification de la mise en forme a la
longueur de travail et ajustement passif

Une fois la mise en forme et le nettoyage
correctement effectués, confirmer la mesure de
la longueur de travail finale a I'aide d’un tuteur
de vérification GUTTAFUSION® en nickel-titane
pouvant atteindre la constriction apicale de
maniére passive, sans torsion ni résistance
significative. Il est nécessaire de vérifier
I'ajustement passif du tuteur de vérification
GUTTAFUSION® a la longueur de travail afin de
confirmer la forme du canal et de bien choisir
I'obturateur GUTTAFUSION® nécessaire. Cette
vérification permet de s'assurer que I'obturateur
GUTTAFUSION® sélectionné correspond bien au
diametre apical du canal.

@~ REMARQUE

Si le canal radiculaire a été préparé avec une lime
de conicité .05 ou plus, dans la plupart des cas,

le tuteur de vérification GUTTAFUSION® de la
méme taille ISO que la derniere lime amenée a la
longueur de travail s'ajustera de maniére passive.
Si la derniére lime amenée a la longueur de travail
a une conicité de .04, il est plus probable qu'un
tuteur de vérification GUTTAFUSION® d'une taille
en dessous s’ajustera de maniére passive.
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Vérification de I'ajustement passif : prenez un
tuteur de vérification GUTTAFUSION® de la méme
taille ISO que celle de la derniere lime amenée

a la longueur de travail, et vérifiez I'ajustement
passif a la longueur de travail ; placez le stop en
silicone a la longueur de travail, vous pouvez pour
cela vous aider des repéres de calibration pré-
sents sur le tuteur de vérification. Vérifiez que le
tuteur de vérification atteint la longueur de travail
de maniére passive (sans torsion, ni résistance
significative) et confirmez en effectuant une
rotation de 180° dans le canal :

a.Si l'ajustement est passif, irriguez le canal (voir
la section 4.1.2 « Irrigation du canal ») avant de
poursuivre avec la section 4.1.3 « Sélection d'un
obturateur approprié ».

b.Si I'ajustement n'est pas passif, choisissez un
tuteur de verification qui convient passivement a
I'apex. Si le tuteur de vérification de plus petite
taille s'ajuste de maniere passive, irriguez le
canal avec précautions (voir la section 4.1.2 «
Irrigation du canal »).

4.1.2. Irrigation du canal

Pour nettoyer le systéme canalaire mis en forme,
irriguer abondamment au NaOClI. Les solutions
peuvent étre activées a I'aide d'un dispositif a
vibrations acoustiques et cavitations ou d'un
insert a ultrasons d'irrigation. L'activation des
solutions améliore le débridement et éliminent la
boue dentinaire et le biofilm formés a I'intérieur
du canal, favorisant ainsi une désinfection et un
nettoyage en profondeur des canaux latéraux

et accessoires, voiles, isthmes, anastomoses

et tubulis dentinaires. Sécher soigneusement le
canal a I'aide de pointes papiers.

4.1.3. Sélection d'un obturateur approprié

Assurez-vous que I'ajustement du tenon de
vérification utilisé est passif. Si c'est le cas, pre-
nez un obturateur GUTTAFUSION® de la méme
taille. (Voir aussi 4.3 "Tableau des tailles de
préparation correspondantes et des obturateurs
GUTTAFUSION®".)

Placez le stop en silicone sur I'obturateur
GUTTAFUSION® a la longueur de travail établie.
Placez le bas du stop en haut du repere de
calibration. Les reperes de calibration sont
définis aux longueurs de travail suivantes (en
millimeétres) : 18, 19, 20, 22, 24.

Veuillez passer a I'étape 5.

4.2. Lors de I'utilisation d'instruments
RECIPROC® : GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ REMARQUE

Si vous utilisez conjointement le systéme
RECIPROC® et d'autres limes (par ex. une tech-
nique hybride), suivez les instructions décrites a
I'étape de ce mode d'emploi.

Contrairement aux systémes NiTi qui com-
prennent une séquence de plusieurs limes, avec
RECIPROC® un seul instrument est utilisé pour
préparer la totalité du canal radiculaire. Ainsi,
I'instrument RECIPROC® lui-méme sert de tuteur
de vérification. Apreés la préparation et I'irrigation
soigneuse du canal radiculaire, sélectionnez
I'obturateur GUTTAFUSION® for RECIPROC®
approprié en fonction de I'instrument RECIPROC®
utilisé (voir la section 4.3. "Tableau des tailles de
préparation correspondantes et des obturateurs
GUTTAFUSION®").

@~ REMARQUE

Au cours de la préparation standard du canal
radiculaire avec des instruments RECIPROC®,
des mouvements de brossage peuvent agrandir
les parties médianes et coronaires du canal
radiculaire si nécessaire, particulierement en cas
d'anatomie de forme ovale ou en haltéres. Ceci
n'‘affecte pas la sélection de I'obturateur. (Pour
plus d'informations, consultez I'étape 10.)




4.2.1. Irrigation du canal

Pour le nettoyage du systéeme canalaire mis en
forme, irriguer abondamment au NaOCI. Les
solutions peuvent étre activées a I'aide d'un
dispositif a vibrations acoustique et cavitation ou
d'un insert & ultrasons d'irrigation. L'activation
des solutions améliore le débridement et
éliminent la boue dentinaire et le biofilm formés
a l'intérieur du canal, favorisant ainsi une désin-
fection et un nettoyage en profondeur des canaux
latéraux et accessoires, voiles, isthmes, anasto-
moses et tubulis dentinaires. Sécher soigneuse-
ment le canal a I'aide de pointes papiers.

4.2.2. Sélection d'un obturateur approprié

Pour le remplissage des canaux mis en forme
uniguement avec des instruments RECIPROC®,
dont la taille apicale jaugée est une taille ISO 25,
40 ou 50, des obturateurs GUTTAFUSION® for
RECIPROC® spéciaux sont disponibles.

Placez le stop en silicone sur I'obturateur
GUTTAFUSION® a la longueur de travail établie.
Placez le bas du stop en haut du repere de
calibration. Les repéres de calibration sont
définis aux longueurs de travail suivantes (en
millimétres) : 18, 19, 20, 22, 24.
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4.3. Tableau des tailles de préparation corres-
pondantes et des obturateurs GUTTAFUSION®

@~ REMARQUE

Pour les canaux radiculaires préparés a l'aide
d'une séquence de limes, utilisez toujours des
tuteurs de vérification GUTTAFUSION® afin de
vérifier la taille d'obturateur requise. Voir a
['étape 4.1.

RECIPROC®
Instrument Obturateur
RECIPROC?® final GUTTAFUSION® for
RECIPROC®
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
M@
final GUTTAFUSION®
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Systémes rotatifs

Tuteurs de vérification | Tuteurs de vérification
.04 Taper GUTTAFUSION®

20/.04 =
25/.04 20
30/.04 25
35/.04 30
40/.04 35
45/.04 40
50/.04 45
55/.04 50
60/.04 55
.06 Taper GUTTAFUSION®
20/.06 20
25/.06 25
30/.06 30
35/.06 35
40/.06 40
45/.06 45
50/.06 50
55/.06 55
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5. Asepsie

Avant le réchauffage, désinfectez I'obturateur
dans une solution d'hypochlorite de sodium
pendant une minute. Essuyez doucement la
gutta-percha sur I'obturateur GUTTAFUSION®
avec de I'alcool & 70 %.

6. Séchage du canal et application du
ciment

Utiliser une pointe de papier stérile présentant
le méme diametre et la méme conicité que la
derniere lime amenée a la longueur de travail.
Appliquez une trés fine couche de ciment
2Seal®easymiX® dans le canal radiculaire avec
une nouvelle pointe de papier stérile.

Pour pouvoir placer I'obturateur a la longueur de
travail sans contraintes, utiliser une autre pointe
absorbante pour éliminer tout excés de ciment
susceptible de s'étre accumulé sur les parois

du canal ou a I'apex. Si plusieurs canaux d'une
méme dent sont obturés, déposer le ciment dans
tous les canaux en méme temps. Ceci facilite

le retrait des excédents de gutta-percha, le cas
échéant, en empéchant la gutta-percha de coller
aux autres entrées canalaires ou a la dentine.

7. Chauffage des obturateurs
GUTTAFUSION® dans le GUTTAFUSION®
four

Vous trouverez d'avantage de détails sur le
réchauffage des obturateurs GUTTAFUSION® ou
GUTTAFUSION® for RECIPROC® dans le mode
d'emploi du four GUTTAFUSION®.

Si vous utilisez un four GuttaMaster®, chauffez
tous les obturateurs GUTTAFUSION® en utilisant
le parametre le plus bas (25 et inférieur). N'utili-
sez pas de parametres autres que ceux-ci.




8. Positionnement de I'obturateur dans
le canal

Lorsque le four GUTTAFUSION® émet un premier
bip sonore, I'obturateur est prét a I'emploi.
Pousser le support d'obturateur et le guider avec
le doigt. Retirer avec précaution I'obturateur du
support en le soulevant Iégerement avant de le
tirer vers soi.

L'axe de I'obturateur peut étre touché avec les
doigts ou avec une précelle. L'utilisation d'une
précelle facilite I'application sur des molaires.
Insérez I'obturateur GUTTAFUSION® directement
dans I'orifice du canal et guidez-le vers la lon-
gueur de travail en un mouvement lent, régulier,
et en direction de la partie apicale. Pour éviter
que I'obturateur ne se courbe, il est important
que le mouvement soit dirigé le long de I'axe
longitudinal du support. Lors de I'insertion, la
gutta-percha s'écoule en direction apicale par le
devant de I'obturateur. Ceci permet de remplir le
canal jusqu’a I'apex tout en scellant les canaux
latéraux et les isthmes.

Une fois la longueur de travail atteinte, la
pression doit étre maintenue pendant quelques
secondes sur I'obturateur, pour permettre a

la gutta-percha de refroidir sous une légére
pression.

@~ REMARQUE

Si le canal a été correctement mis en forme et
la gutta-percha réchauffée de fagon appropriée,
l'obturateur doit se mettre en place sans se
tordre ni forcer. Pour éviter tout dépassement
de matériau, ne pas forcer I'obturateur
GUTTAFUSION® au-dela de la longueur de
travail. Un reflux de ciment et de gutta-percha,
s’accumulant alors au niveau de la cavité d’acces
peut survenir. Ceci est normal, en particulier
sur les dents pluri-radiculées, car I'obturateur
contient un excédent de gutta-percha pour
Ss'adapter aux canaux les plus larges ou a
I'anatomie la plus irréguliére.
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9. Retrait de I'axe et du manche de
I'obturateur GUTTAFUSION®

Retirer I'axe et le manche au niveau de I'orifice
en les pliant d'un c6té de la paroi canalaire.

Lobturateur peut également étre sectionné en le
stabilisant avec l'index, et en utilisant une fraise
ronde ou une fraise a cone inversé dans une
piéce a main a grande vitesse, ou encore a I'aide
d’un excavateur bien tranchant.

@~ REMARQUE

Le coeur de gutta-percha ne peut pas fondre car il
est résistant a la chaleur.

10. Compactage de la gutta-percha
dans des canaux de grandes tailles,
ovales ou irréguliers

Insérer un cone de gutta-percha conventionnel,
de 4 a 6 mm de longueur, le long de I'obturateur
GUTTAFUSION® a I'aide d'un fouloir lubrifié, puis
compacter. Ce cone va compacter la gutta ramol-
lie par réchauffage, et faire partie intégrante de
I’obturation finale.

En raison de la nature collante de la guttaper-
cha plastifiée, un lubrifiant tel que le ciment

de scellement canalaire 2Seal®easymiX®, un
anesthésique topique, etc. peuvent étre utilisés
sur le fouloir. Ceci limite le risque de retrait invo-
lontaire de gutta-percha de I'orifice & cause d'un
fouloir mal lubrifié, et compense le manque de
gutta-percha dans les canaux inhabituellement
grands ou présentant des irrégularités telles que
les résorptions internes.
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11. Elimination de I'excés de
gutta-percha

A l'aide d'un excavateur, d'une sonde ou d'un
autre instrument, retirez les excédents de gutta-
percha qui peuvent bloquer I'accés a la chambre
pulpaire et aux autres canaux.

Répéter I'ensemble des étapes ci-dessus pour
chaque canal en cas de dent multiradiculée.

Si nécessaire, protéger les entrées canalaires
adjacentes des possibles débris ou de la gutta-
percha a l'aide de petites boulettes de coton
ou d'une pointe de papier jusqu'au moment de
I'obturation. L'obturation est terminée une fois
I'exces de gutta-percha éliminé.

12. Retrait des matériaux d'obturation
GUTTAFUSION®

La désobturation partielle pour la mise en place
d’un tenon et le retraitement sont réalisés de
maniére conventionnelle. Pour créer I'espace
nécessaire a la mise en place d’un tenon, retirez
I'obturateur GUTTAFUSION® avec un foret de
désobturation approprié, par ex. un foret DT
Universal, foret de Gates ou Peeso. Lors du retrait
du matériau d'obturation dans le cas d’un retrai-
tement, utilisez soit un instrument Mtwo®R25/.05
ou un instrument RECIPROC® R25. Prenez une
radiographie pour vérifier que tout le matériau
d'obturation a été supprimé.

En cas d’anatomie complexe dans le tiers apical
du canal,utiliser une lime manuelle et un solvant
pour ramollir la gutta-percha de I'obturateur
GUTTAFUSION®.
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lll. Symboles utilisés sur les emballages, dispositifs et instruments

Symboles utilisés pour Symboles utilisés pour les tuteurs
les obturateurs GUTTAFUSION® de vérification GUTTAFUSION®
Dj] Se conformer au mode d'emploi Dﬂ Se conformer au mode d'emploi
® Ne pas réutiliser ® Ne pas réutiliser
Numéro de LOT Numeéro de LOT
aaal | Favricant aaal | Favricant
A e 2 A e 4
Length Longueur Length Longueur

CE Marquage CE Marquage CE
0123 ot CE Y
g Date de péremption Date de fabrication

Les emballages ouverts

N2 Les emballages ouverts
@ ne seront pas remplacés

ne seront pas remplacés

Non stérile Non stérile

Unité de vente Unité de vente

Y| B
B YL

Référence produit Référence produit

REF (référence de commande) REF (référence de commande)
Y 5 . .

—9= | Conservez a I'abri de |a lumiere

//.\l\ du soleil et de la chaleur (. (. (. UL
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. Informacion general
iSOLO PARA EL USO ODONTOLOGICO!

Descripcion

Los obturadores GUTTAFUSION® se usan para
obturar sistemas de conductos radiculares.

CGampo de aplicacion
Los obturadores GUTTAFUSION® se usan para

obturar conductos limpios, conformados e
irrigados.

Contraindicaciones
Ninguna conocida.

Advertencias y reacciones adversas

Este producto puede contener caucho natural
seco. Existe la posibilidad de que los pacientes
sensibles al latex experimenten reacciones
alérgicas a la gutapercha, que puede contener
caucho natural seco.

Medidas de precaucion

1.Antes de usar cualquier producto nuevo, lea
todas las instrucciones del fabricante. Asegurese
de tener la cualificacion adecuada para el uso
del producto y la capacidad técnica para el uso
clinico.

2.Prepare el conducto radicular, quite los restos
e irriguelo cuidadosamente antes de trabajar con
los obturadores GUTTAFUSION®. Se recomienda
crear un buen acceso en linea recta a los con-
ductos.

3.Seleccione el obturador GUTTAFUSION® en
funcion del verificador de tamafio GUTTAFUSION®
que se ajusta al conducto preparado de forma
pasiva (para mas detalles, ver 4.1.).

4.Si prepara el conducto Unicamente con instru-
mentos RECIPROC®, utilice GUTTAFUSION® for
RECIPROC® (para mas detalles, ver 4.2.).
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5.Los vastagos de obturador GUTTAFUSION® no
pueden utilizarse como verificadores de tamario.

6.Después de calentar el obturador
GUTTAFUSION® en el horno GUTTAFUSION®,
evite el contacto con la piel, las mucosas, etc., ya
que el obturador estara caliente.

7.No elimine la gutapercha del obturador
GUTTAFUSION® antes de rellenar el espacio del
conducto radicular. La eliminacion de la gutaper-
cha provocara dafios en el obturador.

Consideracion para la eliminacion de residuos

Tenga en cuenta todas las normas ambientales a
nivel federal, estatal y local.

II. Instrucciones paso a paso

Estas instrucciones han sido disefiadas para
ayudar a comprender la técnica y la aplicacion
segura del producto. Antes del uso clinico, es
muy recomendable realizar practicas en bloques
plasticos y dientes extraidos.

Antes de la aplicacion de GUTTAFUSION®, prepa-
re, limpie y seque el conducto radicular.

1. Reticulacion

La reticulacion es un conocido proceso quimico
de union de cadenas de polimeros entre si. Se
trata de un proceso que crea la sutil fuerza nece-
saria en el vastago de un obturador de condensa-
cion centrada. Los obturadores

GUTTAFUSION® generan la hidraulica requeri-
da, con el beneficio adicional de contar con un
vastago de gutapercha. Es importante remarcar
que la gutapercha reticulada no es pegajosa, no
se derrite y no se disolvera con solventes.




2. Hidraulica

Los obturadores GUTTAFUSION® mueven la guta-
percha caliente tridimensionalmente dentro del
sistema de conductos radiculares. Muchas técni-
cas de obturacién usan una condensacion lateral
o vertical, sin embargo la presion hidraulica de
estas técnicas generalmente mueve la gutaper-
cha en una o dos direcciones distintas (lateral

o apical). GUTTAFUSION® utiliza un vastago de
gutapercha entrecruzada para condensar la gu-
tapercha reblandecida de forma centrada dentro
del conducto. La presion hidraulica condensa la
gutapercha fluyendo por igual en 3 dimensiones.
Una correcta preparacion, limpieza e irrigacion,
junto con la presion hidraulica de condensacion
centrada, facilita la fluidez de la gutapercha
dentro del sistema de conductos radiculares.

3. Preparacion

Una preparacion adecuada elimina el tejido
pulpar y los restos dentinarios permitiendo que el
obturador GUTTAFUSION® se mueva pasivamen-
te a través del conducto.

Preparacion requerida:

i) Acceso en linea recta para una insercion direc-
ta sin desprender gutapercha del portador.

ii) Asegurarse de que el obturador GUTTAFUSION®
tenga espacio suficiente para entrar al conducto
radicular a lo largo del acceso en linea recta y,

en caso necesario, ensanchar el conducto a nivel
coronal.

iii) Preparar una mayor forma conica en la parte
apical (por lo menos .04) y preservar la constric-
cion apical.
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4. Proceso para la correcta seleccion
del obturador GUTTAFUSION® o
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

Cuando se utilizan obturadores GUTTAFUSION®,
una de las claves del éxito consiste en preparar,
limpiar y secar adecuadamente el conducto
radicular.

4.1, Al usar sistemas NiTi con una secuencia
de varias limas, como Mtwo® o una técnica
hibrida

4.1.1, Verificar la preparacion en la longitud
de trabajo y el ajuste pasivo

Después de una adecuada tarea de preparacion
y limpieza, confirmar la longitud de trabajo final
mediante un verificador de tamafo GUTTAFUSION®,
de niquel titanio, que llegue a la constriccién
apical de forma pasiva, sin que haya una
resistencia significativa y sin girar. Es necesa-

rio controlar el ajuste pasivo del verificador de
tamafio GUTTAFUSION® en la longitud de trabajo
para confirmar la preparacion del conducto y la
seleccion correcta del obturador GUTTAFUSION®.
La verificacion de la preparacion en la longitud
de trabajo y el ajuste pasivo permite asegurar
que el obturador GUTTAFUSION® seleccionado
se ajustara correctamente al didmetro apical del
conducto.

@ NOTA

Si el conducto radicular fue preparado con una
conicidad de .05 o mayor, en la mayoria de los
casos el verificador GUTTAFUSION® del mismo ta-
mafio IS0 que la dltima lima llevada a la longitud
de trabajo se ajustard de forma pasiva. Si la ulti-
ma lima llevada a la longitud de trabajo tiene una
conicidad de .04, es mas probable que se ajuste
de forma pasiva un verificador GUTTAFUSION® de
un tamafio inferior.
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Verificacion del ajuste pasivo: Tome un verifica-
dor GUTTAFUSION® del mismo tamaiio ISO que
la tltima lima llevada a la longitud de trabajo

y confirme un ajuste pasivo en la longitud de
trabajo; coloque el tope de silicona en su longitud
de trabajo, utilizando la marca de calibracion

del verificador de tamario. Asegurese de que el
verificador de tamafio vaya de forma pasiva hasta
la longitud de trabajo (sin girar; sin resistencia
significativa) y confirme girando 180° en el
conducto:

a.Si el ajuste es pasivo, irrigue el conducto (ver
4.1.2 "Irrigar el conducto") antes de proceder con
el punto 4.1.3 "Seleccionar el obturador correc-
to".

b.Si el ajuste no es pasivo, seleccione un
verificador de tamafio inferior que se ajuste

al apice de forma pasiva. Si el verificador de
tamanio inferior se ajusta de forma pasiva, irrigue
cuidadosamente el conducto (ver 4.1.2 "“Irrigar el
conducto").

4.1.2. Irrigar el conducto

La limpieza del sistema de conductos radiculares
preparados se realiza primero con una irrigacion
abundante de NaOClI. Los irrigantes pueden
activarse mediante un aparato de corriente acus-
tica y cavitacion o con una aguja de irrigacion
ultrasdnica. Los irrigantes activados mejoran el
desbridamiento y eliminan el barrillo dentinario y
el biofilm dentro del conducto, favoreciendo una
limpieza profunda y la desinfeccion de los con-
ductos laterales, aletas, redes, istmos, anasto-
mosis, y tibulos dentinarios. Secar a fondo el
conducto utilizando puntas de papel absorbente.

4.1.3. Seleccionar el obturador correcto

Asegurarse de que el ajuste del verificador de
tamafio utilizado sea pasivo. Si el ajuste del
verificador de tamafio utilizado es pasivo, tomar
un obturador GUTTAFUSION® del mismo tamafio.
(Ver también 4.3 "Tabla de los correspondientes
tamanios de preparacion y obturadores
GUTTAFUSION®".)
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Ajustar el tope de silicona en el obturador
GUTTAFUSION® conforme a la longitud de trabajo
establecida. Colocar la parte inferior del tope en
la parte superior del anillo de calibracion. Los
anillos de calibracion se fijan en las siguientes
longitudes de trabajo (en milimetros): 18, 19, 20,
22,24.

Continde con el paso 5.

4.2, Al usar instrumentos RECIPROC®:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ NOTA

Si usted combina el sistema RECIPROC®

con otra/s lima/s (técnica hibrida), seguir las
indicaciones descritas en el paso 4.1 de estas
instrucciones de uso.

A diferencia de los sistemas NiTi, donde se utiliza
una secuencia de varias limas, en el caso de
RECIPROC® solo se utiliza un instrumento para
preparar el conducto radicular a toda la longitud
de trabajo, de forma tal que el propio instrumento
RECIPROC® actda como un verificador. Tras la
preparacion y la profunda irrigacion del conducto
radicular, seleccionar el obturador GUTTAFUSION®
para RECIPROC® en funcion del instrumento
RECIPROC® utilizado (ver 4.3. "Tabla de los
correspondientes tamarios de preparacion y
obturadores GUTTAFUSION®").

@ NOTA

Durante la preparacion estdndar del conducto
radicular con instrumentos RECIPROC®, los movi-
mientos de cepillado pueden ensanchar la parte
media y coronal del conducto cuando la situacion
lo requiere, sobre todo en el caso de anatomias
de tipo oval o0 en forma de ocho. Esto no afecta la
seleccion del obturador para el conducto radicu-
lar. (Para mas informacion, ver el paso 10.)




4.2.1. Irrigar el conducto

La limpieza del sistema de conductos radiculares
preparados se realiza primero con una irrigacion
abundante de NaOClI. Los irrigantes pueden
activarse mediante un aparato de corriente acls-
tica y cavitacion o con una aguja de irrigacion
ultrasonica. Los irrigantes activados mejoran el
desbridamiento y eliminan el barrillo dentinario y
el biofilm dentro del conducto, favoreciendo una
limpieza profunda y la desinfeccion de los con-
ductos laterales, aletas, redes, istmos, anasto-
mosis, y tdbulos dentinarios. Secar a fondo el
conducto utilizando puntas de papel absorbente.

4.2.2. Seleccionar el obturador correcto

Para conductos radiculares preparados con ins-
trumentos RECIPROC®, donde el tamafio apical
calibrado es un IS0 25, 40 o 50. Para rellenar
estos conductos se encuentran disponibles los
obturadores especiales GUTTAFUSION® for
RECIPROC®.

Ajustar el tope de silicona en el obturador
GUTTAFUSION® conforme a la longitud de trabajo
establecida. Colocar la parte inferior del tope en
la parte superior del anillo de calibracion. Los
anillos de calibracion se fijan en las siguientes
longitudes de trabajo (en milimetros): 18, 19, 20,
22,24.
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4.3. Tabla de los correspondientes tamaios
de preparacion y obturadores GUTTAFUSION®

@ NOTA

En el caso de los conductos radiculares prepa-
rados con una secuencia de varias limas, utilizar
siempre los verificadores GUTTAFUSION® para
controlar el tamafio de obturador requerido, ver el
paso 4.1.

RECIPROC®
Instrumento Final Obturador
RECIPROC® GUTTAFUSION® for
RECIPROC®
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
M@
Mtwo® GUTTAFUSION®
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55

Endo Easy Efficient®




Sistemas rotatorios

Instrumento Final Verificador de tamafio
.04 Taper GUTTAFUSION®

20/.04 =
25/.04 20
30/.04 25
35/.04 30
40/.04 35
45/.04 40
50/.04 45
55/.04 50
60/.04 55
.06 Taper GUTTAFUSION®
20/.06 20
25/.06 25
30/.06 30
35/.06 35
40/.06 40
45/.06 45
50/.06 50
55/.06 55
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5. Asepsia

Antes de calentar, desinfectar el obturador en
una solucién de hipoclorito de sodio durante un
minuto. Limpiar suavemente la gutapercha del
obturador GUTTAFUSION® con alcohol al 70 %.

6. Secado del conducto y aplicacion del
cemento sellador

Usar una punta de papel estéril correspondiente
al tamafio de la (dltima) lima llevada a la longitud
de trabajo. Aplicar un recubrimiento muy ligero
de cemento sellador 2Seal®easymiX® en el
conducto radicular con una nueva punta de papel
estéril. Para asegurar que el obturador alcance la
longitud de trabajo, usar una punta absorbente
adicional para eliminar cualquier exceso de
cemento sellador que pueda haberse acumulado
en las paredes del conducto o en el apice.

En caso de obturar mas de un conducto en un
diente, colocar el cemento sellador en todos

los conductos al mismo tiempo. Esto facilita la
remocion de un eventual exceso de gutapercha,
ya que evita que se pegue en otros orificios 0 en
la dentina.

7. Calentamiento de los obturadores
GUTTAFUSION® en el horno
GUTTAFUSION®

Para obtener detalles sobre el calentamiento de
los obturadores GUTTAFUSION® o GUTTAFUSION®
for RECIPROC®, consulte las instrucciones de uso
suministradas con el horno GUTTAFUSION®.

Si usted utiliza un horno GuttaMaster®, caliente
todos los obturadores GUTTAFUSION® con el
ajuste mas bajo (25 e inferior). No use los otros
ajustes.




8. Colocacion del obturador en el
conducto

Después del primer pitido del horno
GUTTAFUSION®, el obturador estd listo para usar.
Apretar el soporte del obturador y guiarlo con el
dedo. Sacar con cuidado el obturador del soporte
levantandolo un poco y luego tirando hacia usted.
El mango del obturador puede tocarse con los
dedos o con pinzas estandar.

El uso de pinzas facilita la aplicacion en los
molares. Insertar el obturador GUTTAFUSION®
directamente en el orificio del conducto y guiarlo
hasta la longitud de trabajo con un movimiento
lento y constante en sentido apical. Para evitar
que el portador se doble, es importante realizar
siempre el movimiento a lo largo de su eje
longitudinal. Cuando se efectua la insercion,

la gutapercha fluye a nivel apical enfrente del
portador. Esto permite rellenar hasta el apice y
sellar los conductos laterales e istmos.

Una vez alcanzada la longitud de trabajo, hay
que mantener la presion durante unos segundos
para que la gutapercha se enfrie bajo una ligera
presion.

@ NOTA

Si el conducto ha sido correctamente preparado
y la gutapercha calentada de forma adecuada, el
obturador deberia entrar en su sitio sin girarlo ni
forzarlo. Para evitar la sobre-extension, no forzar
el obturador GUTTAFUSION® mas alld de la longi-
tud de trabajo. Notard una extrusion de sellador y
gutapercha hacia coronal produciendo una gran
acumulacion en el orificio. Esto es de esperar,
especialmente en dientes multirradiculares, por-
que el obturador estd disefiado con un exceso de
gutapercha para que rellene incluso los conductos
mas anchos o con irregularidades anatomicas.
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9. Eliminacion del mango y vastago del
obturador GUTTAFUSION®

Eliminar el vastago y el mango a nivel del orificio
doblandolo hacia cualquier lado de la pared del
conducto. Otra alternativa es usar una fresa
redonda o de cono invertido en una turbina o usar
una cucharilla excavadora afilada, mientras se
sujeta el obturador GUTTAFUSION® con el dedo
indice.

@ NOTA

El portador de gutapercha no puede fundirse
porque el material es resistente al calor.

10. Condensacion de la gutapercha en
conductos grandes, ovales 0
irregulares

Insertar un pequefio segmento de gutapercha
convencional, de 4 a 6 mm. de longitud, a lo
largo del vastago del obturador GUTTAFUSION®
con un atacador lubricado y condensar. El
segmento de gutapercha condensa la gutaper-
cha reblandecida y se integra en un todo con la
obturacion. Debido a la naturaleza pegajosa de la
gutapercha plastificada, en el atacador se puede
utilizar un lubricante como el cemento sellador
2Seal®easymiX®, un anestésico topico, etc. Esto
va a prevenir una remocion involuntaria de la
gutapercha a nivel del orificio con un atacador
que no esté bien lubricado, asi como compensar
la falta de gutapercha en conductos demasiado
grandes o con reabsorciones internas.

Endo Easy Efficient®
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11. Eliminacion del exceso de
gutapercha

Utilizando una cucharilla excavadora, un
explorador, etc., eliminar cualquier exceso de
gutapercha que pueda bloquear el acceso a la
camara y a otros conductos. Repetir estos pasos
anteriormente mencionados en cada conducto
de un diente multirradicular. Si fuera necesario,
proteger los orificios adyacentes de los restos y
gutapercha, con pequefias torundas de algoddn
0 puntas de papel hasta que se obturen. La
obturacion se termina una vez que el exceso de
gutapercha es eliminado.

12. Eliminacion de los materiales de
obturacion GUTTAFUSION®

La preparacion del espacio para el poste y los
retratamientos se llevan a cabo mediante méto-
dos tradicionales de eliminacién de materiales

de obturacidn. Para crear espacio para un poste,
eliminar el obturador GUTTAFUSION® selec-
cionando una fresa del tamafio adecuado en
funcién del poste radicular que serd utilizado (por
ejemplo, DT Universal, Gates Glidden o Peeso
Reamer). Al eliminar el material de obturacion
con fines de retratamiento, usar un instrumento
de retratamiento Mtwo® R25/.05 o un instru-
mento RECIPROC® R25. Tomar una radiografia
para confirmar la remocion de todo el material de
obturacion.

En caso de retratamiento existe una anatomia
compleja en el tercio apical del conducto usar
una lima manual con solvente para reblandecer la
gutapercha del obturador GUTTAFUSION®.
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lll. Simbolos en el embalaje, aparato y componentes

Simbolos usados para los
obturadores GUTTAFUSION®

Simbolos usados para los verificadores

de tamafno GUTTAFUSION®

1

Tenga en cuenta las instrucciones
del manual.

i

Tenga en cuenta las instrucciones
del manual.

®

no reutilice

®

no reutilice

—
o
!

nimero del lote

,_
g
-

ndmero del lote

v

Fabricante “ Fabricante
Length Longitud Length Longitud
CE Marcado CE Marcado CE
0123 CE

2

Fecha de caducidad

Fecha de fabricacion

o>

Los embalajes abiertos
no se cambian

Los embalajes abiertos
no se cambian

no esteéril

no estéril

B

unidad de embalaje
(indicacion cuantitativa)

B YL

unidad de embalaje
(indicacion cuantitativa)

X
m
o

Ndmero de articulo
(nimero de pedido)

oY)
m
T

Namero de articulo
(numero de pedido)

N
ox

Mantener alejado de la luz solar
y del calor

-
——
——

3

Autoclavable

Endo Easy Efficient®
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l. VSeobecné informace
Pouze pro pouziti zubnim lékafem

Popis vyrobku

Obturatory GUTTAFUSION® jsou uréeny pro
vypliiovani systému kofenovych kanalkd.

Oblast pouziti

Obturatory GUTTAFUSION® jsou uréeny pro
plnéni vyCisténych, pfipravenych a vyplachnutych
kofenovych kandlk.

Kontraindikace
Nejsou znamy.

Vystrahy a vedlejs$i Géinky

Tento vyrobek miiZze obsahovat suchy pfirodni
kaucuk. U pacient s alergii na latex se mlize
vyskytnout alergicka reakce na gutapercu, proto-
Ze v gutaperci miiZe byt obsazen suchy pfirodni
kaucuk.

Preventivni opatieni
1. Pfed tim, nez zaCnete pouzivat novy vyrobek,

se, Ze jste se dokonale seznamili s vyrobkem a
technikou pred jejich klinickym pouzitim.

2. Ujistéte se, Ze pred pouZzitim obturdtord
GUTTAFUSION® byl kofenovy kanalek pfipraven,
vycistén a dlikladné vyplachnut. Doporucujeme
zajistit dobry a pfimy pristup ke kanalkdm.

3. Vyberte obturator GUTTAFUSION®, jehoz
velikost odpovida velikosti ovéfovaciho méfidla
GUTTAFUSION® Size Verifier, které Ize tésné za-
vést do pfipraveného kofenového kanalku (dalSi
informace v 4.1.).

4. Pokud byl kandlek pfipraven vyhradné nastroji

RECIPROC®, pouzijte GUTTAFUSION® for
RECIPROC® (dalSi informace v 4.2.).

5. Nosi€ obturatoru GUTTAFUSION® nelze pouzit
jako méfidla Size Verifier.

46

6. Po nahréti obturdtoru GUTTAFUSION® v picce
GUTTAFUSION® se vyvaruijte dotyku s pokozkou
a sliznicemi, protoZe obturator je horky.

7. Pfed prvnim pInénim kofenového kanalku
neodstranuijte z obturatoru GUTTAFUSION®
Zadnou gutapercu. Odstranénim gutaperci by se
obturétor poSkodil.

Posouzeni moznosti likvidace

Respektujte vSechny federalni, narodni a mistni
ekologické predpisy.

Il. Navod krok za krokem

Nasledujici navod objasfiuje techniku a bezpecné
pouZzivani vyrobku. Dirazné doporucujeme pred
klinickym pouzitim trénovat na plastovych mode-
lech a extrahovanych zubech.

Pied pouzitim obturatoru GUTTAFUSION® se
musi kofenovy kandlek pfipravit, vygistit a
vysusit.

1. Sitovani

Sitovani je bézny chemicky postup vytvareni
pFicnych vazeb polymerovych Fetézcd.

Sitovanim dojde ke zvySeni odolnosti a pevnosti,
coz je zadouci pro jadro obturatoru. Obturatory
GUTTAFUSION® vytvéreji potfebné hydraulické
sily a maji dalSi vyhodu v tom, Ze maji jadro z gu-
taperci. Pfitom se jedna o gutapercu s pficnymi
vazbami, ktera nelepi, netavi se a nerozpousti se
v rozpoustédlech pouZivanych v zubnim lékarstvi.




2. Hydraulické sily

Obturatory GUTTAFUSION® zavadéji nahfatou
gutaperéu do systému kofenovych kanalkii ve
tfech rozmérech.

Pfi mnoha obturacnich technikach dochazi k
lateralni nebo vertikdlni kondenzaci, ale hydrau-
lické sily posouvaji gutaperéu vétSinou nerovno-
mérné v jednom nebo dvou smérech (laterdlné
nebo apikalné). U obturdtorti GUTTAFUSION®

se naproti tomu termoplasticka gutaperca diky
jadru z gutaperdci s pfiénymi vazbami centralné
kondenzuje v kanalku. Hydraulické sily zhus-
tuji tekutou gutaperéu rovnomérné a ve vSech
tfech rozmérech. Odborné vyc¢isténi, preparace
a vyplach, a dale centréini kondenzace vlivem
hydraulickych sil zarucuji lepSi chovani zatékajici
gutaperdi do systému kofenovych kandlk{.

3. Preparace

Pfi preparaci kofenového kanalku se odstranuje
tkan pulpy a vrstvy dentinu do té miry, aby bylo
mozno tésné zavést obturator GUTTAFUSION®.,

Preparace:

i) pfimy pfistup pro snadné zavedeni, pfi kterém
nedojde k odirani gutaperci z nosice.

ii) zabezpeceni, aby obturator GUTTAFUSION®
mél dostatek prostoru pro zavedeni do kofenové-
ho kanalku pfimocarym vstupem. Pokud je tfeba,
Ize kanalek koronalné rozsifit do tvaru nalevky.
iii) Vytvoreni SirSiho konického tvaru v apikalni
Casti (alespon .04), av§ak pfi zachovani apikalni
konstrikce.
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4. Postup volby spravného obturatoru
GUTTAFUSION® nebo GUTTAFUSION®
for RECIPROC®

Pro (ispésné pouZiti obturdtorti GUTTAFUSION®
je nezbytné kofenovy kanalek spravné pfipravit,
vycistit a vysusit.

4.1 PFi pouziti systéma NiTi s vice riiznymi
nastroji, jako napi. Mtwo® nebo hybridni
techniky

4.1.1. Kontrola tvaru kanalku v pracovni délce
a piesné priichodnosti

Po spravné preparaci a vyciSténi zkontrolujte
zméfenou definitivni pracovni délku méfidlem
GUTTAFUSION® Size Verifier, vyroben z nikelo-
titanové smési, ktery projde apikalnim zizenim
tésné a bez velkého odporu nebo velké torze.
Bezpodminecné je tfeba kontrolovat pfesnou
priichodnost méfidla GUTTAFUSION® Size
Verifier v pracovni délce, potvrdit tak priibéh
kanalku, a provést spravnou volbu obturatoru
GUTTAFUSION®. Jen tak se zajisti, Ze pouzity
obturator GUTTAFUSION® bude mit v apikalni
oblasti spravny primér.

@ UPOZORNENI

Kdyz se kofenovy kanalek pripravi pilnickem .05
nebo vétsim, projde méridlo GUTTAFUSION® Size
Verifier se stejnou velikosti IS0, jako mél posledni
pilnicek, ktery prosel aZ do pracovni délky, ve
vétsiné pripadi tésné. Pokud posledni pilnicek
pouZity do pracovni délky mél velikost .04, projde
pravdépodobné méridlo GUTTAFUSION® Size
Verifier, kter€ je o jednu jednotku mensi.

Endo Easy Efficient®




Kontrola presné priichodnosti: Pro kontrolu
presné priichodnosti v pracovni délce vezméte
méfidlo GUTTAFUSION® Size Verifier se stejnou
velikosti ISO, jako mél posledni pilnicek, ktery
proSel aZ do pracovni délky. Nastavte silikonovy
stopper na potrebnou pracovni délku pomoci kali-
bracniho znaceni méfidla Size Verifier.Zkontroluj-
te, zda Size Verifier projde tésné az do pracovni
délky (bez otaceni, bez podstatného odporu), a
potvrdte otdCenim o 180° v kofenovém kanalku:

a. Pokud je dosazeno presné priichodnosti,
vyplachnéte korenovy kanalek (dalsi informace
pod 4.1.2 ,Vyplach kanalku“) a poté pokracujte
bodem 4.1.3 ,Vybér spravného obturatoru®.

b. Pokud neni dosaZeno presné prlichodnosti,
vyberte mensi ¢islo Verifier, klery bude volné
pasovat do apikalniho zvZeni. Estli mensi Cislo
Verifier pasoval pfili$ volné, opatrné vymyijte
kanal (viz 4.1.2 ,Vymyvani kanalu*).

4.1.2. Vymyvani kanalu

Pripraveny systém kofenovych kanalk(i se
vycisti hlavné dlikladnym vyplachnutim NaOCL.
Vyplachovaci roztoky Ize aktivovat kavitaci a
akustickym proudénim nebo pomoci ultrazvuko-
vé vyplachovaci jehly. Aktivované vyplachovaci
roztoky podporuji vy¢isténi rany a odstrafiovani
plaku a biofilmu z kandlku, zabezpeduji hloub-
kové GiSténi a dezinfekci bocnich a pristupovych
kanalkU, pleteni, istm(, anastomdz a dentinovych
tubulli. Vysuste peclivé kandlek Gepy ze savého
papiru.
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4.1.3. Volba spravného obturatoru

Pouzité méfidlo Size Verifier musi projit do
pracovni délky bez nasili. Je-li tomu tak, vyberte
obturator GUTTAFUSION® shodné velikosti.
(Dalsi informace najdete v 4.3 ,Tabulka rozsahu
preparace a odpovidajicich obturdtord
GUTTAFUSION®“)

Silikonovy stopper nastavte na zjiSténou pracovni
délku obturatoru GUTTAFUSION®. Spodni ¢ast
stopperu umistéte na horni konec kalibracniho
krouzku. Kalibra¢ni krouzky jsou nastaveny na
nasledujici pracovni délky (v mm): 18, 19, 20,

22, 24.

Pokraduji s krokem 5.

4.2. Pii pouziti nastrojii RECIPROC®:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ UPOZORNENI

KdyZ se systém RECIPROC® zkombinuje s jinym
pilnickem, resp. s jinymi pilniCKy (napf. pfi hybrid-
ni technice), je treba postupovat podle popisu v
kroku 4.1 ndvodu k pouZiti.

Na rozdil od systémd NiTi, v nichZ se pouziva
cela fada rliznych pilnick(, pouziva se u systému
RECIPROC® pro preparaci kofenového kanalku
v celé pracovni délce jen jediny nastroj, pficemz
nastroj RECIPROC® sam slouzi jako méfidlo. Po
preparaci a diikladném vyplachnuti kofenového
kanalku vyberte obturator GUTTAFUSION® for
RECIPROC® odpovidajici pouzitému nastroji
RECIPROC® (dal$i informace v 4.3. "Tabulka
rozsahu preparace a odpovidajicich obturator(i
GUTTAFUSION®").

@ UPOZORNENI

Pri standardni preparaci korenového kandlku
nastrojem RECIPROC® Ize v pripadé potreby roz-
Sifit stredni a korondini ¢dst korenového kanalku
Kkartdcovacimi pohyby, coZ miiZe byt zapotiebi
zejména pfi ovdlnych nebo cinkovitych anatomic-
kych pomérech. Vybér obturdtoru pro kofenovy
kandlek tim vSak nebude nijak ovlivnén (dalsi
informace v kroku 10).



4.2.1. Vymyvani kanalu

Pfipraveny systém kofenovych kanalk{i se
vyCisti hlavné dikladnym vyplachnutim NaOCL.
Vyplachovaci roztoky Ize aktivovat kavitaci a
akustickym proudénim nebo pomoci ultrazvuko-
vé vyplachovaci jehly. Aktivované vyplachovaci
roztoky podporuji vy€iténi rany a odstrariovani
plaku a biofilmu z kanalku, zabezpeguiji hloub-
kové CiSténi a dezinfekci bocnich a pfistupovych
kanalkd, pleteni, istm(, anastomdz a dentinovych
tubull.

Vlysu$te peclivé kanalek ¢epy ze savého papiru.

4.2.2. Volba spravného obturatoru

U kofenovych kandlkil, které byly vytvarovany
nastrojem RECIPROC®, Ize pro pInéni pouZit
vyhradné specidini obturatory GUTTAFUSION®
for RECIPROC®, kdyz zméfena apikalni velikost
odpovida IS0 25, 40 nebo 50.

Silikonovy stopper nastavte na zjiSténou pracovni
délku obturatoru GUTTAFUSION®. Spodni ¢ast
stopperu umistéte na horni konec kalibracniho
krouzku. Kalibraéni krouzky jsou nastaveny na
nasledujici pracovni délky (v mm): 18, 19, 20,

22, 24.
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4.3. Tabulka rozsahu preparace a odpovidaji-
cich obturatord GUTTAFUSION®

@ UPOZORNENI

U korenovych kanalki, které byly preparovany
vice ridznymi pilnicky, je nutno kaZdopddné pouZit
méridlo GUTTAFUSION® Size Verifier pro kontrolu
potiebné velikosti obturdtoru. Dal$i informace v
4.1.

RECIPROC®
Nastroj RECIPROC®, Obturator
s nimz bylo oSetfeni | GUTTAFUSION® for
zakonceno RECIPROC®
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
Mtwo®
Nastroj Mtwo®, s GUTTAFUSION®
nimz bylo oSetieni Size Verifier
zakonceno
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Rotacni systémy

Nastroj, s nimz bylo

oSetreni zakonéeno
.04 Taper

20/.04
25/.04
30/.04
35/.04
40/.04
45/.04
50/.04
55/.04
60/.04

Nastroj, s nimz bylo

oSetfeni zakonceno
.06 Taper

20/.06
25/.06
30/.06
35/.06
40/.06
45/.06
50/.06
55/.06

GUTTAFUSION®
Size Verifier

20
25
30
35
40
45
50
55

GUTTAFUSION®
Size Verifier

20
25
30
35
40
45
50
55
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5. Dezinfekce

Obturator je nutno DEZINFIKOVAT po dobu nej-
méné jedné minuty v roztoku chlornanu sodného.
Gutaperéu na obturatoru GUTTAFUSION® opatrné
otfete 70% alkoholem.

6. SuSeni kanalku a aplikace sealeru
Vyberte sterilni papirovy ¢ep s velikosti a konici-
tou odpovidajici poslednimu pilnicku zavedenému
do pracovni délky. Pomoci sterilniho papirového
¢epu naneste do kofenového kanalku velmi
tenkou vrstvu sealeru 2Seal®easymiX®.Abyste

s jistotou dosahli pracovni délky obturatoru,
odstranite pomoci dal$iho savého ¢epu prebytky
sealeru, které se pfipadné mohly nashromazdit
na sténach kandlku nebo na apexu.

Pokud obturujete vice kanalk( jednoho zubu,
naneste sealer soucasné do vSech kanalkd. To
usnadni odstranéni nadbyte¢né gutaperci, pokud
to bude nutné, a zabrani tomu, aby gutaperca
znecistila dal$i vstupy kanalk{ nebo dentin.

7. Nahfivani obturatorti GUTTAFUSION®
v picce GUTTAFUSION®

Dalsi informace o nahfivani obturatord
GUTTAFUSION® nebo GUTTAFUSION® for

RECIPROC® jsou v ndvodu k pouZiti pro picku
GUTTAFUSION®.

Pokud pouZijete picku GuttaMaster®, je tieba
vSechny obturatory nahfivat GUTTAFUSION® pfi
nejniz8im nastaveni (25 a nizsi). Jiné nastaveni
se nesmi pouzit.




8. Zavadéni obturatoru do kanalku

Po zaznéni prvniho signalizacniho tonu picky
GUTTAFUSION® je obturdtor pfipraven k pouziti.

Zatladte na nosi€ obturatoru a vedte jej prstem.
Opatrné vyjméte obturator z nosice. Nejdfive jej
trochu nadzdvihnéte, potom vyjméte ve vodo-
rovném sméru. DrZadlo obturétoru Ize uchopit
bud prsty nebo béznou pinzetou. Pinzeta usnadni
pouziti na molarech. Obturator GUTTAFUSION®
zavedte pfimo do vstupu kanalku a obturator
potom pomalym, stalym, apikalné smérovanym
pohybem zavedte do pracovni délky. Je diilezité,
aby smér pohybu probihal vZdy rovnobézné s
podélnou osou nosice, aby se nosi¢ neprohnul.
Pfi zavadéni stéka gutaperca apikainé smérem
od nosice. Tak Ize kofenovy kanalek vyplnit az po
apex, a vedlejSi kanalky a istmy uzavfit.

Po dosazeni pracovni délky byste méli tlak

udrZovat jeSté po nékolik sekund, aby gutaper¢a
chladla pod lehkym tlakem.

@ UPOZORNENI

Pri spravné preparaci kanalku a nahrati gutaperci
by mélo byt mozné vioZit obturator GUTTAFUSION®
bez otdceni nebo velkého tlaku. Abyste predesli
preplnéni, po dosaZeni pracovni délky jiz na obtu-
rator netlacte. Sealer a gutaperca budou vytékat
Zpét a shromaZdovat se ve vstupu kandlku. To je
normalni, zejména u zubli s vice koreny, protoZe
obturdtor je opatren dostatkem gutaperci, aby s
jistotou zaplnil i velmi rozsifené nebo anatomicky
nepravidelné tvarované kanalky.
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9. 0ddéleni ¢epu a drzadla obturatoru
GUTTAFUSION®

Cep a drzadlo oddglite ve vstupu kanalku ohyba-
nim od jedné stény kandlku na druhou.Pfipadné
obturator GUTTAFUSION® podeprete ukazovac-
kem a pro oddéleni pouzijte kulaty vrtacek nebo
vrtacek ve tvaru obraceného kuzelu ve vysoko-
obratkové koncovce nebo pouZijte ostry IZickovy
exkavator.

@ UPOZORNENI

Nosic gutaperci nelze odtavit, protoZe tento mate-
ridl odolava vysokym teplotam.

10. Kondenzace gutaper¢i ve velmi
Sirokych, ovalnych nebo
nepravidelnych kanalcich

Maly, asi 4-6 mm dlouhy kousek bézné gutaperci
zaved'te podél jadra obturatoru GUTTAFUSION®
pomoci namazaného pluggeru a kondenzujte.
Kousek gutaper¢i zahusti termoplastickou
gutapercu a stane se soucasti vypiné. ProtozZe
plastifikované gutaperca je lepiva, Ize jako kluzny
prostfedek na plugger pouzit cement do kofeno-
vych kanalkil 2Seal®easymiX® nebo povrchové
anestetikum. Tim se pfedejde nechténému
odstranéni gutaperci ze vstupu kanalku nedosta-
te¢né namazanym pluggerem a zkompenzuije se
tim nedostatek gutaperci v neobvykle Sirokych
kandlcich nebo v kandlcich s vnitfnimi poruchami
rezorpce.

Endo Easy Efficient®
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11. Odstranéni pfebyte¢né gutaperci

Pomoci kofenového exkavatoru, kofenové sondy
apod. odstrarite nadbyte¢nou gutapercu, ktera
by jinak mohla zablokovat vstup do komory a do
dalSich kandlka. V pfipadé zubd s vice kofeny
provedte uvedené kroky v kazdém kanalku. Po-
kud je to tfeba, chrarite sousedni vstupy kanalk
az do obturace malymi vatovymi kulickami nebo
papirovymi Cepy pfed usazovanim a vnikanim
gutaperdi. Odstranénim nadbytecné gutaperci je
obturace dokoncena.

12.0dstranéni obturaénich materiali
GUTTAFUSION®

Pro pfipravu Ilizka jadra nebo pfi endodontické
revizi odstrante obtura¢ni material béznym
zplsobem. Abyste vytvorili misto pro kolik,
odstrante obturator GUTTAFUSION®, pficemz pro
korenovy kolik, ktery se bude pouzivat, vyberte
prislusné vétsi vrtak, napf. DT Universal Drill,
Gates Glidden nebo Peeso Reamer. Pro odstra-
néni obturatniho materialu pfi revizich pouzijte
bud' revizni nastroj Mtwo® R25/.05 nebo nastroj
RECIPROC® R25. Nasledné je nutno provést
rentgenovy snimek, aby se zabezpecilo, Ze byl
odstranén veskery obturacni materidl.

Pokud apikalni tretina kanalku pfi revizi vykazuje
komplikovanou anatomii, je tfeba zmékg¢it guta-

peréu na obturatoru GUTTAFUSION® rozpousté-

dlem pomoci ru¢niho nastroje.
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lIl. Symboly na obalu, pfistroji a prisluSenstvi

Symboly pouzité na obturatorech

Symboly pouzité na méficich nastrojich
GUTTAFUSION®

GUTTAFUSION® Size Verifier

1

Viz Prirucku uzivatele

i

Viz Pfirucku uzivatele

® Nepouzivat opakované ® Nepouzivat opakované
Cislo dodavky Cislo dodavky
“ Vyrobce “ Vyrobce
Tength | Délka Tengtn | Délka
5263 Oznaceni CE CE Oznaceni CE
g Datum expirace Datum vyroby

o>

Otevi'ené baleni nebude vyménéno.

Oteviené baleni nebude vyménéno.

Nesterilni

Nesterilni

B

Baleni ((idaj o mnoZstvi)

B YL

Baleni (iidaj o mnoZstvi)

X
m
o

Katalogové Cislo
(pro dodatecné objednani)

oY)
m
T

Katalogové Cislo
(pro dodatecné objednani)

N
ox

Chrarite pred pfimym slune¢nim
svétlem a teplem

-
——
——

3

Autoklavovatelné
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l. Generelle oplysninger
Kun til dentalt brug

Produktbeskrivelse

GUTTAFUSION® obturatorer er beregnet til fyld-
ning af rodkanaler.

Anvendelsesomrade

GUTTAFUSION® obturatorer er beregnet til
fyldning af rensede, forberedte og skyllede
rodkanaler.

Kontraindikationer
Ingen kendte.

Advarsler og bivirkninger

Dette produkt kan indeholde tert naturgummi.
Ved patienter med latexallergi kan der forekomme
allergiske reaktioner pa guttapercheen, da der
kan forekomme tort naturgummi i guttaperka.

Forholdsregler

1. Lees altid omhyggeligt producentens anvis-
ninger igennem, inden du tager et nyt produkt i
brug. Serg for at gare dig bekendt med produktet
og teknikken fgr den Kliniske brug.

2. Serg for, at rodkanalen er grundigt forberedt,
renset og skyllet, inden GUTTAFUSION® obtu-
ratorer bruges. En god lige adgang til kanalerne
anbefales.

3. Udvaelg den GUTTAFUSION® obturator i hen-
hold til GUTTAFUSION® Size Verifier, der passivt
lader sig indfere i den forberedte rodkanal (mere
information under 4.1.).

4. Forberedes kanalen udelukkende med
RECIPROC® instrumenter, bruges GUTTAFUSION®
for RECIPROC® (mere information under 4.2.).

5. GUTTAFUSION® obturatorbaereren kan ikke
anvendes som Size Verifier.
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6. Efter opvarmningen af GUTTAFUSION® obtura-
tor i GUTTAFUSION® Ovnen undgas kontakt med
hud og mundslimhinden, da obturatoren er varm.

7. Fjern ingen guttaperka fra GUTTAFUSION®
obturatoren, for rodkanalen fyldes. Fjernelse af
guttaperken beskadiger obturatoren.

Overvejelse ved bortskaffelse

Overhold alle faderale, statslige og lokale
miljgregler.

Il. Trin-for-trin vejledning

Den folgende vejledning forklarer teknikken og
den sikre brug af produktet. Det anbefales steerkt
at gve sig pa plastblokke og udtrukne teender
inden den kliniske anvendelse.

Inden GUTTAFUSION® anvendes, skal rodkanalen
forberedes, renses og tarres.

1. Tveerbinding

Tveerbindingen er en almindelig kemisk frem-
gangsmade til krydsforbindelse af polymerkeder.

Ved hjelp af tvaerbindingen skabes den mod-
standsdygtighed og styrke, der kraeves i kernen
af en centralt fortaettet obturator. GUTTAFUSION®
obturatorer skaber den ngdvendige hydraulik og
har den yderligere fordel, at de rader over en gut-
taperka-kerne. Det drejer sig her om tvaerbundet
guttaperka, der ikke kleber, smelter eller oplgses
i de i tandplejen anvendte oplgsningsmidler.




2. Hydraulik

GUTTAFUSION® obturatorer farer opvarmet
guttaperka tredimensionalt ind i rodkanalernes
system. Ved mange obturationsteknikker konden-
seres lateralt eller lodret, men den hydrauliske
kraft fgrer oftest guttaperkan uregelmaessigt i en
eller to retninger (lateralt eller apikalt). Ved
GUTTAFUSION® bliver den termoplastiske gutta-
perka derimod kondenseret gennem kernen af
tveerbundet guttaperka i kanalen. Den hydrau-
liske kraft fortaetter den flydende guttaperka
regelmassigt og tredimensionalt. Korrekt ren-
gering, forberedelse og skylning savel som den
centrale kondensering ved hjalp af den hydrau-
liske kraft sikrer, at guttaperken flyder bedre i
rodkanalernes system.

3. Forberedelse
Ved forberedelse af rodkanalen fiernes sa meget

pulpavav og dentinaflejring, at GUTTAFUSION®
obturatoren nemt kan indferes.

Forberedelse:

i) Retlinjet adgang, der muligger en lige indfaring,
séledes at ingen guttaperka stryges af beereren.
i) Serg for, at GUTTAFUSION® obturatoren har
tilstreekkelig plads til at kunne indfgres langs den
retlinjede adgang til rodkanalen. Om ngdvendigt
kan kanalen udvides koronalt i tragtform.

iii) | den apikale del forberedes en starre konisk
form (mindst .04), men samtidig skal den apikale
konstriktion bevares.

4. Udvelgelsesprocessen af den
korrekte GUTTAFUSION® obturator eller
GUTTAFUSION® for RECIPROC®
obturator

For at kunne bruge GUTTAFUSION® obturatorer

rigtigt, er det vigtigt, at rodkanalen forberedes,
renses og tarres korrekt.

4.1 Ved anvendelse af NiTi-systemer med
flere forskellige filer som f.eks. Mtwo® eller
en hybridteknologi
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4.1.1. Kontrol af kanalformens arbejdslzengde
og passive sede

Efter den korrekte forberedelse og renggring,
kontrolleres den endeligt malte arbejdsleengde
med en GUTTAFUSION® Size Verifier af nikkel-
titanium, der kan na den apikale konstriktion
passivt og uden starre modstand eller rotation.
GUTTAFUSION® Size Verifiers passive s&des
arbejdsleengde skal altid kontrolleres, for at
kanalforlgbet kan bekreeftes, og det korrekte valg
af GUTTAFUSION® obturator kan foretages.
Kun séledes sikres det, at den anvendte
GUTTAFUSION® obturator i apikalomradet har
den passende diameter.

@ BEM/AERK

Blev rodkanalen forberedt med Taper.05 eller
starre, vil GUTTAFUSION® Size Verifier i de fleste
tilfaelde passe til den samme IS0 starrelse som
den sidst anvendte fil, der blev bragt til arbejds-
lzengden. Hvis den sidste fil, der blev bragt til
arbejdslangden, var Taper.04, passer sandsyn-
ligvis en GUTTAFUSION® Size Verifier, der er en
starrelse mindre.

Kontrol af det passive sede: Kontrol af det pas-
sive sade: tag en GUTTAFUSION® Size Verifier af
samme IS0 stgrrelse som den sidste fil, der blev
bragt til arbejdsleengden, og bekraft det passive
sa&des arbejdsleengde. Indstil silikonestoppet pa
den gnskede arbejdsleengde med Size Verifiers
kalibreringsmarkering. Kontrollér, at Size Verifier
passivt kan fares til arbejdsleengden (ingen rota-
tion, stort set ingen modstand) og bekraft ved en
180 ° drejning i rodkanalen:

a. Er saedet passivt, skylles rodkanalen (yderlige-
re oplysninger i 4.1.2 ,,Skylning af kanalen“), og
derefter fortsaettes med 4.1.3 ,Valg den rigtige
obturator®.

b. Er s&det ikke passivt, vaelg en mindre Size
Verifier som sidder passivt foran Apex.

Nar den mindre Verifier sidder passivt, skylles
rodkanalen grundigt (yderligere oplysninger i
4.1.2 ,SKylning af kanalen®).
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4.1.2. Skylning af kanalen

Det forberedte rodkanalsystem rengares ho-
vedsageligt ved grundig skylning med NaOCL.
Skylleoplgsningen kan aktiveres ved hjalp af
kavitation og akustisk stram eller ved hjalp af
en ultralydsvaeskenal. Aktiverede skylninger
fremmer oprensning og fiernelse af udstrygning
og biofilm fra kanalen og giver en dybdegéende
rensning og desinfektion i sidekanaler og tilhg-
rende kanaler, tveerbindinger, istmer, anastomo-
ser og dentintubuli. Kanalen terres omhyggeligt
med absorberende papirspidser.

4.1.3. Veelg den rigtige obturator

Den anvendte Size Verifiers sede skal vaere pas-
sivt. Er den anvendte Size Verifiers seede passivt,
valges en GUTTAFUSION® obturator i samme
storrelse. (yderligere oplysninger i 4.3 ,Tabel
over forberedte storrelser og GUTTAFUSION®
obturatorer.)

Silikonestoppet pa GUTTAFUSION® obturatoren
indstilles til den fastlagte arbejdsleengde. Den
nederste del af stoppet placeres pa den gvre del
af kalibreringsringen. Kalibreringsringene er ind-
stillet pa felgende arbejdsleengder (i millimeter):
18, 19, 20, 22, 24.

Fortsat med trin 5.

4.2, Ved anvendelse af RECIPROC® instrumen-
ter: GUTTAFUSION® for RECIPROG®

@~ BEMARK

Kombineres RECIPROC® systemet med en anden
fil eller andre filer (f.eks. ved hybridteknik), skal
instruktionerne beskrevet i trin 4.1 i denne vejled-
ning falges.

| modsetning til NiTi-systemer, hvor der bruges
en reekke forskellige filer, anvendes ved
RECIPROC® kun et enkelt instrument til forbe-
redelse af rodkanalen i hele arbejdsleengden,
hvorfor selve RECIPROC® instrumentet bruges
som verifikator.

58

Efter forberedelsen og den grundige gennemskyl-
ning af rodkanalen, velges GUTTAFUSION® for
RECIPROC® obturator i forhold til det anvendte
RECIPROC® instrument (yderligere oplysninger i
4.3. "Tabel over forberedte storrelser og
GUTTAFUSION® obturatorer").

@ BEMARK

Ved standardforberedelse af rodkanalen med
RECIPROC® instrumenter kan midten og den
koronale del af rodkanalen om ngdvendigt udvides
med barstende beveegelser, hvilket iseer kan

vaere ngdvendigt ved ovale eller klokkeformede
anatomiske udformninger. Valget af obturator

til rodkanalen pavirkes ikke heraf. (yderligere
oplysninger i trin 10)

4.2.1. Skylning af kanalen

Det forberedte rodkanalsystem renggres ho-
vedsageligt ved grundig skylning med NaOCL.
Skylleoplgsningen kan aktiveres ved hjelp af
kavitation og akustisk strom eller ved hjelp af
en ultralydsvaeskenal. Aktiverede skylninger
fremmer oprensning og fjernelse af udstrygning
og biofilm fra kanalen og giver en dybdegéende
rensning og desinfektion i sidekanaler og tilhg-
rende kanaler, tvaerbindinger, istmer, anastomo-
ser og dentintubuli. Kanalen tgrres omhyggeligt
med absorberende papirspidser.

4.2.2. Vzlg den rigtige obturator

Ved rodkanaler, der blev formet med RECIPROC®
instrumenter, er de specielle GUTTAFUSION® for
RECIPROC® obturatorer kun til radighed for fyld-
ning af disse rodkanaler, nér den malte apikale
ISO-starrelse udger 25, 40 eller 50.

Silikonestopperen pa GUTTAFUSION® obturator
indstilles til den fastlagte arbejdsleengde. Den
nederste del af stoppet placeres pa den gvre del
af kalibreringsringen. Kalibreringsringene er ind-
stillet pa felgende arbejdsleengder (i millimeter):
18, 19, 20, 22, 24.
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4.3. Tabel over forberedte sterrelser og Roterende systemer
GUTTAFUSION® obturatorer.

Instrument, hvormed | GUTTAFUSION®

@ BEM/ARK gfgﬁptgltmgen blev Size Verifier
Ved rodkanaler, der blev forberedt med flere .04 Taper

forskellige filer, skal der under alle omstaendig-

heder bruges GUTTAFUSION® Size Verifier til at 20/.04 -
fastsld den kreevede obturatorstarrelse. Yderligere 25/.04 20
oplysninger i 4.1. 30/.04 o5
RECIPROC® 35/.04 30
40/.04 35
RECIPROC® in- GUTTAFUSION® for 45/.04 40
strument, hvormed RECIPROC® obturator
behandlingen blev 50/.04 45
afsluttet 55/.04 50
RECIPROC® R25 R25 60/.04 55
RECIPROC® R40 R40
RECIPROG® R50 R50 Instrumgnt, hvormed G_UTTAF'U'SION®
behandlingen blev Size Verifier
afsluttet
Mtwo® .06 Taper

— TTAFUSION® 20/.06 20
h\;[(‘)’mezinzg#gzrl]itﬁ- gilie Verilfjizr0 25/.06 25
gen blev afsluttet 30/.06 30
Mtwo® 25/.06 35/.06 35
Mtwo® 25/.07 25 40/.06 40
Mtwo® 30/.06 30 45/.06 45
Mtwo® 35/.06 35 50/.06 50
Mtwo® 40/.06 40 55/.06 55
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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5. Desinfektion

Far opvarmning skal obturatoren desinficeres
i mindst et minut i en natriumhypochlorit-
oplesning. Ter guttaperka pa GUTTAFUSION®
obturatoren forsigtigt af med 70 % alkohol.

6. Terring af kanalen og pafering af
forsegling

Velg en steril papirspids af samme starrelse og
form som den sidst anvendte fil, der blev indfert

i arbejdsleengden. | rodkanalen péfares et meget
tyndt lag 2Seal®easymiX® forsegling med en ny
steril papirspids. For at obturatoren nar arbejds-
leengden sikkert, fiernes overskud af forsegleren,
der evt. har samlet sig pa kanalvaeggene eller ved
apex, med yderligere en absorberende spids.

Nar der obtureres flere kanaler ved en tand, ind-
fores forsegleren samtidig til alle kanaler. Dette
letter eventuel fiernelse af overfladig guttaperka
og forhindrer saledes, at guttaperka tilklaeber
andre kanalindgange eller dentin.

7. Opvarmning af GUTTAFUSION®
obturatorer i GUTTAFUSION® Ovnen

Yderligere oplysninger om opvarmning af
GUTTAFUSION® obturatorer eller GUTTAFUSION®
for RECIPROC® obturatorer findes i betjeningsvej-
ledningen til GUTTAFUSION® Qvnen.

Anvendes der en GuttaMaster® Ovn, skal alle
GUTTAFUSION® obturatorer opvarmes ved lave-
ste indstilling (25 og mindre). De andre indstillin-
ger mé ikke anvendes.
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8. Indfering af obturatoren i kanalen

Efter det forste signal fra GUTTAFUSION® Ovnen
er obturatoren klar til brug. Tryk pa obturator-
holderen og for den frem med fingeren. Tag
obturatoren forsigtigt ud af holderen. Laft den

en smule og fjern den derefter i vandret retning.
Der kan tages fat i obturatorhandtaget enten med
fingrene eller med en almindelig pincet.

Anvendelsen ved molarer er lettest ved brugen af
pincet. Fer GUTTAFUSION® obturatoren direkte
ind i kanalindgangen, og obturatoren fgres deref-
ter med en langsom, konstant, apikal bevaegelse
til arbejdslengden. Det er vigtigt at bevaegelses-
retningen altid forlgber langs baererens leengde-
akse, for at denne ikke bgjes. Ved indfgringen
stremmer guttaperkaen apikalt fra beereren. Dette
ger det muligt at fylde rodkanalen til apex og
forsegle sidekanaler og istmer.

Efter at have opnaet arbejdsleengden, ber trykket
holdes i nogle sekunder, for at guttaperkan
afkeles under let tryk.

@~ BEMARK

Ved korrekt forberedelse af kanalen og op-
varmning af guttaperkaen skal GUTTAFUSION®
obturatoren kunne indsaettes uden rotation eller
tryk. For at undga en overfyldning, ma obturatoren
ikke presses udover arbejdsleengden. Forsegling
o0g guttaperka vil flyde tilbage og samle sig ved
kanalindgangen. Dette er normalt isar ved teender
med flere radder, da obturatoren er forsynet med
tilstreekkelig guttaperka til at kunne fylde ogsé
staerkt udvidede eller anatomisk uregelmaessige
kanaler.




9. Separation af GUTTAFUSION®
obturatorens skaft og handtag

Adskilles ved at bgje skaft og greb ved kanal-
indgangen fra den ene side af kanalvaeggen til
den anden. Alternativt stgttes GUTTAFUSION®
obturatoren med pegefingeren, og der bruges et
rundt eller omvendt kegleformet instrument eller
en skarp ekskavator til adskillelsen.

@ BEMARK

Guttaperkabeereren kan ikke smelte, da materialet
er varmebestandigt.

10. Kondensering af guttaperka i
meget brede, ovale eller uregelmassige
kanaler

Et lille, cirka 4-6 mm langt stykke konventio-
nelt guttaperka indfgres langs GUTTAFUSION®
obturators skaft med en smurt plugger og
kondenseres. Guttaperkastykket komprimerer
den termoplastiske guttaperka og bliver til en del
af fyldningen. Da den plastificerede guttaperka
er klaebrig, kan der bruges et glidemiddel sdsom
rodkanal-cementen 2Seal®easymiX® eller en
overfladebedavelse e. lign. pa pluggeren. Dette
forhindrer utilsigtet fjernelse af guttaperka fra
kanalindgangen grundet en utilstreekkelig smurt
plugger og kompenserer for manglende gutta-
perka i useedvanligt brede kanaler eller sddanne
med defekt intern resorption.
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11. Fjernelse af overskydende
guttaperka

Med en rodkanalsekskavator, en rodkanalsonde
osv. fiernes overskydende guttaperka, der ellers
kunne blokere indgangen til kammeret og andre
kanaler. | tilfeelde af teender med flere rodder,
udferes ovenstaende trin for hver kanal. Om
ngdvendigt beskyttes tilstadende kanalindgange
indtil obturation med sma vatrondeller eller en
papirspids mod aflejringer eller indtraengen af
guttaperka. Efter fiernelse af den overskydende
guttaperka, er obturationen afsluttet.

12. Fjernelse af GUTTAFUSION®
obturationsmaterialer

Ved forberedelse af en stift eller ved et endo-
dontisk eftersyn, fiernes obturationsmaterialet
pa konventionel vis. For at skabe plads til stiften
fiernes GUTTAFUSION® obturatoren, idet der
veaelges et i starrelse tilsvarende rodstiftbor til
den rodstift, der skal anvendes, f.eks. et DT
Universal Drill, Gates Glidden eller Peeso Reamer.
For at fjerne obturationsmateriale ved eftersyn,
bruges enten Mtwo® instrument R25/.05 eller
RECIPROC® instrument R25. Afsluttende skal der
tages et rentgenbillede for at sikre, at alt obtura-
tionsmateriale blev fijernet.

Hvis den apikale kanaltredjedel ved eftersynet vi-
ser sig at have en kompliceret anatomi, bledgeres
guttaperkan pa GUTTAFUSION® obturatoren ved
hjeelp af en handfil med oplgsningsmiddel.

Endo Easy Efficient®
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lll. Symboler pa emballage, enhed og tilbehar

Symboler anvendt pa GUTTAFUSION®
Obturatorer

Symboler anvendt pa GUTTAFUSION®
Size Verifiers

1]

Se brugervejledningen

Se brugervejledningen

®

Ma ikke genbruges

Ma ikke genbruges

| L B ®

LOT-nummer LOT-nummer
“ Producent Producent

m Laengde Length | Leengde

(5263 CE-maerkning CE CE-maerkning
g Udlgbsdato Fremstillingsdato

o>

Abnede pakker erstattes ikke.

Abnede pakker erstattes ikke.

Ikke steril

Ikke steril

Emballeringsenhed (mangdeangi-
velse)

Emballeringsenhed (ma&ngdeangi-
velse)

g

Katalognummer
(Genbestillingsnummer)

e Y E

Katalognummer
(Genbestillingsnummer)

\
A

A

)

Holdes vek fra direkte sollys
0g varme

-
——
-

3

Autoklaverbar

S /1)
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l. Fevikég TTANpoOQOpiESg
Mévo yia odovTIaTpIKn XpAon

Meprypaen mTpoiévTog

O1 emmwpaTioTég éuppatng GUTTAFUSION®
TTpoopidovTal yia TNV TTARPWON CUCTNPATWY
PICIKWV CWARVWV.

Topéag epappoyrig

O1 emmwpaTioTég éueppaing GUTTAFUSION®
TpoopifovTal yia TNV TTARpwaon KaBapioué-
vwy, dlavolypévwy (eTTegepyaapuévwy) Kal
EKTTAUBEVTWV PICIKWY CWARVWY.

AvTevoeielg
Aev gival yvwoTr Kayia avTévoeign.

MpoeIdoTroINoEIg Kal TTOPEVEPYEIEG

To TTapov TIPOidV EVOEXETAI VO TTEPIEXEI ENPO
@uaOIk6 kaouTooUK. Or aaBeveig pe alAepyia
010 AaTEE EVOEXETAI VA TTAPOUTIAGOUV OAAEP-
YIKEG aVTIOPAOEIG OTN YOUTATTEPKA, KABWG

N YOUTOTTEPKO EVOEXETAI VO TTEPIEXEI ENPO
QUOIKS KOOUTGOUK.

Métpa mpo@UAagng

1. AlaBddeTe TTAVTA pE TTPOCOYXN TIG 00NYiEg
TOU KATAOKEUQOTH TTPOTOU XPNOIUOTIOIRCETE
¢va Kaivoupyio TTpoidv. BeBaiwBeite 0TI £xeTe
€COIKEIWOEI PE TO TTPOIGV KAl TNV TEXVIKA TOU
TIPIV aTTO TNV KAIVIKI| EQAPUOYT| TOU.

2. Alao@ahioTe OTI, TTPIV OTTO TNV EQAPHOYN
Twv emmwyaTioTwv GUTTAFUSION®, éxete
emefepyaoTei To PIQIKO GWARVA, OTI TOV £XETE
KaBapioel Kal EKTTAUVEI OXOAAOTIKA. ZuvIoTd-
TaI Yia KaAA euB0ypappn Tpdofaan aToug
PIZIKOUG OWANVEG.

3. EmA&Te TOV emTTwaTIOTH £Pgpa-

&nc GUTTAFUSION® gUpgwva pe Tov
GUTTAFUSION?® Size Verifier, Tov otroio
PTTOPEITE Va £10AYETE TTABNTIKG OTOV £TTE-
Eepyaopévo pifikd cwAnva (yia TEPAITEPW
TANPoQopieg peTapeite otnv evotnTa 4.1.).

4. Edv o pIIkdG cwAnvag diavoiyeTal aTro-
KAeIOTIKG Kal p6vo pe epyaheia RECIPROCS,
xpnoipotroifoTe 7o GUTTAFUSION® for
RECIPROC® (yia Trepaitépw TTANPoQopieg
peTapeite otnv evoTnTa 4.2.).

5. To KUpIO WA TOU ETTITTWUATIOTA
GUTTAFUSION® &ev ptropei va xpnoiuoTrol-
nBei wg Size Verifier.

6. MeTd TN B€pUavan Tou ETTITTWA-

1io1) GUTTAFUSION® gToV KAiBavo
GUTTAFUSION®,ammoQuUyeTE TNV ETTOQN WE
10 O€PA Kal TO BAEVVOYOVO TOU OTOUATOG,
KaBwg o eMTTWHATIOTAG gival (e0TOG.

7. Mpiv até tnv TARpwaon Tou pIfikou cw-
Arjva, pnv agaipeite kaBoAou youtatrépka
até Tov emmwuaTiori GUTTAFUSION®. H
aQaipean TNG YOUTOTTEPKAG ETIQEPEI BAGRN
OTOV ETTITIWHATIOTH.

Qg Wpog TNV amoppIYn

MapakaAw TnPRoTe GAoug Toug opoaTToVdIa-
KoUG, TTONITEIOKOUG Kl TOTTIKOUG TTEPIBaAAO-
VTIKOUG KAVOVIGHOUG.

Il. Odnyieg Bripa pog Brpa

O1 0dnyieg Tou akohouBoUv eTregnyolv TNV
TEXVIKI IO TNV Q0QAAr XPAAON TOU TTPOIGVTOG.
Mpiv a1m6 TNV KAIVIKT €@appoyr ouvioTdral
EMITAKTIKA va e§a0KNBeiTE OE OpoILUATA
TAQOTIKWY SOVTIWV Kal g€ dOVTIA TTOU EXOUV
egayOei.

Mpiv amo Ty epapuoyr Tou GUTTAFUSION®,
Ba mpéTrel 0 PIJIKAG CWAAVAG va €xel dlavol-
XTel, KaBaploTei kal apuypaveei.

1. AikTOwON

O diaoTaupoUpevog TTOAUPEPIOPAG gival Hia
ouvnBiopévn xnuIKA diadikagia ue oKoTTd
N d1aguvoean TToAupEpWY aAucidwv. Méow
auToU, evioxUETAI N aVOEKTIKOTNTA KaI N
dUvapn, TToU aTTaITOUVTAl OTOV TTUPHVa EVOG



EMTTWHATIOTH EUPPAENG pE KABETN ouPTTU-
kvwaon. Or emmwpaTtiotég GUTTAFUSION®
dnuioupyolV TIg KATAAANAEG USPAUAIKEG OUV-
0RKeg Kal xapakTnpidovTal atd 1o TPOCHETO
TTAeoVEKTNPa OTI BlaBEToUY £vav TTupriva aTod
youTaTépka. Eival onuavTiké va onueiw-

O¢i 611 n SlooTAUPOUNEVN TTOAUNEPIOUEVN
YoUuTaTTEPKA, OEV KOAAQ, dev Ailvel kal Bev
O10AUeTal o€ SIaAUpaTa TTOU XPNOIUOTTOI0U-
vTal gTNV 0d0OVTIATPIKA.

2. YOpauAIkn

O1 emmwpaTioTég GUTTAFUSION® peta-
KIvoUv 070 PICIKG owArva pe TpIodidaTaTo
TPOTTO YOUTATTEPKA TTOU €XEl BepuavOei.

Z& TTOAAEG TEXVIKEG ETTITTWHATIOHOU, YiveTal
TIAEUPIKA A KABETN GUPTTUKVWOT, WOTAO0O N
UBPAUAIKY) dUvan HETAPEPEI TN YOUTATTEPKA
OUVABWG avouoIdpopPa € Jia r) dUo KATEU-
Buvoeig (TrAeupikd A kopueaia). AvtiBeTa, oTo
GUTTAFUSION®, n BepuomAaoTiki youTa-
TTEPKA CUPTTUKVWVETAI KEVTPIKG OTO PIJIKO
OwArva HEow TOU TTUPAVA aTTO SIKTUWHEVN
youTatépka. H udpauAikn dUvapn guutru-
KVWVEI TNV UYPR YOUTATIEPKO OUOIONOP®A KAl
TpiodidoTata. O emayyeAPaTikog kabapi-
OUOG, N eTeepyaaTia kal n EKTTAUGT, KABWG
Kal N KEVTPIKA GUPTTUKVWAON Péow TNG udpau-
ARG dUvapng dnuioupyouv pia KaAUTepn
GUUTTEPIPOPA PONG TNG YOUTOTTEPKOG O€ €va
ouaTtnua pIikoU cwAnva.

3. Emedepyaoia

Katd tnv emetepyaaia Tou pifikol cwAfva
a@aipoUvTal Ol I0TOi TOU TTOAQOU Kal Ol aTTo-
B¢oeig adapavTivng o€ T€T010 Babuo, WOTE
va gival duvarn n TabnTikr £l0aywyn Tou
emmwpaTioth GUTTAFUSION®.

Emegepyaoia:

i) Eubuypapun mpdoBaan yia eublypaupn
glgaywyn, €101 WOTE va Unv aTTooTIdTal N
YOUTOTTEPKA ATTO TO CWA.
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ii) Alac@aAiaTe 0TI 0 EMTTWHATIOTAG
GUTTAFUSION® £xel apKeTo XWPO, WOTE va
pTTOopEi va eloayBei kaTd YAKog Tou anueiou
€uBUYpaPUNG €10680U TOU PICIKOU GWAAVA.
Edv eival amapaitnTo, diavoitate To pIfikd
OWARva 0T JMUAN Tou dovTiol o€ oxAua
Xodvng.

i) 210 aKPOPPICIKO TUAKA, TIPOETOINACTE HIA
peYaAUTEPN KWVIKI HOP®r| (TouAGxIaTOV .04),
d1atnPARoTE SUWG TNV aKpoppIfIKr) OTEVWaon.

4. Aiadikacia €mIAOYAG yIa TOV
KOTAAANAO ETTITTWHATIOTH
GUTTAFUSION® fj Tov
emmwpatiot GUTTAFUSION® for
RECIPROC®

Mo TNV €MITUXA £EQAPUOYA TWV ETTITTWUATI-
oTwv GUTTAFUSION®, gival atrapaitnn n
emegepyaaoia, o kaBapiopdg kai n aguypavon
TOU PICIKOU GWAAVA PE TO CWOTO TPOTTO.

4.1 Xpon ouoTnudaTwy vikeAiou-TITaviou
HE TTOAAQTTAEG B10POPETIKES PiVEG, OTTWG
m.X. Mtwo® | piag uBpIBIKAG TEXVIKAG

4.1.1. “EAeyxog TnG Hop@ng Tou pi1gikoU
owARva WG TPOG TO PHAKOG EPYOTiag Kal
TNV TadnTIKA £€dpaon

MeTd TN owoTn emeCepyaaia Kai Tov Kaba-
PIOWO, EAEYETE TO UETPNOEV TEAIKO PNKOG
epyaaiag ye €vav Size Verifier amoteAoUvTal
aTrd VIKEAIO Kal TITAVIO, N OTToia ETTITUYXAVEI
TNV aKPOPPIJIKA OTEVWAT TTABNTIKG KOl XWPIig
afloonueiwtn avriotaon ry mepioTpodn. H
TaénTiknA £6paan Tou GUTTAFUSION® Size
Verifier mpémrel ommwaodrmoTe va eheyxBei wg
TTPOG TO PAKOG £PYOOIAG, WOTE va emRERaI-
wBei n diadpopn Tou pICiKoU cwArva Kai va
yivel n owaTA €mMAOYH TOU EMITTWHATIOTA
éuppagng GUTTAFUSION®. Mévo katd

TOV TPOTTO AUTO Blac@aAifeTal 6Ti 0 ETTITTW-
paTioTAS éuepaing GUTTAFUSION® mou
XPNOIUOTIOIEITAI GTO OKPOPPICIKG TUAMA £XEI
TNV KaTdAAnAn diduetpo.

Endo Easy Efficient®




@ YMNOAEIZH

Edv o pi{ikos owArvag diavoixTei ue 1 xpih-
on evog Taper.05 i ueyaAurepou peyéBoug,

0 GUTTAFUSION® Size Verifier (eAeykrric
unkoug) tou idiou peyéBoug ISO Taipidder ma-
OnTIKG — OTIS TTEPIOTOTEPES TTEPITITWOEIS — UIE
v reAcutaia Aipa mou xpnoiuomoiénke ato
unkog epyaoiag. Eav n reAeuraia Aiua mou
Xpnoiuotoinénke aro unkog pyaciag S1abé-
te1 éva Taper.04, 161€ TQIPIALEI OTNV TTEQITITW-
on aurrj évag¢ GUTTAFUSION® Size Verifier
(eAeykTAC UKOUG), TOU gival LIKPOTEPOS KaTd
éva péyebog.

EAéyEre TNV Tabntikn £€dpaon: AGReTe Evav
GUTTAFUSION® Size Verifier (eAeykTrg
prKkoug) Ye To idlo YéyeBog ISO dTTwg n TeAeu-
Taia pivn TTOU XPNOIPOTIOINBNKE OTO PAKOG
epyaaiag, kal emMPBERAILOTE TNV TTABNTIKA
¢dpaan oT1o PAkog epyaaiag. PuBuioTe 10
TTWHA aTro GIAIKOVN GTO OTTAITOUPEVO UAKOG
epyaciog yéow Tng orjpavong diaaduiong
Tou Size Verifier. EAéyETe €dv o Size Verifier
€dpadeTal TaBNTIKG GTO PAKOG epyaaiag (ka-
ia TEPICTPOGT, KAMia OUCIACTIKA avTioTa-
an), kai emBeRaAIWOTE TO 0TO PICIKO CWAARVA
péow mepiaTpo@ng 180 polpwv:

a. Eav n é6paon eival TaBnTIkA, EKTTAUVATE
T0 PICIKG CWARAVa (YIa TIEPAITEPW TTANPO-
popieg petapeite otnv evotnTa 4.1.2 pe TitA
«ExTrAuon Tou pIdikoU WARVO») KOl KATOTTIV
petapeite otnv evéTnTa 4.1.3 pe TiTAo «ETTiAo-
yrj Tou KataAANAoU ETTITTWHATIOTA».

B. Edv n £€dpagn bev gival TaBNnTIkn, ETIAECTE
€vav EAEYKTH PAKOUG JIKPOTEPOU peyEBOUG, O
0TT0i0G VO £8pddeTal TTaBNTIKE 0TO aKPOp-
piCio. Eav o pikpdrepog Verifier edpadetal
TaoNnTIKAG, EKTTAUVATE OXOAACTIKE TO PICIKO
OWwARva (yia TTEPAITEPW TTANPOPOPIEG PETA-
Beite otnv evétnTa 4.1.2 e TiTho «EKTTAUGN
TOU PICIKOU GWARvVay).
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4.1.2. 'EkmrAuon Tou p1diko0 cwAnfva

To ouoTnua Tou PICIKOU CwArva TTou EXEl
uTTooTei emegepyaaia kabapileTal katd

KUpIo Adyo péow OXOAAOTIKAG EKTTAUGNG PE
NaOCL. Ta diaAUuaTa yia EKTTAUGH UTTOPOUV
Va EVEPYOTTOINBOUV PECW TOU QPAIVOUEVOU
NG OTTNAQIWONG KAl AKOUGTIKAG PONG A HEoW
p1ag BeAOvag EKTTAUGNG OUOKEURG UTTEPHXWV.
Ta evepyotroinuéva diahlpata EKTTAUGNG
evioxUouv TNV atékKKpIon Uypwy atmé Ta
TPAUUATA JE XEIPOUPYIKG KOBAPIGHO Kai n
aQaipean TWV ETTIXPICUATWY Kal TwWV BloAoyi-
KWV PePBpavwy ato 1o pidikd cwArva ¢po-
vtiCouv yia BaBu kaBapiopd kai amoAlpaveon
£wg TOUG TTAEUPIKOUG KOl TOUG ETTIKOUPIKOUG
OWARAVEG, TIG DIKTUWTEIG, TOUG 1080UG, TIG
QAVACTOPWOEIG KOI TOUG 0OOVTIKOUG OwAnvi-
OKOUG. ZTEYVWOTE TO PIJIKO CWARva TTPOCE-
KTIKG JE OTTOPPOPNTIKOUG KWIVOUG XGPTOU.

4.1.3. EmiAoyn Tou katdAAnAou
ETITWHATIOTH

H £€6paon Tou XPNOILOTIOIOUKEVOU EAEYKTN
prKOUG TTPETTEI VA Eival TTaBnTIKA.

Edv n édpaon Tou XpnoILOTIOIOUNEVOU QUTOU
epyaheiou gival TaBnTIKA, ETAEETE Evay eTTI-
TwyatioTh épepaing GUTTAFUSION® tou
idlou PeyéBoug. (yia TTepaITEPW TTANPOYPOPIES
avatpééate atnv evotnTa 4.3 pe TitAo «[iva-
KOG JE Ta avTioToIxa PeyéBn emegepyaaiag yia
EMTWHPATIOTES Eu@painc GUTTAFUSION®y.)
PuBpioTe 10 TWPa OIAIKGVNG OTOV ETTITTWHA-
1io1) GUTTAFUSION® gT0 TTpoadiopiopévo
MAKOG £pyaciag. TOTTOBETAOTE TO KATWTATO
GKPO TOU TTWHATOG OTO AVWTATO AKPO TOU
dakTuAiou Babuovounong. Or akTUAiol
BaBuovounang pétel va Exouv pubuIoTEi
oTa €€h¢ prkn epyaciag (o€ xIAiooTd): 18, 19,
20, 22, 24.

YuveyioTe pe 1o Bria 5.




4.2. Xpnon epyaAeiwv RECIPROC®:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ YMNOAEIZH

Edv 1o ouotnua RECIPROC® guvduaarei e
pia GAAN Aipa n/kar ue GAAeS piveg (.x. o€ pia
UBPIOIKN TEXVIKN), TPETTEI va akoAouBHoeTe
Vv odnyia mou meplypdeerar ato BAua 4.1
QuTwy TWv 00NYIWV XPHONS.

Z¢ avtiBeon pe Ta guaTAPATA VIKEAIOU-TITA-
viou, oTa otroia yivetal xpion piag o€ipdg
a6 dlaQopeTIKES piveg, oTo RECIPROC®
XpnolpoTrolgital €va povadiko epyaAeio yia
TNV emegepyaaia Tou PICIkoU CWARVA WG TTPOG
TO TTAAPEG UNKOG EPYATIAG Kal, YIa TO AGYO
auTd, 10 epyaheio RECIPROC® xpnaiyotrol-
eital wg Verifier. MeTd tnv emelepyaaia ka

TN oXoAaaTIKA €KTTAUGN TOu PICIKOU GWAAvQ,
emMAEETE TOV emmTTwpaTioT) GUTTAFUSION®
for RECIPROC® avdAoya e T0 XpnoIUOTIOl-
oupevo epyaieio RECIPROC® (yia epaité-
pw TTANPOYOpIES, avaTpEéaTe oTnV EVOTNTA
4.3.ue Titho «[ivakag ye To avTioToIxa HEYEDN
emegepyaoiag yia EMTWUATIOTEG EUPPAENS
GUTTAFUSION®y).

@ YMNOAEIZH

211 OIGPKEIa TNS TUTTOTTOINUEVNG ETTEEED-
yaaiag rou pifikou owAnva e epyaleia
RECIPROCE®, evdéxerai ol kivijoeis Boup-
TOIOUATOC Va ETTEKTEIVOUVY, EGV KATAOTEN
amapaitnTo, 1o HETQAI0 Kai 10 YUAIKG TuRua
ToU pI{IKOU OwAfva, yeyovog mou evoéxeTal
va gival amrapaitnto otnv mEPITTWON avaro-
piac axnuaroc ofdA n avarouiag oxAuarog
aAthpa. H emiAoyn rou emmwuanary yia 1o
pICIKG owAfva dev emrnpedleral, waTéoo, Ao
Ta TApATAvwW (TEPQITEPW TTANPOPOPIES aTO
Brua 10)

69

4.2.1."EkmAuon Tou p1iko0 cwAnva

To ouoTnua pIfIKoU CwARva TTOU €XEl UTTOOTEI
emegepyaoia kabBapiletal katd KUpIo Adyo
péow axoAaaTikAG ékTTAuonG pe NaOCL.

Ta diaAupata yia EKTTAUCN PTTOPOUV vVa
gvepyotroinBolv péow Tou QaIVOUEVOU TNG
oTnAQiwaong Kalr GKOUGTIKAG PONG i HEoW
p1ag BeAOVaG EKTTAUGNG OCUOKEURG UTTEPAXWV.
Ta evepyd diaAupaTta EKTTAUCNG evioXUouV
TNV QTEKKPIOT UYPWV OTTd TO TPAUPATA PE
XEIPOUPYIKO KOBAPICUO Kal N apaipeon Twv
ETTIXPICUATWV Kal TwV BIOAOYIKWY HEUBPavIV
a1é 10 PICIKO CwARVa BonBd Tov BabU kaba-
PIOHG Kal TNV aTTOAUUOVON TWV TTAEUPIKWY
Kal OEUTEPEUOVTWY CWARVWY, TWV BIKTUWOE-
WV, TWV I08UWY, TWV OVAGTOPWOEWY KAl TWV
0d0VTIVOOWANVOpPiwy. ZTEYVWAOTE TO PICIKO
OWAARVA TTPOCEKTIKA PE ATTOPPOPNTIKOUG
KWVOUG XAPTOU.

4.2.2. EmiAoyn Tou KatdAAnAou
EMTWHATIOTH EpPpPaing

Ze mepiTTwan PIZIKwv CwArvwy, TTou dia-
popewvovTal ue Ta epyaieia RECIPROCS,
dlatiBevTal £101KOI ETTITTWHATIOTES
GUTTAFUSION® for RECIPROC® pévo yia
TNV TTARPWGOT QUTWYV TWV PICIKWY CWARVWY,
oTav 10 PETPNBEV PEyeBOG Tou akpoppidiou
avTigToixei o€ péyebog ISO 25, 40 A50.
PuBuioTe 10 TTWPa OIAIKGVNG OTOV ETTITTWHO-
1i01) GUTTAFUSION® w¢ Trpog 1o TTpoadi-
opIopéVo UAKoG epyaaiag. TomoBeTAaTE TO
KATWTATO AKPO TOU TTWHATOG OTO AVWTOTO
GKkpo Tou dakTuAiou BaBuovounong. Oi
dakTUAIOI BaBuovounang £xouv pubuioTei
oTa €§7G uAKn epyaciag (o€ x1IAloaTd): 18, 19,
20, 22, 24.

Endo Easy Efficient®
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4.3. MNivakag pe Ta avtioTolxa HeyEdn MNepioTpe@dueva ouaTPATa
EMESEPYATING VIO EMITTWHATIOTEG
éuepagng GUTTAFUSION® EpyaAeio pe 10 GUTTAFUSION®

otroio oAokAnpwOn- | Size Verifier

@ YNOAEIZH Ke N BepaTeia

3¢ pifikoUg OwAVeg, mou Biavoiyovrar e .04 Taper
MoANES BiapopeTikés Apeg, mpémel onwodrh- 20104 i

more va yivel xprion twv GUTTAFUSION® 25/.04 20
Size Verifier yia Tov éAgyxo Tou amaitouuevou -
ueyéBouc emmwuarnioT. [ia mepairépw mAn- 30/.04 25
poopies avarpééare atnv evornra 4.1. 35/.04 30
40/.04 35
RECIPROC®
45/.04 40

EpyaAeio EmmwyanoTng 50/.04 45
RECIPROC® ye 1o | GUTTAFUSION® for

otoio oAokAnpwen- [ RECIPROC® 551.04 50
KeE n Beparreia 60/.04 55

RECIPROC® R25 R25

RECIPROC®RA0  R40 onoi0 ohoxinpue- | Size Verer
RECIPROC® R50 R50 Ke n Bepateia
.06 Taper
Mtwo® 20/.06 20
Epyaheio Mtwo® pe | GUTTAFUSION® CiEe &
10 0TT0i0 OAOKANPW- | Size Verifier 30/.06 30
Onke n Bepatmeia 35/.06 35
Mtwo® 25/.06 25 40/.06 40
Mtwo® 25/.07 25 45/.06 45
Mtwo® 30/.06 30 50/.06 50
Mtwo® 35/.06 35 55/06 55
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35 5. AroAUpavon
Mtwo® 45/.04 40 Mpiv atré T Béppavon, TPETTEN O ETTITTWHATI-
Mtwo® 50/.04 45 OTAG £uPpagng va atoAupavBei TouhdyioTov

yia éva AeTrTo pe didAupa uTroxAwpiwdoug
Mtwo® 60/.04 55 vaTtpiou. KaBapiaTe Tn youtaTrépKa €TTAVW
oTov emmwyatiot) GUTTAFUSION® mpooe-
KTIKG pe aAKOOAN TrePIEKTIKOTNTOG 70 %.




6. ZTéyvwpa Tou pIJIkou cwARva
KO EQAPHOYN TOU
OTEYAVOTTOINTIKOU UAIKOU

EmAECTE éva aTTOOTEIPWUEVO KWVO XAPTOU PE
70 péyeBOG KaI TNV KWVIKOTNTA TNG TEAEUTAIOG
pivng TToU XPNOIUOTTOINONKE WG TO PIKOG
€PYOOingG. LTO ECWTEPIKO TOU PICIKOU OWARVA,
ETTAAEIYTE €va TTOAU AETITO OTPWHA OTEYA-
votroinTikoU 2Seal®easymiX® pe T BorBeia
€VOG KaIVOUPYIOU ATTOCTEIPWHEVOU KWVOU
Xaptou. MNa va emTUXEl O ETMTTWHATIOTAG

pE aOQAAEIO TO UAKOG EPYATiag, aQaIpéaTe
JE Evav TTEPAITEPW ATTOPPOPNTIKG KWVO Ta
UTTOAEiPOTA TOU GTEYAVOTTOINTIKOU, TA OTTOIO
EVOEXOUEVWG VO TTAPAPEVOUV CUCCWPEU-
péva oTa TOIXWHATA TOU PICIKOU CWARva 1
010 aKpoppiCiou. Eav o€ éva BOVTI ETITTW-
pOTIOTOUV TTOANOI CWARVEG, TTAPACXETE TO
OTEYAVOTTOINTIKO TAUTOXPOVO G€ OAOUG TOUG
owARveS. AuTd dIEUKOAUVEI TNV aQaipEan TNG
TTEPIOOEING YOUTATTEPKAG, EAV XPEIQTTEL, KAl
aTToTPETEl TNV £PPPAEn g€ AAAEG £10000UG
TWV CWAAVWY A TNG adapavTivng eEaitiag Tng
YOUTOTTEPKAG.

7. Oépuavon Twv EMITWHATIOTWV
GUTTAFUSION® gTov kAifavo
GUTTAFUSION®

Mepaitépw TTANpoQopieg OXETIKG e TN BEp-
pavon Twv emmwuaTioTwv GUTTAFUSION®
fi Tov emmwpatioty GUTTAFUSION® for
RECIPROC® 8a Tig Bpeite aTig 0dnyieg Xph-
ong Tou kKAIBavou GUTTAFUSION®.

Edv yiveral xprion evég kKhiBavou
GuttaMaster®, pétrel 6Aol 0l EMTTWUATIOTEG
GUTTAFUSION® va BepuavBoulv atn xaun-
AoTEPN pUBUIoN (25 Kal XaunAdTepa). Aev
emTpéTETAI N XPAoN GAAwY pubpuicewv.

8. Elcaywyn TOU EMITTWHATIOTH
oT10 PIJIk6 CWARVa

Me To TTPWTO NXNTIKG G TTPOEIBOTTOINONG
Tou KAIBavou GUTTAFUSION utrodeikvieTal
OTI 0 EMTTWHATIOTAG €ival ETOINOG YIa XPrioN.
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MéaTe eEAa@Pd TO GUYKPATNTAPA TOU ETTITTW-
pOTIOTH WE TO BAXTUNO. AQQIPEDTE TOV ETTITTW-
MOTIOTH TTPOOEKTIKG aTTd TO CUYKPATNTAPA
TOU. ApXIKG, QVUYWOTE TOV EAAPPA, KATOTTIV
a@aIpEaTE TOV 0€ KABETN KaTeUBUvON. MTTO-
peiTe va mdoeTe TN AaBr TOU EMITTWUATIOTA
€iTe Ye Ta OAKTUAQ €iTE PE Wia KoIvh ToIUTTIOq.

H epappoyn aToug you@ioug dicukoAUveTal
péow TNG XpNong piag TolpTidag. EicayeTe
Tov emmwyaTioT) GUTTAFUSION® artreu-
Beiag aTnv €icodo Tou PIfIKoU cwAfva Kal
0dNyNAOTE TOV EMTTWHATIOTH, OTN CUVEXEIQ,
e pia apyn, oTabepr| kivnon pe kateubuvan
TO AKPOPPICIo 0TO UAKOG epyaaiag. Eival
onuavTiko, n kaTelBuvon TnG Kivnang va givai
TAVTA KATA WAKOG TOU EYKAPGTIOU dgova Tou
OWHATOG, £TCG1 WATE TO CWHA Va UNV Auyidel.
Katd tnv eicaywyn, EKpEEI YOUTATTEPKA OTO
OKPOPPICIKO TUAKA, JTTPOCTA OTTO TO CWHA.
Me Tov Tp6TTO QUTE, €ival duvaTr n TApwaon
TOU PICIKOU GWAAVA £WG TO OKPOPPICIO Kal

N o@pdyion Twv dEUTEPEUOVTWY CWARVWYV
Kal 160uwv.MeTd Tnv €TTiTEUEN TOU PAKOUG
epyaaiag, Ba TPETTEl va guvexIOTei N AoKnan
TMETNG YIO YEPIKA OEUTEPOAETTTA, LWOTE N YOU-
TOTTEPKA VO KPUWOEI UTTO EAaQPA TTicon.

@ YMNOAEIZH

2¢€ meEPITTWan owaTng emeéepyaaiac Tou
pidikou owAnva kai owaoThs Bépuavons e
youramépkag, Oa mpémel va givai duvarni n
xpnon rou emmwyaniori GUTTAFUSION®
XWPIC aKOUTIES TTEPITTPOYES 1) GOKNON
mieong. la va amorpéWere TNV urepmAfpwon
TOU EMITTWUATIOTA, UNV QOKEITE TiETN OTOV
emmwyanaty) 6rav éxei yiver umrépBaan rou
UNKOUC epyaciag. 2Tnv mEPITTTWON auTt), TO
OTEYAVOTTOINTIKG DO KQl N youTatrépka Ba
pevoouv po¢ Ta mow Kai 6a CUCOWPEU-
ToUV 0TV €i0060 TOU pIfIKoU owAnva. Auté
eival éva Kavovike Qaivouevo, EI0IKOTEPA OE
moAuppila 66vTIa, KaBwS Exel TOTTOBETNOET
OTOV EMMTWUATIOTH ETAPKAS TTOOOTNTA YOU-
TATEPKAS, WOTE Va Yivel ag@aAng n mAnpwaon
akoun kai oAU évrova diavoixBéviwy 1 ava-
TOUIKG aVOUO0IOLOPQWY PICIKWY CWARVWV.

Endo Easy Efficient®




9. A@aipean Tou d§ova Kal TnG
Aafg TOU EMITTWHATIOTA
GUTTAFUSION®

AgaipéaTe Tov dgova Kal Tn Aafn oTnv €icodo
TOoU PICIKOU CwAAvVa YECW KAUWNG atrd TN pia
TTAEUPd TOU TOIXWHPOTOG TOU CWAAVA £WG THV
GAAN. EvaAAoKTIKG, OTNpigTE TOV ETITTW-
paTioti GUTTAFUSION® e 1o SeikTn Kail
XPNOIPOTTOINGTE YIQ TNV aQaipean éva aTpoy-
YUAS i KwvIk6 epyaleio XeIpoAafng uwnAng
TaxUTNTOG 1) éva aIxUnpo koxAidpio.

@ YNOAEIZH

O popéag youtamépkag Oev utropei va Aiw-
o¢l, £1EIBN TO UAIKO a1T0 TO 0T1T0I0 arroreAgital
eivar avBekTIKG OTIS uwnAéc Bepuokpaaieg.

10. ZupTTUKVWOT TNG YOUTATTEPKOG
o pIJIkoUg CWARVES ME
utrepBoAik6 TTAATOG, e
utrepPBoAIKd oAGA oxfpa i o€
OKOVOVIOTOUG pIJIKOUG CWARVES
Eigdyete éva pikpd Tepaxio (Urkoug 4 £wg

6 XINOOTWYV) oUPBATIKAG YOUTATTEPKAG

KaTd prikog Tou d&ova Tou ETTITWUATI-

o1y GUTTAFUSION® pe T BonBeia evog
NiTraopévou epyaAeiou pia xpriong kai
OUPTTUKVWOTE TO. To TEPAXIO YOUTATTEPKAG
OUUTTUKVWVEI TN BEPUOTTAQCTIKA youTaTtrépKa
KOl UETATPETTETAI O€ PEPOG TOU OPpayiopa-
10G. KaBwg¢ n TAaoTIKOTTOINWEVN YouTaTTéPKA
€ival KOAAWBNG, UTTOPEITE Va XPNOIUOTTOIN-
0€TE £va NITTAVTIKO PEGO, OTTWG TO TOIPEVTO
yia pidikoUg owArveg 2Seal®easymiX® i éva
avaiginTIkG ETTIPAVEIWY K.T.A. TTAVW OTO
Buopa eiocaywynig (plugger). Auté atmoTpé-
TTEI TNV aKoUOIa aQaipean youTaTTEPKAG

aT1ré TNV €£i0000 TOU PICIKOU CWAAVA pE éva
QVETTAPKWS AITagpévo Buopa eiocaywyng Kai
avTIoTOBYICEl TNV EAAEIPN YOUTATTEPKAG O€
pIJIKoUG OWARVES e aouvnBIoTo TTAGTOG i UE
E0WTEPIKA EAATTWUATO OTTOPPOPNONG.
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11. ATroudkpuvon TnG TEPICOEINg
YOUTATTEPKOG

Me tn BonBeia evog ekokagéa pIdikou ow-
Afva, evog KaBeTrpa pIfikou CwAAva, K.T.A.,
aQaIPEDTE TNV TTEPICTEIN yOUTATTEPKA, N
otoia, €1I6dAAwG, Ba propoloe va @pdgel TNV
€igodo aTov TToAQIKS BAAao kal g€ GANOUG
OWAIVEG. TNV TTEPITITWON TTOAUPPICWY
OOVTIWY, EKTEAEDTE TA TTAPATTAVW BAMATA VIO
Kd&0e pi1fikd cwAfva. Edv eivar atrapaitnTo,
TIPOCTOTEWTE TIG YEITOVIKEG £100D0UG PICIKWV
OWAAVWY £Wg TOV ETITTWHATIOPO YE HIKPE
KOMMATIO BapBaKIOU 1 UE £vav KWVO XAPTOU
até Tig amoBéaeig A Tn dicioduan youTtaTrép-
Kag. Metd Tnv agaipean Tng TepiooEIag you-
TOTTEPKAG, O ETTITTWHATIONAS OAOKANPWVETAI.

12. Agaipeon UAIKwvV
emmwpaTiopol GUTTAFUSION®

Ma v TpoeToidaaia TomoBéTnang dgovag

1) OTNV TTEPITTITWON EVOODOVTIKAG ETTAVAAN-
wng, a@aipéaTe T0 UAIKO ETITTWUATIOPOU

pe ouuBartiké TpoTo. MNa va dnuIoupynoETe
XWPO yla d¢ova, apaipéaTe TOV EMITWUATI-
ot éuepagng GUTTAFUSION®, emAéyovtag
éva TPUTTAVO PICIKAG KapPidag KatdAAnAou
pEYEBOUG yIa TN XpnaIJoTToIoUuEVn PIZIKN
Kap@ida, .. éva tputravo DT Universal

Drill, Gates Glidden r) Peeso Reamer. Tia Tnv
a@aipeon Tou UAIKOU ETITTWHATIOPOU O€ ava-
BewpnoeIg, XPNOILOTIOIRCTE £iTE TO £pyaAeio
avaBewpnong Mtwo® R25/.05 ¢ite To epyaleio
RECIPROC® R25. Z10 TéA0G, TTPETTEl VA YivEl
AN akTIVoypa@iag yia va dlac@alioTei 6T
Exel aQaipeBbei OA0 TO UAIKO EUPPaENG.

Z¢& TIEPITITWON TTOU TO AKPOPPICIKS TPITNUOPIO
eu@avioel, Katd TNV avabewpnan, Jia TTOAU-
TTAOKN aVOTOWIO, HOAGKWOTE T YOUTATIEPKO
otov emmwuatioTi GUTTAFUSION® péow
piag Aigag xe1pog eptroTiopévng o€ SIaAuTn.
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lll. ZOuBoAa eTAVW OTN CUOKEUATIiA, Tr) CUCKEUR Kal TO
eSapTAMATA TNG

ZUppoAa Tou XpnoigoToiouvTal ZouBoAa TTou XpnoIhoTToIoUVTAal
otoug emmwpatiotég GUTTAFUSION® otoug Size Verifiers GUTTAFUSION®

D}] BAémre Odnyieg XpAong [:E] BAémre Odnyieg XpAong
® Na pnv EavaxpnoiyotoinBei ® Na unv Eavaypnaipotroinbei
ApiBuog TapTidag Ap1Budg TapTidag

“ KoTaokeuaoTng “ KataokeuaoTg
<I_en_gth> Mrkog m Mnkog

5263 2Auavan CE CE 2Auavon CE

g Huepounvia ARgng M’ Huepopnvia kaTaokeung

o>

O1 ouokeuaaieg Tou
gxouv dn avoiel 6ev
avTikaBioTavTal

N
X

O1 guokeuaaieg Tou
€xouv 1dn avoiel dev
avTikaBioTavral

Mn amooTeIpwuévo

Mn atroaTEIpwUEVO

Movdada cuokeuaaiog
(TrogdTnTa)

Movdda cuokeuaaiag
(Trog6TNnTA)

W p

ApiBuo6G kaTaAdyou

W e

Ap1Buds kaTaAdyou

\/
o
\

N
Z

MpooTatéwTe 10 ATO TO WG TOU
fAlou kal TN BepuoTNTa

-
——
——

3

ATTooTEIpWVETAI OE
auTéKaUOTO

Endo Easy Efficient®
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. Yleisia tietoja

Vain hammaslaékinnalliseen
kayttoon

Tuotekuvaus

GUTTAFUSION®-obturaattorit on mééritelty
hampaan juuren tayttdmista varten.

Kéyttoala

GUTTAFUSION®-obturaattorit on mééritelty
tayttdmaadn puhdistettuja, esikasiteltyja ja huuh-
deltuja hampaan juurikanavia.

Kontraindikaatiot
Ei tunneta.

Varoitukset ja sivuvaikutukset

Téma tuote voi siséltdé kuivattua luonnonkaut-
sua. Guttaperkasta voi tulla allergisia reaktioita
potilaille, joilla on lateksiallergia, koska gutta-
perkka voi sisdltd kuivattua luonnonkautsua.

Varotoimenpiteet

1. Lue aina huolellisesti valmistajan ohjeet, ennen
kuin kéytat uutta tuotetta. Varmista, etté olet
perehtynyt ennen Kliinista kéyttoa tuotteeseen ja
tekniikkaan.

2. Varmistu, ettd ennen GUTTAFUSION®-obtura-
attorin kayttoa olet esikéasitellyt, puhdistanut ja
huuhdellut perusteellisesti hampaan juurikanavat.
On suositeltavaa, ettd kanaviin on suoralinjainen
sisdanpaasy.

3. Valitse GUTTAFUSION®-obturaattori
GUTTAFUSION®-koontodentajaa joka voidaan
viedé sisdan esikdsiteltyyn juurikanavaan
vastaavasti.

4. Jos kanava on esikdsitelty ainoastaan
RECIPROC®-instrumentteja kéyttéen, kédytd
GUTTAFUSION® for RECIPROC®:ia (lisatietoja
kohdasta 4.2.).
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5. GUTTAFUSION®-obturaattorin tukea ei voida
kayttaa koontodentajana.

6. Véltd kosketusta ihoon ja suun limakalvoon
GUTTAFUSION®-obturaattorin lammittdmisen jal-
keen GUTTAFUSION®-uunissa, koska obturaattori
on kuuma.

7. Al4 poista guttaperkkaa GUTTAFUSION®-obtu-
raattorista ennen juurikanavan tayttamista.Gutta-
perkan poistaminen vaurioittaa obturaattoria.

Tuotteen havittdminen

Seuraa kaikkia valtion ja paikallisten viranomais-
ten asettamia ohjeita.

Il. Vaihe-vaiheelta-ohje

Seuraava ohje selvittad tuotteen tekniikkaa ja
turvallista kdyttoa. On ehdottomasti suositeltavaa
harjoitella ennen Kliinista kdyttod muovikappale-
illa ja poistetuilla hampailla.

Ennen GUTTAFUSION®:in kdyttda tulee juurikana-
va esikasitelld, puhdistaa ja kuivata.

1. Verkottaminen

Verkottaminen on tavallinen kemiallinen me-
netelma polymeeriketjujen poikittaisyhteyksien
muodostamiseksi.

Verkottamisen avulla luodaan kestavyytta ja
vahvuutta, joka on tarpeen keskustasta tiivistetyn
obturaattorin ytimessi. GUTTAFUSION®-obtura-
attorit tuottavat tarvittavan hydrauliikan ja niiden
lisdetuna on guttaperkka-ydin. Kyse on kuitenkin
samalla verkotetusta guttaperkasta, joka ei tartu,
sula tai liukene hammaslaéketieteessa kaytettyi-
hin liuotteisiin.




2. Hydrauliikka

GUTTAFUSION®-obturaattorit siirtdvét lammite-
tyn guttaperkan kolmiulotteisesti juurikanaviin.

Monissa obturaatiotekniikoissa kondensoidaan
sivusuunnassa tai pystysuunnassa, mutta hyd-
raulinen voima liikuttaa guttaperkan usein epéta-
saisesti yhteen tai kahteen suuntaan (vaaka-
suoraan tai apikaalisesti). GUTTAFUSION®:issa
kondensoidaan termoplastinen guttaperkka sita
vastoin keskitetysti kanavaan verkotetusta gutta-
perkasta tehdyn ytimen Iapi. Hydraulinen voima
tiivistdd nesteméisen guttaperkan tasaisesti ja
kolmiulotteisesti. Ammattimainen puhdistus, esi-
kasittely ja huuhtelu sekd keskuksen kondenso-
inti hydraulisella voimalla huolehtivat guttaperkan
parhaasta juoksevuudesta juurikanavissa.

3. Esikésittely

Juurikanavan esikésittelyssa poistetaan ydin-
kudos ja hammasluun kerrostumat niin laajasti,
ettd GUTTAFUSION®-obturaattori voidaan vieda
sisdan passiivisesti.

Esikasittely:

i) Suoraviivainen sisdénpaéasy suoralle sisddnme-
nolle, koska tuesta ei sipaista guttaperkkaa.

ii) Varmista ettd GUTTAFUSION®-obturaattorilla
on riittavasti tilaa, jotta se voidaan tyontaéa sisdén
suoraviivaista sisdédnmenoa juurikanavaan. Mikali
tarpeellista, laajenna kanavaa koronaalisesti
suppilomaiseksi.

iii) Esikasittele apikaalisessa osassa suurempi
kartiomainen muoto (vahintaén .04), sdilyta
kuitenkin samalla apikaalinen supistus.
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4. Valintamenettely oikeille
GUTTAFUSION®-obturaattoreille tai
GUTTAFUSION® for RECIPROC®-
obturaattoreille

GUTTAFUSION®-obturaattoreiden kdyttamiseksi
onnistuneesti on valttiméatonta esikasitell,
puhdistaa ja kuivata juurikanava oikein.

4.1 Kaytettdessa NiTi-jarjestelmissa, joissa
on useita erilaisia viiloja, kuten esim. Mtwo®
tai hybriditekninen

4.1.1. Kanavamuodon tarkastus tyostopituu-
den ja passiivisen sopivuuden osalta

Oikean esikdsittelyn ja puhdistuksen jélkeen
tarkista mitattu lopullinen tyostopituus
kayttden GUTTAFUSION®-koontodentajaa,

joka on valmistettu nikkeli-titaanista koska
apikaaliseen supistukseen paéstian passiivisesti
ja ilman isompaa vastusta tai vaantamista.
GUTTAFUSION®-koontodentajan passiivinen
sopivuus tulee ehdottomasti tarkistaa
tydstopituuden osalta, jotta kanavassa

kulku voidaan varmistaa ja tehdé oikea
GUTTAFUSION®-obturaattorin valinta. Vain ndin
varmistetaan, ettd kdytettdva GUTTAFUSION®-
obturaattorin halkaisija on sopiva apikaaliselle
alueelle.

@~ HUOMAUTUS

Jos juurikanava on esikésitelty suippouteen .05
(Taper.05) tai suurempaan, GUTTAFUSION®-
koontodentaja sopii useimmissa tapauksissa
passiivisesti samaan 1S0-kokoon, kuin viimeinen
kéytonpituuteen saakka viety viila. Jos viimeiselld
tydstopituuteen viedylld viilalla on suippous .04
(Taper.04), sopii todennékaisesti GUTTAFUSION®-
koontodentaja, joka on yhtéd kokoa pienempi.
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Passiivisen sopivuuden tarkistaminen: Ota saman
ISO-koon GUTTAFUSION®-koontodentaja, kuin
viimeinen tyostopituuteen saakka viety viila, ja
varmista passiivinen sopivuus tyostopituudelta.
Saada silikonipysaytin vaadittuun tyostopituuteen
koontodentajan kalibrointimerkin avulla. Tarkista
meneekd koontodentaja passiivisesti tydstopitu-
uteen (ei pyorittdmistd, ei oleellista vastusta), ja
varmista 180° kdantdmalla juurikanavassa:

a. Jos sopivuus on passiivinen, huuhtele juu-
rikanava (lisdtietoja kohdasta 4.1.2 "Kanavan
huuhtelu”) ja jatka seuraavaksi kohdasta 4.1.3
"0Oikean obturaattorin valinta”.

b. Jos sovitin ei ole passiivinen, valitse pienempi
koon todentaja, joka sopii kdrkeen passiivisesti.
Jos pienempi todentaja sopii passiivisesti,
huuhtele juurikanava perusteellisesti (lisatietoja
kohdasta 4.1.2 "Kanavan huuhtelu”).

4.1.2. Kanavan huuhtelu

Esikéasitellyn juurikanavajérjestelmin puhdis-
taminen tapahtuu paiasiassa perusteellisen
huuhtelun avulla kdyttden NaOCL:aa. Huuhteluli-
uokset voidaan aktivoida kavitaatiolla ja akustise-
lla virtaustekniikalla tai ultradni-huuhteluneulan
avulla. Aktivoidut huuhteluliuokset edistavéat
haavan puhdistusta, ja irtosolukerroksen ja
biokalvon poistamista kanavasta ja huolehtivat
syvalle menevasté puhdistuksesta ja desinfioinni-
sta sivu- ja lisdkanaviin saakka, verkottumassa,
kanavan kapenemassa (isthmus), anastomoo-
seissa ja dentiinitubuluksessa. Kuivaa kanava
huolellisesti imukykyisella paperinkérjella.

4.1.3. Oikean obturaattorin valinta

Kéytettdvan koontodentajan tulee sopia passii-
visesti.

Jos kéytettavan koontodentaja sopii passiivisesti,
valitse saman koon GUTTAFUSION®-obturaattori.
(Lisétietoja kohdasta 4.3 "Tarkoitustenmukaisten
esikasittelykokojen ja GUTTAFUSION®-obturaa-
ttoreiden taulukko”.)

Sadda silikonipysdytin GUTTAFUSION®-obtu-
raattorissa kiintedan tyostopituuteen. Sijoita
pysdyttimen alaosa kalibrointirenkaan ylapaahan.
Kalibrointirenkaat on saadetty seuraaviin tyosto-
pituuksiin (millimetreissd): 18, 19, 20, 22, 24.

Jatka eteenpéin vaiheesta 5.

4.2. Kaytettdessa RECIPROC®-instrumentteja:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@~ HUOMAUTUS

Jos RECIPROC®-jérjestelmé yhdistetaén toisen
viilan tai toisten viilojen kanssa (esim. hybriditek-
niikassa), tulee noudattaa timén kédyttohjeen
kohdassa 4.1 kuvattua ohjetta.

Toisin kuin NiTi-jarjestelmissa, joiden mukana tu-
lee sarja erilaisia viiloja kaytettavéksi, kdytetaan
RECIPROC®:issa vain yhté ainutta instrumenttia
juurikanavan esikasittelyyn téydelliselld tyostopi-
tuudella, minka vuoksi RECIPROC®-instrumentti
toimii itse todentajana. Valitse juurikanavan
esikésittelyn ja perusteellisen huuhtelun jalkeen
GUTTAFUSION® for RECIPROC® -obturaattori
vastaten kaytettyd RECIPROC®-instrumenttia
(lisatietoja kohdasta 4.3. "Tarkoituksenmukaisten
esikésittelykokojen ja GUTTAFUSION®-obturaa-
ttoreiden taulukko”).

@~ HUOMAUTUS

Juurikanavan tavanomaisessa esikasittelyssa
RECIPROC®-instrumenteilla voidaan tarvittze-
ssa laajentaa harjaavilla liikkeilld juurikanavan
keskimmdistd ja koronaalista osaa, miké voi olla
tarpeellista erityisesti ovaalien tai “kdsipainon”
muotoisten anatomisten olosuhteiden tapauk-
sessa. Obturaattorin valinnalla ei ole kuitenkaan
vaikutusta juurikanavaan. (Lisétietoja kohdasta
toimenpide 10)
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4.2.1. Kanavan huuhtelu 4.3. Tarkoituksenmukaisten esikasittelyko-
Esikasitellyn juurikanavajarjestelméan puhdis- kojen ja GUTTAFUSION®-obturaattoreiden
taminen tapahtuu padasiassa perusteellisen taulukko

huuhtelun avulla kdyttden NaOCL:aa. Huuhteluli-
uokset voidaan aktivoida kavitaatiolla ja akustise-  egr=HUOMAUTUS
lla virtaustekniikalla tai ultradéni-huuhteluneulan
avulla. Aktivoidut huuhteluliuokset edistavét
haavan puhdistusta, ja irtosolukerroksen ja
biokalvon poistamista kanavasta ja huolehtivat
syvalle menevasté puhdistuksesta ja desinfioinni-
sta sivu- ja lisdkanaviin saakka, verkottumasta,
kanavan kapenemasta (isthmus), anastomoo-
seista ja dentiinitubuluksesta. Kuivaa kanava RECIPROC®
huolellisesti imukykyisilla paperinkarijilla.

Juurikanaville, jotka on késitelty useilla
erilaisilla viiloilla, tulee joka tapauksessa
kéyttad GUTTAFUSION®-koontodentajaa
tarkoituksenmukaisen obturaattorikoon
tarkistamiseksi. Lisétietoja kohdasta 4.1.

RECIPROC® -instru- | GUTTAFUSION® for

Rl 2
4.2.2. Oikean obturaattorin valinta mentin kasittely on RECIPROC® Obturator

Juurikanaville, jotka on muotoiltu RECIPROC®-in-
strumenteilla, voidaan kayttaa erityisia

GUTTAFUSION® for RECIPROC®-obturaattoreita RECIPROC® R40 R40
niiden tayttdmiseksi vain silloin, kun mitattu api-

saatu paatokseen
RECIPROC® R25 R25

®

kaalinen koko vastaa IS0 25, 40 tai 50 -kokoja. ~ HECIPROC® RS0 R50
Saidda silikonipysaytin GUTTAFUSION®-obtu-
raattorissa kiintedan tyostopituuteen. Sijoita Mtwo®
pysayttimen alaosa kalibrointirenkaan ylapaahan. . .
Kalibrointirenkaat on saadetty seuraaviin tyosto-  BUUNCESUSEINEITES REUREUS VN
pituuksiin (millimetreissa): 18, 19, 20, 22, 24. kasittely on saatu Size Verifier

paatokseen

Mtwo® 25/.06 25

Mtwo® 25/.07 25

Mtwo® 30/.06 30

Mtwo® 35/.06 35

Mtwo® 40/.06 40

Mtwo® 30/.05 30

Mtwo® 35/.04 30

Mtwo® 40/.04 35

Mtwo® 45/.04 40

Mtwo® 50/.04 45

Mtwo® 60/.04 55
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Pydriva jarjestelma 5. Desinfiointi

Ennen [ammittdmista tulee obturaattoria
desinfioida véhintd4n minuutin ajan
natriumhypokloriitissa. Pyyhi guttaperkka

Instrumentin késittely | GUTTAFUSION®

on saatu paatokseen | Size Verifier

04 Taper varovasti pois GUTTAFUSION®-obturaattorista 70

20/.04 - %:lla alkoholilla.

25/.04 20

30/.04 25 ] ) ]

35/04 30 6. Kanavan kuivaaminen ja

- tiivisteaineen levittaminen

40/.04 35 . - o )
Valitse steriili paperinkarki, joka on kooltaan ja

45/.04 40 kartiomaisuudeltaan viimeisen tydstopituuteen

50/.04 45 sisddn viedyn viilan mukainen. Levité juurika-
navassa hyvin ohut kerros 2Seal®easymiX®-

55/.04 50 -tiivistettd uudella steriililla paperinkarjella. Jotta

60/.04 55 obturaattori varmasti saavuttaa tyGstopituuden,

poista ylimééaréisella imukykyisella karjell tii-
visteen ylijadmat, joita on kertynyt mahdollisesti

Instrumentin késittely | GUTTAFUSION® kanavan seiniin tai karkeen.
o;6s?atu paatokseen | Size Verifier Jos yhteen hampaaseen obturoidaan useampia
-0 Tapen kanavia, pane tiiviste kaikkiin kanaviin samanai-
20/.06 20 kaisesti. Tdma helpottaa guttaperkan jdé&mien
25/06 25 poistamista, sen ollessa tarpeellista, ja sen

: ehkéisemistd, ettd guttaperkkaa tarttuisi muihin
30/.06 30 kanavasisaankaynteihin tai hammasluuhun.
35/.06 35
40/.06 40
45/.06 45 7. GUTTAFUSION®-obturaattoreiden

lammittdminen GUTTAFUSION®-

50/.06 50 uunissa
55/.06 95 Lisatietoja GUTTAFUSION®-obturaattoreiden

lammittamisesté tai GUTTAFUSION® for
RECIPROC® -obturaattorista on GUTTAFUSION®-
uunin kdyttoohjeessa.

Jos kéytetddn yhta GuttaMaster®-uunia, tulee
kaikki GUTTAFUSION®-obturaattorit Iimmittaa
pienimmalla asetuksella (25 ja pienempi). Muita
asetuksia ei saa kayttaa.




8. Obturaattorin vieminen kanavaan

GUTTAFUSION-uunin ensimméisen merkkidénen
jalkeen obturaattori-uuni on kayttovalmis. Paina
obturaattorin pidiketta ja ohjaa sitd sormellasi.
Poista obturaattori varovasti pidikkeesta. Kohota
ensiksi hieman ja ota sitten pois vaakasuoraan
suuntaan. Obturaattorikahvaan voidaan tarttua
joko sormilla tai tavanomaisilla pinseteilla.

Kaytto poskihampaiden tapauksessa helpottuu
kayttamalld pinsetteja. Pane GUTTAFUSION®-ob-
turaattori sisdén suoraan kanavan sisddanmenoon
ja vie obturaattoria sitten hitaalla, jatkuvalla,
apikaalisesti suunnatulla liikkeell tyostopitu-
uteen. On tarkeéa, ettd liikesuunta kulkee aina
pitkin tuen pitkittdisakselia, jotta se ei taivu.
Siséan viennissé guttaperkka virtaa apikaalisesti
tuen edessé. Siten voidaan tayttaa juurikanava
huippuun saakka ja tiivistaa sivukanavat ja kana-
van kapenema (isthmus).

Tyostopituuden saavuttamisen jélkeen tulisi pitdé
puristusta muutamia sekunteja, jotta guttaperkka
jaahtyy kevyen puristuksen alla.

@~ HUOMAUTUS

Kanavan oikeassa esikasittelyssé ja guttaperkan
lammityksessa tulisi GUTTAFUSION®-obturaattori
ottaa kdyttoén ilman vééntamista tai pakottami-
sta. Liiallisen téyteen ahtamisen estiamiseksi &ld
purista obturaattoria tyostopituuden yli. Tiiviste
ja guttaperkka virtaavat takaisin ja kerdéntyvét
kanavan sisdanmenoon. Taméa on normaalia,
erityisesti monijuurisilla hampailla, koska obtu-
raattoriin on suunniteltu riittavésti guttaperkkaa,
Jjotta voidaan téyttad myos hyvin voimakkaasti
laajennettuja tai anatomisesti epédsédanndllisia
kanavia.

9. GUTTAFUSION®-obturaattorin varren
ja kahvan irrottaminen

Irrota varsi ja kahva kanavan sisddnmenossa
taivuttamalla kanavan seinén yhdelta puolelta
toiselle. Vaihteehtoisesti tue GUTTAFUSION®
-obturaattoria etusormella ja kdyta irrottami-
seen pyoreda tai painvastaista kartiomaista
instrumenttia taysilld kierroksilla toimivassa
kasikappaleessa tai kdyta terdvééa lusikkamaista
kaivamisvalinetta.

@~ HUOMAUTUS

Guttaperkka-tuki ei voi sulaa, koska materiaali on
kuumuutta kestavéa.

10. Guttaperkan tiivistyminen erittdin
avarissa, gvaalel§sa tai
epasaannollisissa kanavissa

Pane sisdén ja kondensoi pieni, noin 4—6 mm
pitkd kappale tavanomaista guttaperkkaa
GUTTAFUSION®-obturaattorin vartta pitkin voide-
llulla tippaimelld. Guttaperkka-kappale tiivistaa
termoplastisen guttaperkan ja siitd tulee osa tay-
tettd. Koska pehmitetty guttaperkka on tahmeaa,
voidaan kayttaa liukastusainetta tappaimessa,
kuten juurikanavasementtid 2Seal®easymiX® tai
pintapuudutusainetta jne. Tdméa estia tahatto-
man guttaperkan poistamisen kanavan sisaan-
menosta, jos tappéin on riittdmé&ttdmasti voideltu
ja kompensoi guttaperkan puutetta epétavallisen
leveilld kanavilla tai sellaisilla, joissa on sisdisid
imeytymisvikoja.

Endo Easy Efficient®




11. Ylimaéardisen guttaperkan
poistaminen

Poista guttaperkkajaamét juurikanavan kaiva-
mislusikalla, juurikanavakeettimella jne., silla
muuten kammion sisd&nmeno ja muut kanavat
voivat tukkeutua. Monijuuristen hampaiden
tapauksessa suorita edelld mainitut vaiheet jokai-
selle kanavalle. Jos tarpeellista, suojaa viereisten
kanavien sisddnmenot obturaattoriin saakka
pienillda pumpulipelleteilld tai paperinkériilla
kerrostumien ja guttaperkan sisdénvuotamisen
vuoksi. Guttaperkan jadmien poistamisen jalkeen
on obturaatio saatu paatokseen.

12. GUTTAFUSION®-
obturaatiomateriaalien poistaminen

Nastapedin valmistusta varten tai endodontise-
ssa tarkastuksessa, poista obturaatiomateriaali
perinteisilla tavoilla. Luodaksesi paikan nastalle
poista GUTTAFUSION®-obturaattori valitteessa
tarkoituksenmukaisen kokoista juurinastaporaa
kéytettavélle juurinastalle, esim. DT:n Universal
Drill, Gates Gliddenin tai Peeso Reamerin pora.
Obturaattorimateriaalin poistamiseksi tarkis-
tuksissa kayté joko Mtwo® Revisionsinstrument
R25/.05:1t4 tai RECIPROC® Instrument R25:tta.
Lopuksi tulee ottaa rontgenkuva. jotta var-
mistetaan, etté kaikki obturaatiomateriaali on
poistettu.

Mikali apikaalisessa kanavakolmanneksessa on
tehdyn tarkistuksen mukaan monimutkainen
anatomia, liota guttaperkkaa GUTTAFUSION®-
-obturaattorissa viimeistelemalla kasiviilalla
kayttéen liuotetta.
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lll. Pakkauksen, laitteen ja tarvikkeiden symbolit

GUTTAFUSION®-obturaatoreilla GUTTAFUSION®-koontodentajilla
kaytettavat symbolit kaytettavat symbolit

Dj] Katso kéyttdjan kasikirja Dﬂ Katso kéyttdjan késikirja
® Ei uudelleenkaytettava ® Ei uudelleenkaytettava

ERA-numero ERA-numero
“ Valmistaja “ Valmistaja
m Pituus <Len_gth> Pituus
5263 CE-merkki C€E | CE-merkki
g Viimeinen kayttopaiva Valmistuspaivaméaéara

@ >4 | Jo avattuja pakkauksia ei vaihdeta. Jo avattuja pakkauksia ei vaihdeta.

B YL

Ei steriili Ei steriili

B Pakkausyksikko Pakkausyksikko
(madratieto) (méaaratieto)

REF] | et REF] | etsonerer

i;i/i jl;ic:g rﬁgjgz?ésuorasta auringonvalosta m T e
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l. Opée informacije
Samo za zubarsku uporabu

Opis proizvoda

GUTTAFUSION® obturatori su odredeni za punje-
nje sustava korijenskih kanala.

Podrucje primjene

GUTTAFUSION® obturatori su odredeni za punje-
nje ociS¢enih, pripremljenih i ispranih korijenskih
kanala.

Kontraindikacije
Nisu poznate.

Upozorenja i sporedna djelovanja

Ovaj proizvod moZze sadrzavati suhi prirodni
kauc€uk. Kod pacijenta s alergijom na lateks moze
doci do alergijskih reakcija na gutaperku, bududi
da gutaperka moze sadrzavati suhi prirodni
kaucuk.

Mjere opreza

1. Uvijek pozorno proCitajte upute proizvodaca
prije nego koristite novi proizvod. Budite sigurni
da prije klinicke primjene dobro poznajete proi-
zvod i tehniku.

2. Budite sigurni da ste prije primjene
GUTTAFUSION® obturatora pripremili, o€istili i
temeljito isprali korijenski kanal. Preporucljiv je
dobar pravolinijski pristup do kanala.

3. Odabrati GUTTAFUSION® obturator sukladno
GUTTAFUSION® verifikatoru veli¢ine , koji se pa-
sivno moze uvesti u pripremljeni korijenski kanal
(daljnje informacije pod 4.1.).

4. Ako se kanal priprema iskljucivo s RECIPROC®
instrumentima, koristite GUTTAFUSION® for
RECIPROC® (daljnje informacije pod 4.2.).

5. Nosa¢ GUTTAFUSION® obturatora ne moze se
koristiti kao verifikator velicine .

6. Nakon zagrijavanja GUTTAFUSION® obturatora
u GUTTAFUSION® pecici izbjegavajte kontakt s
koZom i sluzokoZzom usta jer je obturator vrug.

7. Prije punjenja korijenskih kanala ne uklanjajte
gutaperku s GUTTAFUSION® obturatora. Uklanja-
nje gutaperke oStecuje obturator.

Upozorenja o odlaganju

Postujte sve drZavne, pokrajinske i lokalne
ekoloske propise.

Il. Uputa korak po korak

Slijedeéa uputa objasnjava tehniku i sigurnu
primjenu proizvoda. Bezuvjetno se preporuéuje
prije klinicke primjene vjezbati na plasti¢nim
blokovima i ekstrahiranim zubima.

Prije primjene GUTTAFUSION® mora se pripremi-
ti, oCistiti i osusiti korijenski kanal.

1. Umrezavanje

Umrezavanije je Cest kemijski postupak za
poprecno povezivanje polimernih lanaca. Umre-
Zavanjem se stvara otpornost i ja¢ina koje su
potrebne u jezgru centralno sabijenog obturatora.
GUTTAFUSION® obturatori proizvode potrebnu
hidrauliku i imaju dodatnu prednost da raspola-
Zu s jezgrom od gutaperke. Svakako se pritom
radi o umrezenoj gutaperki koja se ne lijepi, ne
otapa niti rastvara u otopinama koje se koriste u
zubarskoj medicini.



2. Hidraulika

GUTTAFUSION® obturatori pokrecu zagrijanu
gutaperku trodimenzionalno u sustav korijenskih
kanala. Kod mnogih tehnika obturacije stvara se
lateralno ili vertikalno kondenzacija, ali hidrauli¢-
ka snaga pokrece gutaperku ve¢inom nerav-
nomijerno u jednom ili dva smijera (lateralno ili
apikalno). Kod GUTTAFUSION® se termoplasti¢na
gutaperka naprotiv preko jezgra od umrezene
gutaperke centralno kondenzira u kanalu. Hidrau-
litna snaga sabija tekuéu gutaperku ravnomjerno
i trodimenzionalno. Stru¢no ¢iScenje, pripremanje
i ispiranje kao i centralna kondenzacija putem
hidrauli¢ne snage brinu se za bolje ulazenje
gutaperke u sustav korijenskih kanala.

3. Pripremanje

Kod pripreme korijenskih kanala treba toliko
ukloniti pulpu i dentinalne naslage da se
GUTTAFUSION® obturator moZe pasivno uvesti.

Priprema:

i) Pravolinijski pristup za pravolinijsko uvodenje
da nosac ne razmaze gutaperku.

ii) Budite sigurni da GUTTAFUSION® obturator
ima dovoljno mjesta da se uzduZ pravolinijskog
ulaza moze uvesti u korijenski kanal. Ukoliko
bude potrebno koronalno proSiriti kanal u obliku
lijevka.

iii) U apikalnom dijelu pripremiti veci konicni
oblik (minimalno .04), ali pritom zadrZzati apikalnu
konstrikciju.
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4. Proces odabira korektnog
GUTTAFUSION® obturatora ili
GUTTAFUSION® for RECIPROC®
obturatora

Za postaviti uspjeSno GUTTAFUSION® obtura-
tore bezuvjetno je potrebno korektno pripremiti,
ocistiti i osuSiti korijenski kanal.

4.1 Kod koristenja NiTi-sustava s viSe razli-
¢itih turpijica, kao npr. Mtwo® ili hibridna
tehnika

4.1.1. Kontrola oblika kanala kod radne duljine
i pasivno leziste

Nakon korektne pripreme i ¢iS¢enja kontrolirati
izmjerenu kona¢nu radnu duljinu s GUTTAFUSION®
verifikatorom veli¢ine izradene od nikla i titana,
koju apikalna konstrikcija pasivno i bez veceg
otpora postize.

Radna duljina pasivnog leziSta GUTTAFUSION®
verifikatora veli€ine s mora se bezuvjetno pro-
vjeriti da bi se mogla potvrditi prohodnost kanala
i korektan odabir GUTTAFUSION® obturatora.
Samo tako Ge se garantirati da koriSteni
GUTTAFUSION® obturator u apikalnom podru¢ju
ima odgovarajuci promjer.

@~ UPOZORENJE

Ako je korijenski kanal pripremijen sa svrdlom.05
ili vecim, onda ce u vecini slucajeva GUTTAFUSION®
verifikator veli¢ine pasivno odgovarati istoj
1S0-velicini kao posljednja turpifica dovedena do
radne duljine. Ako posljednja turpijica dovedena
do radne duljine ima svrdlo.04, onda vjerojatno
odgovara GUTTAFUSION® verifikator velicine koji
je manyji za jednu velicinu.
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Provjeravanje pasivnog leziSta: Uzeti GUTTAFUSION®
verifikator veli¢ine iste ISO-velicine kao i posljed-
nja turpijica dovedena do radne duljine i potvrditi
radnu duljinu pasivnog leziSta. Podesiti silikonski
zaustavlja¢ na potrebnu radnu duljinu s kalibracij-
skom oznakom verifikatora veli¢ine. Provjeriti ide
li verifikator veli¢ine pasivno do radne duljine
(nema okretanja, nema bitnog otpora) i potvrditi
okretanjem od 180° u korijenskom kanalu:

a. Ako je leziSte pasivno isprati korijenski kanal
(daljnje informacije pod 4.1.2 ,Ispiranje kanala“)
i nakon toga nastaviti s 4.1.3 ,,Biranje ispravnog
obturatora®.

b. Ako leZiSte nije pasivno onda odabrati manji
verifikator veliCine sve dok ne sjedne pasivno
ispred apeksa. Ako maniji verifikator pasivno
nasjeda temeljito isprati korijenski kanal (daljnje
informacije pod 4.1.2 ,Ispiranje kanala®).

4.1.2. Ispiranje kanala

Pripremljeni sustav korijenskih kanala Cisti se
uglavnom temeljitim ispiranjem s NaOCL. Otopine
za ispiranje mogu se aktivirati kavitacijom i
akusticnim strujanjem ili pomocu ultrazvuéne
igle za ispiranje. Aktivirane otopine za ispiranje
pospjesuju izrezivanje rane i uklanjanje mazivnog
sloja i biofilma iz kanala i brinu se za duboko
CiScenje i dezinfekciju sve do bocnih i akcesor-
skih kanala, umreZzavanja, suzenja, anastomoza i
dentintubula. BriZljivo osusiti kanal s papirnatim
Stapicima sa sposobno$cu upijanja.
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4.1.3. Biranje ispravnog obturatora

LeziSte koriStenog verifikatora veli¢ine mora biti
pasivno. Ako je leziSte koriStenog verifikatora ve-
liGine pasivno, odabrati GUTTAFUSION® obturator
iste veli¢ine. (Daljnje informacije pod 4.3 ,Tablica
odgovarajucih veli¢ina priprema i GUTTAFUSION®
obturatori®.)

Podesiti silikonski zaustavlja¢ na GUTTAFUSION®
obturatoru na utvrdenu radnu duljinu. Smjestiti
donji dio zaustavljaca na gornji kraj kalibracijskog
prstena. Kalibracijski prstenovi su podeSeni na
slijede¢im radnim duljinama (u milimetrima):

18, 19, 20, 22, 24.

Nastaviti korakom 5.

4.2. Kod koriStenja RECIPROC® instrumenata:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@~ UPOZORENJE

Ako se RECIPROC® sustav kombinira s nekom
drugom turpijicom odn. s drugim turpijicama (npr.
kod hibridne tehnike), mora se slijediti instrukcija
ove upute za uporabu opisane pod korakom 4.1.

Suprotno NiTi-sustavima kod kojih se koristi niz
razli¢itih turpijica koristi se kod RECIPROC® samo
jedan jedini instrument za pripremu korijenskih
kanala na cijeloj radnoj duljini, zbog ¢ega
RECIPROC® instrument sam sluzi kao verifikator.
Nakon pripreme i temeljitog ispiranja korijenskih
kanala odabrati GUTTAFUSION® for RECIPROC®
obturator sukladno koriStenom RECIPROC®
instrumentu (daljnje informacije pod 4.3. "Tablica
odgovarajuéih velic¢ina priprema i GUTTAFUSION®
obturatori").

@~ UPOZORENJE

Za vrifeme standardnog pripremanja korijenskih
kanala s RECIPROC® instrumentima moZe se

po potrebi pokretima cetkanja proSiriti srednji

i koronalni dio korijenskih kanala, Sto moZe biti
potrebno posebno u slucaju ovalnih ili anatomskih
prilika u obliku utega. Ovime se ipak ne utjece

na odabir obturatora za korijenski kanal. (Daljnje
informacije pod korakom 10)



4.2.1. Ispiranje kanala

Pripremljeni sustav korijenskih kanala Cisti se
uglavnom temeljitim ispiranjem s NaOCL. Otopine
za ispiranje mogu se aktivirati kavitacijom i
akusticnim strujanjem ili pomocu ultrazvuéne
igle za ispiranje. Aktivirane otopine za ispiranje
pospjesSuju izrezivanje rane i uklanjanje mazivnog
sloja i biofilma iz kanala i brinu se za duboko
CiSéenje i dezinfekciju sve do bocnih i akcesor-
skih kanala, umrezavanja, suzenja, anastomoza i
dentintubula. BriZljivo osusiti kanal s papirnatim
Stapicima sa sposobno$cu upijanja.

4.2.2. Biranje ispravnog obturatora

Kod korijenskih kanala koji su oblikovani sa
RECIPROC® instrumentima, raspoloZivi za
punjenje ovih korijenskih kanala su specijalni
GUTTAFUSION® for RECIPROC® obturatori samo
onda ako izmjerena apikalna veli€ina odgovara
IS0 25, 40 ili 50.

Podesiti silikonski zaustavljac na GUTTAFUSION®
obturatoru na utvrdenu radnu duljinu.

Smijestiti donji dio zaustavljaca na gornji kraj
kalibracijskog prstena. Kalibracijski prstenovi
su podeSeni na slijedecim radnim duljinama (u
milimetrima): 18, 19, 20, 22, 24.

4.3. Tablica odgovarajucih veli¢ina priprema i
GUTTAFUSION® obturatori

@~ UPOZORENJE

Kod korijenskih kanala koji su pripremljeni s vise
razlicitih turpijica moraju se u svakom slucaju
koristiti GUTTAFUSION® verifikatori velicine radi
provjere potrebne veli¢ine obturatora. Daljnje
informacije pod 4.1.

RECIPROC®
RECIPROC® instru- GUTTAFUSION® for
ment s kojim je RECIPROC® obturator
zavrSen tretman
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
Miwo®
Mtwo® instrument GUTTAFUSION®
s kojim je zavrSen Size Verifier
tretman
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Rotirajuci sustavi

Instrument s kojim je

zavrSen tretmane
.04 Taper

20/.04
25/.04
30/.04
35/.04
40/.04
45/.04
50/.04
55/.04
60/.04

Instrument s kojim je

zavrSen tretman
.06 Taper

20/.06
25/.06
30/.06
35/.06
40/.06
45/.06
50/.06
55/.06

GUTTAFUSION®
Size Verifier

20
25
30
35
40
45
50
55

GUTTAFUSION®
Size Verifier

20
25
30
35
40
45
50
55
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5. Dezinfekcija

Prije zagrijavanja obturator se mora najmanje
jednu minutu dezinficirati u otopini natrij-hipo-
klorita. Gutaperku na GUTTAFUSION® obturatoru
oprezno obrisati sa 70 %-tnim alkoholom.

6. SuSenje kanala i aplikacije punila
Odabrati sterilni papirnati Stapic¢ veli¢ine i konici-
teta posljednje turpijice uvedene do radne duljine.
U korijenskom kanalu namazati veoma tanak sloj
2Seal®easymiX® punila s novim sterilnim papir-
natim Stapicem. Da bi obturator sigurno dosegao
radnu duljinu ukloniti drugim upijaju¢im papir-
natim Stapicéem viSak punila koji se eventualno
nakupio na stjenkama kanala ili na apeksu.

Ako je kod jednog zuba obturirano viSe kanala
staviti punilo istovremeno u sve kanale. To olak-
Sava uklanjanje prekomjerne gutaperke, ako bi to
bilo nuZno, i spriecava tako da gutaperka zalijepi
druge ulaze u kanal ili dentin.

7. Zagrijavanje GUTTAFUSION®
obturatora u GUTTAFUSION® pedici

Daljnje informacije o zagrijavanju GUTTAFUSION®
obturatora ili GUTTAFUSION® for RECIPROC®
obturatorima stoje u uputi za rukovanje za
GUTTAFUSION® pedicu.

Ako se koristi GuttaMaster® pecica moraju se svi
GUTTAFUSION® obturatori zagrijavati na najnizim
postavkama (25 i nize). Druga podeSavanja se ne
smiju koristiti.



8. Uvodenje obturatora u kanal

Nakon prvog signalnog tona GUTTAFUSION pe-
Cice obturator je spreman za uporabu. Pritisnuti
na drzaGu obturatora i voditi ga prstima. Uzeti
obturator oprezno iz drzaca. Najprije malo podici,
zatim uzeti u vodoravnom smjeru. Rucka obtura-
tora moze se uhvatiti ili prstima ili konvencional-
nom pincetom.

GUTTAFUSION® obturator uvesti direktno u ulaz
kanala i onda obturator laganim, odmjerenim,
apikalno usmjerenim pokretom voditi do radne
duljine. Vazno je da smjer pokreta uvijek protjece
uzduz osovine nosaca, kako se isti ne bi savijao.
Kod uvodenja gutaperka tece apikalno ispred
nosaca. Time se korijenski kanal moZze napuniti
do apeksa i zapecatiti sporedni kanali i suZenja.

Nakon postizanja radne duljine pritisak treba za-
drzati nekoliko sekundi, time se gutaperka hladi
pod laganim pritiskom.

@~ UPOZORENJE

Kod korektnog pripremanja kanala i zagrijavanja
gutaperke GUTTAFUSION® obturator se treba
koristiti bez okretanja i forsiranja. Da bi se izbjeglo
preveliko punjenje obturatora ne treba pritiskivati
dalje od radne duljine. Punilo i gutaperka ce teci
unazad i prikupljati se na ulazu u kanal. To je nor-
mailno, narocito kod visekorijenskih zuba, buduci
da je obturator opremljen s dostatnom gutaper-
kom kako bi se sigurno ispunili i veoma proSireni
ili anatomski nepravilni kanall.
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9. Razdvajanje osovine i rucke
GUTTAFUSION® obturatora

Razdvojiti osovinu i rucku na ulazu u kanal
savijanjem stjenke kanala s jedne strane u drugu
stranu. Alternativno poduprijeti GUTTAFUSION®
obturator s kaZiprstom i za razdvajanje koristiti
okrugli ili obrnuti kugli¢ni instrument visoke
brzine ili o$tri Zlicasti strugac.

@~ UPOZORENJE

Nosac gutaperke se ne moZe otopiti, jer je materi-
jal otporan na vrucinu.

10. Kondenzacija gutaperke u veoma
Sirokim, ovalnim ili nepravilnim
kanalima

Mali komad, oko 4-6 mm dug, konvencionalne
gutaperke uvesti i kondenzirati uzduz osovine
GUTTAFUSION® obturatora s podmazanim sabija-
¢em. Gutaperka-instrument sabija termoplastic-
nu gutaperku i postaje dijelom ispuna. Buduci da
je plastificirana gutaperka ljepljiva moze se na
sabijacu koristiti mazivo kao cement korijenskog
kanala 2Seal®easymiX® ili povrSinski anestetik
itd. To sprjeGava neZeljeno uklanjanje gutaperke s
ulaza kanala nedovoljno podmazanim sabijacem

i kompenzira koli¢inu gutaperke u neuobicajeno
Sirokim kanalima ili kanalima s internim smetnja-
ma resorpcije.

Endo Easy Efficient®
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11. Uklanjanje viSka gutaperke

S jednim strugacem korijenskog kanala, sondom
korijenskog kanala itd. ukloniti viSak gutaperke
koja bi ina¢e mogla blokirati ulaz u komoru i
druge kanale. U slu¢aju viSekorijenskih zuba
provesti gornje korake kod svakog kanala. Ako
je potrebno zastiti susjedne ulaze kanala sve do
obturacije s malim peletima vate ili papirnatim
Stapicem od talozenja i prodiranja gutaperke.
Nakon uklanjanja viska gutaperke zavrSena je
obturacija.

12. Uklanjanje GUTTAFUSION®
obturacijskih materijala

Za preparaciju leziSta osovine ili kod endodon-
tiCke revizije ukloniti obturacijski materijal na
konvencionalan nacin. Da bi se stvorilo mjesta
za osovinu ukloniti GUTTAFUSION® obturator
tako da se odabere odgovarajuce veliko svrdlo za
korijensku osovinu koja se koristi, npr. DT Uni-
versal Drill, Gates Glidden ili Peeso Reamer. Za
uklanjanje obturacijskog materijala kod revizija
koristiti ili Mtwo® revizijski instrument R25/.05
ili RECIPROC® instrument R25. Na kraju se mora
napraviti rendgenska snimka kako bi bili sigurni
da je uklonjen cijeli obturacijski materijal.

Ukoliko apikalna trecina kanala kod revizije poka-
zuje kompliciranu anatomiju, omeks$ati gutaperku
na GUTTAFUSION® obturatoru pomocu ruéne
turpijice s rastvaracem.
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lll. Simboli na pakiranju, uredaju i priboru

Simboli koriSteni za GUTTAFUSION®

obturatore

Simboli kori$teni za GUTTAFUSION®
Size Verifier (verifikatore veli¢ine)

1

Vidi korisnicki priru¢nik

i

Vidi korisnicki prirucnik

®

Ne koristiti ponovo

®

Ne koristiti ponovo

LOT-broj LOT-broj
“ Proizvodac “ Proizvodac
Length DU'jlna Length DU']lna
CE CE-oznaka CE-oznaka
0123 C E
g Rok trajanja Datum proizvodnje

o>

Ve¢ otvorena pakiranja se ne
zamjenjuju.

Vec otvorena pakiranja se ne
zamjenjuju.

Nije sterilno

Nije sterilno

B

Jedinica pakiranja
(podatak o koliGini)

B YL

Jedinica pakiranja
(podatak o koli¢ini)

X
m
o

KataloSki broj
(broj narudzbe)

oY)
m
T

KataloSki broj
(broj narudzbe)

N
ox

Cuvati od direktnog utjecaja
sunca i topline

-
——
——

3

Prikladno za autoklaviranje

Endo Easy Efficient®
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I. Altalanos informaciok
Csak fogorvosi hasznalatra

A termék leirasa

A GUTTAFUSION® obturatorok rendeltetése a
gyokércsatorna rendszerek tomése.

Alkalmazasi teriilet

A GUTTAFUSION® obturatorok tisztitott, el6ké-
szitett és kidblitett gyokércsatornak tomésére
szolgalnak.

Ellenjavallatok
Nem ismertek.

Figyelmeztetések és mellékhatasok

Ez a termék szédraz természetes kaucsukot
tartalmazhat, ezért latexre allergias paciensek
esetében guttapercha-allergias reakciok
Iéphetnek fel.

Eldvigyazatossagi intézkedések

1. Uj termék alkalmazésa el6tt mindig gondosan
olvassa el a gyarto utasitasait. A klinikai alkalma-
zas el6tt gondoskodjon a termék és a technika
megismeréseérdl.

2. Gy6zddjon meg arrdl, hogy a GUTTAFUSION®
obturatorok alkalmazasa eldtt el6készitet-

te, megtisztitotta és alaposan kidblitette-e a
gyokércsatornat. Ajanlott a jo, egyenes vonalu
hozzaférés a csatornakhoz.

3. A GUTTAFUSION® obturatort a GUTTAFUSION®
Size Verifier-nek megfelelGen valassza ki, ame-
lyet az el6készitett gyokércsatornaba passzivan
be lehet vezetni (tovabbi tajékoztatas a 4.1. alatt).
4. Ha a csatorna el6készitése kizardlag
RECIPROC® miiszerekkel torténik, akkor
GUTTAFUSION® for RECIPROC® miiszert alkal-
mazzon (tovabbi tajékoztatas a 4.2. alatt).

5. A GUTTAFUSION® tartéjat nem lehet Size
Verifier-ként alkalmazni.
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6. A GUTTAFUSION® obturatornak a
GUTTAFUSION® kemencében tortént felmelegité-
se utan kerilje el a bdrrel és a szaj nyalkahartya-
javal valo érintkezést, mert az obturator forro.

7. A gyokércsatorna tomése el6tt ne tavolitson
el guttaperchat az obturatorrdl. A guttapercha
eltavolitdsa az obturator sériilését okozhatja.

Az artalmatlanitasra vonatkozé megfontolas

Minden szdvetségi, allami és helyi kdrnyezetvé-
delmi el6irast be kell tartani.

II. Utmutatd Iépésrdl 1épésre

A kévetkezd utmutato a technikat és a termék
biztonségos alkalmazasat magyarazza el. A
klinikai alkalmazas el6tt feltétleniil ajanlatos mi-
anyag tdmbokon és kihazott fogakon gyakorolni.

A GUTTAFUSION® alkalmazdsa el6tt a gyokeér-
csatornat eld kell késziteni, meg kell tisztitani és
ki kell szaritani.

1. Térhalositas

A térhaldsitas polimerek keresztkotéseinek a
létrehozasara szolgald, szokasos kémiai eljaras.
A térhaldsitas teremti meg a centrali-

san tomitd obturator magjaban sziikséges
ellenalléképességet és er6t. A GUTTAFUSION®
obturatorok hozzék létre a szilkséges hidraulikat,
tovabbi elénylik, hogy guttapercha magjuk van.
Mindenesetre olyan térhaldsodott guttaperchardl
van sz6, amely nem ragad, nem olvad és nem ol-
dddik a fogaszatban alkalmazott olddszerekben.




2. Hidraulika

A GUTTAFUSION® obturatorok felmelegitett
guttaperchat juttatnak be haromdimenziésan a
gyokeércsatorna-rendszerbe.

Sok obturdciés technika esetében lateralis vagy
vertikalis kondenzdcidra kertl sor. A hidraulikus
eré azonban a guttaperchat legtobbszor nem
egyenletesen mozgatja egy vagy két iranyba (la-
teralisan vagy apikalisan). A GUTTAFUSION® ese-
tében azonban a termoplasztikus guttapercha,

a haldsitott guttapercha mag kévetkeztében,
centralisan kondenzalddik. A hidraulikus erd a
folyékony guttaperchat egyenletesen és haromdi-
menziésan tomoriti. A szakszerii tisztitas, el6ké-
szités és 6blités valamint a hidraulikus erd altali
centralis kondenzacié gondoskodik a guttapercha
jobb folyasi viselkedésérél a gyokércsatorna-
rendszerben.

3. Elokészités

A gyokércsatorna-el6készités soran a pulpa
szbvet és a dentin-lerakodasok addig keriilnek el-
tavolitasra, ameddig a GUTTAFUSION® obturatort
passzivan be nem lehet vezetni.

Elokészités:
i) Egyenes vonalu hozzaférés az egyenes beveze-

téshez, hogy a guttapercha ne horzsolddjon le a
hordozdrol.

ii) Annak biztositasa, hogy a GUTTAFUSION®
obturatornak elegendd helye legyen ahhoz,

hogy az egyenes vonalli bejaraton keresztiil
bevezessiik a gyokércsatornaba. Ha sziikséges,
akkor bévitse ki a csatorndt korondlisan tolcsér
formajdra.

iii) Az apikalis részben készitsen el6 egy nagyobb
kupos format (legaldbb .04), kdzben azonban
tartsa meg az apikalis konstrikciot.
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4. Kivalasztasi folyamat a korrekt
GUTTAFUSION® obturator vagy
GUTTAFUSION® for RECIPROC®
obturator tekintetében

Ahhoz, hogy a GUTTAFUSION® obturatorokat
sikeresen alkalmazzuk, elengedhetetlen a
gyokércsatorna korrekt el6készitése, tisztitdasa és
szaritasa.

4.1 NiTi-rendszerek tobb kiilonb6zo resze-
ldvel, pl. Mtwo®-val vagy hibrid technikaval
torténo alkalmazasa esetén

4.1.1. A csatorna formajanak ellendrzése a
munkahosszon és a passziv illeszkedés

A korrekt tagitast és tisztitast kovet6en a mért
végleges munkahosszt nikkel-titan Size Verifier-
rel ellendrizziik oly mddon, hogy az az apikalis
konstrukcidt passzivan, nagyobb ellenallas és
forgatas nélkiil elérje. Feltétleniil ellendrizziik
a GUTTAFUSION® Size Verifier passziv illesz-
kedését munkahosszon, hogy visszaigazolast
nyerjiink a csatorna formajardl és a megfelelé
GUTTAFUSION® obturatort valaszthassuk.
Csak igy lehetiink biztosan abban, hogy a
GUTTAFUSION® obturator az apikalis teriileten
megfeleld atmérdj(i lesz.

@ UTMUTATAS

Ha a gybkércsatorna eldkészitése Taper.05-tel
vagy nagyobb eszkdzzel tértént, akkor az utolso
munkahosszig vitt reszeldvel azonos 1SO-méretii
GUTTAFUSION® Size Verifier a legtobb esetben
passzivan fog illeszkedni. Ha a munkahosszig
vitt utolsd reszeld Taper.04-gyel rendelkezik,
akkor valdszindi, hogy egy mérettel kisebb
GUTTAFUSION® Size Verifier fog illeszkedni.
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A passziv illeszkedés ellendrzése: Vegyen a
munkahosszig vitt utolsé reszeldvel azonos
ISO-méreti GUTTAFUSION® Size Verifier-t,

és gy6zddjon meg a passziv illeszkedesrdl a
munkahosszon. Allitsa be a szilikon stoppert a
szilkséges munkahosszra a Size Verifier kalibrald
jelolésével.

Ellendrizze, hogy a Size Verifier passzivan (forga-
tas és kiiléndsebb ellenallas nélkiil) végigmegy a
munkahosszon, és egy 180°-os elforgatassal a
gyokércsatornaban jarjon el a kdvetkezd képpen:

a. Ha illeszkedés passziv, akkor oblitse ki a
gyokeércsatornat (tovabbi tajékoztatasok a 4.1.2
»A csatorna Oblitése” alatt) és ezt kovetden
folytassa a 4.1.3 ,,A megfelel6 obturator
kivalasztasa”-val.

b. Ha illeszkedés nem passziv, akkor vélasszon
olyan kisebb Size Verifier-t, amely passzivan

az apexhez vezethetd. Ha a kisebb verifier
passzivan illeszkedik, akkor alaposan oblitse ki a
gyokeércsatornat (tovabbi tajékoztatasok a 4.1.2
A csatorna 6blitése” alatt).

4.1.2. A csatorna oblitése

Az el6készitett gyokércsatorna rendszer tisztitdsa
f6leg NaOCl-lel végzett alapos dblitéssel torténik.

Az 6blitd oldatok kavitacid és akusztikus aramlds
altal vagy ultrahangos 6blit6tii segitségével
aktivalhatok. Az aktivalt oblit6 oldatok elésegitik
a sebkivagast és a csatornabdl a kendréteg és a
biofilm eltavolitasét, és mélyre hatold tisztitas-
rol és fertdtlenitésrdl gondoskodnak egészen

be az oldal- és akcesszorikus csatornakig,
halésodasokig, isthmusokig / sz(ikiiletekig,
anasztomozisokig és dentintubulusokig. A
csatornat gondosan ki kell szdritani jo nedvszivo
képesség(i papircstcsokkal.
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4.1.3. A megfeleld obturator kivalasztasa

Az alkalmazott Size Verifier illeszkedésének
passzivnak kell lennie.

Ha az alkalmazott Size Verifier illeszkedése
passziv, akkor azonos méret(i GUTTAFUSION®
obturatort kell valasztani. (Tovabbi tajékoztata-
sok a 4.3 ,A megfeleld el6készitési méretek és
GUTTAFUSION® obturdtorok tablazata” alatt.)

Allitsa be a szilikon stoppert a GUTTAFUSION®
obturatoron a meghatarozott munkahosszuisagra.
A stopper also részét helyezze ra a kalibrald gy(-
r(i felsd végére. A kalibrald gy(ir(ik a kévetkezd
munkahossztsagokra vannak beallitva (millimé-
terben): 18, 19, 20, 22, 24.

Folytassa az 5. Iépéssel.

4.2. RECIPROC® miiszerek alkalmazasa
esetén: GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ UTMUTATAS

A RECIPROC® rendszer mas reszeldvel ill. mds
reszelGkkel térténd kombindldsa esetén (pl. hibrid
technika esetén) a jelen hasznalati utmutatonak a
4.1 Iépés alatt leirt utasitdsat kell kovetni.

Azon NiTi-rendszerekkel ellentétben, amelyek-
nél egy sor kiilonbdz6 reszeld alkalmazasara
kertil sor, a RECIPROC® esetében csak egyetlen
miiszert alkalmazunk a gyokércsatorna el6ké-
szitéséhez a teljes munkahosszra, ami miatt a
RECIPROC® mliszer nmagdban verifier-ként
szolgal. A gyokércsatorna el6készitése és alapos
oblitése utan a GUTTAFUSION® for RECIPROC®
obturatort az alkalmazott RECIPROC® miiszernek
megfelelden kell kivalasztani (tovabbi tajékozta-
tasok a 4.3. ,A megfeleld elokészitési méretek és
GUTTAFUSION® obturatorok tablazata” alatt).




@ UTMUTATAS

A gyokércsatorna RECIPROC® miiszerekkel
végzett standard eldkészitése alatt keféld mozga-
sokkal sziikség esetén béviteni lehet a gydkércsa-
torna kozeépsd €s korondlis részét, ami kiilénosen
ovalis vagy stlyzo alaku anatomiai adottsdgok
esetén lehet kovetelmény. A gydkércsatornahoz
valo obturdtor kivdlasztasat ez azonban nem befo-
lyasolja. (Tovabbi tdjékoztatdsok a 10. Iépés alatt)

4.2.1. A csatorna oblitése

Az el6készitett gyokeércsatorna rendszer tisztitdsa
f6leg NaOCl-lel végzett alapos dblitéssel torténik.
Az 6blitd oldatok kavitacid és akusztikus aramlas
altal vagy ultrahangos 6blit6t(i segitségével
aktivalhatok. Az aktivalt 6blitd oldatok el6segitik
a sebkivagast és a csatornabdl a kendréteg és

a biofilm eltavolitasat, és mélyrehatd tisztitas-
rol és fert6tlenitésrdl gondoskodnak egészen

be az oldal- és akcesszorikus csatornakig,
halésodasokig, isthmusokig, anasztomézusokig
és dentintubulusokig. A csatornat gondosan ki
kell szaritani jo nedvszivd képességli papircsu-
csokkal.

4.2.2. A megfelel6 obturator kivalasztasa

A RECIPROC® miiszerekkel formazott gyokér-
csatornak esetén specidlis GUTTAFUSION® for
RECIPROC® obturatorok ezeknek a gyokércsator-
naknak a toméséhez csak akkor dllnak rendel-
kezésre, ha a mért apikalis méret ISO 25-nek,
40-nek vagy 50-nek felel meg.

Allitsa be a szilikon stoppert a GUTTAFUSION®
obturatoron a meghatarozott munkahossziisagra.
A stopper also részét helyezze ra a kalibrald gy(i-
r(i fels6 végére. A kalibralo gydiriik a kévetkezd
munkahossztsagokra vannak beallitva (millimé-
terben): 18, 19, 20, 22, 24.
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4.3. A megfeleld eldkészitési méretek és
GUTTAFUSION® obturatorok tablazata

@ UTMUTATAS

Tobb kiilonbozd reszeldvel eldkészitett gyoker-
csatornak esetén mindenesetre a GUTTAFUSION®
Size Verifier-t kell a megfelelé obturdtor méret
ellendrzésére alkalmazni. Tovabbi tdjékoztatds a
4.1. alatt.

RECIPROC®
RECIPROC® miiszer, | GUTTAFUSION® for
amellyel a kezelést RECIPROC® obturdtor
befejezték
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50

M®
Mtwo® miiszer, GUTTAFUSION®
amellyel a kezelést Size Verifier
befejezték
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Forgd rendszerek 5. Fertotlenités

A felmelegités eldtt az obturatort legalabb egy
. i ) ” percig natrium-hipoklorit oldatban kell fertdt-
"gf’T'eSt befejeztek | Size Verifier leniteni. A GUTTAFUSION® obturétoron Iévé

4 laper guttaperchat dvatosan le kell t6roini 70 %-o0s

Miiszer, amellyel a GUTTAFUSION®

20/.04 - alkohollal.
25/.04 20
30/.04 25 L
35/.04 30 6. A csatorna szaritasa és a sealer
10/04 25 alkalmazasa
. Vélasszon a munkahosszig utolséként beveze-
45/.04 40 tett reszelnek megfeleld méretii és konicitasu
50/.04 45 steril papircstcsot. A gyokércsatornaban kenjen
' fel nagyon vékony rétegben 2Seal®easymiX®
55/.04 50 sealert Uj, steril papircsticcsal. Ahhoz, hogy az
60/.04 55 obturator biztonsagosan elérje a munkahosszot,

egy tovabbi nedvszivd papircsticcsal tavolitsa el
a csatornafalakon vagy az apexnél esetlegesen
Osszegyiilt folosleges sealert.

.06 Taper Ha egy fogndl t6bb csatorna obturalasara keril
sor, akkor a sealert egyidejlileg kell bevinni
minden csatornaba. Ez megkénnyiti a felesleges

Mdszer, amellyel a GUTTAFUSION®
kezelést befejezték Size Verifier

25/.06 25 guttapercha eltavolitasat, amannyiben sziiksé-
ges, megakadélyozva ezzel, hogy guttapercha

30/.06 l mas csatornabejératokhoz, vagy dentinhez

35/.06 35 ragadjon.

40/.06 40

45/.06 45 . ’

50/.06 50 7. A GUTTAFUSION® obturatorok

felmelegitése a GUTTAFUSION®

55/.06 55 kemencében

A GUTTAFUSION® obturatorok vagy GUTTAFUSION®
for RECIPROC® obturatorok felmelegité-

sére vonatkozo tovabbi tajékoztatasokat a
GUTTAFUSION® kemencére vonatkozo kezelési
Utmutatd tartalmaz.

Ha GuttaMaster® kemence kerdil alkalmazas-
ra, akkor minden GUTTAFUSION® obturatort a
legalacsonyabb bedllitdsnal (25 és alacsonyabb)
kell felmelegiteni. A tobbi bedllitast nem szabad
alkalmazni.
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8. Az obturator bevezetése a
csatornaba

A GUTTAFUSION® kemence els6 hangjelzése
utan az obturator hasznalatra kész. Nyomja meg
az obturator tartot és vezesse az ujjaval. Ovato-
san vegye ki az obturatort a tartojabol. El6szor
egy kicsit emelje meg, utana vizszintes iranyban
vegye ki. Az obturator fogantyujat vagy az ujjaval
vagy hagyomanyos csipesszel lehet megfogni. A
molarisoknal trténd alkalmazast megkonnyiti a
csipesz alkalmazasa.

A GUTTAFUSION® obturatort kozvetleniil vezesse
be a csatorna-bemenetbe, és az obturatort az-
utan lassu, folyamatos, apikalis iranyd mozgassal
vezesse a munkahosszra. Fontos, hogy a mozgas
irdnya mindig a tartd hossztengelye mentén
fusson, hogy az ne gorbiiljon el. Bevezetéskor a
guttapercha apikdlisan folyik a tarto el6tt. Ezaltal
a gyokeércsatorna az apexig tdmhetd és a mellék-
csatornak és isthmusok lezarhatok.

A munkahossz elérése utan a nyomast né-
hany masodpercig fenn kell tartani, hogy a
guttapercha enyhe nyomas alatt hiiljén le.

@ UTMUTATAS

A csatorna korrekt el6készitése és a guttapercha
felmelegitése esetén a GUTTAFUSION® obturdtort
elforgatas vagy erdltetés nélkiil kell tudni
behelyezni. A tultdmés elkeriilése érdekében ne
préselje az obturdtort a munkahosszon tulra. A
sealer és a guttapercha visszafolyik s a csator-
nabemenetnél dsszegydilik. Ez normalis jelenség,
kiiléndsen tobbgydkerti fogak esetén, mivel az
obturator elegendd guttaperchaval van elldtva
ahhoz, hogy nagyon erdsen kibévitett vagy anato-
miailag szabalytalan csatorndkat is biztonsdgosan
megtoltson.

9. A GUTTAFUSION® obturator nyelének
és fogantyudjanak a levalasztasa

A nyelet és a fogantyUt a csatorna-bemenetnél

a csatornafal egyik oldalarél a masik felé torténd
meghajlitasaval valassza le. Alternativ megol-
dasként a GUTTAFUSION® obturatort a mutato-
ujjaval tdmassza meg, és a levalasztashoz nagy
fordulatszamu kézidarabot és gomb vagy forditott
kdp farét, vagy egy éles, kanal formaju exkava-
tort hasznaljon.

@ UTMUTATAS

A guttapercha-tartdt nem lehet leolvasztani, mert
anyaga héalle..

10. A guttapercha kondenzacidja
nagyon bd, ovalis vagy szabalytalan
csatornakban

Vezessen be egy kicsi, kb. 4-6 mm hosz-

sz( hagyomanyos guttapercha darabot a
GUTTAFUSION® obturator nyele mentén egy ke-
ndanyaggal ellatott pluggerrel és kondenzalja azt.
A guttapercha darab tdmoriti a thermoplasztikus
guttaperchat és a tomés részévé valik. Mivel a
plasztifikalt guttapercha ragadés, a pluggeren
olyan sikositd anyag, mint a 2Seal®easymiX®
vagy fellileti anesztetikum. stb. alkalmazhato. Ez
magakadalyozza a guttapercha nem szandé-
kolt eltavolitasat acsatornabementbél egy nem
kell6en sikositott pluggerrel és kompenzalja a
guttapercha hidnyat a szokatlanul bg vagy olyan
csatornakban, amelyek belsd reszorpcids hibak-
kal rendelkeznek.

Endo Easy Efficient®




102

11. A felesleges guttapercha
eltavolitasa

A felesleges guttaperchat - amely egyébként
elzarhatna a kamrahoz és mas csatornahoz a
bemenetet - tavolitsa el gydkércsatorna-exkava-
torral, egy kanal formdju exkavatorral, szondaval
stb. Tobbgydkeres fogak esetén a fenti Iépéseket
minden egyes csatornanal végezze el. Ha sziiksé-
ges, akkor a szomszédos csatorna-bemeneteket
az obturécioig kis vattacsomokkal vagy egy pa-
pircsticcsal védje a larakodasok és a guttapercha
behatolasa ellen. A felesleges guttapercha
eltavolitdsa utan az obturacio befejez6dott.

12. GUTTAFUSION® obturacids anyagok
eltavolitasa

Csapot el6készitd preparacio vagy revizié esetén
az obturacios anyagot hagyomanyos maddon kell
eltavolitani. Ahhoz, hogy a csap szamara helyet
nyerjen, a GUTTAFUSION® obturatort tavolitsa el
egy - a késébbi gyokércsapnak megfeleld méret(i
- gyokércsap furo segitségével, pl. DT Universal
Drill, Dates Glidden, Peeso Reamer.

Az obturdcids anyag eltavolitasa revizid estén
Mtwo® R25/.05 reviziés miiszerrel vagy R25
meéret(i Reciproc® eszkozzel torténhet. Végiil ké-
szitsiink rontgen felvételt, hogy meggydzdjiink
réla, hogy az obturéciés anyagot teljes mérték-
ben eltavolitottuk.

Ha az apikalis csatornaharmad a revizid

soran komplikalt anatémiat mutat, akkor a
GUTTAFUSION® obturdtorndl lévé guttaperchat
kézi reszeld segitségével, oldoszerrel meg kell
puhitani.
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lll. Szimbdlumok a csomagolason, a késziiléken és a tartozékokon

A GUTTAFUSION® obturatorokhoz
hasznalt szimbdlumok

A GUTTAFUSION® Size Verifier-hez
hasznalt szimbdlumok

1

Lasd a felhasznal6i kézikdnyvet

i

Lasd a felhasznaldi kézikonyvet

®

Ne hasznalja fel Gjra.

®

Ne hasznalja fel jra.

LOT-szdm LOT-szédm
“ Gyarto “ Gyarto

Length | Hosszusag Length | Hosszusag
CE CE-jeldlés CE-jeldlés
0123 J CE J

2

A lejarat napja

Gyartasi datum

o>

Mér kinyitott csomagoldsok cseréjé-
re nincs lehet6ség.

Maér kinyitott csomagolasok cseréjé-
re nincs lehet6ség.

Nem steril

Nem steril

B

Csomagolasi egység
(mennyiségi adat)

B YL

Csomagolasi egység
(mennyiségi adat)

X
m
o

Kataldgusszam
(utanrendelési szam)

oY)
m
T

Kataldgusszam
(utdnrendelési szam)

N
ox

Kozvetlen napsugarzastol
és hétdl védeni kell.

-
——
——

3

Autoklavozhato
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l. Generell informasjon
Kun for dental bruk

Produktbeskrivelse

GUTTAFUSION® obturatorer er beregnet for fyl-
ling av rotkanalsystemer

Bruksomrad

GUTTAFUSION® obturatorer er beregnet for fyl-
ling av rensede, klargjorte og skylte rotkanaler.

Kontraindikasjoner
Ingen kjente.

Advarsler og bivirkninger

Dette produktet kan inneholde terr naturgummi.
Pasienter med lateksallergi kan fa allergiske
reaksjoner pa guttaperka fordi det kan inneholde
torr naturgummi.

Forholdsregler

1. Les alltid ngye instruksjonene fra produsenten
for du bruker et nytt produkt. Serg for at du har
gjort deg kjent med produktet og teknologien fer
klinisk bruk av produktet.

2. Serg for at du har klargjort, renset og grundig
skylt rotkanalen fgr du bruker GUTTAFUSION®
obturatorer. Vi anbefaler en god, direkte tilgang
til kanalene.

3. Velg GUTTAFUSION® obturator i samsvar med
GUTTAFUSION® Size Verifier, som kan settes
passivt inn i klargjorte rotkanaler (mer informa-
sjon i punkt 4.1.).

4. Hvis du klargjer kanalen kun med bruk av
RECIPROC® instrumenter, bruk GUTTAFUSION®
for RECIPROC® (mer informasjon i punkt 4.2.).
5. Holderen for GUTTAFUSION® obturatorer kan
ikke brukes som Size Verifier.

6. Etter oppvarming av GUTTAFUSION® obturator
i GUTTAFUSION® ovn, unnga kontakt mot hud og
munnslimhinnen, ettersom obturatoren er varm.
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7. Ikke fiern guttaperka fra GUTTAFUSION®
obturator fr fylling av rotkanalen. Fjerning av
guttaperka vil skade obturatoren.

Avhendelsessum

Folg alle federale, statlige og locale miljgforskrif-
ter.

Il. Trinnvise instruksjoner

Felgende instruksjonene beskriver teknologien
og sikker bruk av produktet. Vi anbefaler pa det
sterkeste & gve pa plastmodeller og ekstraherte
tenner far klinisk bruk.

For bruk av GUTTAFUSION®, ma rotkanalen veere
klargjort, renset og tarket.

1. Kryssbinding

Kryssbindingen er en vanlig kjemisk prosedyre
for kryssbinding av polymerkjeder.

Kryssbinding bidrar til & skape motstand og
styrke som er npdvendig for kjernen av en
sentral, kompakt obturator. GUTTAFUSION® ob-
turatorer genererer ngdvendig hydraulikk og har
benytter en guttaperka-kjerne. Dette er imidlertid
kryssbundet guttaperka som ikke kleber, smelter
eller opplgses i lgsningsmidler som brukes i
odontologi.

2. Hydraulikk

GUTTAFUSION® obturatorer beveger guttaperka
tredimensjonalt inn i rotkanalsystemet.

Mange obtureringsteknikker bruker lateral eller
vertikal kondensasjon, men den hydrauliske
kraften beveger hovedsakelig guttaperka ujevnt i
en eller to retninger (lateralt eller apikalt). Med
GUTTAFUSION® blir imidlertid termoplast-gut-
taperka kondensert i kanalen sentralt gjennom
kjernen av krysshundet guttaperka. Den hydrau-
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liske kraften kondenserer flytende guttaperka
jevnt og tredimensjonalt. Profesjonell rensing,
preparering og skylling, samt sentral konden-
sasjon gjennom hydraulisk kraft, gir en bedre
stremning av guttaperka i rotkanalsystemet.

3. Preparering

Preparering av rotkanal inkluderer s& mye
fierning av pulpavevet og dentinet som mulig,
slik at der er enkelt & sette inn GUTTAFUSION®
obturatoren.

Preparering:

i) Direkte tilgang for rett innsetting slik at holde-
ren ikke bergrer ncen del av guttaperkeen.

ii) Sgrg for at GUTTAFUSION® obturator har
tilstrekkelig plass til & sette den inn direkte i
rotkanalen. Hvis ngdvendig, utvid kanalen som en
trakt-form og pa koronal mate.

iii) Utform en sterre konisk form i den apikale
delen (minst .04) og oppretthold den apikale
innsnevringen.

4. Valg av riktig GUTTAFUSION®
obturator eller GUTTAFUSION® for
RECIPROC® obturator

For & kunne bruke G UTTAFUSION® obturatorer,
er det npdvendig a klargjare, rengjore og tarke
rotkanalen pa en korrekt mate.

4.1 Bruk av NiTi-systemer med flere for-
skjellige filer, for eksempel Mtwo® eller en
hybridteknologi

4.1.1. Sjekke kanalformen ved arbeidslengde
og passform

Etter preparering og rensing, sjekk den oppmalte
endelige arbeidslengden med en GUTTAFUSION®
Size Verifier av nikkeltitan, som nar den apikale
innsnevringen passivt og uten ytterligere mot-
stand eller vridning.

Det er viktig & sjekke passiv tilpasning av
GUTTAFUSION® Size Verifier for arbeidslengden,
slik at du er i stand til & fastsette karakteristik-
ken av rotkanalen og velge riktig GUTTAFUSION®
obturator. Dette er den eneste maten a sikre at
GUTTAFUSION® obturatoren som brukes har riktig
diameter i apikal-delen.

@ MERK

Hvis rotkanalen er klargjort med Taper .05 eller
starre, vil GUTTAFUSION® Size Verifier av samme
1S0-starrelse i de fleste tilfeller passe passivt slik
som den siste filen som er satt inn opp til arbeids-
lengde. Hvis den siste filen som er satt inn til

den nar arbeidslengde har Taper .04, er det mest
sannsynlig at en GUTTAFUSION® Size Verifier vil
passe, som er en starrelse mindre enn filen.

Kontrollere passiv passform: Ta en GUTTAFUSION®
Size Verifier av samme ISO-storrelse som den
siste filen som er satt inn til arbeidslengde, og
sjekk passiv passform for arbeidslengde.

Juster silikonstopperen til den ngdvendige
arbeidslengden hjelp kalibreringsmerkingen pé
Size Verifier.

Kontroller at Size Verifier passer passivt i
arbeidslengden (ingen rotasjon, ingen betydelig
motstand) og bekreft dette ved en 180° rotasjon
i rotkanalen:

a. Hvis den passer passivt, skyll rotkanalen (mer
informasjon under 4.1.2 "Skylle kanalen") og ga
deretter videre til 4.1.3 "Valg av riktig obturator".

b. Hvis passformen ikke er passiv, velg en mindre
Size Verifier som passer passivt far toppunktet.
Hvis en mindre Size Verifier passer passivt, skyll
rotkanalen grundig (mer informasjon under 4.1.2
"Skylle kanalen").

Endo Easy Efficient®
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4.1.2. Skylle kanalen

Det preparerte rotkanalsystemet renses i hoved-
sak av grundig skylling med NaOCl. Lasemidlene
for skyllingen kan aktiveres ved kavitasjon og
akustisk flyt eller ved hjelp av ultrasonisk rens.
Aktive lpsninger fremmer debridering og fierning
av belegg og bio-film fra kanalen og sikrer en
dyp rensing og desinfeksjon, og nar laterale og
tilstatende kanaler, kryssbindinger, istmus, anas-
tomose og dentinal tubuli. Terk kanalen grundig
med absorberende paperpoint.

4.1.3. Velge riktig obturator

Passformen til Size Verifier som brukes mé vare
passiv. Dersom tilpasning av Size Verifier som
brukes er passiv, velg en GUTTAFUSION® obtura-
tor av samme stgrrelse. (mer informasjon under
4.3 "Tabell over korresponderende preparasjons-
storrelser og GUTTAFUSION® obturatorer".)
Juster silikonstopperen pa GUTTAFUSION® obtu-
rator til en forhdndsinnstilt arbeidslengde.
Plasser den nedre del av stopperen ved den gvre
enden av kalibreringsringen. Kalibreringsringene
er justert til falgende arbeidslengde (i millimeter):
18, 19, 20, 22, 24.

Fortsett med trinn 5.

4.2, Bruk av RECIPROC® instrumenter:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@~ MERK

Hvis RECIPROC®-systemet kombineres med andre
filer (for eksempel med en hybrid teknologi), ma
instruksjonene som er beskrevet i punkt 4.1 i
denne bruksanvisningen falges.

| motsetning til NiTi-systemer der en rekke
forskjellige filer blir brukt, bruker RECIPROC®
bare ett enkelt instrument for preparering av
rotkanalen med full arbeidslengde, nce som er
grunnen til at RECIPROC® instrumentet i seg selv
brukes som Size Verifier.

Etter preparering og grundig skylling av rotka-
nalen, velg GUTTAFUSION® for RECIPROC® ob-
turator i samsvar med RECIPROC® instrumentet
som brukes (mer informasjon under 4.3. "Tabell
over korresponderende preparasjonsstorrelser og
GUTTAFUSION® obturatorer").

@ Merk

Under standard preparering av rotkanalen med
RECIPROC® instrumenter, kan den midtre og kor-
onale delen av rotkanalen utvides ved barstende
bevegelser, dersom det er ngdvendig, og som kan
vaere spesielt nodvendig i tilfeller med ovale eller
dumbbell-formede anatomiske forhold. Dette har
imidlertid ingen innflytelse pa valg av obturatoren
for rotkanalen (mer informasjon under punkt 10).

4.2.1. Skylle kanalen

Det preparerte rotkanalsystemet renses i hoved-
sak av grundig skylling med NaOCI. Lgsemidlene
for skyllingen kan aktiveres ved kavitasjon og
akustisk flyt eller ved hjelp av ultrasonisk rens.
Aktive lgsninger fremmer debridering og fierning
av belegg og bio-film fra kanalen og sikrer en
dyp rensing og desinfeksjon, og nér laterale og
tilstotende kanaler, kryssbindinger, istmus, anas-
tomose og dentinal tubuli. Terk kanalen grundig
med absorberende paperpoint.

4.2.2. Velge riktig obturator

For rotkanaler som har blitt formet med RECIPROC®
instrumenter, er spesielle GUTTAFUSION® for
RECIPROC® obturatorer tilgjengelige for fylling

av disse rotkanalene, dersom den malte apikale
starrelsen tilsvarer ISO 25, 40 eller 50.

Juster silikonstopperen pa GUTTAFUSION®
obturator til en forhandsinnstilt arbeidslengde.
Plasser den nedre del av stopperen ved den gvre
enden av kalibreringsringen. Kalibreringsringene
er justert til falgende arbeidslengde (i millimeter):
18, 19, 20, 22, 24.
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4.3. Tabell over sterrelser og GUTTAFUSION® Roterende systemer
obturatorer
Instrument som ble GUTTAFUSION®

@ MERK brukt til a fullfere Size Verifier

X behandlingen.
Det m4 alltid brukes GUTTAFUSION® Size Verifier .04 Taper

for & verifisere obturator-starrelse for rotkanaler
som er preparert med flere forskjellige filer. Det 20/.04 B

m4 alltid brukes GUTTAFUSION® Size Verifier for 4 25/.04 20
verifisere obturator-starrelse for rotkanaler som er

preparert med flere forskjellige filer. Mer informa- 30/.04 25
sjon under 4.1. 35/.04 30
40/.04 35

BECIPROC® 45/04 40
RECIPROC® GUTTAFUSION® for 50/.04 45
-instrument som ble RECIPROC® obturator 55/.04 50
brukt til & fullfere e 55

behandlingen.

p—— 2o Instrument som ble GUTTAFUSION®
RECIPROC® R40 R40 brukttil d fullfore | Size Verifier
RECIPROC® R50 R50 behandlingen.
.06 Taper
20/.06 20
e 25/.06 25
Mtwo®-instrumegt G'UTTAF'U'S|0N® 30/.06 30
?ﬁwolr)(leebt;w;g(};ilniqen. sleeerfer 35/.06 35
Mtwo® 25/.06 40/.06 40
Mtwo® 25/.07 25 45/.06 45
Mtwo® 30/.06 30 50/.06 50
Mtwo® 35/.06 35 55/.06 55
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55

Endo Easy Efficient®
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5. Desinfeksjon

Fer oppvarming av obturatoren, mé den desinfiseres
i en natriumhypokloritt-lgsning i minst ett minutt.
Fjern forsiktig guttaperka pd GUTTAFUSION®
obturator med 70% alkohol.

6. Torke kanalen og bruk av tetning

Bruk et sterilt paperpoint av samme starrelse

og konositet som den siste filen som er innsatt
til arbeidslengde. Pafar et sveert tynt lag med
2Seal®easymiX® tetningsmiddel pa rotkanalen
med et nytt, sterilt paperpoint. Fiern overfladig
tetningsmiddel som kan ha hopet seg opp pé
kanalveggene eller pa toppunktet med et nytt
absorberende paperpoint for & sikre at obturato-
ren nar arbeidslengde.

Hvis flere kanalene i en tann har obturator, pafer
tetning i alle kanalene samtidig. Dette forenkler
fierning av overskytende guttaperka og hindrer
dermed at guttaperka kleber seg til andre kanaler
eller dentin.

7. Varme opp GUTTAFUSION®
obturatorer i GUTTAFUSION® ovn

Mer informasjon om oppvarming av GUTTAFUSION®
obturatorer eller GUTTAFUSION® for RECIPROC®

obturator finnes i bruksanvisningen for
GUTTAFUSION® ovnen.

Hvis du bruker en GuttaMaster® ovn, ma alle
GUTTAFUSION® obturatorer varmes opp ved den
laveste innstillingen (25 eller lavere). De andre
innstillingene ma ikke brukes.

8. Sette inn obturatoren i kanalen

Etter det forste lydsignalet fra GUTTAFUSION
ovnen, er obturatoren klar til bruk. Trykk pa
obturator-holderen og styr den med fingeren.
Fjern forsiktig obturatoren fra holderen. Loft forst
litt, og deretter ta den ut horisontalt. Du kan lgfte
obturatoren enten med fingrene eller med en
vanlig pinsett.

Du kan gjare bruk av obturatorer for jekslene
enklere ved bruk av pinsett. Sett GUTTAFUSION®
obturator direkte inn i kanaldpningen og deretter
for obturatoren ned til arbeidslengde med en
langsom, jevn, apikal rettet bevegelse. Det er
viktig at retningen av bevegelsen alltid er langs
lengdeaksen av holderen, slik at sistnevnte ikke
blir beyd. Mens du setter inn obturatoren, flyter
guttaperka apikalt for holderen. Dermed blir rot-
kanalen fylt til toppunktet og de laterale kanalene
0g istmus blir forseglet.

Etter & ha nadd arbeidslengden ber du holde et
lett trykk i ncen sekunder slik at guttaperka kan
kjoles ned.

@ MERK

Med riktig preparering av kanalen og oppvar-
ming opp guttaperka, bor du vaere i stand til 4
sette inn GUTTAFUSION® obturator uten vridning
eller tvang. For & unnga overfylling, ikke trykk
obturatoren inn utover arbeidslengde. Tetningen
0g guttaperka vil stramme tilbake og samles opp
ved kanaldpningen. Dette er normalt, spesielt
med tenner med flere roftter, ettersom obturatoren
gis tilstrekkelig guttaperka for & sarge for at de
bredere og anatomisk uregelmessige kanalene
blir fylt.
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9. Fjerne skaft og hendel fra
GUTTAFUSION® obturator

Fjern skaftet og hendelen ved kanalinngangen
ved & baye fra den ene siden av kanalveggen til
den andre. Alternativt kan du stgtte GUTTAFUSION®
obturator med pekefingeren og bruke et rundt el-
ler omvendt konisk instrument i et hgyhastighets
handstykke eller en skarp ekskavator for a fierne.

@ MERK

Guttaperka-holderen kan ikke smeltes av etter-
som materialet er varmebestandig.

10. Kondensasjon av guttaperka i
sveert brede, ovale eller uregelmessige
kanaler

Sett inn et sveert lite, ca 4-6 mm langt stykke av
konvensjonell guttaperka langs skaftet av
GUTTAFUSION® obturator, med en smurt plug-
ger og kondenserer det. Guttaperka-stykket
kondenserer termoplastisk guttaperka og blir

en del av fyllingen. Siden myknet guttaperka

er klebete, kan du bruke en smgrende krem,
som tetningsmiddelet 2Seal®easymiX® eller en
overflatebedgvelse pé pluggeren. Dette forhindrer
utilsiktet fjerning av guttaperka fra kanalinngan-
gen som fglge av en utilstrekkelig smurt plugger,
0g kompenserer for mangelen av guttaperka i
uvanlig store kanaler eller kanaler med innven-
dige resorpsjonsdefekter.

11. Fjerne overskytende guttaperka

Fjern overskytende guttaperka med en ekska-
vator, elektrode, osv. Ellers vil overskytende
guttaperka blokkere inngangen til kammeret eller
til andre kanaler. Ved pafering pa tenner med
flere rotter, folg trinnene ovenfor for hver kanal.
Hvis det er ngdvendig, beskytt tilstotende kanaler
fra ansamlinger og inntrengning av guttaperka
ved hjelp av smé bomullspellet eller paperpoint
til du skal arbeide med disse kanalene. Etter fjer-
ning av overskytende guttaperka, er prosessen
fullfort.

12. Fjerne GUTTAFUSION® obturator-
materiale

For preparering av en rotkanal eller under en
endodontisk revisjon, fiern obturasjonsmateriale
pa vanlig mate. For & gi plass til skruen, fiern
GUTTAFUSION® obturator og bruk et bor med
tilsvarende storrelse for skruen som skal settes
inn, f.eks. DT Universal Drill, Gates Glidden eller
Peeso Reamer. For & fjerne obturasjonsmaterialet
ved revisjoner, bruk enten Mtwo® revisjonsinstru-
ment R25/.05 eller RECIPROC® instrument R25.
Etterpa mé det tas et nytt rgntgenbilde for & sikre
at hele obturasjonsmaterialet har blitt fjernet.
Hvis den apikale kanalen viser komplisert
anatomi under revisjon, myk opp guttaperka pa
GUTTAFUSION® obturator ved hjelp av en handfil
med lgsemiddel.

Endo Easy Efficient®
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lll. Symboler pa emballasje, enhet og tilbehgr

Symboler brukt for GUTTAFUSION®
Obturatorer

Symboler brukt for GUTTAFUSION®
Size Verifier

1]

Se bruksanvisningen

Se bruksanvisningen

[l
® Ikke for gjenbruk ® Ikke for gjenbruk
LOT-nummer LOT-nummer
“ Produsent M Produsent
m Lengde <Len_gth> Lengde
(5263 CE-merking CE CE-merking
g Utlgpsdato Produksjonsdato

o>

Emballasje som allerede er apnet
vil ikke bli erstattet.

Emballasje som allerede er apnet
vil ikke bli erstattet.

Ikke-steril

Ikke-steril

gy

Forpakningsenhet

B Y E

Forpakningsenhet

(mengde) (mengde)
Katalognummer Katalognummer
REF (Nummer for gjentatte bestillinger) REF (Nummer for gjentatte bestillinger)
Y% .
— 9~ | Beskyttes mot direkte sollys
//.\l\ og varme ( ( ( Autoklaverbar

S /1)
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. Informacje ogdine

TYLKO DO UZYTKU
STOMATOLOGICZNEGO

Opis produktu

Obturatory GUTTAFUSION® sg przeznaczone do
wypetniania systeméw kanatéw korzeniowych.

Zakres stosowania

Obturatory GUTTAFUSION® sg przeznaczone
do wypetniania oczyszczonych, opracowanych i
przeptukanych kanatéw korzeniowych.

Przeciwwskazania
Nie znane.

Ostrzezenia i dziatania uboczne

Ten produkt moze zawierac suchy kauczuk
naturalny. U pacjentéw z uczuleniem na lateks
moze doj$¢ do reakcji alergicznych na gutaper-
ke, poniewaz w gutaperce moze sig znajdowac
suchy kauczuk naturalny.

Srodki ostroznosci

1. Przed uzyciem nowego produktu zawsze czy-
tac starannie instrukcje producenta. Upewnic sie,
ze przed zastosowaniem klinicznym zapoznaliscie
sie Panstwo z produktem i technika.

2. Upewnic sig, ze przed uzyciem obturatoréw
GUTTAFUSION® kanat korzeniowy zostat przy-
gotowany, oczyszczony i doktadnie przeptukany.
Zaleca sig dostep prostoliniowy.

3. Obturator GUTTAFUSION® wybra¢ odpowied-
nio do weryfikatora rozmiaru GUTTAFUSION®,
ktéry pozwoli sie wprowadzi¢ pasywnie do
przygotowanego kanatu korzeniowego (pozostate
informacje w 4.1.).

4. Jesli kanat jest opracowany wytgcznie za
pomocg instrumentéw RECIPROC®, uzy¢
GUTTAFUSION® for RECIPROC® (pozostate
informacje w 4.2.).
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5. Nosnika obturatora GUTTAFUSION® nie mozna
uzywac jako weryfikatora rozmiaru.

6. Po rozgrzaniu obturatora GUTTAFUSION® w
piecyku GUTTAFUSION® unikaé kontaktu ze sko-
ra i $luzdwka ust, poniewaz obturator jest gorgcy.
7. Przed wypetnieniem kanatu korzeniowego nie
usuwac gutaperki z obturatora GUTTAFUSION®.
Jej usuniecie spowoduje uszkodzenie obturatora.

Wskazowka dotyczace utylizacji

Przestrzega¢ wszystkich panstwowych i lokal-
nych przepiséw w zakresie ochrony Srodowiska.

Il. Instrukcja krok po kroku

Ponizsza instrukcja objasnia technike i bezpiecz-
ne stosowanie produktu. Zaleca sie, by przed
zastosowaniem klinicznym koniecznie przepro-
wadzi¢ proby na bloczkach z tworzywa sztuczne-
go i ekstrahowanych zgbach.

Przed uzyciem GUTTAFUSION® kanat korzeniowy
musi by¢ opracowany, oczyszczony i osuszony.

1. Sieciowanie

Sieciowanie jest powszechnym procesem che-
micznym do wigzania poprzecznego tancuchow
polimerowych. Sieciowanie daje wytrzymatosc i
sztywnos$¢, potrzebne w rdzeniu obturatora. Ob-
turatory GUTTAFUSION® zapewniajg odpowiednie
cisnienie hydrauliczne w kanale i majg te do-
datkowg zalete, ze posiadajg rdzen gutaperkowy.
Usieciowiony rdzen gutaperkowy nie klei sig,

nie topi ani nie rozpuszcza w rozpuszczalnikach
stosowanych w stomatologii.
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2. Hydraulika

Obturatory GUTTAFUSION® przesuwajg pod-
grzang gutaperke rdwnomiernie i tréjwymiarowo
do systemoéw kanatéw korzeniowych. W wielu
technikach wypetniania zageszczanie odbywa
sie w kierunku bocznym lub pionowym, ale sita
hydrauliczna przesuwa gutaperke najczesciej
nieréwnomiernie w jednym kierunku lub w dwach
kierunkach (bocznie lub apikalnie). W przypadku
GUTTAFUSION® termoplastyczna gutaperka jest
natomiast zageszczana centralnie przez rdzen z
usieciowanej gutaperki w kanale. Sita hydrau-
liczna zageszcza ptynng gutaperke réwnomiernie
i trjwymiarowo. Fachowe oczyszczanie, opra-
cowanie i ptukanie oraz centralne zageszczanie
dzigki cisnieniu hydraulicznemu zapewniaja
lepsze wtasciwosci przeptywowe gutaperki w
systemie kanatéw korzeniowych.

3. Przygotowanie

Przy opracowywaniu kanatow korzeniowych
tkanka miazgi i ztogi zgbinowe s usuwane w
takim stopniu, Ze mozna wprowadzi¢ pasywnie
obturator GUTTAFUSION®.

Opracowanie:

i) Zapewni¢ dostep prostoliniowy w celu bez-
piecznego wprowadzania, tak by gutaperka nie
zedlizgiwata si¢ z nosnika.

ii) Upewnic sig, ze obturator GUTTAFUSION®
ma wystarczajgcg ilos¢ miejsca, by mogt by¢
wprowadzony do kanatu korzeniowego wzdtuz
prostoliniowego wejscia. W razie potrzeby kanat
poszerzyé lejkowato.

iii) Czes$¢ wierzchotkowa opracowac wieksza
zbieznoscig (min. .04) nie naruszajac przeweze-
nia wierzchotkowego.

4. Proces wyboru prawidtowego
obturatora GUTTAFUSION® lub
obturatora GUTTAFUSION® for
RECIPROC®

Dla skutecznego uzycia obturatoréw GUTTAFUSION®
konieczne jest prawidtowe opracowanie, oczysz-
czenie i osuszenie kanatu korzeniowego.

4.1 Przy zastosowaniu systemow NiTi z wie-
loma réznymi pilnikami, jak np. Mtwo® lub
technika hybrydowa

4.1.1. Kontrola kanatu na dtugosci robocze;j i
pasywne osadzenie

Po prawidtowym opracowaniu i oczyszczeniu
skontrolowa¢ zmierzong ostateczng dtugosé
roboczg za pomocg GUTTAFUSION® weryfika-
tora rozmiaru wykonane z niklu i tytanu, tak aby
pasywnie dochodzit do przewezenia wierzchot-
kowego, bez wigkszego oporu lub koniecznosci
krecenia. Koniecznie sprawdzi¢ czy weryfikator
GUTTAFUSION® jest pasywnie osadzony na catej
dtugosci roboczej w celu potwierdzenia przebiegu
kanatu oraz prawidtowos$ci wyboru obturatora
GUTTAFUSION®. Tylko w ten spos6b mozna
potwierdzi¢, ze uzyty obturator GUTTAFUSION®
bedzie miat odpowiednig $rednice w obszarze
wierzchotkowym.

@ WSKAZOWKA

Jesli kanat korzeniowy zostat opracowany za po-
mocg Taper.05 lub powyzej, uzy¢ GUTTAFUSION®
weryfikator rozmiaru tej samej wielkosci ISO jak
ostatni pilnik doprowadzony do wielkosci robo-
czej. W wigkszosci przypadkow uzyskac mozna
jego pasywne osadzenie. Jesli ostatni pilnik
doprowadzony do dfugosci roboczej bedzie miat
Taper.04, odpowiednim beadzie prawdopodobnie
weryfikator rozmiaru GUTTAFUSION®, ktdry jest
mniejszy o jeden rozmiar.

Endo Easy Efficient®




Kontrola pasywnego osadzenia: Wzig¢

Wzig¢ GUTTAFUSION® weryfikator rozmiaru tej
samej wielkosci ISO co ostatni pilnik wprowa-
dzony na dtugos¢ robocza i potwierdzi¢ jego
pasywne osadzenie na catej ditugosci roboczej.
Na weryfikatorze rozmiaru ustawic silikonowy
stoper na wymagang dtugos¢ roboczg za pomocg
oznakowania kalibracyjnego. Sprawdzi¢ pasywne
osadzenie weryfikatora na catej dtugosci robo-
czej i potwierdzi¢ przez obrét o 180° w kanale
korzeniowym:

a. Jesli osadzenie jest pasywne, przeptukac

kanat korzeniowy (pozostate informacje w 4.1.2
»Plukanie kanatu“) a nastgpnie kontynuowac od
punktu 4.1.3 ,Wybdr prawidtowego obturatora“.

b. Jesli osadzenie nie jest pasywne, uzyc
mniejszego weryfikatora rozmiaru, tak, aby byt
osadzony pasywnie przed wierzchotkiem. Jesli
mniejszy weryfikator bedzie pasywnie osadzony,
przeptukaé doktadnie kanat korzeniowy (pozosta-
te informacje w 4.1.2 ,,Ptukanie kanatu®).

4.1.2. Ptukanie kanatu

Opracowany system kanatéw korzeniowych
czysci sie gtownie przez doktadne przeptukanie
za pomocg NaOCl. Roztwory ptuczace mozna
aktywowacé przez kawitacje i strumien akustycz-
ny lub za pomocg ultradzwigkowe;j igty ptuczgcej.
Aktywowane roztwory ptuczace pomagajg w
0czyszczeniu rany i usunieciu warstwy mazistej
oraz biofilmu z kanatu i zapewniajg gtebokie
oczyszczenie i dezynfekcje tacznie z kanatami
bocznymi i dodatkowymi, sieciowaniami, cie$nia-
mi, zespoleniami i kanalikami zgbowymi. Kanat
osuszy¢ starannie za pomocg chtonnych sgczkéw
papierowych.
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4.1.3. Wybor prawidtowego obturatora

Osadzenie uzywanego weryfikatora rozmiaru
musi by¢ pasywne. Jesli osadzenie uzywanego
weryfikatora jest pasywne, wybraé¢ obturator
GUTTAFUSION® tej samej wielkosSci. (Pozostate
informacje w 4.3 ,Tabela rozmiaréw instrumen-
téw opracowujgcych i obturatorow
GUTTAFUSION®")

Stoper silikonowy na obturatorze GUTTAFUSION®
ustawi¢ na ustalong dtugosc robocza. Dolng
czesc stopera umiesci¢ na gornym koncu pier-
scienia kalibracyjnego. Pier$cienie kalibracyjne
sg ustawione na nastepujgce dtugosci robocze
(w milimetrach): 18, 19, 20, 22, 24.

Kontynuowac od kroku 5.

4.2, Przy zastosowaniu instrumentow
RECIPROC®: GUTTAFUSION® for RECIPROG®

@ WSKAZOWKA

Jesli system RECIPROC® zostanie potgczony

z innym pilnikiem wzgl. innymi pilnikami (np.

w technice hybrydowej), nalezy przestrzegac
wskazowek tej instrukcji uzytkowania opisanych
w kroku 4.1.

W przeciwienstwie do systemow NiTi, w ktdrych
stosuje sig caty szereg roéznych pilnikéw, w
przypadku RECIPROC® uzywa sig tylko jednego
instrumentu do opracowania kanatu korzeniowe-
go na cata dtugosc robocza, w zwigzku z czym
sam instrument RECIPROC® jest stosowany jako
weryfikator. Po opracowaniu i doktadnym prze-
ptukaniu kanatu korzeniowego dobra¢ obturator
GUTTAFUSION® for RECIPROC® odpowiednio do
uzytego instrumentu RECIPROC® (pozostate in-
formacje w 4.3. "Tabela rozmiardw instrumentow
opracowujgcych i obturatorow GUTTAFUSION®").
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@ WSKAZOWKA

Podczas standardowego opracowania kanatu ko-
rzeniowego za pomocg instrumentow RECIPROC®
mozna w razie potrzeby szczotkujgcymi ruchami
poszerzyc srodkowa i koronalng czesc kanatu
korzeniowego, co moze by¢ wymagane zwitaszcza
w kanatach o ksztatcie owalnym lub hantlowym.
Nie wplywa to na wybdr odpowiedniego obturato-
ra. (Pozostate informacje w kroku 10)

4.2.1. Plukanie kanatu

Opracowany system kanatéw korzeniowych
czysci sie gtdwnie przez doktadne przeptukanie
za pomoca NaOCI. Roztwory ptuczgce mozna
aktywowacé przez kawitacje i strumien akustycz-
ny lub za pomocg ultradzwigkowej igty ptuczacej.
Aktywowane roztwory ptuczace pomagajg w
wycieciu rany i usunieciu warstwy mazistej

oraz biofilmu z kanatu i zapewniajg gtebokie
oczyszczenie i dezynfekcje tgcznie z kanatami
bocznymi i dodatkowymi, sieciowaniami, ciesnia-
mi, zespoleniami i kanalikami zebowymi. Kanat
osuszy¢ starannie za pomocg chtonnych saczkow
papierowych.

4.2.2. Wyboér prawidtowego obturatora

W przypadku kanatéw korzeniowych opracowa-
nych za pomocg instrumentéw RECIPROC®, do-
stepne sg specjalne obturatory GUTTAFUSION®
do RECIPROC® w przypadku, gdy zmierzona
wielko$¢ wierzchotkowa odpowiada IS0 25, 40
lub 50.

Stoper silikonowy na obturatorze GUTTAFUSION®
ustawi¢ na ustalong dtugos¢ robocza. Dolng
cze$¢ stopera umiesci¢ na gérnym koricu pier-
Scienia kalibracyjnego. Pier$cienie kalibracyjne
sg ustawione na nastepujgce dtugosci robocze
(w milimetrach): 18, 19, 20, 22, 24.

4.3. Tabela rozmiaréw instrumentéw opraco-
wujacych i obturatoréw GUTTAFUSION®

@ WSKAZOWKA

W przypadku kanatow korzeniowych opraco-
wanych za pomoca wielu réznych pilnikow, do
sprawdzenia wymaganej wielkosci obturatora
zawsze trzeba uzyc weryfikatora rozmiaru
GUTTAFUSION®. Pozostafe informacje w 4.1.

RECIPROC®

Instrument RECIPROC®,
za pomoc3 ktdrego

GUTTAFUSION® for
RECIPROC®
zakonczono opraco-

wanie

RECIPROC® R25 R25

RECIPROC® R40 R40

RECIPROC® R50 R50
Mtwo®

GUTTAFUSION®
Size Verifier

Instrument Mtwo®,
za pomoca ktérego

zakonczono opraco-

wanie

Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55

Endo Easy Efficient®
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Systemy rotacyjne 5. Dezynfekcja

T GUTTAFUSION® Przgd rozgrzaniqm o.b.tlljrator tr;eba dezynfeko-

pomoca ktérego Size Verifier wac przez co najmniej jedng minute w roztworze

~akorczono leczenis podchlorynu sodu. Gutaperkg na opturatorze

04 Taper GUTTAFUSION® ostroznie przetrze¢ alkoholem o

: stezeniu 70 %.

20/.04 -

25/.04 20

30/.04 25 6. Suszenie kanatu i zastosowanie

35/.04 30 uszczelniacza

40/.04 35 Wybraé sterylny sgczek papierowy o wielkosci i
zbieznosci ostatniego pilnika wprowadzonego na

45/.04 40 diugosc robocza. W kanale korzeniowym nanies¢

50/.04 45 za pomoca nowego Sterylnego saczka papie-
rowego bardzo cienka warstwe uszczelniacza

55/.04 50 2Seal®easymiX®. Aby obturator uzyskat dtugosé

60/.04 55 robocza, za pomoca innego chtonnego saczka
usung¢ nadmiar uszczelniacza, ktéry mogt sig

Instrument, za GUTTAFUSION® zebra¢ na Sciankach kanatu lub w wierzchotku.

pomoc3 ktdrego Size Verifier Jesli w przypadku jednego zgba zwypetnonych

zakonczono leczenie bedzie kilka kanatdw, uszczelniacz wprowadzi¢

.06 Taper jednoczesnie do wszystkich kanatéw. Utatwia to

20/.06 20 w razie koniecznosci usuwanie nadmiaru guta-

: perki i zapobiega przyklejaniu sie jej do innych

25/.06 25 wlotéw kanatu czy zebiny.

30/.06 30

35/.06 35

40/.06 40 7. Rozgrzewanie obturatorow
GUTTAFUSION® w piecyku

el 49 GUTTAFUSION®

50/.06 50 Pozostate informacje dotyczace podgrzewania

55/.06 55 obturatoréw GUTTAFUSION® czy obturatora

GUTTAFUSION® for RECIPROC® znajdujg sig w
instrukcji obstugi piecyka GUTTAFUSION®.

Jesli uzywa sig piecyka GuttaMaster®, wszystkie
obturatory GUTTAFUSION® nalezy podgrzewaé
W najnizszym ustawieniu (25 i mniej). Innych
ustawien nie wolno stosowac.
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8. Wprowadzanie obturatora do kanatu

Po pierwszym sygnale piecyka GUTTAFUSION
obturator jest gotowy do uzytku. Nacisnac na
uchwyt obturatora i poprowadzi¢ go palcem.
Ostroznie wyjg¢ obturator z uchwytu. Najpierw
odrobing podnies¢, nastgpnie wyjg¢ poziomo.
Uchwyt obturatora mozna chwytac palcami lub
zwykia peseta.

Zastosowanie w zgbach trzonowych utatwia uzycie
pesety. Wprowadzi¢ obturator GUTTAFUSION®
bezposrednio do ujscia kanatu i poprowadzi¢ na
dtugosci roboczej ruchem powolnym, statym,
skierowanym w kierunku wierzchotka. Wazne
jest, by kierunek ruchu przebiegat zawsze wzdtuz
osi podtuznej nosnika, tak by nie mogta sie ona
wygiac¢. Przy wprowadzaniu gutaperka sptywa z
wierzchotka przed nosnikiem. Dzigki temu mozna
wypetnic¢ kanat korzeniowy az do wierzchotka i
zamkngé kanaty boczne oraz ciesnie.

Po osiggnieciu dtugosci roboczej przez kilka
sekund utrzymywaé nacisk, tak by gutaperka
ochtodzita sig pod lekkim naciskiem.

@ WSKAZOWKA

Po prawidtowym opracowaniu kanatu i podgrzaniu
gutaperki obturator GUTTAFUSION® powinien

dac sig osadzic bez krecenia czy forsowania. Dla
uniknigcia przepetnienia nie wyciskac obturatora
poza diugosc roboczg. Uszczelniacz i gutaperka
naplywajg z powrotem i zbierajg sig przy ujsciu
kanatu. Jest to normg zwtaszcza w przypadku
zebow wielokanatowych, poniewaz obturator

ma wystarczajgca ilos¢ gutaperki, aby na pewno
wypetnic kanaty rowniez znacznie rozszerzone czy
nieregularne anatomicznie.

9. Oddzielanie trzonu i uchwytu
obturatora GUTTAFUSION®

Trzon i uchwyt przy ujsciu kanatu oddzieli¢ przez
wygiecie od jednej strony kanatu do drugiej.
Ewentualnie podeprze¢ obturator GUTTAFUSION®
palcem wskazujgcym i uzy¢ do oddzielenia okra-
gtego lub odwrotnie stozkowatego instrumentu

w wysokoobrotowej katnicy lub ekskawatora
tyzeczkowego.

@ WSKAZOWKA

Nosnik gutaperki nie moze sig roztopic, poniewaz
materiat jest odporny na wysokie temperatury.

10. Zageszczanie gutaperki w bardzo
szerokich owalnych lub nieregularnych
kanatach

Maty kawatek zwyktej gutaperki, dtugo$ci okoto
4-6 mm, wprowadzi¢ wzdtuz trzonu obturatora
GUTTAFUSION® za pomocg nasmarowanego
upychadta i zagescic¢. Kawatek gutaperki zagesz-
cza termoplastyczng gutaperke i staje sig czescia
wypetnienia. Poniewaz uplastyczniona gutaperka
jest kleista, plugger mozna obtoczy¢ w uszczel-
niaczu, takim jak cement do kanatdw korzenio-
wych 2Seal®easymiX® czy Srodek znieczulajgcy
powierzchniowo.

Zapobiega to niechcianemu usunieciu gutaperki z
ujScia kanatu za pomocg niewystarczajgco ob-
toczonego pluggera i kompensuje brak gutaperki
w niezwykle szerokich kanatach czy kanatach
zresorbowanych.

Endo Easy Efficient®
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11. Usuwanie nadmiaru gutaperki

Za pomoca ekskawatora, sondy do kanatow
korzeniowych itd. usuna¢ nadmiar gutaperki,
ktéry w przeciwnym wypadku madgtby zablo-
kowac wejscie do komory i innych kanatow. W
przypadku zgbéw wielokorzeniowych powyzsze
kroki wykona¢ dla kazdego kanatu. W razie po-
trzeby sasiednie ujscia kanatéw ostoni¢ do chwili
zamknigcia matymi wacikami czy saczkiem
papierowym przed osadami i przedostaniu si¢
gutaperki. Po usunieciu nadmiaru gutaperki obtu-
racja jest zakoriczona.

12. Usuwanie obturatora
GUTTAFUSION®

Przygotowujgc pod wktad koronowo-korzeniowy
czy w przypadku rewizji endodontycznej materiat
obturacyjny usuwac w konwencjonalny sposob.
Dla stworzenia miejsca dla sztyftu, usungc
obturator GUTTAFUSION® za pomocg wybranego
wiertta do usuwania materiatu wypetniajacego z
kanatu korzeniowego o0 odpowiednim rozmiarze
do uzytego sztyftu korzeniowego, np. wiertto

DT Universal Drill, Gates Glidden lub Peeso Re-
amer. W celu usunigcia materiatu obturacyjnego
w przypadku rewizji, uzy¢ instrumentu rewizyj-
nego Mtwo® Revisionsinstrument R25/.05 lub
instrumentu RECIPROC® Instrument R25.

Nastepnie trzeba wykona¢ zdjecie rentgenow-
skie, celem upewnienia sig, ze caty materiat
obturacyjny zostat usuniety.

Jesli apikalna jedna trzecia czgS$¢ kanatu wyka-
zuje w czasie rewizji skomplikowana anatomie,
gutaperke na obturatorze GUTTAFUSION® zmigk-
czy¢ za pomocg pilnika recznego z rozpuszczal-
nikiem.




123

lll. Symbole na opakowaniu, urzgdzeniu i wyposazeniu

Symbole stosowane do wypetniaczy
GUTTAFUSION®

Symbole stosowane do weryfikatoréw
rozmiaru GUTTAFUSION®

1

Patrz podrecznik uzytkownika

i

Patrz podrecznik uzytkownika

®

Nie stosowaé ponownie

®

Nie stosowaé ponownie

Numer SERYJNY Numer SERYJNY
“ Producent “ Producent
A e 2 e A e 4 I
Length | Diugosc Length | Dtugosc
CE Symbol CE Symbol CE
0123 ! CE d
g Data przydatnosci Data produkcji

o>

Opakowan juz otwartych
nie wymienia sig.

Opakowan juz otwartych
nie wymienia sie.

Niesterylny

Niesterylny

B

Jednostka opakowania
(informacja o ilosci)

B YL

Jednostka opakowania
(informacja o ilo$ci)

X
m
o

Numer katalogowy
(numer dodatkowego zamdwienia)

oY)
m
T

Numer katalogowy
(numer dodatkowego zamowienia)

N
ox

Chroni¢ przed bezpoSrednim
dziataniem stonca i cieptem

-
——
——

3

Mozliwy do sterylizowania
w autoklawie
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l. Informacgdes gerais

Apenas para uso dental!

Descrigéo

0Os Obturadores GUTTAFUSION® sdo usados para
encher os sistemas de canais radiculares.

Indicacéo para o uso

0s Obturadores GUTTAFUSION® sdo usados para
encher o espaco do canal radicular modelado,
limpo e irrigado.

Contraindicagtes
N&o ha contraindicagdes conhecidas.

Adverténcias e reacdes adversas
Este produto pode conter borracha natural seca.

Pacientes sensiveis a latex podem sentir reagoes
alérgicas a gutta-percha, a qual pode conter
borracha natural seca.

Precaucodes

1. Antes de usar qualquer novo produto, leia inte-
gralmente as instrucdes do fabricante. Antes de
uma aplicagao clinica, certifique sua competén-
cia para usar o produto e a técnica.

2. Antes de trabalhar com os Obturadores
GUTTAFUSION® verifique se o canal radicular foi
preparado, limpo de restos, e irrigado. Recomen-
da-se manter um acesso em linha reta para os
canais.

3. Selecione o Obturador GUTTAFUSION®

de acordo com o Verificador de Tamanho
GUTTAFUSION® que se ajusta passivamente ao
canal preparado (para mais detalhes veja 4.1.).

4. Ao moldar o canal exclusivamente com
instrumentos RECIPROC® use GUTTAFUSION® for
RECIPROC® (para mais detalhes veja 4.2.).

5. Os ntcleos de Obturador GUTTAFUSION®
nao podem ser usados como verificadores de
tamanho.

6. Apds aquecer o Obturador GUTTAFUSION® no
forno GUTTAFUSION® evite qualquer contato com
pele, mucosa, etc. porque o obturador estara
muito quente.

7. Nao remova gutta-percha do Obturador
GUTTAFUSION® antes de ter enchido o espago
do canal radicular. Quando se remove a gutta-
-percha, isto pode danificar o obturador.

Observacdes relativas a eliminagao

Cumpra todos os regulamentos federais, estatais
e ambientais locais.

Il Instrucdes passo a passo

Estas instrugdes destinam-se a ajudar para obter
um conhecimento da técnica e da aplicagéo
segura do produto. Antes de um uso clinico
recomenda-se insistentemente praticar em
blocos plasticos e dentes extraidos. Antes da
aplicacdo de GUTTAFUSION® prepare, limpe e
seque o canal radicular.

1. Reticulacao

A reticulagdo é um processo quimico bem conhe-
cido para ligar redes poliméricas. A reticulagéo
cria a forga subtil necessaria no niicleo de um
obturador de compactagao central. Os Obtura-
dores GUTTAFUSION® criam a forga hidrdulica
necessaria e oferecem o beneficio adicional de
se obter um nucleo de gutta-percha. E impor-
tante notar que a gutta-percha reticulada néo é
aderente, ndo derrete, e ndo pode ser dissolvida
com produtos solventes.
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2.Forca hidraulica

0Os Obturadores GUTTAFUSION® deslocam a
gutta-percha quente tridimensionalmente para
dentro do sistema do canal radicular.

Muitas técnicas de obturagéo utilizam um
processo de compactagao lateral ou vertical, mas
a forca hidrdulica destas técnicas geralmente
desloca a gutta-percha em uma ou duas dire¢oes
diferentes (lateralmente ou apicialmente).
GUTTAFUSION® usa um ncleo de gutta-

percha reticulado para efetuar a compactagao
centralizada da gutta-percha fluidica para dentro
do canal. A forga hidrdulica faz a compactagao
da gutta-percha quente, fluindo em 3 dimensées.
Uma prévia limpeza, preparagao e irrigagao
facilitard, junto com a forga hidrdulica de
compactacéo, o fluxo de gutta-percha para
dentro do sistema do canal radicular.

3. Modelagem

Uma adequada modelagem permitird remover
tecido pulpar e restos dentais, permitindo que o
Obturador GUTTAFUSION® se desloque passiva-
mente ao longo do canal.

Forma necessaria:

i) Acesso em linha reta para permitir uma inser-
¢ao reta, sem retirar gutta-percha do transpor-
tador.

i) Verifique se o Obturador GUTTAFUSION® tem
suficiente espago para entrar no canal radicular,
de acordo com o acesso em linha reta. Se neces-
sario, retoque o canal coronalmente.

iii) Prepare uma forma maior conica na parte
apicial (pelo menos .04) e preserve a constricdo
apicial.

4. Processo de selecao do Obturador
GUTTAFUSION® correto ou
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

A adequada modelagem, limpeza e secagem do
canal radicular é algo decisivo para o sucesso,
quando se usam os Obturadores GUTTAFUSION®.

4.1 Ao usar sistemas NiTi com uma sequéncia
de diferentes brocas, como Mtwo® ou uma
técnica hibrida

4.1.1. Verifique a forma no comprimento de
trabalho e o ajuste passivo

Apds uma adequada modelagem e limpeza,
confirme a medicéo final do comprimento de
trabalho usando um Verificador de Tamanho
GUTTAFUSION® de niquel-titanio que alcance a
constrigao apicial de maneira passiva, sem re-
sisténcia significante ou contorsdo. E necessario
verificar o ajuste passivo do Verificador de Tama-
nho GUTTAFUSION® ao longo do comprimento de
trabalho, a fim de confirmar a forma do canal e

a correta escolha do Obturador GUTTAFUSION®.
Quando se verifica a forma ao longo do com-
primento de trabalho, e o ajuste passivo, ficara
assegurado que o Obturador GUTTAFUSION® que
estiver sendo usado ficara corretamente adapta-
do ao didmetro do canal.

@ NOTA

Se o canal radicular foi preparado com uma broca
clnica de .05 ou maior, na maioria dos casos o
Verificador de Tamanho GUTTAFUSION® (com
tamanho IS0 igual a ultima broca aplicada até ao
comprimento de trabalho) ficard ajustado passiva-
mente. Se a dltima broca cdonica aplicada até ao
comprimento de trabalho tiver sido do tamanho
.04 serd mais provavel que um Verificador de
Tamanho GUTTAFUSION® com um tamanho ime-
diatamente inferior ficard ajustado passivamente.
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Verificando o ajuste passivo: Use um Verificador
de Tamanho GUTTAFUSION® com tamanho ISO
igual a ultima broca aplicada até ao comprimento
de trabalho, e confirme o ajuste passivo ao longo
do comprimento de trabalho. Aplique o stop de
silicone no comprimento de trabalho usando a
marca de calibragem do verificador de tamanho.
Faca um teste para assegurar que o verificador
de tamanho se desloca passivamente ao longo do
comprimento de trabalho (sem distors&o e sem
resisténcia significante) e em seguida confirme
virando180° no canal:

a. Se o ajuste for passivo, faga a irrigacéo do ca-
nal (veja 4.1.2 “Irrigar o canal”) antes de avancgar
para 4.1.3 “Selecionando o obturador certo”.

b. Se 0 ajuste néo for passivo, selecione um
verificador de tamanho mais pequeno que se
ajuste passivamente ao dpice. Se o verificador de
tamanho mais pequeno se ajustar passivamente,
faga uma cuidadosa irrigagao do canal (veja 4.1.2
“Irrigar o canal”).

4.1.2. Irrigar o canal

Alimpeza do sistema do canal radicular mode-
lado é realizada fundamentalmente por meio
de uma abundante irrigacdo com NaOCI. Os
irrigadores podem ser ativados usando-se um
dispositivo de cavitagdo e emissdo acustica, ou
uma agulha de irrigagao ultrasonica.

Os irrigadores ativados melhoram a exciséo

de tecidos e desfazem a camada untuosa e

0 biofilme dentro do canal, promovendo uma
limpeza profunda e uma desinfecao dos canais
laterais, arestas, istmos, anastomoses e tubulos
dentinais. Seque o canal completamente usando
ponteiras de papel absorvente.
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4.1.3. Selecionando o obturador certo

Verifique se o ajuste do verificador de tamanho
usado é passivo. Se 0 ajuste do verificador de
tamanho néo for passivo, use um Obturador
GUTTAFUSION® do mesmo tamanho.
(Consulte também 4.3 “Tabela de tamanhos
de preparagdo correspondentes e Obturadores
GUTTAFUSION®”). Aplique o stop de silicone
no Obturador GUTTAFUSION® no comprimento
de trabalho estabelecido. Coloque a base do
stop no topo do anel de calibragem. Os aneis
de calibragem sdo ajustados para os seguintes
comprimentos de trabalho (em milimetros): 18,
19, 20, 22 ¢ 24.

Siga para 0 passo 5.

4.2, Ao usar instrumentos RECIPROC® :
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ NOTA

Se vocé combinar o sistema RECIPROC® com
outra broca ou sistema de brocas (ou seja, uma
técnica hibrida) siga as instrucdes descritas no
passo 4.1 destas instrugoes.

Ao contrario de sistemas NiTi com uma sequén-
cia de varias brocas, com RECIPROC® usa-se um
s6 instrumento para preparar o canal radicular
ao longo de todo o comprimento de trabalho,

de modo que o préprio instrumento RECIPROC®
atua como um verificador. Apés a preparagao e
completa irrigacéo do canal radicular, selecione a
GUTTAFUSION® for RECIPROC® de acordo com o
instrumento RECIPROC® usado (veja 4.3. Tabela
de tamanhos de preparagao correspondentes e
Obturadores GUTTAFUSION®).

@ NOTA

Durante a preparagéo regular do canal radicular
com instrumentos RECIPROC®, um movimento de
escovar poderd aumentar, se necessario, a parte
intermedidria e coronal do canal radicular
(especialmente no caso de anatomias ovais ou
tipo halteres). Isto néo afeta a sele¢éo do obtura-
dor para o canal radicular. (Para mais informagdes
veja o passo 10.)



129

4.2.1. Irrigar o canal

Alimpeza do sistema de canal radicular modela-
do é realizada fundamentalmente através de uma
abundante irrigagdo com NaOCl. Os irrigadores
podem ser ativados usando-se um dispositivo de
cavitagdo e emissao aclistica, ou uma agulha de
irrigacéo ultrasonica.

Os irrigadores ativados melhoram a excisao

de tecidos e desfazem a camada untuosa e

0 biofilme dentro do canal, promovendo uma
limpeza profunda e uma desinfecao dos canais
laterais, arestas, istmos, anastomoses e tlibulos
dentinais. Seque o canal completamente usando
ponteiras de papel absorvente.

4.2.2. Selecionando o obturador certo

Para canais radiculares preparados com instru-
mentos RECIPROC® s6 onde o tamanho apicial
calibrado é ISO 25, 40 ou 50, estédo disponiveis
especiais GUTTAFUSION® for RECIPROC® para
encher estes canais radiculares.

Aplique o stop de silicone no Obturador
GUTTAFUSION® no comprimento de trabalho
estabelecido. Coloque a base do stop no topo do
anel de calibragem. Os aneis de calibragem séo
ajustados para os seguintes comprimentos de
trabalho (em milimetros): 18, 19, 20, 22 e 24.

4.3. Tabela de tamanhos de preparacao cor-
respondentes e Obturadores GUTTAFUSION®

@ NOTA

Para canais radiculares preparados com uma se-
quéncia de vdrias brocas, use sempre Verificado-
res de Tamanho GUTTAFUSION® para determinar
o0 tamanho do obturador necessario (veja o passo
4.1).

RECIPROC®
Instrumento GUTTAFUSION® for
RECIPROC?® final RECIPROC® Obturador
RECIPROC® R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
M@
final Verificador de Tamanho
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Sistemas rotativos

Instrumento final GUTTAFUSION®
.04 Taper Size Verifier

20/.04 -
25/.04 20
30/.04 25
35/.04 30
40/.04 35
45/.04 40
50/.04 45
55/.04 50
60/.04 55
.06 Taper Size Verifier
20/.06 20
25/.06 25
30/.06 30
35/.06 85
40/.06 40
45/.06 45
50/.06 50
55/.06 55

5. Assepsia

Antes de aquecer o obturador desinfete-o numa
solugao de hipoclorito de sddio durante 1 minuto.
Depois limpe cuidadosamente com dlcool 70 % a
gutta-percha no Obturador GUTTAFUSION®.

6. Secando o canal e aplicando selante

Use uma ponteira de papel esterilizada corres-
pondente ao tamanho da broca (final) usada para
0 comprimento de trabalho.

Aplique uma fina camada de selante
2Seal®easymiX® no canal radicular, usando uma
nova ponteira de papel esterilizada. Para ajudar a
assegurar que o obturador alcanga o comprimen-
to de trabalho, use uma outra ponteira absor-
vente para remover qualquer excesso de selante
que tenha ficado preso nas paredes do canal, ou
acumulado no dpice. Se precisar obturar mais do
que um canal em um so dente, coloque selante
em todos 0s canais a0 mesmo tempo. Isto facili-
tara a remogédo, caso necessario, de excesso de
gutta-percha, pois evita que a gutta-percha fique
presa a outros orificios ou a dentina.

7. Aquecendo os Obturadores
GUTTAFUSION® no Forno GUTTAFUSION®

0Os detalhes sobre 0 aquecimento dos Obturado-
res GUTTAFUSION® ou GUTTAFUSION® for
RECIPROC® estéo descritos no manual de instru-
¢oes do Forno GUTTAFUSION®.

Se vocé usar um Forno GuttaMaster® preste
atengdo para aquecer todos os Obturadores
GUTTAFUSION® no nivel mais baixo de aqueci-
mento (25 ou menos). Ndo use 0s outros ajustes.
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8. Colocando o obturador no canal

Apds se ouvir o primeiro sinal sonoro ("pip") no
Forno GUTTAFUSION® o obturador estara pronto
para funcionar. Pressione o suporte do obturador
e oriente o suporte com o seu dedo.

Retire com cuidado o obturador do suporte,
primeiro levantando um pouco 0 mesmo, € em
seguida puxando para si. 0 punho do obturador
pode ser tocado com os dedos ou com uma pinga
normal.

0 uso de uma pinga facilita a aplicagdo em
molares. Introduza o Obturador GUTTAFUSION®
diretamente no orificio do canal e oriente o
obturador ao longo do comprimento de trabalho,
com um movimento lento, continuo e dirigido
apicialmente. Para evitar que o aplicador dobre, é
importante que o movimento seja sempre orien-
tado segundo o eixo longitudinal do aplicador.
Apés a insercéo, a gutta-percha flui apicialmente
pela frente do aplicador. Isto permite fazer um
enchimento até ao dpice, bem como uma sela-
gem dos canais laterais e istmos.

Apds se alcancar o comprimento de trabalho, a
pressao deve ser mantida durante alguns segun-
dos para permitir que a gutta-percha esfrie sob
ligeira pressao.

@ NOTA

Se o canal foi devidamente modelado e a
gutta-percha foi adequadamente aquecida, 0s
obturadores deverao ficar no lugar sem qualquer
distors&o ou esforgo.

Para evitar uma sobreextenséo, nao forge o Obtu-
rador GUTTAFUSION® para além do comprimento
de trabalho. Vocé notara uma expulsdo de selante
e gutta-percha, resultando num actumulo no
orificio. Isto é normal, especialmente no caso de
dentes multi-raizes, pois o obturador estd carre-
gado com um excesso de gutta-percha de modo
a acomodar até mesmo 0s canais mais dilatados
ou anatomicamente irregulares.

9. Removendo o eixo e o punho do
Obturador GUTTAFUSION®

Retire o eixo e o punho no orificio, fazendo uma
inclinagdo para qualquer lado da parede do canal.
Alternativamente, enquanto estabiliza o Obtu-
rador GUTTAFUSION® com seu dedo indicador,
vocé pode usar um buril redondo ou um buril
conico invertido, com alta rotago, ou aplicar um
excavador afiado tipo colher.

@ NOTA

0 aplicador de gutta-percha ndo pode sofrer
derretimento, por que o material é resistente ao
calor.

10. Compactando a gutta-percha em
canais grandes, ovais ou com formato
irregular

Introduza um pequeno segmento de guttapercha
convencional, com 4-6 mm de comprimento, ao
longo do eixo do Obturador GUTTAFUSION® com
um encaixe lubrificado e faga a compactagéo. 0
segmento de gutta-percha fara a compactagao
da gutta-percha amolecida pelo calor, que se
torna uma parte integral da obturagao. Devido

a natureza aderente da gutta-percha plastifi-
cada, podera ser usado um lubrificante como
2Seal®easymiX® selante de canal radicular,
anestésico topico, etc. Isto evitara uma remogéo
acidental de gutta-percha do orificio com um
aplicador devidamente lubrificado, compensan-
do ainda a perda de gutta-percha em canais
anormalmente grandes, ou canais com defeitos
de reabsorcao interna.
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11. Removendo excessos de gutta-
percha

Usando um escavador tipo colher, explorador,
etc. remova qualquer excesso de gutta-percha
que possa bloquear 0 acesso a camara e aos
outros canais. Repita todos 0s passos acima
descritos para cada canal, no caso de um dente
com multi-raizes. Caso necessario, proteja 0s
orificios de canais adjacentes contra sujeiras e
gutta-percha, usando pequenas pelotas de algo-
ddo, ou uma ponteira de papel, até a0 momento
da obturagdo. A obturacéo estard terminada no
momento em que 0 excesso de gutta-percha
estiver removido.

12. Removendo materiais de obturagéo
GUTTAFUSION®

A criagdo de espago para pinos e retratamento
¢ feita usando-se os métodos tradicionais para
remocédo de materiais de obturagdo. Para a cria-
céo de espaco para pinos, remova o Obturador
GUTTAFUSION® selecionando uma broca para
pinos de tamanho adequado para o pino de raiz
que sera usado, por ex. DT Universal Drill, Gates
Glidden, ou Peeso Reamer. Quando remover o
material da obturagéo para fins de retratamento,
utilize um instrumento de retratamento Mtwo®
R25/.05 ou o instrumento RECIPROC® R25.
Faca uma radiografia para confirmar que todo o
material da obturag&o foi eliminado.

No caso de recuo e confrontagdo com uma ana-
tomia intrincada no 1/3 apicial do canal, use uma
broca manual cheia com solvente, para dissolver
a guttapercha no Obturador GUTTAFUSION®.
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lll. Simbolos usados na embalagem, no aparelho e nas pecas

Simbolos usados para Obturadores
GUTTAFUSION®

Simbolos usados para Verificadores de

Tamanho GUTTAFUSION®

1

Consulte 0 manual de instrugdes

i

Consulte 0 manual de instrugdes

®

Néo reutilizar

®

Nao reutilizar

Numero de LOTE Nimero de LOTE
“ Fabricante “ Fabricante

A e 2 . A e 4 q

Length | Comprimento Length | Comprimento
CE Marca CE Marca CE
0123 CE

2

Uso segundo a data

Data de fabricacéo

o>

Embalagens abertas
nao serdo substituidas

Embalagens abertas
nao serao substituidas

Néo esterilizado

Nao esterilizado

B

Unidade de embalagem

B YL

Unidade de embalagem

X
m
o

Numero de catalogo
(nimero para reencomenda)

oY)
m
T

Numero de catalogo
(numero para reencomenda)

N
ox

Mantenha protegido
de luz solar e calor

-
——
——

3

Autoclavavel
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l.Informatii generale

Poate fi utilizat numai in domeniul
dentar

Descrierea produsului

Obturatoarele GUTTAFUSION® sunt destinate
obturdrii sistemelor de canale radiculare.

Domeniu de utilizare

Obturatoarele GUTTAFUSION® sunt destinate
obturdrii canalelor radiculare curatate, preparate
si spalate.

Contraindicatii
Nu sunt cunoscute.

Avertizari si efecte secundare

Acest produs poate contine cauciuc natural
uscat. La pacientii cu alergie la latex pot fi
provocate reactii alergice la gutaperca, deoarece
gutaperca poate contine cauciuc natural uscat.

Masuri de precautie

1. Cititi intotdeauna cu atentie instructiunile
producétorului, inainte de a utiliza un produs
nou. Inainte de utilizarea clinica, asigurati-va ca
v-ati familiarizat cu produsul si tehnica legata de
utilizarea acestuia.

2. Asigurati-va ca, inainte de intrebuintarea obtu-
ratoarelor GUTTAFUSION®, canalul radicular este
preparat, curatat si spalat bine. Se recomanda un
bun acces in linie dreapta la canal.

3. Alegeti obturatorul GUTTAFUSION® corespun-
zator verificatorului de dimensiune GUTTAFUSION®
care poate fi introdus pasiv in canalul radicular
(informatii suplimentare la 4.1.).

4. n cazul cand canalul este preparat exclusiv cu
instrumente RECIPROC®, utilizati GUTTAFUSION®
for RECIPROC® (informatii suplimentare la 4.2.).

5. Suportul obturatorului GUTTAFUSION® nu
poate fi utilizat ca verificator de dimensiune.
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6. Dupa incalzirea obturatorului GUTTAFUSION®
n cuptorul GUTTAFUSION®, evitati contactul cu
pielea si cu mucoasa bucald, deoarece obturato-
rul este fierbinte.

7. inainte de umplerea canalului radicular, nu
indepartati gutaperca de pe obturatorul
GUTTAFUSION®. Indepartarea gutapercii deterio-
reaza obturatorul.

Informatii privind eliminarea la deseuri

Respectati toate reglementdrile ecologice la nivel
federal, national si local.

Il. Instructiuni pas cu pas

Instructiunile urmdtoare explica tehnica produ-
sului si utilizarea lui in siguranta. Se recomanda
neapdrat ca, inainte de utilizarea lui clinicd, sa
faceti exercitii de utilizare pe proteze din plastic
si pe dinti extrasi.

inainte de utilizarea GUTTAFUSION®, canalul
radicular trebuie sa fie preparat, curatat si uscat.

1. Reticularea

Reticularea este o procedura chimica curenta de
formare a unor punti de legatura intre lanturile
polimerice. Prin reticulare sunt produse capaci-
tatea de rezistenta si taria care sunt necesare
unui obturator care trebuie sa asigure o etansare
centrald. Obturatoarele GUTTAFUSION® produc
hidraulica necesara si au avantajul suplimentar
ca dispun de un miez de gutaperca. Fireste, este
vorba de gutaperca reticulata, care nu se lipeste,
nu se topeste si nu se dizolva in dizolvanti utilizati
in stomatologie.
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2. Hidraulica

Obturatoarele GUTTAFUSION® deplaseaza
tridimensional gutaperca incalzita in sistemul
canalului radicular. La multe tehnici de obturatie,
condensarea se face lateral sau vertical, insa
forta hidraulica deplaseaza gutaperca de cele
mai multe ori neuniform intr-o directie sau in
doua directii (lateral sau apical). Dimpotriva, la
obturatorul GUTTAFUSION®, gutaperca termo-
plastica este condensatd central in canal, prin
miezul din gutaperca reticulatd. Forta hidrau-
licd comprimd gutaperca fluida in mod egal si
tridimensional. Curdtarea, prepararea si spalarea
profesionista, precum si condensarea centrala
prin forta hidraulicd asigura un comportament
mai bun la scurgerea gutapercii in sistemul
canalului radicular.

3. Prepararea

La prepararea canalului radicular, tesuturile pul-
pare si depunerile de dentina trebuie indepartate
astfel incat obturatorul GUTTAFUSION® sa poata
fi introdus pasiv.

Prepararea:

i) Acces in linie dreapta pentru o introducere
in linie dreapta astfel incat gutaperca sé nu fie
indepartata de pe suport.

ii) Asigurati-va cd obturatorul GUTTAFUSION®
are suficient loc pentru a fi introdus in canalul
radicular de-a lungul intrarii in linie dreaptd. Daca
este necesar, largiti in zona coronara canalul in
forma de palnie.

iii) Preparati in zona apicala o forma conica mai
mare (cel putin .04), insa in conditiile pastrarii
constrictiei apicale.

4. Procesul de alegere a obturatorului
corect GUTTAFUSION® sau
GUTTAFUSION® for RECIPROG®

Pentru a utiliza cu succes obturatoarele
GUTTAFUSION® este neaparat necesar sa
preparati, sa curatati si sa uscati corect canalul
radicular.

4.1 Tn cazul utilizirii de sisteme NiTi cu mai
multe ace endodontice diferite, cum ar fi
Mtwo® sau o tehnica hibrida

4.1.1. Dupa controlul formei canalului la lungi-
mea de lucru si in pozitie pasiva

Si dupa prepararea si curatarea corecta, con-
trolati lungimea de lucru definitiva mésurata cu
un GUTTAFUSION® verificator de dimensiune din
nichel-titan care ajunge in constrictia apicala
pasiv si fara o rezistenta mare sau rotire. Pozitia
pasivd a GUTTAFUSION® Size Verifier (verificato-
rului de dimensiune) trebuie verificatd neaparat
la lungimea de lucru, pentru a putea fi confirmat
traseul canalului si a putea fi efectuata alegerea
corectd a obturatorului GUTTAFUSION®. Numai
astfel va asigurati ca obturatorul GUTTAFUSION®
utilizat are un diametru corespunzator in zona
apicala.

@ INDICATIE

in cazul cand canalul radicular a fost preparat cu
Taper.05 sau mai mare, verificatorul de dimensi-
une GUTTAFUSION® se va potrivi pasiv, in majori-
tate cazurilor, cu dimensiunea IS0 a ultimului ac
utilizat pdna la realizarea lungimii de lucru. Daca
ultimul ac endodontic utilizat pana la realizarea
lungimii de lucru are Taper.04, probabil ca se va
potrivi un verificator de dimensiune GUTTAFUSION®
mai mic cu o unitate.
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Verificarea pozitiei pasive: Luati un verificator de
dimensiune GUTTAFUSION® de aceeasi dimensi-
une ISO cu ultimul ac endodontic utilizat pentru
realizarea lungimii de lucru si confirmati pozitia
pasivd la lungimea de lucru. Reglati stopper-ul
de silicon la lungimea de lucru necesara cu mar-
cajul de calibrare al verificatorului de dimensiune.
Verificati daca verificatorul de dimensiune merge
pasiv la lungimea de lucru (fara rotire, fara vreo
rezistentd semnificativa) si confirmati printr-o
rotatie de 180° in canalul radicular:

a. Daca pozitia este pasiva, irigati canalul radi-
cular (informatii suplimentare la capitolul 4.1.2
LIrigarea canalului“) si, apoi, continuati cu 4.1.3
»Alegerea obturatorului corect”.

b. Dacé pozitia nu este pasiva, alegeti un
verificator mai mic astfel incat verificatorul de di-
mensiune sa fie pozitionat pasiv inainte de apex.
Cand verificatorul mai mic este pozitionat pasiv,
irigati temeinic canalul radicular (informatii supli-
mentare la capitolul 4.1.2 ,Irigarea canalului®).

4.1.2. Irigarea canalului

Sistemul canalului radicular preparat este curatat
in principal prin irigarea temeinica cu NaOCL.
Solutiile de irigare pot fi activate prin cavitatie

si energie acusticd sau cu ajutorul unui ac de
irigare cu ultrasunete. Solutiile de irigare activate
sprijind avivarea marginilor ranii si indepartarea
detritusului dentinar si a biopeliculei din canal

si asigura o curatare si o dezinfectare profundd
pana in canalele laterale si accesorii, structurile
reticulare, istmurile, anastomozele si caniculele
dentinare. Uscati cu grija canalul cu conuri de
hartie absorbante.

138

4.1.3. Alegerea obturatorului corect

Pozitia verificatorului de dimensiune utilizat
trebuie sa fie pasiva. Dacé pozitia verificatorului
de dimensiune este pasiva, alegeti un obturator
GUTTAFUSION® de aceeasi dimensiune. (Infor-
matii suplimentare in 4.3 ,Tabelul dimensiunilor
de preparare si al obturatoarelor GUTTAFUSION®
corespunzatoare”.)

Reglati stopper-ul de silicon de la obturatorul
GUTTAFUSION® la lungimea de lucru stabilita.
Plasati partea inferioara a stopper-ului pe capatul
superior al inelului de calibrare. Inelele de cali-
brare sunt reglate la urmatoarele lungimi de lucru
(in milimetri): 18, 19, 20, 22, 24.

Continuati cu etapa a 5-a.

4.2. in cazul utilizarii instrumentelor
RECIPROC®: GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ INDICATIE

Daca sistemul RECIPROC® este combinat cu un
alt ac endodontic, respectiv cu alte ace endo-
dontice (de exemplu, in cazul unei tehnici hibride),
trebuie sa fie respectate instructiunile de la capi-
tolul 4.1 ale acestor instructiuni de utilizare.

Spre deosebire de sistemele NiTi, unde se
utilizeaza o serie de ace endodontice diferite, la
RECIPROC® se utilizeaza numai un instrument
pentru prepararea canalului radicular pe toata
lungimea de lucru si de aceea instrumentul
RECIPROC® insusi serveste ca verificator. Dupa
prepararea Si irigarea temeinica a canalului
radicular, alegeti obturatorul GUTTAFUSION®
for RECIPROC® corespunzétor instrumentului
RECIPROC® utilizat (informatii suplimentare la
4.3. ,Tabelul dimensiunilor de preparare si al ob-
turatoarelor GUTTAFUSION® corespunzatoare”).
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@ INDICATIE

In cursul preparérii standard a canalului radicular
cu instrumente RECIPROC®, zona medie si
coronard a canalului radicular poate, dacd este
cazul, sd fie largita prin miscari de periere, ceea
ce se poate dovedi necesar in special in cazul
unor conformatii anatomice ovale sau sub forma
de haltera. Alegerea obturatorului pentru canalul
radicular nu este, insd, influentata prin aceasta.
(Alte informatii la capitolul 10)

4.2.1. Irigarea canalului

Sistemul canalului radicular preparat este curatat
in principal prin irigarea temeinica cu NaOCL.
Solutiile de irigare pot fi activate prin cavitatie si
energie acustica sau cu ajutorul unui ac de spala-
re cu ultrasunete. Solutiile de spélare activate
sprijind avivarea marginilor ranii si indepartarea
detritusului dentinar si a biopeliculei din canal

si asigurd o curatare si o dezinfectare profunda
pana in canalele laterale si accesorii, structurile
reticulare, istmurile, anastomozele si caniculele
dentinare. Uscati cu grija canalul cu conuri de
hartie absorbante.

4.2.2. Alegerea obturatorului corect

La canalele radiculare care sunt preparate cu
instrumente RECIPROC®, obturatoarele speciale
GUTTAFUSION® for RECIPROC® sunt disponibile
pentru umplerea acestor canale radiculare numai
daca dimensiunea apicald masurata corespunde
IS0 25, 40 sau 50.

Reglati stopper-ul de silicon de la obturatorul
GUTTAFUSION® la lungimea de lucru stabilita.
Plasati partea inferioara a stopper-ului pe capatul
superior al inelului de calibrare. Inelele de cali-
brare sunt reglate la urmatoarele lungimi de lucru
(in milimetri): 18, 19, 20, 22, 24.

4.3. Tabelul dimensiunilor de preparare si al
obturatoarelor GUTTAFUSION® corespunza-
toare

@ INDICATIE

in cazul canalelor radiculare care au fost prepara-
te cu mai multe ace endodontice diferite, trebuie,
oricum, utilizat GUTTAFUSION® Size Verifier
(verificatorului de dimensiune) pentru verificarea
dimensiunilor de obturator utilizate. Informatii
suplimentare la capitolul 4.1.

RECIPROC®
Instrumentul Obturatorului
RECIPROC® cu care GUTTAFUSION® for
a fost finalizat trata- | RECIPROC®
mentul
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50

M@
Instrumentul Mtwo® | GUTTAFUSION®
cu care a fost finalizat | Size Verifier
tratamentul
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Sisteme de rotatie continua 5. Dezinfectarea

inainte de incélzire, obturatorul trebuie dezinfec-
tat timp de cel putin un minut intr-o solutie de
hipoclorit de sodiu. Stergeti cu grija gutaperca de

Instrumentul cu care | GUTTAFUSION®
a fost finalizat trata- Size Verifier

"(;i”Tt.:Ler pe obturatorul GUTTAFUSION® cu alcool 70 %.

20/.04 -

20 el 6. Uscarea canalului si aplicarea

30/.04 25 materialului de sigilare

35/.04 30 Selectati un con de hartie steril de dimensiunea

40/.04 35 si conicitatea ultimului ac endodontic introdus

: pana la lungimea de lucru. Aplicati in canalul

45/.04 40 radicular un strat foarte subtire de material de

50/.04 45 sigilare 2Seal®easymiX® cu ajutorul unui nou con
de hartie steril.Pentru ca obturatorul sa atinga cu

55/.04 50 sigurantd lungimea de lucru, indepértati cu un alt

60/.04 55 con absorbant surplusul de material de sigilare,

care, eventual, s-a strans pe peretii canalului sau
n apex.

Instrumentul cu care | GUTTAFUSION®

a fost finalizat trata- Size Verifier Daca la un dinte sunt obturate mai multe canale,

mentul aplicati materialul de sigilare concomitent in toate

.06 Taper canalele. Acest lucru inlesneste indepértarea
gutapercii in exces, daca se va dovedi necesar,

20/.06 20 si impiedica astfel ca gutaperca s adere la alte

25/.06 25 intrari de canal sau pe dentina.

30/.06 30

35/.06 35 " .

40/06 40 7. Incalzirea obturatoarelor

: GUTTAFUSION® in cuptoarele

45/.06 45 GUTTAFUSION®

50/.06 50 Informatii suplimentare privind incalzirea obtu-

55/06 55 ratoarelor GUTTAFUSION® sau a obturatorului

GUTTAFUSION® for RECIPROC® se gasesc in
instructiunile de utilizare pentru cuptorul
GUTTAFUSION®.

Daca se utilizeaza un cuptor GuttaMaster®, toate
obturatoarele GUTTAFUSION® trebuie s fie
incalzite la setare foarte mica (25 si mai jos). Nu
este permisa utilizarea celorlalte pozitii de setare.
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8. Introducerea obturatorului in canal

Dupa primul semnal sonor al cuptorului
GUTTAFUSION®, obturatorul este gata de
utilizare.

Apasati pe suportul de obturator si conduceti-I cu
degetul. Scoateti cu grija obturatorul din suport.
Mai intai, ridicati putin, apoi scoateti-1 in directie
orizontala. Manerul obturatorului poate fi apucat
fie cu degetele, fie cu o pensetd obisnuita.

Utilizarea la molari este inlesnita prin uti-
lizarea unei pensete. Introduceti obturatorul
GUTTAFUSION® direct in intrarea canalului si,
apoi conduceti-I printr-o miscare lentd, continua
si directionata apical pana la lungimea de lucru.
Este important ca directia miscarii sa fie dirijata
in permanenta de-a lungul axei longitudinale a
suportului, pentru ca acesta sa nu se curbeze.
La introducere, gutaperca curge apical in fata
suportului. Prin aceasta, canalul radicular poate
fi umplut pana la apex si canalele secundare si
istmurile pot fi sigilate. Dupa atingerea lungimii
de lucru, presiunea mai trebuie mentinuta timp
de cateva secunde, pentru ca gutaperca sa se
raceasca in conditiile unei usoare presiuni.

@™ INDICATIE

In conditiile preparérii corecte a canalului si a
incélzirii gutapercii, obturatorul GUTTAFUSION®
trebuie sd poata fi introdus fara rotire sau fortare.
Pentru evitarea unei umpleri in exces, nu presati
obturatorul peste lungimea de lucru. Materialul
de sigilare si gutaperca vor curge inapoi si se vor
acumula la intrarea in canal. Este ceva normal, in
special in cazul dintilor multiradiculari, deoarece
obturatorul este prevazut cu suficientd gutaperca
pentru a umple in mod sigur si canalele foarte
largite sau cu formd anatomica neregulata.

9. Ruperea tijei si a manerului
obturatorului GUTTAFUSION®

Rupeti tija si manerul la intrarea in canal prin
indoirea acestora de o parte si de alta a peretelui
canalului. Ca alternativa, sprijiniti obturatorul
GUTTAFUSION® cu aratatorul si utilizati pentru
retezare un instrument rotund sau cu con inver-
sat prins intr-o piesd de mana cu turatie mare
sau un excavator tip lingura ascutit.

@ INDICATIE

Suportul gutapercii nu se poate topi deoarece este
fabricat din material rezistent la caldura.

10. Condensarea gutapercii in canalele
foarte largi, ovale sau neregulate

Introduceti si condensati o bucatéd mica, de circa
4-6 mm lungime de gutaperca conventionala de-a
lungul manerului obturatorului GUTTAFUSION®
cu un fuloar lubrifiat. Bucata de gutaperca
sigileaza gutaperca termoplasticd si devine o
parte a obturatiei dentare. Deoarece gutaperca
plastifiata este cleioasd, pe fuloar poate fi utilizat
un lubrifiant cum ar fi cimentul de canal radicular
2Seal®easymiX® sau un anestezic de suprafata
etc. Astfel impiedicati indepartarea accidentala a
gutapercii din intrarea in canal cu un fuloar insu-
ficient lubrifiat si compensati lipsa de gutaperca
in canalele neobisnuit de largi sau in cele cu
defecte interne de resorbtie.
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11. Indepartarea excesului de
gutaperca

Tndepértati cu un excavator de canal radicular,

o0 sonda de canal radicular etc. excesul de guta-
perca, care, altfel, ar putea bloca intrarea spre
camera pulpard si spre alte canale. In cazul din-
tilor multiradiculari, executati etapele de mai sus
pentru fiecare canal. Daca este necesar, protejati
intrarile canalelor vecine pana la obturatie cu

un mic tampon de vata sau cu un con de hértie
impotriva depunerilor si patrunderii gutapercii.
Dupa inlaturarea gutapercii in exces, obturatia
este finalizata.

12. indepértarea materialelor de
obturatie GUTTAFUSION®

Pentru prepararea unei baze pentru pivot sau in
cazul unei retratari endodontice, indepartati ma-
terialul de obturatie in mod conventional. Pentru
a crea loc pentru pivot, indepértati obturatorul
GUTTAFUSION®, optand pentru o freza de pivot
de dimensiune corespunzatoare pentru pivotul ce
urmeaza sa fie utilizat, de exemplu, DT Universal
Drill, Gates Glidden sau Peeso Reamer.

Pentru indepértarea materialului de obturatie in
cursul retratérii, utilizati fie instrumentul pentru
retratare R25/.05 Mtwo® fie instrumentul R25
RECIPROC®. In final, trebuie realizata o radiogra-
fie pentru a va asigura ca a fost indepartat tot
materialul de obturatie.

in cazul cand treimea apicald a canalului prezint
0 anatomie complicata la retratare, folositi un ac
manual cu dizolvant pentru a inmuia gutaperca
obturatorului GUTTAFUSION®.
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lll. Simboluri pe ambalaj, pe aparat si pe accesorii

Simboluri utilizate pentru Simboluri utilizate pentru dispozitivele
obturatoarele GUTTAFUSION® GUTTAFUSION® Size Verfiers

Dj] Vezi manualul utilizatorului Dﬂ Vezi manualul utilizatorului
® A nu se refolosi ® A nu se refolosi

Numar LOT Numar LOT
aaal | Producator aaal | Producitor
S . — c
Length | Lungime Length | Lungime
CE Marcaj CE Marcaj CE
0123 J CE J
g Data de expirare Data fabricatiei

Pachetele deja deschise

@ N2 Pachetele deja deschise
nu sunt inlocuite.

nu sunt inlocuite.

Nesteril Nesteril

Unitate de ambalare
(indicatie privind cantitatea)

Unitate de ambalare
(indicatie privind cantitatea)

Y| B
B YL

Numar de catalog Numar de catalog
REF (numar de comanda) REF (numar de comanda)
e | A se piistra departe de influenta di
—98_ | Ase pastra departe de influenta di- ((( .
//.\l\ recta a razelor soarelui si de caldura A A A GUEEL
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l. O6wan nHdpopmauma

TonbKo oNs UCNofb30BaHUSA B
cTomMaTosiormm

OnucaHue npoaykrta

O6Typatopbl GUTTAFUSION® npegHa-
3Ha4eHbl Ans NNoMbupoBaHns kKopHe-
BbIX KaHaroB.

O6nacTb NpMMeHeHUs1

O6Typatopbl GUTTAFUSION® npegHa-
3HayeHbl A4ns NNoMbupoBaHUsa 0Umn-
LLEeHHbIX, 06paboTaHHbIX 1 NPOMBbITbIX
KOPHEBbIX KaHasoB.

MpoTuBonokasaHusa
HewnsBecTHbI.

MpeaynpexaeHus N NO604YHbIE
aencTeuns

[aHHbIN NpOaYKT MOXET coaepxaTb
CYXOW pacTUTENbHbIN KayyyK. Y naumneH-
TOB C anfiepruei Ha naTekc 310 MOXeT
BbI3BaTb anneprmyeckyto peakumio Ha
rytranepyy, T.K. ryrranep4a MOXeT Co-
AepXaTb CyXOW pacTUTENbHbIN Kaydyk.

Mepbi NpesoCcTOPOXKHOCTH

1. O6asaTenbHO Nepea NCNonbL3oBa-
HVMeM HOBOro NpoaykTa BHUMATENbHO
n3y4nTe ykasaHusi NpoM3BOANTENS.
Y6eantecb nepen KNUHUYECKUM UC-
nosnb3oBaHWeM, YTo Bbl 03HakomMunmck ¢
NMPOAYKTOM U TEXHOIOMNEN.

2. Y6epgutecb, YTO Nepes UCrnonb3oBa-
Huem obTypaTopoB GUTTAFUSION®,
Bbl o6paboTanu, ouncTunm u Twartenb-
HO NPOMBbINIM KOPHEBOW KaHan. Peko-
MeHAyeTCsa co3faTb XOPOLLMIA NPSIMON
[OCTYyN K KaHanam.
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3. Boibupaiite o6Typatop GUTTAFUSION®
B COOTBETCTBUU C Bepudpariepom
GUTTAFUSIONE® Size Tak, 4ToObl OH
cBob6oaHO BBOAMICS B 06paboTaHHbIN
KOpHeBoOW kaHan (noapobHyto nHdopma-
uuio cm. B pasgene 4.1.).

4. Ucnonbayinte GUTTAFUSION® for
RECIPROCE®, ecnu obpabaTbiBaeTe
KaHan UCKMOYNTENBHO NHCTPYMEHTaMn
RECIPROC?® (noapobHyto nHdopmaumto
CM. B pa3gene 4.2.).

5. He ucnonb3yiTte HocuTens 06TypaTo-
pa GUTTAFUSION® B kauecTBe Bepu-
dariepa oNUHbI.

6. MpepoTBpalLarniTe KOHTAKT 06TypaTo-
pa GUTTAFUSION® c koxeWn n cnusu-
CTOW pTa Nocrie HarpeBaHns B nNe4vun
GUTTAFUSIONS®, T. k. 06TypaTop 04eHb
ropsiyYmnn.

7. He ynanante ryttanep4y c ob6typarto-
pa GUTTAFUSION® nepea nnombupo-
BaHWeM kaHana. YganeHuve rytranepyn
nospexaaet o6TypaTop.

CoobpaxeHus no yganeHuo

CobniopainTte Bce denepanbHble, rocy-
[apCTBEHHbIE M MECTHblE HOPMAaTKBbI N0
OXpaHe OKpy>katoLen cpeasbi.

Il. MowaroBsas
MHCTPYKLMUA

B gaHHOM MHCTPYKUMM ONNCaHbI TEX-
Homorus n 6esonacHoe NpYMeHeHne
npoaykTa. lNepea KNMHUYECKUM npume-
HEeHVWEM HacCTOATENbHO pekoMeHayeTcH
MONPaKkTUKOBATLCS Ha N1acTMacCoBbIX
MoAensax 1 SKCTparnpoBaHHbIX 3ybax.

Mepea npumeHeHnem GUTTAFUSION®
KOPHEBOW kaHan AofmkeH bbITb 06pabo-
TaH, NMPOMbIT U NPOCYLLEH.
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1. CumBaHue

CwmBaHmne - 3TO LUMPOKO NpUMeEHsemas
XUMUYecKas TEXHOMOrus, cnocobcTayto-
was obpasoBaHnIo NonepeyYHbIX CBA3EN
Mexagy nonmMmepHbIMKU LenamMmun. Cuwun-
BaHWe NpuAaeT CTEPXKHIO LLeHTpanbHO
YNOTHAKLWEro o6Typatopa Heo6xo-
AnMble CTabuUnbHOCTb U MPOYHOCTb.
O6T1ypatopel GUTTAFUSION® obecne-
YnBalT HEOOXOAMMYIO TMAPAaBIUKY U
obnagatoT rytranepyeBbiM CTEPXKHEM,
YTO SABNSIETCA UX AOMNOMHUTENbHBLIM Npe-
mmMyLlectBoM. PasymeeTcs, peyub nget

0 ceTyaToun ryTTanepye, kotopasi He
KNeuTcsl, He NNaBUTCS U He pacTBoOpS-
eTCA B NpUMeHAEeMbIX B CTOMaTonornu
pacteopuTensx.

2. 'mppaBnuka

O6TypaTtopbl GUTTAFUSION® Tpex-
MepHO BBOAAT HarpeTylo rytTranepyy B
CUCTeMY KOpHEeBbIX kaHanos. MHorne
TEXHONOrNN C NPUMEHeHnem obTy-
paTopoB OCHOBaHbI Ha flaTepanbHOWn
UIM BEPTUKANbHOW KOHAEHCaL MK, HO
rmapasnuyeckas cuna 4acTto BBOAUT
rytranepyy HepaBHOMEPHO B O4HOM
UInn AByX HanpaBneHunsx (narteparnb-
HO unu anukanesHo). GUTTAFUSION®
oTnMyaeTcs OT HUX TeM, YTo Tepmonna-
CTWYHagd ryTranepya KoHgeHcupyeTcs
B KaHan npv nomoLum BHyTPEHHEro
CTepXHSA U3 ceTyaTon ryTranepumn.
lMmapaBnuyeckasn cuna HarHetaer
TeKyu4ylo rytranepyy paBHOMEpPHO U BO
BCex HanpasneHusx. lNpodeccrnoHans-
HO MpoBeAeHHbIEe 04YnCcTKa, obpaboTka
1 MPOMBbIBKA, @ TaKkxXe LieHTpanbHas
KOHAEeHcauusa bnarogaps rugpasnuye-
CKOW curie CnocobCTBYIOT yNyYLUEHWIO
TeKy4uXx CBOMCTB ryTranepyum B cucteme
KOPHEBbIX KaHamoB.

3. O6paboTka

Mpu 06paboTke KOPHEBOrO KaHana
nynbny U CBOAbI AEHTUHA yaans-

10T HAacTONbKO, YTOOLI 0OTYpaTOp
GUTTAFUSION® cBo6ogHo BXxoaun B
KaHan.

O6paboTka:

i) npAMow fOoCTyN AN NPAMONNHENHOTO
BBeAeHUs, BO nsbexaHme ctmpaHus
rytranepyv c HocuTens.

i) Y6eguTtecb B Hann4um JocTaTo4yHOro
npocTpaHcTBa ANs BBeAeHUs1 06Typa-
Topa GUTTAFUSION® B npsiMmoli Bxog,
KopHeBoro kaHana. MNpu HeobxogMmMocTun
pacLnpbTe BOPOHKOOOPA3HO KOPOHKO-
BYIO TPETb KaHana.

iii) B annukanbHOW TpeTN NOAroTOBbLTE

Bonee WNPOKY KOHMYECKYI0 hopMy

(MMHMMYM .04), ogHako coxpaHss npu
3TOM anukanbHoe CyXeHue.

4. Mpouecc BbIOOpa
npaBunbLHOro obTyparopa
GUTTAFUSION® unu
ob6TypaTtopa GUTTAFUSION®
for RECIPROC®

[nsa ycnewHoro ncnonb3oBaHns obTy-
paTopoB GUTTAFUSION® Heobxoammo
npaBunbHO obpaboTaTb, OYUCTUTL U
NPOCYLLNTbL KOPHEBOW KaHar.

4.1 MNpwu ucnonb3osaHum NiTi-cuctem
C pa3nuyHbIMuK chanamm, Kak
Hanpumep, Mtwo® nnn ruépmnagHomn
TeXHonorun

Endo Easy Efficient®




4.1.1. KOHTponb CTPYKTYypbl KaHana Ha
paboyen AnuHe U NnpMnacoBKa

Mocne npaBunbHOM 06paboTKM U OYUCT-
K1 MPOKOHTPONUPYNTE OKOHYATENbHYHO
pabouyto onvHy Npu nomoLLm Bepudan-
epa KOTOpbI N3rOTOBMNEH U3 HUKETb
TUTAHOBOrO CMfaBa, OH LOMMKEH BXO-
ONTb 0O anukanbHOro cyeHus csoboa-
Ho 1 6e3 ocoboro conpoTUBMNEHNS UNn
BKPYYMBaHMUSI.

Ob6s3aTenbHO NpoBepbTe, CBOOOAHO NK
BxoauT Bepudpanep GUTTAFUSION®
Size Ha rnybuHy paboyer ANVHbI,

4TOObl YTOYHUTbL CTPYKTYPY KaHana

1 NpaBuibHO BbiIGpaTb 06TypaTop
GUTTAFUSION®. Tonbko Takum obpa-
30M MOXHO YCTaHOBMWTb, YTO UCMOb3ye-
Mblii 06TypaTop GUTTAFUSION® nveet
nogxoaswmn agnameTp B anvkanobHON
TpeTw.

@ MPUMEYAHUE

Ecnu kopHesoli kaHasn bbin obpabomaH
6opom pazmepom .05 unu 6onbuwe,

mo 8 6osbWUHCMEe C/ly4aes MOX-

HO c80600HO 88ecmu sepupatiep
GUTTAFUSION® Size moeo xe ISO-
pasmepa, 4mo u rnocredHull, eeedeH-
HbIl Ha 2nybuHy pabouyel OnuHbI ghadin.
Ecnu xe nocnedHuli, 66e0eHHbIU Ha
enybuHy paboyel 0nuHbl ghalin, 6bi
pasmvepom .04, mo sepossimHee 8cez20
nodolidem GUTTAFUSION® Size sepu-
¢aliep 0OHUM pa3mMepoM MeHbLWE.

MNpoBepka NpuNacoBkK: ANS NoA-
TBEepxaeHus ceoboaHOro BBoAa Ha

pabouyto 4NMHY MCnonb3ynTe BepU-
dpanep GUTTAFUSION® Size Takoro
xe ISO-pa3mepa, kak u nocnegHumn
ncnonb3oBaHHbIN dhain. C noMoLbto
WKanel Ha Bepudariepe orpaHnybTe
HY>XHY0 pabouyo ANUHY CUNTMKOHOBBLIM
ctonnepom. MNMpoBepbTe CBOGOAHbLIN
BBOZA Bepudariepa Ha paboyyto onnHy
(6e3 BkpyuMBaHusa n 0coboro conpoTms-
NEHNs) N NPOBEPHUTE €ro B KOPHEBOM
kaHane Ha 180° gnsa nepenpoBepku:
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a. MNpu cBO6OAHOM BBEAEHNMN MPOMONTE
KOpHeBoOW kaHan (noapobHyto nHdopma-
umto cM. B pasgene 4.1.2 "[pombiBaHue
kaHana") u NpoJork1Te, Nnepexoas K
wary, onucaHHomy B pasgene 4.1.3 "Bbl-
60p npaBunbHoro obTypartopa".

6. [pwn 3aTpyaHeHHOM BBEAEHUY Bbl-
OepuTe MeHbLUNI pa3mep Bepudaliepa
KoTopbIi cBoO60oAHO BBOAMICA Obl 4O
anukanbHOro cyxeHus. Ecnv meHbLwnn
pasmep Bepudariepa BBOAUICHA CBO-
604HO, OCTOPOXHO NPOMOWTE KaHan
(cmoTpmn 4.1.2 "TpombiBaHne kaHana").

4.1.2. NpombiBaHMe KaHana

OuuncTtka obpaboTaHHOM cUCTEMbI
KOpHEBbIX KaHanoB NPOBOAMTCSH Npe-
MMYLLIECTBEHHO NOCPEACTBOM NPOMbIBA-
Hus pactBopom NaOCL. PacTtBopbl ons
NPOMbIBAHUS MOXHO aKTUBU3MPOBaTb
KaBuMTaumemn, akyCTU4ECKUM MNOTOKOM
WIn ynbTpa3BYKOBOMW UTNON. AKTUBU3N-
poBaHHble PacTBOPbLI A5t NPOMbIBAHMUS
CnocobCTBYIOT yaaneHuno omepTBEBLLNX
TKaHew, Haneta u GruonneHku n3 kaHana
n obecneymnBaroT rnyobokoe ounLLieHne

1 ge3nHduLMpoBaHne gaxe B OTBET-
BNEHUSX, LONONHUTENbBHbBIX KaHanax,
nepenneTeHusX, NnepeLlenkax, CoyCcTbsix
N AEHTUHHbIX Tybynax. TwaTensHo npo-
CylimTe kaHan bymaxHbiMu WTUdTamm.

4.1.3. Bbi6Gop npaBUnbHOro
ob6Typartopa

VMcnonb3ayembli Bepudanep AonxeH
cBo60aHO BXxOAMTb. Ecnv ucnonbay-
eMblli Bepudanep cBobogHO BXOAMUT,
BblGepute 06TypaTop GUTTAFUSION®
TaKoro e pasmepa (NogpobHYH0 UH-
dopmMaumio cMm. B pasgene 4.3 "Tabnuua
COOTBETCTBMSA 0OpaboTaHHbIX KaHaroB
n o6typatopos GUTTAFUSION®).

BbicTaBbTe CUITMKOHOBbIV CTOMNEP Ha
o6TypaTtope GUTTAFUSION® Ha ycTa-
HOBMeHHyto paboyyto AnvHy. MNpuaBNHbL-
Te HUXKHIOO YacTb CTonnepa K BepxHen
YacTu kanmbposo4Horo Konbua. Kanu-
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GpPOBOYHbIE KOSblia BbiICTABMNEHbI Ha
cnegytouyto pabouyto onvHy (B Munnu-
meTpax): 18, 19, 20, 22, 24.

MepexoauTe K wary, ONMCaHHOMY B pas-
nene 5.

4.2. NMpu ncnonb3oBaHNun
nHctpymeHtoB RECIPROC®:
GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ NPUMEYAHUE

Ecnu Bbi kombuHupyeme cucmemy

RECIPROC® ¢ dpyaum chaliiom unu
Opyaumu ¢patinamu (Hanpumep, rnpu
2ubpudHoli mexHonoeuu), criedyem
pykosodcmeosambcs pa3desiom 4.1
OaHHOU UHCMpYKUUU.

B otnnume ot NiTi-cuctem, B KOTOpbIX
ncnonb3yeTcs psag pasnuyHbix annos,
npu o6paboTke KOPHEBOro KaHana ¢
nomoLbio RECIPROC® ncnonbayetcst
TOIbKO OAWH MHCTPYMEHT Ha rnybuHe
Bcewn paboyen onuHel. Taknm obpasom,
nHcTpyMeHT RECIPROC® ncnonesayetcs
1 B kadyecTBe Bepudaliepa. MNocne 06-
paboTkM 1 TWaTenbHOro NPOMbIBaHUA
KOPHEBOro kaHana Bbibepute o6Typatop
GUTTAFUSION® for RECIPROC?® B co-
OTBETCTBUU C NCMOMb30BAHHbLIM UHCTPY-
meHToM RECIPROC® (nogpobHyto nH-
dopmauuio cMm. B pasgerne 4.3 "Tabnuua
cooTBeTCTBUSA 06paboTaHHbIX KAHANoB
n obtypatopos GUTTAFUSION®).

@ MNpumeyaHue

Bo epemsi cmaHdapmHol obpabomku
KOpHe8020 KaHasna UHcmpymeHmamu
RECIPROC® moxHo, npu Heobxodu-
Mocmu, pacwupums KOPOHKOBYIO U
CPeOHIO mMpems KaHara onuusanuiu-
MU 08UXEHUSIMU, YMO OCOBEHHO MOXem
nompebogamsbCs NPU Haau4YuUU 08alsib-
HoU unu eaHmenegudHol aHamomuye-
ckol chopMbl. dmu acriekmal, 0OHaKOo,
He enusitom Ha ebibop obmypamopa
0nsi KopHegoeo KaHana. ([odpobHyo
uHgopmayuro cm. 8 pasdese 10)

4.2.1. NMpombiBaHMe KaHana

OuucTtka obpaboTaHHOW cUCTEMbI
KOPHEBbIX KaHanoB NPOBOANTCA Npe-
MMYLLECTBEHHO NMOCPEACTBOM NPOMbIBa-
Husa pacteopom NaOCL. PacTteopbl gns
NMPOMbIBAHUSA MOXHO aKTMBU3NMPOBaTb
KaBuUTaUUen, akyCTUHECKUM MOTOKOM
WIn yNbTpa3BYKOBOM UTNON. AKTUBU3U-
pOBaHHble PacTBOpPbI 45 MPOMbIBAHUSA
cnoco6CTBYIOT yAaneHuio OMepTBEBLUNX
TKaHen, Haneta n GuonneHkn N3 kaHana
n obecneynsatoT rnybokoe O4nNCTKy

1 Aes3nHduunpoBaHue gaxe B OTBeT-
BMEHUSIX, JOMOSNHUTENbHbIX KaHanax,
nepenneTeHnsx, NnepeLuenkax, CoycTbax
M OEHTUHHbIX TyOynax. TwaTtensHo npo-
cywmTe kaHan 6ymaxkHbIMU WTudTamu.

4.2.2. BbiGop npaBuUnbHOro
ob6Typartopa

[nsa kopHeBbIX KaHanoB, cPOpPMUpPO-
BaHHbIX MHCTpymeHTamu RECIPROCS®,
CyLlecTBYIOT nogxoasiyne ob6TypaTopsbl
GUTTAFUSION® for RECIPROC® ans
NNoMOMpoBaHNA KOPHEBbLIX KaHaNoB
TONbKO B Crny4asx, koraa akTnyeckmin
anukaneHbI pasmep cooteeTcTByeT ISO
25, 40 nnn 50.

BbICTaBbTE CMNMKOHOBLIN CTONMNEP HA
obtypatope GUTTAFUSION® Ha ycTa-
HOBMeHHYyto paboyyto onvHy. NpuaBnHb-
T€ HUXKHIOK YacTb CcTonnepa Kk BepxHen
YacTu kanubpoBoYHoro konbua. Kanu-
6pOBOYHbIE KOMbLA BbICTABMNEHbI HA
cnegytoLyto pabouyto AonuHy (B Munnu-
meTpax): 18, 19, 20, 22, 24.

Endo Easy Efficient®
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4.3 Tabnuuya cooTBeTCTBUSA PoTtaumnoHHble cuctemsl
pa3mMmepoB o6paboTaHHbIX KaHaNoB "
o6typatopoB GUTTAFUSION® NHCcTpyMmeHT, GUTTAFUSION®
ucnonb3oBaHHbIN | Size Verifier
@ NPUMEYAHUE npy NEYeHn
nocrnegHum
[ns kopHesbix kaHanos, obpabomaH-
. .04 Taper
HbIX HECKOMTbKUMU pasfuyHbiMu ¢hali-
namu, 06s13amesibHO Hy>HO UCMOJIb- 20/.04 -
308ameb gepugpatiep GUTTAFUSION® 25/.04 20
0n1s1 ymoyHeHusi mpebyemozao pasmepa -
o06mypamopa. [1odpobHyro uHgpopma- 30/.04 25
yuro cm. 8 pasderie 4.1. 35/.04 30
40/.04 35
RECIPROC®
45/.04 40
NHCcTpymeHT GUTTAFUSION® 50/.04 45
RECIPROCE, for RECIPROC®
ncnonb3oBaHHbIn | Obturator 55/.04 50
npw neyYeHum no- 60/.04 55

cnegHum

RECIPROC® R25 R25 NHCTpYMEHT, GUTTAFUSION®
RECIPROC® R40 R40 ncnonb3oBaHHbIN | Size Verifier
npu nevyeHnn
RECIPROC® R50 R50 nocrnegHum
.06 Taper
Mtwo® 20/.06 20

MHCTpyMeHT GUTTAFUSION® 25/.06 25
Mtwo®, nenosb- Size Verifier 30/.06 30
L s
HUM 40/.06 40
Mtwo® 25/.06 25 45/.06 45
Mtwo® 25/.07 25 50/.06 50
Mtwo® 30/.06 30 55/.06 55
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45

Mtwo® 60/.04 55




5. Ne3nHdekuuns

Mepen HarpeBaHnem 0b6s3aTenbLHO NPo-
Ae3nHduumnpyntTe o6TypaTtop MUHUMYM
OQHY MWHYTY B pacTBOpeE runoxsopuTa
HaTpus. yTTanepyy Ha ob6TypaTope
GUTTAFUSION® akkypaTHO npoTpute
70 %-HbIM @aHTUCENTUYECKMM PaCTBO-
pom.

6. Cywka kaHana n
annnuMuMpoBaHue cunepa

BbiGepuTe cTepunbHbIN ByMaxHbI
WTUET pa3mepa n KOHYCHOCTW nocnea-
Hero channa, BBEAEHHOro Ha pabouyto
AnuHy. Opyrum ctepunbHbIM Bymax-
HbIM LUTUPTOM HaHECUTE Ha CTEHKN
KOPHEBOrO kaHana o4eHb TOHKMIA CroN
cunepa 2Seal®easymiX®. [1nsi yBepeH-
HOro NPOHWKHOBEHMS 06TypaTopa Ha
pabouyto AnNuHy, yaganuTte ewe ogHUM
abcopbupyoWwum WTUGTOM UINULLIKK
cunepa, KoTopble MOTyT CKOMUTBLCS Ha
CTeHKax kaHana unu y anekca. Ecnu B
0ofHOM 3y6e 06TypupyrTCS HECKOINBKO
KaHarnoB, HaHecuTe curnep ogHoBpe-
MEHHO BO BCEX KaHanax. 3To ooneryurt,
B cny4Yae HeobxoaMMOoCTu, yaaneHue
M3MULLKOB ryTTanepyun u npeaoTspatya-
€T 3aKynopuBaHue oTBEPCTMI KaHasoB
N OEHTUHa.

7. HarpeBaHue obTypaTtopoB
GUTTAFUSION® B neun
GUTTAFUSION®

JanbHenwyto nHpopmawumio, kaca-
IOLLYOCSA HarpeBaHusi 06TypaTopoB
GUTTAFUSION® nnu o6TypaTopoB
GUTTAFUSION® for RECIPROC®, Bbl
HangeTe B MHCTPYKLMK MO 3KcnnyaTa-
umm neun GUTTAFUSION®,

Mpu ncnonb3osaHun neun GuttaMaster®
BCe 00TypaTopbl HarpeeaTb Npu Mu-
HUMarbHOW HAcCTPOWKe (25 nnu Huxe).
3anpeLlleHo ncnonb3oBaTth Apyrue Ha-
CTPONKMU.
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8. BBog o6TypaTopa B KaHan

OGTypaTop roToB K UCMOSIb30BaHUIO
nocre nepBoro 3ByKOBOro cUrHana

neyn GUTTAFUSION. Haxmute Ha
Jepxatenb o6TypaTopa, Hanpaenss ero
nanbuemM. OCTOPOXHO M3BNEKNTe 06TY-
paTop u3 gepxatens. CHayana cnerka
nNpuNogHUMUTE €ro, a 3aTeM BblHUMaTE
B rOPU30HTaNbHOM MOMOXeHUN. Pyuky
obTypaTopa MOXHO B3aTb NMnbO nanbua-
MU, NMMOO OObIYHBIM MUHLIETOM.

B monsipax ucnonb3oBaHune nuHueTa
obneryaet npouenypy. Beeante o6Ty-
patop GUTTAFUSION® B oTBEpPCTHE
KaHana u nocTeneHHbIM HenpepbIBHbLIM
OBWXXEHMEeM BBOOUTE €ro B anukanbHOM
HanpaBneHun Ha rnybuHy paboyen anu-
Hbl. BaxkHO BBOAUTL B O4HOM Hanpasre-
HWUW C NPOAOSIBHON OCb HOCUTENS, YTO-
Obl NocnegHun He crnbancs. Bo Bpems
BBOJA rytranepya 3atekaeT nepef Ho-
cUTeneM B anukanbHOM HanpaBreHUu.
Takum o6pa3oM KOpHEBOW KaHan 3anon-
HsieTCs 4O arnekca ¥ 3aKynopuBarTcs
OONONHUTENbHbIE KaHanbl U coycTbs. Mo
JOCTMXEeHUM paboyen AnvHbl cnepyeT
COXpaHWTb JaBMNeHNe Ha HECKOMbKO
CeKyHZ, 4Tobbl ryTTanepya oxnagunach
nog HeGonbLMM OABMEHUEM.

@ MPUMEYAHUE

lNpu npasunbHoU 0bpabomke kaHana u
Hazpemol eymmarepye, obmypamop
GUTTAFUSION® domxeH exodumsb 6e3
8KpyYUBaHUS U NMPUMeHeHUS curbl. Bo
usbexaHue rnepenosiHeHus He gdassiu-
samb obmypamop 3a ripedesnsl paboyel
OnuHbl. Cunep u eymmarnepya 6ydym
meyb 8 06pamHoOM HarnpaseHuU u
cobupamsbcs y exoda 8 kaHa. 3mo Hop-
marsibHO, 0cobeHHO 8 3ybax ¢ MHOo204UuC-
JTIeHHbIMU KaHanamu, m.k. obmypamop
codepxxum docmamoy4YHO eymmanepyu
0151 HadexxHo20 ninombuposaHus daxe
OYeHb WUPOKUX KaHaslos U KaHasnos co
crnoxHol aHamomued.

Endo Easy Efficient®




9. OtgeneHue pyyku oT
OCHOBaHuA obTypartopa
GUTTAFUSION®

OTaenuTe pyyKy OT OCHOBaHWS Ha ypoB-
He Bxoaa B KaHan, crmbas ee oT oiHOMN
CTEeHKM kaHana k gpyrown. MNpuaepxnsas
o6TypaTtop GUTTAFUSION® ykasaTtenb-
HbIM NanbLeM, BOCNONb3yNTech Ansi
OTAEeneHnNst HaKOHEYHUKOM C BonbLINMU
obopoTamu 1 KpyribIM UM HaobopoT
KOHYCHBIM UHCTPYMEHTOM, NGO OCTPbIM
9KCKaBaTOPOM.

@ MNpumeyaHune

T'ymmanepuyesbili Hocumersb He803-
MOXHO omoenumab rnasreHuUem, m.K.
OH U320MO8JIeH U3 mepMocmoliko2o
Mamepuarna.

10. KoHaeHcauus ryTTanepum B
O4YeHb LWMPOKUX, OBaNbHbIX U
HepaBHOMEpPHbIX KaHanax

CmasaHHbIM Wwrondepom BBeAUTE U
KOHZAEHCUPYWTE HEOOMbLLON KyCcOYeK,
npum. 4-6 cM. ANMHOM, OObLIYHOW TyTTa-
nep4n BOOMb OCHOBaHWs 06TypaTopa
GUTTAFUSION®.

OTOT KyCcOYeK ryrranepym ynnoTHsaeT
TEepMOMMacTUYHYI0 ryTTanepyy 1 cTaHo-
BMTCS YacTbio Nnombel. Mnactnduuympo-
BaHHas rytranepuya knewnkas, noaTomy
B KayeCcTBe CMa3sKu MOXHO MCNOSb30-
BaTb LleMEHT A5 KOPHEBbIX KaHanoB
2Seal®easymiX®, nokanbHbll aHECTETUK
n.T.N. ATO NpeaoTBpaTUT crnyyanHoe
yAaneHue rytranepyv HegoctaTo4qHO
CMasaHHbIM Wwrondepom 13 Bxoga B
KaHan n KoMneHcupyeT HeJocTaTok
rytranepyv B ocobo LUMPOKMX Unu noa-
BEPXXEHHbIX pe3opbunn kaHanax.
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11. YoaneHune U3nuLlKoB
ryrranepuu

C nomoLLblo 3KckaBaTopa, 30HAa U T.N.
yAanuTe U3nuLKn rytTranepymn, Kotopble
MOTyT 3aKynopuTb JOCTYN K NyNbNOBON
Kamepe 1 apyrum kaHanam. B sy6ax

C HECKONbKMMW KaHanamu nposeguTe
BblLLIEyKa3aHHyI0 npoueaypy € Kaxabim
kaHanowm. lMpn Heob6xoAMMOCTH 3aKpOR-
Te npunerawpLwme KkaHanbl 4o 06Typaunm
BaTHbIMW LUApMKamMmn Unm BymakHbiMu
WTndTamm, 3almiias ux oT 3aKyrnopku
1 NPOHUKHOBEHUS ryTTanepyu. MNMocne
yAaneHns U3nNuLLKoB rytranepyu ooTy-
paums 3aBeplueHa.

12. YpaneHune o6TypaTopHOro
maTtepnana GUTTAFUSION®

[lna noaroToBkM oTBEPCTUA ANA WTUD-
Ta NN 3HAOAOHTMYECKOW pEeBU3MM yaa-
nute o6TypaTopHbIN MaTepuan obbly-
HbIM cnocobom. YTobbl NoAroToBUTL
mMecTo Ansa wtudgTa, yaanute obTypaTtop
GUTTAFUSION®, Bbibpae 6op cooTBeT-
CTBYIOLUWIA pa3mepy WwWTndTa, Hanpumep,
DT Universal Drill, Gates Glidden nnu
Peeso Reamer. [ina ynanexus obTy-
paTopHoOro Matepuana ucnonbs3yinre
nM60 PeBU3NOHHbIA UHCTPYMEHT Mtwo®
R25/.05, nn6o nHctpymeHt RECIPROC®
R25. B 3akntoyeHnn caenante peHTre-
HOBCKMI CHUMOK, 4TObObI y6eanTbes, 4To
06TypaTopHbI MaTepran NONHOCTLIO
yaaneH.

Ecnu npu peBu3un BbisiBrieHa croxHas
aHaToOMWsi anuKanbHOW TpeTu, pas-
MSAr4yuMTe rytranepyy Ha obtypartope
GUTTAFUSION® nocpeacTBOM py4YHOro
danna c pacTesopuTenem.
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lll. YcnoBHbIe 0603Ha4YeHUA Ha ynakoBKe, npubope
M KOMMJIEKTYHLMX

CumbGonbl ucnonb3yroTcs Ans
ob6TypaTtopa GUTTAFUSION®

CumbGonbl ucnonb3yroTca Ans
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I. Allman information
Endast for anvandning av tandlikare

Produktbeskrivning

GUTTAFUSION® Obturatorer dr avsedda for fyll-
ning av rotkanalsystemen.

Anvindningsomrade

GUTTAFUSION® Obturatorer dr avsedda for
fyllning av rengjorda, preparerade och spolade
rotkanaler.

Kontraindikationer
Inga kdnda.

Varningar och biverkningar

Denna produkt kan innehalla torkat naturgummi.
Hos patienter med latexallergi kan det leda till al-
lergiska reaktioner eftersom det kan finnas torkat
naturgummi i Guttaperka.

Forsiktighetsatgarder

1. L&s alltid igenom tillverkarens instruktioner
noggrant innan du anvénder en ny produkt. Se fill
att du ar bekant med Kliniska anvandningen av
produkten och tekniken.

2. Forvissa dig om att du har preparerat, rengjort
och noggrant spolat rotkanalen innan anvandning
av GUTTAFUSION® QObturatorer. En bra rétlinjig
atkomst till kanalerna rekommenderas.

3. Vilj GUTTAFUSION® obturator motsvarande
GUTTAFUSION® Size Verifier, vilken passivt kan
foras in i den preparerade rotkanalen (ytterligare
information under 4.1).

4. Om kanalen prepareras uteslutande med
RECIPROC® instrument, ska du anvinda
GUTTAFUSION® for RECIPROC® (ytterligare
information under 4.2).

5. Béraren av GUTTAFUSION® Obturator kan inte
anvindas som Size Verifier.

6. Undvik kontakt med hud och munnens
slemhinnor efter uppvarmning av GUTTAFUSION®
Obturator i GUTTAFUSION® ugnen efter obtura-
torn ar varm.

7. Ta inte bort ndgon Guttaperka fran
GUTTAFUSION® Obturator innan rotkanalen fylls.
Borttagandet av Guttaperka skadar obturatorn.

Overviiganden vid kassering
Folj alla statliga och lokala miljobestammelser.

Il. Steg-for-steg-instruktion

Foljande instruktion forklarar tekniken och sdker
anvandning av produkten. Det rekommenderas
starkt att man dvar pa utdragna tander och plast-
block fére den kliniska anvandningen.

Fore anvandning av GUTTAFUSION® maste rotka-
naler prepareras, rengéras och torkas.

1. Tvérbindningen

Tvérbindningen &r ett vanligt kemiskt forfarande
for tvarbindning av polymerkedior.

Genom tvérbindning produceras motstandskraft
och styrka, vilket krdvs i kdrnan av en centralt
fortdtad obturator. GUTTAFUSION® QObturator
producerar den nddvandiga hydrauliken och ger
den extra fordelen att den har en guttaperka-
kérna. Det handlar om tvérbunden guttaperka,
som inte klibbar, smélter eller l6ses upp av de
lésningsmedel som anvinds inom dentalmedi-
cinen.




2. Hydraulik

GUTTAFUSION® Obturatorer ror den uppvarmda
guttaperkan tredimensionellt i rotkanalsystemet.

Med ménga obturationstekniker kondenseras
lateralt eller vertikalt, medan den hydrauliska
kraften ror guttaperka mestadels oregelbundet

i en eller tva riktningar (lateralt eller apikalt). Vid
GUTTAFUSION® kondenseras den termoplastiska
guttaperkan déremot centralt genom kérnan av
tvéarbunden guttaperka i kanalen. Den hydrau-
liska kraften fortatar den flytande guttaperkan
regelbundet och tredimensionellt. Fackméssig
rengdring, bearbetning och spolning saval som
central kondensation genom den hydrauliska
kraften ger ett battre flytforhallande for guttaper-
kan i rotkanalsystemet.

3. Preparation

Vid rotkanalpreparationen tas pulpvdvnaden och
dentinlager bort sé langt att GUTTAFUSION®
obturator kan féras in passivt.

Preparation:

i) Rétlinjig atkomst for ett rakt inférande, sa att
ingen guttaperka stryks av fran bararen.

ii) Sakerstall att GUTTAFUSION® Obturator har
tillrackligt med plats for att kunna foras in rat-
linjigt i rotkanalen. Utvidga kanalen trattformigt
koronalt om det behdvs.

iii) Arbeta upp en storre konisk form (minst .04) i

den apikala delen, varvid den apikala konstruk-
tionen bibehalls.
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4. Urvalsprocess for korrekt
GUTTAFUSION® Obturator eller
GUTTAFUSION® for RECIPROG®
Obturator

For att sitta in GUTTAFUSION® obturatorn med
lyckat resultat &r det nddvéndigt att preparera,
rengora och torka kanalen korrekt.

4.1 Vid anvédndning av NiTi-system med flera
olika filar, som t.ex. Mtwo® eller en hybrid-
teknik

4.1.1. Kontroll av kanalformen vid arbetslangd
och med passiv passning

Efter korrekt preparation och rengéring ska du
kontrollera den uppmétta slutgiltiga arbetslang-
den med en GUTTAFUSION® Size verifier av
nickel titan for att se att apikala konstruktionen
uppnas passivt och utan stdrre motsténd eller
vridning.

Den passiva passningen pa GUTTAFUSION®
Size Verifiers maste ovillkorligen kontrolleras vid
arbetslangd sa att kanalformen kan bekréftas
och korrekt val av GUTTAFUSION® obturator kan
goras. Endast pa detta sétt kan man sékerstélla
att den anvénda GUTTAFUSION® obturatoren har
passande diameter i apikalomradet.

@ UPPLYSNING

Nér rotkanalen prepareras till Taper .05 eller
stdrre kommer GUTTAFUSION® Size Verifier i de
flesta fall att passivt passa till samma 1SO-storlek
som den senaste filen som tagits till arbetsldngd.
Nér den senaste filen som tagits till arbetsldngd
har taper.04 passar sannolikt en GUTTAFUSION®
Size Verifier, som &r en storlek mindre.
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Kontrollera den passiva passningen: Ta en
GUTTAFUSION® Size Verifier som har samma
ISO-storlek som den senaste filen som tagits till
arbetsléngd och bekréfta den passiva passningen
pé arbetslangden.

Stéll in silikonstoppet pa nodvéndig arbetslangd
med Size Verifiers kalibreringsmarkering.

Kontrollera om Size Verifier passivt gar till arbets-
langd (ingen vridning, inget vasentligt motstand)
och passar i kanalen med en 180°-vridning:

a. Nar passningen &r passiv, spola rotkanalen
(vtterligare information under 4.1.2 "Spolning av
kanalen") och fortsatt darefter med 4.1.3. "Val av
korrekt obturator".

b. Nér passningen inte &r passiv vélj en mindre
Verifier som sitter passivt fore apex.

Né&r den mindre Verifiern sitter passivt ska du
spola rotkanalen grundligt (ytterligare information
under 4.1.2 "Spolning av kanalen").

4.1.2. Spolning av kanalen

Det preparerade rotkanalsystemet rengérs
huvudsakligen genom noggrann spolning med
natriumhypoklorit. Spollésningarna kan aktiveras
genom kavitation och akustisk strémning eller
med hjélp av en ultraljudsspolndl. Aktiverade
spollésningar avldgsnar smear och biofilm fran
kanalen och sorjer for en djupgaende rengdring
och desinficering vid sido- och accessoriska
kanaler, tvarbindning, fortrangning, anastomos
och dentintubuli. Torka kanalen noggrant med
uppsugande pappersspetsar.
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4.1.3. Val av korrekt obturator

Den anvanda Size Verifier méste ha en passiv
passning. Nér passningen for den anvénda Size
Verifier dr passiv ska du vélja en GUTTAFUSION®
Obturator med samma storlek. (Ytterligare
information under 4.3 "Tabell for motsvarande
bearbetningsstorlekar och GUTTAFUSION®
Obturatorer.) Stall in silikonstopperns pa
GUTTAFUSION® Obturator pa faststalld arbets-
langd.

Placera stoppets undre del pa kalibreringsringens
ovre del. Kalibreringsringen ar instélld p& foljande
arbetslangder (i millimeter): 18, 19, 20, 22, 24.
Fortsétt med steg 5.

4.2. Vid anvandning av RECIPROC® instru-
ment: GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@~ UPPLYSNING

Nar RECIPROC® System anvadnds med en annan
fil resp. kombineras med anara filer (t.ex. vid en
hybrikteknik) maste man folja instruktionerna som
beskrivs under steg 4.1 i denna bruksanvisning.

| motsats till NiTi-system i vilka man anvander
en rad olika filar, anvinder man bara ett enda
instrument for preparation av rotkanalerna till
fullsténdig arbetslangd, varfér RECIPROG® instru-
mentet sjélv tjdnar som Verifier. Efter preparatio-
nen och den grundliga spolningen av rotkanalen
ska man vélja GUTTAFUSION®for RECIPROC®
Obturator motsvarande RECIPROC® instrumentet
som anvénds (ytterligare information under 4.3
"Tabell for motsvarande preparationsstorlekar
och GUTTAFUSION® Obturatorer”).
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@ UPPLYSNING

Den mittersta och den koronala delen av rotka-
nalen kan vid behov utvidgas med en borstande
rorelse under standardbearbetningen av rotkana-
len med RECIPROC® instrumenten. Defta kan vara
ndavéndigt vid fall med ovala eller hantelformade
anatomiska faktum. Valet av obturator for rotka-
nalen paverkas dock inte harigenom. (Ytterligare
information under steg 10)

4.2.1. Spolning av kanalen

Det bearbetade rotkanalsystemet rengors huvud-
sakligen genom grundlig spolning med natrium-
hypoklorit. Spollésningarna kan aktiveras genom
kavitation eller akustisk stromning eller med hjalp
av ultraljudsspolndl.

Aktiverade spollésningar avlagsnar smear och
biofilm frén kanalen och sérjer for en djupga-
ende rengdring och desinficering av sido- och
accesoriska kanaler, tvérbindning, fortrangning,
anastomos och dentinbutuli.

Torka knalen noggrant med uppsugande pap-
perspetsar.

4.2.2. Val av korrekt obturator

Vid rotkanaler, som har formats med RECIPROC®
instrument, finns sarskilda GUTTAFUSION® for
RECIPROC® Qbturatorer tillgangliga for fylining
av dessa rotkanaler, nir den uppméta apikalen
motsvarar storlekar IS0 25, 40 eller 50.

Stéll in silikonstoppern pa GUTTAFUSION®
Obturator pé faststélld arbetsldngd. Placera
stopperns undre del pé kalibreringsringens dvre
del. Kalibreringsringar r instéllda pa foljande
arbetslangder (i millimeter): 18, 19, 20, 22, 24.

4.3. Tabell for motsvarande preparationsstor-
lekar och GUTTAFUSION® Obturatorer

@~ UPPLYSNING

Vid rotkanaler, som preparerats med flera olika
filar, maste man anvédnda GUTTAFUSION® Size
Verifier for att kontrollera den néadvandiga obtura-
torstorleken. Ytterligare information

under 4.1.
RECIPROC®
RECIPROC® Instru- GUTTAFUSION® for
ment som behand- RECIPROC® Obturator
lingen avslutades med
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50
Miwo®
Mtwo® Instrument GUTTAFUSION®
som behandlingen Size Verifier
avslutades med
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55

Endo Easy Efficient®




160

Roterande system 5. Desinficering

Fore uppvarmningen méaste obturatorn desinfice-
ras i en natriumhypokloritldsning under minst en
minut. Torka forsiktigt av guttaperkan pa

Instrument som be- GUTTAFUSION®
handlingen avslutades | Size Verifier

"(;idT GUTTAFUSION® Obturator med en 70 % -ig
) aper alkohol.
20/.04 -
25/.04 20
30/.04 25 6. Torkning av kanalen och applicering
35/04 30 av sealer
Vélj en steril pappersspets med samma storlek
40/.04 35 : ;
och konform som den senaste filen som gjordes
45/.04 40 till arbetsléngd. Stryk pé ett mycket tunt lager
50/.04 45 med 2Seal®easymiX® Sealer med en ny steril
pappersspets i rotkanalen. Ta bort éverflidig
55/.04 30 Sealer, som eventuellt har samlats pa kanal-
60/.04 55 sidorna eller pé rotspetsen med ytterligare en
uppsugande spets sa att obturatorn sakert nar
Instrument som be- GUTTAFUSION® ar.betsllangd. o
handlingen avslutades | Size Verifier L&gg in sealern samtidigt i alla kanaler om flera
med kanaler ska obtureras samtidigt i en tand. Detta
.06 Taper underlattar borttagandet av dverflodig gut-
taperka, och forhindrar s&, om det skulle vara
20/.06 20 nddvandigt, att guttaperka klibbar igen andra
25/.06 25 kanaling&ngar eller dentin.
30/.06 30
35/.06 35 . .
e = 7. Uppvéarmning av GUTTAFUSION®
: obturatorer i GUTTAFUSION® ugn
45/.06 45 Ytterligare information om uppvarmning av
50/.06 50 GUTTAFUSION® Obturatorer eller GUTTAFUSION®

for RECIPROC® Obturator finns i bruksanvis-
ningen for GUTTAFUSION® ugn.

Nar en GuttaMaster® ugn anvands maste alla
GUTTAFUSION® Obturatorer vérmas upp pa den
lagsta instéllningen (25 eller lagre). De andra
installningarna fér inte anvindas.

55/.06 55




8. Inforande av obturator i kanalen

Efter den forsta signalen frén GUTTAFUSION
ugnen &r obturatorn fardig for anvéndning. Tryck
pé obturatorfastet och tryck in det med fingret.
Ta forsiktigt ut obturatorn ut fastet. Lyft forst
upp det en aning och ta sedan ut det i vagratt
riktning. Obturatorgreppet kan tas tag i antingen
med fingret eller med en vanlig pincett.

Anvéndningen vid molarer underldttas om en pin-
cett anvands. For in GUTTAFUSION® Obturatorn
direkt i kanaling&ngen och for sedan obturatorn
till arbetsldngd med en l&ngsam, apikalt riktat
rorelse. Det &r viktigt att rorelseriktningen alltid
sker langs med bararens langdaxel, sa att denna
inte bojer sig. Vid inférandet flyter guttaperkan
apikalt fran bararen. P& sa satt kan rotkanalen
fyllas till rotspetsen och sidokanaler och for-
trangningen forseglas.

Efter att arbetsldngd har natts bor trycket upp-
ratthallas under nagra sekunder sa att guttaper-
kan kyls av under latt tryck.

@~ UPPLYSNING

GUTTAFUSION® Obturator ska kunna séttas in
utan vridning eller forcering om preparationen av
kanalen och uppvdarmningen av guttaperkan ar
korrekt. Tryck inte ut mer &n till arbetsléngd for
att undvika att obturatorn éverfylls. Sealer och
guttaperkan flyter tillbaka och samlas i kanalin-
gangen. Detta dr normalt, sérskilt vid flerrotiga
tander, eftersom obturatorn ér forsedd med
tillréicklig guttaperka for att dven fylla mycket vida
eller anatomiskt oregelbundna kanaler.
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9. Borttagande av skaft och grepp pa
GUTTAFUSION® Obturator

Ta bort skaft och grepp pé kanalingangen genom
att boja frén ena sidan av kanalvéggen till den
andra. Alternativt kan man stétta GUTTAFUSION®
Obturatorn med pekfingret och anvénda ett runt
eller omvént kigelformigt instrument i hdgvarvigt
vinkelstycke eller en skarp skedexkavator.

@ UPPLYSNING

Guttaperkabdraren kan inte sméltas bort eftersom
materialet dr vdrmebestandigt.

10. Kondensering av guttaperkan i
mycket breda, ovala eller oregelbundna
kanaler

For in en liten, ungefar 4-6 mm lang bit av vanlig
guttaperka langs skaftet pA GUTTAFUSION® Ob-
turatorn med en smord plugger och kondensera.
Guttaperkabiten kondenserar den termoplastiska
guttaperkan och blir till en del av fyllningen.
Eftersom den plastificerade guttaperkan &r klib-
big kan ett smorjmedel som rotkanalcementet
2Seal®easymiX® eller lokalbeddvningsmedel osv.
anvéndas pa pluggern. Detta forhindrar att gut-
taperkan tas bort oavsiktligen fran kanalingangen
pé grund av en otillréckligt smord plugger och
kompenserar bristen pa guttaperka i ovanliga
breda kanaler eller sadana med inre reapsorb-
tionsdefekt.
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11. Borttagande av 6verflodig
guttaperka

Ta bort dverflodig guttaperka med en rotka-
nalsexkavator, rotkanalssond etc., som annars
kan spérra ingangen till kammaren och till de
andra kanalerna. Genomfdr ovanstaende steg for
varje kanal i hdndelse av flerrotiga tander. Skyd-
da angransade kanalingangar fram till obturation
med smé bomullspellets eller en pappersspets
sa att avlagringar och guttaperka inte kan tranga
in. Efter avlagsnandet av dverflodig guttaperka ar
obturationen avslutad.

12. Borttagning av GUTTAFUSION®
obturationsmaterial

For preparation for ett stift eller vid en endo-
dontisk revision ska obturationsmaterialet tas
bort. For att skapa plats for stiftet tar man bort
GUTTAFUSION® Obturatorn varvid en motsva-
rande storre rotkanalsborr véljs for rotstiftet
som ska anvandas, t.ex. en DT Universal Drill

, Gates Glidden eller Peeso Reamer. For att ta
bort obturationsmaterialet vid revision anvand
antingen Mtwo® revisionsinstrument R25/.05
eller RECIPROC® instrument R25. En rontgenbild
maste tas i anslutning till detta for att sékerstélla
att allt obturationsmaterial har tagit bort.

0m den apikala tredjedelen av kanal uppvisar en
komplicerad anatomi vid revision, s& ska gut-

taperkan pa GUTTAFUSION® Obturatorn mjukas
upp med hjlp av en handfil med ldsningsmedel.
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1. Symboler pa forpackning, apparat och tillbehor

Symboler som anvénds for Symbols som anvénds for
GUTTAFUSION® Obturatorer GUTTAFUSION® Size Verifiers

Dj] Se bruksanvisning Dﬂ Se bruksanvisning
® Ateranvind inte ® Ateranvand inte

LOT-nummer LOT-nummer
“ Tillverkare “ Tillverkare
m Léngd <Len_gth> Léngd
CE CE-markning CE CE-markning

0123

g Sista forbrukningsdag Tillverkningsdatum

Redan 6ppnad férpackning

@ % Redan dppnad forpackning
ersatts inte

ersétts inte

Inte steril Inte steril

Forpackningsenhet Forpackningsenhet

Y| B
B YL

Katalognummer Katalognummer
REF (Efterbestéliningsnummer) REF (Efterbestéllningsnummer)
S . -
—98- | Hall borta fran direkt solsken
A -- ( ( ( Autoklaverbar
/.\\ och virme A A A
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l. Genel bilgiler

Sadece dig hekimlerinin kullanimi
icindir

Uriinle ilgili agiklamalar

GUTTAFUSION® obtiiratorleri, kok kanal sistemle-
rinin dolgusu igin uygundur.

Uygulama alani

GUTTAFUSION® obtiratorleri temizlenmis, hazir-
lanmis ve calkalanmis kok kanallarinin dolgusu
icin uygundur.

Karsi endikasyonlar
Bulunmamaktadir.

Uyari ve yan etkiler

Bu diriin, kuru dogal kauguk igerebilir. Guttaperc-
hanin kuru dogal kauguk icerebilmesi nedeniyle,
lateks alerjisi olan hastalarda Guttaperchaya
kars! alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Giivenlik onlemleri

1. Yeni bir riin kullanmaya baslamadan dnce,
Uireticinin talimatlarini daima okuyun. Klinik uygu-
lama yapmadan once, Uriin ve teknigi konusunda
bilgi sahibi oldugunuzdan emin olun.

2. GUTTAFUSION® obtiiratorlerini kullanmadan
o6nce, kok kanalinin hazirlandigindan, temizlen-
diginden ve iyice durulandigindan emin olun.
Kanallara tam diiz sekilde erisiimesi tavsiye
edilmektedir.

3. Hazirlanan kok kanalina pasif yonlendirilecek
olan GUTTAFUSION® obtiiratoriinii, GUTTAFUSION®
Size Verifier uyarinca segin (diger bilgiler icin

Bol. 4.1.).

4. Kanalin sadece RECIPROC® enstriimanlari tarafin-
dan hazirlanmis olmasi halinde, GUTTAFUSION®
for RECIPROC® kullanin (diger bilgiler igin Bol.
4.2).
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5. GUTTAFUSION® obtiiratoriiniin tasiyicisi, Size
Verifier olarak kullanilamaz.

6. GUTTAFUSION® obtiiratoriiniin GUTTAFUSION®
firninda 1sitilmasinin ardindan, obtiiratoriin
sicak olmasi nedeniyle, cilde ve agiz mukozasina
temasini 6nleyin.

7. Kok kanalinin dolgusundan dnce, GUTTAFUSION®
obtiiratoriinden Guttapercha temizlemeyin. Gutta-
percha temizlenmesi, obtiiratére hasar verir.

Atik Degerlendirme

Tiim federal, (ilke ve yerel gevre diizenlemelerini
inceleyin.

Il. Adim adim kilavuz

Asagidaki kilavuzda, triiniin teknidi ve giivenli
kullanimi anlatiimaktadir. Klinik uygulama on-
cesinde, sentetik madde bloklarinda ve ¢ekilmis
olan dislerde alistirma yapiimasi, katiyetle
onerilmektedir.

GUTTAFUSION® kullanmadan énce, kok kanali
hazirlanmis, temizlenmis ve kurutulmus olmalidir.

1. Gapraz bag

Capraz bag, polimer zincirlerinin ¢aprazlama
birlesimi igin kullaniimakta olan bir kimyasal
yontemdir. Capraz bag sayesinde, merkezi olarak
yogunlastiran bir obtliratoriin cekirdeginde
gerekli olan direng ve gii¢ olusturulur.
GUTTAFUSION® obtiiratdrleri, gereken hidroligi
liretir ve bir Guttapercha cekirdedi izerinden
calismak gibi bir ek avantaja sahiptirler. Burada
hepsinden 6nemlisi, yapismayan, erimeyen
veya dental tipta kullanilan ¢oziicii maddelerde
¢ozlilmeyen, ag yapilandirimis Guttapercha soz
konusudur.
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2. Hidrolik

GUTTAFUSION® obtiiratorleri, 1sitilan Guttaperc-
hayi kok kanal sistemi iginde ¢ boyutlu olarak
hareket ettirir. Birgok obtiirasyon tekniginde yana
yatik veya dikey yogunlastirilir, ancak hidrolik
kuvvet Guttaperchayi ¢ogunlukla diizensiz olarak
bir veya iki yonde (lateral veya apikal) hareket et-
tirir. Buna karsin GUTTAFUSION®'da termoplastik
Guttapercha, ag yapilandinimis Guttaperchadan
olusan gekirdek sayesinde kanalda merkezi
olarak yogunlasir. Hidrolik kuvvet, sivi haldeki
Guttaperchay esit dlgtide ve ti¢ boyutlu olarak
yogunlastirir. Usuliine uygun temizlik, hazirlama
ve durulama ile ayrica hidrolik kuvvet sayesinde
merkezi yogunlasma, Guttaperchanin kdk kanal
sistemi icinde daha iyi bir akis 6zelligine sahip
olmasini saglar.

3. Hazirlama

Kok kanalinin islenmesi sirasinda dis 6z{i dokusu
ve dental madde artiklari, GUTTAFUSION®
obtiirator(i pasif olarak yonlendirilecek sekilde
uzaklastirihr.

Hazirlama:

i) Tastyicidan hi¢ Guttapercha sivanmayacak
sekilde diizgiin yonlenme icin, diiz giris yapin.
i) GUTTAFUSION® obtiiratriin, kok kanalinin
icine diiz giris boyunca yonlendirilebilmesi igin
yeterli yer bulundugundan emin olun. Gerektigi
takdirde, kanali koronal olarak hunisel sekilde
genisletin.

iii) Apikal kisimda daha bilyiik bir konik sekil
hazirlayin (asgari .04), ancak bu arada apikal
yapiy! koruyun.

4. Dogru GUTTAFUSION® obtiiratorii
veya GUTTAFUSION® for RECIPROG®
obtiiratori icin secim islemi
GUTTAFUSION® obtiiratdrlerinden etkin sekilde

yararlanmak igin, kok kanalinin dogru hazirlan-
masl, temizlenmesi ve kurutulmasi kaginiimazdir.

4.1 Orn. Mtwo® veya bir hibrit teknigi gibi cok
cesitli torpiilerin oldugu NiTi sistemlerinin
kullamiminda

4.1.1. Galisma uzunlugunda ve pasif oturusta,
kanal seklinin kontrolii

Diizgiin sekilde hazirlamanin ve temizligin ardin-
dan, kati dlgiilii calisma uzunlugunu, apikal ya-
piya pasif olarak ve biiylik bir direng veya donme
olmaksizin erisebilecek olan bir GUTTAFUSION®
Size Verifier, Nickel-Titandan. GUTTAFUSION®
Size Verifierin pasif oturusu, kanal siirecinin
onaylanmasi ve dogru GUTTAFUSION® obtiirat-
riniin 6ngoriilebilmesi igin, tlim ¢alisma uzunlugu
boyunca muhakkak gdzden gegirilmelidir. Ancak
bu sayede, kullanilan GUTTAFUSION® obtiiratorii-
niin apikal bdlgede uygun capa sahip oldugundan
emin olunabilir.

@ UYARI

Kok kanalinin Taper.05 veya daha biiyiigiiyle
hazirlanmis olmasi halinde, ¢alisma uzunluguna
getirmekte kullanilmis olan en son tdrpii ile ayni
1SO-boyutundaki GUTTAFUSION® Size Verifier,
birgok durumda pasif olarak uyacaktir. Galisma
uzunluguna getirmekte kullanilmis olan en son
trpii Taper.04 ise, muhtemelen bir boy kigiik
olan bir GUTTAFUSION® Size Verifier uyum saglar.

Pasif oturusun gdzden gegirilmesi: Galisma uzun-
luguna getirmekte kullanilmis olan en son térpii
ile ayni ISO-boyutundaki bir GUTTAFUSION® Size
Verifier alin ve ¢alisma uzunluguna gére pasif
oturusu onaylayin. Silikon stoperi, Size Verifierin
kalibrasyon isareti yardimiyla, gereken galisma
uzunluguna gore ayarlayin. Size Verifierin pasif
olarak ¢alisma uzunluguna uydugunu gozden
gegirin (gevirme yapmadan, ciddi bir direng
olmadan), ve kok kanalinda 180° dondiirerek
onaylayin:
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a. Oturusun pasif olmasi halinde, kdk kanalini
calkalayin (daha fazla bilgi i¢in bkz. 4.1.2 ,Ka-
nalin galkalanmasi“) ve ardindan 4.1.3 ,,Dogru
obtiiratdriin secilmesi“ ile devam edin.

b. Oturusun pasif olmamasi halinde, Size Verifier
apeksin oniinde pasif olarak yerlesene kadar
daha kiiglik bir Verifier secin. Kiigiik Verifierin pa-
sif oturmasi halinde, kok kanalini ¢alkalayin (daha
fazla bilgi icin bkz. 4.1.2 ,Kanalin ¢alkalanmasi*).

4.1.2. Kanalin calkalanmasi

Hazirlanmis olan kok kanal sistemi genel olarak,
NaOCL ile iyice calkalanarak temizlenir. Galkala-
ma cozeltileri, kavitasyon ve akustik akim veya
bir yiiksek frekansl ¢alkalama ignesi yardimiyla
etkinlestirilebilir. Etkinlestirilmis ¢alkalama
cozeltileri, yara kesigini ve kaplama tabakasi ile
biyofilmin kanal icinden temizlenmesini ilerle-
tir ve, yan ve arizi kanallara, ¢apraz baglara,
isthmuslara, anastomozlara ve dental tubullara
varana kadar, daha derine isleyen bir temizlik ile
dezenfeksiyon saglar. Kanali, emici kagit uglariyla
itinayla kurutun.

4.1.3. Dogru obtiiratoriin secilmesi

Dogru obtiiratoriin secilmesi Kullanilan Size
Verifierin oturusu pasif oimalidir. Kullanilan Size
Verifierin oturusunun pasif olmasi halinde, ayni
boyutta bir GUTTAFUSION® obtiiratér segin.
(Daha fazla bilgi igin bkz. 4.3 ,,Uygun hazirlama
boyutlari ve GUTTAFUSION® obtiiratorleriyle ilgili
tablo“.)

GUTTAFUSION® obtiiratordeki silikon stoperi,
belirlenen ¢alisma uzunluguna gore ayarlayin.
Stoperin alt kismini, kalibrasyon ringinin tst
ucuna yerlestirin. Kalibrasyon ringleri, su ¢alisma
uzunluklarina gére ayarlanmistir (milimetre
olarak): 18, 19, 20, 22, 24.

Adim 5 ile devam edin.

4.2, RECIPROC® enstriimanlarinin
kullamiminda: GUTTAFUSION® for RECIPROC®

@ UYARI

RECIPROC?® sistemin baska bir térpii ya da baska
térpiilerle kombine olmasi halinde (6rn. bir hibrid
tekniginde), bu kullanma kilavuzunda Adim 4.1
altinda anlatilan talimata uyulmasi zorunludur.

Bir dizi gesitli torpiiniin kullanima girdigi NiTi
sistemlerine karsin, RECIPROC® da kok kanalinin
tam ¢alisma uzunluguna hazirlanmasi igin sadece
tek bir enstriman kullanilmaktadr, giinkii
RECIPROC® enstriimaninin kendisi Verifier olarak
gorev yapmaktadir. Kok kanalinin hazirlanmasinin
ve iyice ¢calkalanmasinin ardindan GUTTAFUSION®
for RECIPROC® obtiiratoriinii, kullanilan
RECIPROC® enstriimanina uygun olarak segin
(daha fazla bilgi i¢in bkz. 4.3. "Uygun hazirlama
boyutlari ve GUTTAFUSION® obtiiratorleriyle ilgili
tablo").

@ UYARI

Kok kanalinin RECIPROC® enstriimanlaryla
standart olarak hazirlanmas sirasinda, gerektigin-
de kok kanalinin orta ve koronal kismi firgalama
hareketleri yardimiyla genisletilebilir, bu islem
ozellikle oval veya kuresel sekilli anatomik kosul-
larda gerekli olabilir. Ancak kok kanali obtiirato-
rtiniin segimi bundan etkilenmez. (Daha fazla bilgi
i¢in bkz. Adim 10)

4.2.1. Kanalin ¢calkalanmasi

Hazirlanmig olan kok kanal sistemi genel olarak,
NaOCL ile iyice calkalanarak temizlenir. Calkala-
ma ¢ozeltileri, kavitasyon ve akustik akim veya
bir yiiksek frekansli calkalama ignesi yardimiyla
etkinlestirilebilir. Etkinlestirilmis ¢alkalama
cozeltileri, yara kesigini ve kaplama tabakasi ile
biyofilmin kanal iginden temizlenmesini ilerle-
tir ve, yan ve arizi kanallara, ¢apraz baglara,
isthmuslara, anastomozlara ve dental tubullara
varana kadar, daha derine isleyen bir temizlik ile
dezenfeksiyon saglar. Kanali, emici kagit uglariyla
itinayla kurutun.
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4.2.2. Dogru obtiiratoriin secilmesi 4.3. Uygun hazirlama boyutlari ve
RECIPROC® enstriimanlaryla sekillendirilmis olan ~ GUTTAFUSION® obtiiratorleriyle ilgili tablo
kok kanallarinda, 6zel GUTTAFUSION® for

RECIPROC® obtiiratdrleri ancak, dlciilen apikal @ UYARI

boyutun IS0 25, 40 veya 50'ye uygun olmasi ha-
linde, bu kok kanallarinin dolgusu igin kullanilabi-
lir. GUTTAFUSION® obtiiratordeki silikon stoperi,
belirlenen galisma uzunluguna gore ayarlayin.
Stoperin alt kismini, kalibrasyon ringinin dst
ucuna yerlestirin. Kalibrasyon ringleri, su ¢alisma
uzunluklarina gére ayarlanmistir (milimetre

Cok cesitli torpliler yardimiyla hazirlanmis olan
kok kanallarinda, gereken obtiiratér boyutunun
gbzden gecirilmesi amaciyla, her haliikarda
GUTTAFUSION® Size Verifierler kullanilmalidir.
Daha fazla bilgi igin bkz. 4.1.

olarak): 18, 19, 20, 22, 24. RECIPROC®
Tedavinin bitirildigi GUTTAFUSION® for
RECIPROC® RECIPROC®
enstrimani Obttiratortind
RECIPROC® R25 R25
RECIPROC® R40 R40
RECIPROC® R50 R50

M@

Tedavinin bitirildigi
Mtwo® enstriimani Size Verifierler
Mtwo® 25/.06 25
Mtwo® 25/.07 25
Mtwo® 30/.06 30
Mtwo® 35/.06 35
Mtwo® 40/.06 40
Mtwo® 30/.05 30
Mtwo® 35/.04 30
Mtwo® 40/.04 35
Mtwo® 45/.04 40
Mtwo® 50/.04 45
Mtwo® 60/.04 55
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Rotasyonlu sistemler 5. Dezenfeksiyon
P Isitmadan dnce obtiirator asgari bir dakika siirey-
Ted?\{]nln bitirildigi g.UTLAF.lfJ.SI?N(@ le, bir sodyumhipoklorit ¢ozeltisinde dezenfekte
96‘43 T“‘ma”' 126 Yertiiericr edilmelidir. GUTTAFUSION® obtiiratoril iizerindeki
- aner Guttaperchayi dikkatlice, % 70'lik alkol ile silin.
20/.04 -
25/.04 20
30/.04 25 6. Kanalin kurutulmasi ve Sealer
35/.04 30 uygulamasi
40/.04 35 Calisma uzunluguna kadar islemede kullanilan
g son torpliniin boyutunda ve konikliginde bir steril
45/.04 40 kadit ucu secin. Kok kanalinin igine yeni bir
50/.04 45 steril kagrt ucuyla, cok ince bir tabaka halinde
2Seal®easymiX® Sealer siiriin. Obtiiratoriin ca-
55/.04 50 lisma uzunluguna emniyetli sekilde erismesi icin,
60/.04 55 bagka bir emici u¢ yardimiyla, muhtemelen kanal

duvarlarinda veya apekste toplanmis olan Sealer
artiklarini temizleyin.

Tedavinin bitirildigi GUTTAFUSION®

enstriimant Size Verifierler Bir diste cok sayida kanal agiimis olmasi halinde,

.06 Taper Sealeri esit miktarlarda biitiin kanallara siiriin. Bu
islem, fazla gelen Guttaperchanin temizlenmesini

20/.06 20 kolaylastirir, ve boylece Guttaperchanin diger ka-

25/.06 25 nal giriglerine veya Dentine yapismasini engeller.

30/.06 30

35/.06 35

006 I 7. GUTTAFUSION® isitiimasi

‘ Obtiirator firnindaki GUTTAFUSION®

45/.06 45 obtiiratorler

50/.06 50 GUTTAFUSION® obtiiratérlerinin veya GUTTAFUSION®

55/.06 55 for RECIPROC® obtiiratériiniin 1srtiimasiyla ilgili

daha fazla bilgi, GUTTAFUSION® firin kullanma
kilavuzunda yer almaktadir.

Bir GuttaMaster® firin kullanildigi takdirde, biitin
GUTTAFUSION® obtiiratorleri en diisiik ayarda
isitilmak zorundadir (25 ve daha diisiik). Diger
ayarlar kullanilmamalidir.
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8. Obtiiratdriin kanala yonlendirilmesi

GUTTAFUSION firimin ilk sinyalinin ardindan,
obtirator kullanima hazirdir. Obtiratér tutucusu-
nun {zerine bastirin ve parmaginizla yonlendirin.
Obtiiratéri dikkatlice tutucudan alin. llk 6nce
biraz kaldirin, ardindan yatay dogrultuda disari
alin. Obtirator tutamagi ya parmaklarla ya da
piyasada bulunan bir cimbiz yardimiyla tutulabilir.

Molar uygulamasinda, bir cimbiz kullanilmasi ko-
laylik saglar. GUTTAFUSION® obtiiratériinii direkt
kanal girisine yonlendirin ve ardindan obttiratorii
yavas, stirekli, apikal olarak dogrultulmus bir
hareketle ¢alisma uzunluguna getirin. Hareket
yoniiniin daima tasiyicinin uzunlamasina ekseni
boyunca olmasi, biikiilmesinin 6nlenmesi agisin-
dan énemlidir. Yerlestirme sirasinda Guttapercha,
tasiyicinin oniinde apikal olarak akar. Bu sayede
kok kanali apekse kadar dolar ve yan kanallar ile
isthmuslar mihrlenebilir.

Galisma uzunluguna erisildikten sonra, Gutta-
perchanin hafif basing altinda sogumasi amaciyla
basing, birkag saniye boyunca sabit tutulmalidir.

@ UYARI

Kanal diizgiin hazirlanmis ve Guttapercha dogru
isitilmis oldugunda, GUTTAFUSION® obtiiratorii
hi¢ gevirme yapiimadan ve kuvvet uygulanmadan
yerlesir. Asirt dolmasini énlemek igin obtiiratorti,
calisma uzunlugunun disina bastirmayin. Sealer
ve Guttapercha geri akar ve kanal girisinde birikir.
Bu durum dzellikle ¢ok koklii dislerde obttiratd-
riin, ¢ok fazla genisletilmis veya anatomik olarak
diizensiz kanallarin da giivenli sekilde doldurul-
masi igin yeterli Guttapercha ile donatilmis olmasi
nedeniyle normaldir.

9. GUTTAFUSION® obtiiratériiniin safti
ile tutamaginin birbirinden ayriimasi

Saft ile tutamag kanal girisinde, kanal duvarinin
bir tarafindan biikerek birbirinden ayirin. Alter-
natif olarak GUTTAFUSION® obtiiratériinii isaret
parmaginizla destekleyin ve ayirmak igin, yiiksek
devirli bir el pargasi iginde yuvarlak veya ters
konik sekilli bir enstriiman veya keskin bir kasikli
kaziyic kullanin.

@ UYARI

Malzemenin isiya dayanikli olmasi nedeniyle,
Guttapercha tasiyicisi eritilemez.

10. Guttaperchanin ¢ok genis, oval
veya diizensiz kanallarda yogunlasmasi

Kiigik, yaklasik 4-6 mm uzunlugundaki bir parca
konvansiyonel Guttaperchayi, GUTTAFUSION®
obtiiratériiniin safti boyunca, kaplanmis bir Plug-
ger yardimiyla yerlestirin ve yogusturun.
Guttapercha pargasi, termoplastik Guttaperchayi
sikistirir ve dolgunun bir pargasi haline gelir.
Plastiklesmis Guttaperchanin yapiskan olmasi
nedeniyle, Plugger (izerinde kok kanal cimentosu
2Seal®easymiX® veya bir yiizey kaplamasi vb.
gibi bir kaydirici malzeme Kkullanilabilir.

Bu sayede, yeterince yaglanmamis bir Plugger
nedeniyle Guttaperchanin kanal girisinden istem
disi sokilmesi 6nlenmis ve Guttaperchanin
alisilimisin disinda genis veya dahili sogurma
arizalari olan kanallardaki aksakliklari kompanse
edilmis olur.
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11. Fazla gelen Guttaperchanin
temizlenmesi

Bir kok kanali kaziyicis, bir kok kanall sondasi
vb. yardimiyla, fazla gelen Guttaperchayi temiz-
leyin, aksi halde bdlmenin ve diger kanallarin
girisi engellenebilir. Cok koklu dislerde yukaridaki
adimlari, her kanal iin gerceklestirin. Gerektigi
takdirde, yanlarda bulunan kanallar obtiirasyona
kadar, kiigiik pamuk pedlerle veya bir kagit ucuy-
la, birikimlere ve Guttaperchanin girmesine karsi
koruma altina alin. Fazla gelen Guttaperchanin
temizlenmesinin ardindan, obtiirasyon sona erer.

12. GUTTAFUSION® obtiirasyon
malzemelerinin temizlenmesi

Bir implant yataginin hazirlanmasi igin veya
endodontik bir revizyonda, obtiirasyon malzeme-
sini konvansiyonel tarzda temizleyin. Implanta
yer agmak i¢in GUTTAFUSION® obtiiratorini,
kullanilacak kok implantina uygun bilyiikliikte
bir kok implant matkabi, 6rn. DT Universal Drill,
Gates Glidden veya Peeso Reamer. Revizyonlarda
obtiirasyon malzemesini temizlemek amaciyla,
ya Mtwo® revizyon enstriimani R25/.05 ya da
RECIPROC® enstriimani R25 kullanin. Bunun
ardindan, toplam obtiirasyon malzemesinin te-
mizlendi§inden emin olmak amaciyla bir rontgen
cekimi yapiimalidir.

Revizyonda lictebirlik apikal kanal kisminin
karmasik bir anatomiye sahip olmasi durumunda,
GUTTAFUSION® obtiiratoriindeki Guttaperchay,
bir el torplisii yardimiyla ¢oziicii madde kullana-
rak yumusatin.
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ll. Ambalaj, cihaz ve aksesuarlar tizerindeki semboller

GUTTAFUSION® Obtiiratorler icin
kullanilan semboller

GUTTAFUSION® Size Verifierler igin
kullanilan semboller

1

Bkz. Kullanici El Kitabi

i

Bkz. Kullanici El Kitabi

®

Tekrar kullanmayin

®

Tekrar kullanmayin

LOT-numarasl LOT-numarasl
aaal | Uretici aaal | iretici

T_en_gn: Uzunluk <Len_gth> Uzunluk

(gg CE-Tanimlamasi CE CE-Tanimlamasi

2

Son kullanma tarihi

Uretim tarihi

o>

Acllmis haldeki ambalajlar degisti-
rilmez.

Acilmis haldeki ambalajlar degisti-
rilimez.

Steril degil

Steril degil

Ambalaj birimi (adet bilgisi)

Ambalaj birimi (adet bilgisi)

g W e

Katalog numarasi
(siparis numarasi)

W Rk YE

Katalog numarasi
(siparis numarasi)

/,
el
\

[ }\
>

Direkt giines 1sinindan ve 1sidan
uzak tutun

-
——
——

3

Otoklavlanabilir
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info@vdw-dental.com ¢ www.vdw-dental.com

<
N
=
=
>
)
>
S
]
S
-
o
a
]
c
]
£
=
<
=
©
1]
©
o
o
P
(0]
=
=
c
(0]
(]
©
S
[J]
3
173
>
n
®
P4
o
[}
2
[TH
E
2
O]

Rev. 2/15.04.13 VW000320

ndo Easy Efficient®



