
Nach jeder Behandlung

Morgens

Abends

Wöchentlich und nach längeren Standzeiten

Nach Bedarf

Pflege- und Reinigungsplan für  
KaVo uniQa Behandlungseinheit.

•	 Reinigung und Desinfektion: 
- der Instrumentenschläuche (innen) 
- der wasserführenden Systeme 
- der Saugschläuche 
- des Saugsystems 
- des Mundspülbeckens

	 Reinigungsprogramm „Wöchentlich“ 
	 im TAB Reinigung starten

	 Mundspülbecken mit einer Bürste reinigen

•	 Spülung der Instrumentenschläuche 
(innen) und wasserführenden Systeme

•	 Spülung der Saugschläuche (innen), des  
Saugsystems und des Mundspülbeckens

•	 Reinigung und Desinfektion der Geräteober- 
flächen, Instrumentenschläuche, 
Polster und Behandlungsleuchte

•	 Reinigung und Desinfektion der Griffe an 
Arztelement und Behandlungsleuchte 

•	 Reinigung und Desinfektion des 
Mundspülbeckens und der Siebabdeckung 
 

 

 

•	 Reinigung und Desinfektion  
KaVo Screen

•	 Reinigung und Desinfektion Intraorale Kamera 

•	 Reinigung und Desinfektion DIAGNOcam Vision 
Full HD 

	 Reinigungsprogramm „Nach der Behandlung“  
	 im TAB Reinigung starten

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion 

	 Weiße Griffe sind abnehm- und wischdesinfizierbar 

	 Graue Griffe sind abnehmbar, thermodesinfizierbar     
   und sterilisierbar

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Mundspülbecken ist abnehmbar  
	 und thermodesinfizierbar 

	 Siebabdeckung ist thermodesinfizierbar 
 

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion 
 

 Hygieneschutzhülle entfernen   

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Aufsatz abnehmbar und sterilisierbar

	 Handstück Manuelle Reinigung und Wisch- 
   desinfektion

•	 Spülung der Instrumentenschläuche 
(innen) und wasserführenden Systeme

•	 Spülung der Saugschläuche (innen), des  
Saugsystems und des Mundspülbeckens

	 Reinigungsprogramm „Morgens“ 
	 im TAB Reinigung starten

•	 Spülung der Instrumentenschläuche 
(innen) und wasserführenden Systeme

•	 Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche 
(innen), des Saugsystems und Mundspülbeckens

•	 Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche 
(außen) und Instrumentenschläuche (außen)

•	 Reinigung und Desinfektion der Anschlussstücke 
der Saugschläuche

•	 Siebeinsätze prüfen

	 Reinigungsprogramm „Abends“ im TAB 		
	 Reinigung starten

	 Mundspülbecken mit einer Bürste reinigen

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Aufsätze sind abnehmbar und thermodesinfizierbar

	 Kontrolle der Filter und bei Bedarf Filter wechseln

•	 Turbinen-Rückluftfilter prüfen 

•	 Silikonablagen und Hygienecenter

•	 Mundglasfüller und Mundglasauflage 

•	 Instrumententräger

•	 Amalgamabscheider

	 Kontrolle des Filters und bei Bedarf Filter wechseln

	 Silikonablagen sind abnehmbar und sterilisierbar

	 Adapter des Hygiene-Centers ist abnehmbar  
	 und thermodesinfizierbar

	 Mundglasfüller ist abnehmbar u. thermodesinfizierbar

	 Mundglasauflage ist abnehmbar u. wischdesinfizierbar

	 Instrumententräger sind abnehmbar und  

   thermodesinfizierbar 

	 Wechsel / Entleerung des Auffangbehälters und Ent-	
	 sorgung des Abscheidegutes nach Herstellerangaben

Wann? Was? Wie?

Bitte verwenden Sie nur von KaVo zugelassene Desinfektionsmittel!
Der Pflege- und Reinigungsplan beinhaltet ausschließlich  
die wesentlichen Bedienungsfunktionen. Er ersetzt nicht die  
Gebrauchs- und Pflegeanweisung. Diese ist zur Vermeidung  
von Störungen und Schadensfällen unbedingt zu beachten.

Zugelassene Desinfektionsmittel:
•	 CaviWipes, CaviCide (Metrex)
•	 Mikrozid AF (Schülke & Mayr)
•	 FD 322 (Dürr Dental)
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Pflege- und Reinigungsplan für  
KaVo amiQa Behandlungseinheit.

•	 Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche 
(innen), des Saugsystems und Mundspülbeckens 

•	 Spülung der Instrumentenschläuche  
(innen) und wasserführenden Systeme

	 Reinigungsprogramm „Wöchentlich“ starten

	 Wasser aus Hygienecenter absaugen,  
    DEKASEPTOL Gel mit Spraynebelsauger  
    (2 Dosierungen) und Speichelzieher (1 Dosierung)  
    absaugen. Wasser aus Hygienecenter absaugen,  
    DEKASEPTOL Gel absaugen, Saugschläuche  
    ablegen.

 	Mundspülbecken mit DEKASEPTOL Gel und Bürste    
    reinigen

•	 Spülung der Instrumentenschläuche 
(innen) und wasserführenden Systeme

•	 Spülung der Saugschläuche (innen), des  
Saugsystems und des Mundspülbeckens

•	 Desinfektion der Saugschläuche (innen) nach 
Bedarf 

•	 Reinigung und Desinfektion der Geräteober- 
flächen, Instrumentenschläuche, 
Polster und Behandlungsleuchte

•	 Reinigung und Desinfektion der Griffe an 
Arztelement und Behandlungsleuchte 

•	 Reinigung und Desinfektion des 
Mundspülbeckens und der Siebabdeckung 
 

•	 Reinigung und Desinfektion KaVo Screen

•	 Reinigung und Desinfektion Intraorale Kamera  

•	 Reinigung und Desinfektion DIAGNOcam Vision 
Full HD 

	 Reinigungsprogramm „Nach der Behandlung“  
	 im TAB Reinigung starten

	 Bei Bedarf Desinfektion: Eine Dosierung  
   DEKASEPTOL Gel aus dem Dosierdispenser  
   absaugen 

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion 

	 Weiße Griffe sind abnehm- und wischdesinfizierbar 

	 Graue Griffe sind abnehmbar, thermodesinfizierbar     
   und sterilisierbar

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Mundspülbecken ist abnehmbar  
	 und thermodesinfizierbar 

	 Siebabdeckung ist thermodesinfizierbar

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion 

	 Hygieneschutzhülle entfernen  

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Aufsatz abnehmbar und sterilisierbar

	 Handstück Manuelle Reinigung und Wisch- 
   desinfektion

•	 Spülung der Instrumentenschläuche 
(innen) und wasserführenden Systeme

•	 Spülung der Saugschläuche (innen), des  
Saugsystems und des Mundspülbeckens

	 Reinigungsprogramm „Morgens“ 
	 im TAB Reinigung starten

•	 Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche 
(innen), des Saugsystems und Mundspülbeckens

•	 Spülung der Instrumentenschläuche 
(innen) und wasserführenden Systeme 
 
 
 
 

•	 Reinigung und Desinfektion der Saugschläuche 
(außen) und Instrumentenschläuche (außen)

•	 Reinigung und Desinfektion der Anschlussstücke 
der Saugschläuche

•	 Siebeinsätze prüfen

	 Reinigungsprogramm „Abends“ starten

	 Wasser aus Hygienecenter absaugen,  
    DEKASEPTOL Gel mit Spraynebelsauger  
    (2 Dosierungen) und Speichelzieher (1 Dosierung)  
    absaugen. Wasser aus Hygienecenter absaugen,  
    DEKASEPTOL Gel absaugen, Saugschläuche  
    ablegen.

 	Mundspülbecken mit DEKASEPTOL Gel und Bürste    
    reinigen

	 Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion

	 Aufsätze sind abnehmbar und thermodesinfizierbar

	 Kontrolle der Filter und bei Bedarf Filter wechseln

•	 Turbinen-Rückluftfilter prüfen 

•	 Silikonablagen und Hygienecenter

•	 Mundglasfüller und Mundglasauflage 

•	 Instrumententräger

•	 Amalgamabscheider

	 Kontrolle des Filters und bei Bedarf Filter wechseln

	 Silikonablagen sind abnehmbar und sterilisierbar

	 Adapter des Hygiene-Centers ist abnehmbar  
	 und thermodesinfizierbar

	 Mundglasfüller ist abnehmbar u. thermodesinfizierbar

	 Mundglasauflage ist abnehmbar u. wischdesinfizierbar 

	 4 Ablagen: Manuelle Reinigung und Wischdesinfektion
    5 oder 6 Ablagen: Instrumententräger sind 
    abnehmbar und  thermodesinfizierbar 

	 Wechsel / Entleerung des Auffangbehälters und Ent-	
	 sorgung des Abscheidegutes nach Herstellerangaben

Wann? Was? Wie?
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